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Hochempfindlicher Nachweis radioaktiver Edelgasnuklide
und natu¨rlicher Radionuklide aus der Uran-Zerfallsreihe
Sonnenneutrinoexperimente und andere Experimente, die den Nachweis seltener, niederenergeti-
scher Prozesse zum Ziel haben, beno¨tigen eine Umgebung, die frei von radioaktiver Strahlung ist. Neben
primordialen Radionukliden mu¨ssen vor allem radioaktive Edelgase effektiv aus den Detektionsmedien
entfernt werden. Die Durchfu¨hrung solcher Experimente erfordert daher effiziente Reinigungsverfahren
und hochsensitive Messtechniken.
In dieser Arbeit wurden Messverfahren fu¨r in der Natur auftretende radioaktive Edelgasnuklide mit
Proportionalza¨hlrohren entwickelt. Ein wichtiger Schritt ist dabei die Abtrennung von Verunreinigun-
gen von dem interessierenden Edelgas, die mit chromatographischen Methoden durchgefu¨hrt wurde.
Die Trennung eines Gasgemisches in einer gepackten Sa¨ule beruht auf der unterschiedlich starken Ad-
sorption der einzelnen Gaskomponenten. Um den Trennvorgang zu optimieren, wurde die Adsorption
von Gasen an verschiedene Adsorbenzien theoretisch und experimentell untersucht. Die Ergebnisse
dienen nicht nur der Entwicklung neuer Messverfahren, sondern sind auch fu¨r die Entwicklung von
Reinigungsverfahren von Bedeutung. Fu¨r das Borexino-Experiment wird Stickstoff mit einer sehr
niedrigen Kryptonkonzentration beno¨tigt. Daher wurde das Ru¨ckhaltevermo¨gen verschiedener Adsor-
benzien fu¨r Krypton in Stickstoff untersucht.
Radionuklide aus den natu¨rlichen Zerfallsreihen primordialer Nuklide sind in praktisch allen Mate-
rialien vorhanden. In dieser Arbeit wurde 222Rn und 226Ra in hochreinem Wasser gemessen. Außerdem
wurde eine Methode zur Aufkonzentrierung von Radium erarbeitet, die auf der Adsorption an Man-
ganoxid basiert. Sie kann sowohl zum Nachweis wie auch zu Reinigungszwecken verwendet werden.
Schließlich wurden erste Schritte zur Entwicklung eines sensitiven Nachweisverfahrens von Uran mittels
Beschleunigermassenspektrometrie gemacht, das fu¨r das Lens-Projekt von Bedeutung ist.
Highly sensitive detection of radioactive noble gas nuclides
and of natural radionuclides from the uranium decay chain
A very high radiopurity is required in solar neutrino experiments and other projects aiming to
detect rare low energy processes. Primordial contaminations and radioactive noble gas nuclides are
two main sources of background and have to be removed thoroughly from the detectors. Therefore
efficient purification methods as well as highly sensitive radioassay techniques are required.
In this work noble gas measurements are performed with low-level proportional counters. Gas
chromatography is used to separate unwanted components from a sample, before it is filled to a
counter. Because the chromatographic process is based on different adsorption and desorption rates
of gas particles, the sorption process was studied in detail. The results are useful to optimize the
separation procedure and can be applied for the development of new purification units. Krypton-free
nitrogen is required in the Borexino experiment. Consequently, a large part of the work was devoted
to the development of an adsorption column for the removal of krypton out of a nitrogen gas stream.
The decay chains of primordial radionuclides are another serious background source. In the fra-
mework of the Borexino experiment 222Rn and 226Ra measurements in ultrapure water have been
performed. In this context a new method to measure 226Ra with improved sensitivity was investiga-
ted. It is based on the sorption of radium on manganese oxide and can also be used to purify water.
Finally contributions were made to the development of a method for measuring uranium by means of
accelerator mass spectrometry, which is of interest for the future Lens-project.
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Einleitung
Seit das Standardmodell der Teilchenphysik in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
entwickelt wurde, ist es eine der erfolgreichsten Theorien der modernen Physik. Einzig die
Entdeckung des Higgs-Teilchens, das von demModell zwingend gefordert wird, steht noch aus.
Aufgrund der u¨berwa¨ltigenden Fu¨lle von Naturpha¨nomenen, die von diesem Modell richtig
beschrieben werden, zweifeln nur noch wenige Teilchenphysiker an der Existenz des Higgs, das
man innerhalb der na¨chsten Jahre an neuen Hochenergiebeschleunigern zu entdecken hofft.
Trotz oder gerade wegen des großen Erfolges des Standardmodells erfreut sich die Suche
nach mo¨glichen Abweichungen von seinen Vorhersagen großer Beliebtheit. In der Theorie
werden bereits seit langem mo¨gliche Erweiterungen des Standardmodells diskutiert, die von
Experimenten entweder besta¨tigt oder widerlegt werden mu¨ssen.
Ein Schritt in diese Richtung war der Nachweis der endlichen Neutrinomasse, die mitt-
lerweile unstrittig als Erkla¨rung fu¨r die scheinbaren Abweichungen der atmospha¨rischen und
solaren Neutrinoflu¨sse von den Vorhersagen anerkannt wird. Im Standardmodell wurde das
Neutrino bisher als masselos angenommen, obwohl dies von keinem theoretischen Prinzip
gefordert wird. Deshalb konnte die Neutrinomasse auch nachtra¨glich noch in das Modell ein-
gefu¨gt werden. Sie ist aber dennoch ein ernst zu nehmender Hinweis auf eine notwendige
Erweiterung des Modells. Weiterhin gibt es noch keine Erkla¨rungen fu¨r die fast maximale Mi-
schung zwischen den Familien, die bei den Neutrinos gefunden wurde. Ebensowenig versteht
man, warum die Massen der Neutrinos so winzig sind, noch weiß man, ob es sich bei dem
Neutrino um ein Majorana- oder ein Dirac-Teilchen handelt. All dies zeigt, dass in der Neu-
trinophysik ein erhebliches Potenzial fu¨r neue Entdeckungen und fu¨r ein tieferes Versta¨ndnis
der fundamentalen Kra¨fte und Teilchen in der Natur steckt.
Aus experimenteller Sicht bedeutet Neutrinophysik immer geringe Ereignisraten. Insbe-
sondere bei der Untersuchung niederenergetischer Neutrinos wird natu¨rliche Radioaktivita¨t
zur Hauptuntergrundquelle. Gleiches gilt auch fu¨r andere Typen von Experimenten, die nach
sehr seltenen, energiearmen Prozessen Ausschau halten. Als Beispiel sind hier die Experimente
zur Suche nach dunkler Materie, die einen Großteil der Gesamtmasse des Universums aus-
macht, und nach dem neutrinolosen Doppel-β-Zerfall zu nennen. Der letztgenannte Prozess
bietet die einzige Mo¨glichkeit zwischen der Dirac- oder der Majorananatur des Neutrinos zu
unterscheiden. Zusammenfassend la¨sst sich feststellen, dass die Suche nach seltenen Prozes-
sen zunehmend an Bedeutung gewinnen und wichtige Beitra¨ge zur Teilchen- und Astrophysik
liefern wird.
Der Schlu¨ssel zur erfolgreichen Durchfu¨hrung solcher Experimente liegt in der sogenannten
’Low-Level-Physik’. Darunter versteht man die Kunst, geringste Spuren radioaktiver Verun-
reinigungen nachzuweisen und zu entfernen. Hochempfindliche Detektoren sowie ausgeklu¨gelte
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Methoden zur Probennahme und Probenaufbereitung sind dazu erforderlich. Im Mittelpunkt
steht immer wieder die Beka¨mpfung der omnipra¨senten Umgebungsradioaktivita¨t, die pri-
mordialen, kosmogenen und anthropogenen Ursprungs sein kann.
Ziel dieser Arbeit war es, neue Mess- und Reinigungsverfahren fu¨r natu¨rliche Radionuklide
zu entwickeln und bestehende Verfahren zu optimieren. Dabei sollte eine ho¨here Empfindlich-
keit beziehungsweise ein gro¨ßeres Reinigungspotenzial erreicht werden und die bestehenden
Verfahren sollten vereinfacht werden, um sie einem gro¨ßeren Anwendungsgebiet zuga¨nglich zu
machen. Die allgemeine Weiterentwicklung der Verfahren wurde dabei immer von aktuellen
Erfordernissen der Sonnenneutrinoprojekte, an denen ich beteiligt war, angestoßen.
Im Rahmen des im Aufbau befindlichen Experimentes Borexino sind empfindliche Mess-
methoden fu¨r 222Rn und 226Ra in festen flu¨ssigen und gasfo¨rmigen Proben notwendig. Des-
weiteren werden hochempfindliche Messmethoden fu¨r die Edelgase Argon und Krypton in
Stickstoff beno¨tigt. Sobald die Messmethoden einsetzbar sind, lassen Sie sich nutzen, um die
Effizienz verschiedener Reinigungsverfahren zu testen. In Borexino wurde vorwiegend an
Verfahren zur Entfernung von Edelgasverunreinigungen aus Stickstoff und von Radium aus
Wasser gearbeitet. Schließlich habe ich noch einen Beitrag zu dem zuku¨nftigen Neutrinopro-
jekt Lens geleistet: Hier wurde in einem fru¨hen Stadium ein empfindliches Messverfahren fu¨r
235U beno¨tigt. Im Rahmen dieser Arbeit habe ich erste Schritte zur Entwicklung eines solchen
Verfahrens mit Hilfe der Beschleunigermassenspektrometrie unternommen.
Kapitel 1
Untergrund in Low-Level
Experimenten
Die in dieser Arbeit entwickelten Mess- und Reinigungsverfahren wurden u¨berwiegend auf-
grund von konkreten Problemen und Fragestellungen in den Sonnenneutrino-Experimenten
Borexino und Lens angestoßen. Deshalb soll in diesem Kapitel ein U¨berblick u¨ber die
Untergrundproblematik in diesen Experimenten gegeben werden. Ich werde dabei mit einer
allgemeinen U¨bersicht u¨ber mo¨gliche Untergrundquellen beginnen und dann zu den individu-
ellen Problemen des Borexino-Experimentes kommen. Hierbei werde ich nach einer kurzen
Vorstellung des Experimentes vor allem den durch radioaktive Edelgasnuklide erzeugten Un-
tergrund diskutieren, da dessen Beka¨mpfung die Hauptmotivation fu¨r die vorliegende Arbeit
war. Schließlich werde ich kurz auf das Lens-Projekt und dessen Untergrundprobleme einge-
hen.
1.1 Allgemeine Betrachtungen
Die in der Natur vorhandenen Radionuklide lassen sich grob in drei Kategorien einteilen:
Primordial vorhandene, anthropogen erzeugte und durch natu¨rliche (meist kosmogene) Ak-
tivierung erzeugte Radionuklide. Zur ersten Kategorie geho¨ren die Ausgangskerne der drei
natu¨rlichen Zerfallsreihen 238U, 235U und 232Th. Auf deren Zerfall folgt eine Reihe von Toch-
terzerfa¨llen, die schließlich bei einem stabilen Bleiisotop enden. Daneben gibt es noch einige
langlebige leichtere Kerne, die zu dieser Kategorie geho¨ren, wie zum Beispiel 40K. Da es
sich hierbei um primordiale Materie handelt, sind Spuren dieser Nuklide in praktisch allen
Stoffen vorhanden. Seit der Mensch in der Lage ist gezielt Atomkerne zu spalten, gelangen
auch kurzlebigere Spaltprodukte in die Natur, deren Lebensdauer aber lange genug ist, um
sich anzusammeln. Typische Vertreter dieser Kategorie sind zum Beispiel 85Kr und 137Cs. Die
dritte Kategorie, aktivierte Nuklide, ko¨nnen durch Kernreaktionen an allen Kernen entstehen.
Insbesondere durch die kosmische Strahlung werden in praktisch allen Materialien Radionu-
klide erzeugt, die in Low-Level Experimenten zu sto¨rendem Untergrund fu¨hren. Deshalb ist
es oft notwendig nach der Produktion solcher Materialien die Expositionszeit gegenu¨ber der
kosmischen Strahlung auf ein Minimum zu reduzieren, indem sie mo¨glichst schnell zu einer
unterirdisch gelegenen Lagersta¨tte gebracht werden.
Die natu¨rlichen Radionuklide lassen sich auch nach der chemischen Form, in der sie vor-
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39Ar 85Kr 222Rn
Produktion 40Ar (n,2n) 39Ar Spaltung von 235U 238U-Reihe
226Ra → 222Rn + α
Halbwertszeit 269 a 10,8 a 3,8 d
Aktivita¨t in 39Ar in Argon 85Kr in Krypton keine stabilen
nicht-aktivem Gas 1,4 Bq/m3 1,4 MBq/m3 Isotope
Aktivita¨t in Luft 13 mBq/m3 1,4 Bq/m3 ∼ 10-100 Bq/m3
(steigend) (ortsabha¨ngig)
Tabelle 1.1: Ha¨ufigste Produktionsmechanismen, Halbwertszeiten und Aktivita¨ten der drei
radioaktiven Edelgasnuklide 39Ar, 85Kr und 222Rn.
liegen, klassifizieren. Dabei stellt man fest, dass die Elemente aus den Uran- und Thorium-
zerfallsreihen alle metallischen Charakter haben – mit Ausnahme des Edelgases Radon. Diese
U¨berlegungen zeigen bereits, dass zur Untergrundvermeidung bei Low-Level Experimenten
mindestens notwendig sein wird, Reinigungsverfahren fu¨r metallische Komponenten sowie fu¨r
Edelgase zu entwickeln. Diese Arbeit wird sich u¨berwiegend mit Edelgasverunreingungen und
entsprechenden Reinigungsverfahren bescha¨ftigen.
Radioaktive Edelgasnuklide
Die drei ha¨ufigsten radioaktiven Edelgasnuklide in der Natur sind 39Ar, 85Kr und 222Rn.
Andere Nuklide sind entweder zu kurzlebig oder werden nicht in hinreichend starkem Maße
produziert. Helium und Neon haben u¨berhaupt keine instabilen Nuklide, die la¨nger als einige
Sekunden leben. Bei Argon gibt es neben 39Ar noch zwei relativ langlebige Nuklide (37Ar
(tH=35 d) und
42Ar (tH=33 a)), bei Krypton neben
85Kr noch eines (81Kr (tH=2,3·105 a)).
Das langlebigste Nuklid von Xenon ist 127Xe (27 d). Obwohl kurzlebiger hat 133Xe mit 5,3
Tagen Halbwertszeit eine gewisse Bedeutung, weil es zu den Isobaren geho¨rt, die ha¨ufig bei
der 235U-Spaltung produziert werden. Schließlich gibt es neben 222Rn aus der 238U-Reihe
auch noch die Radonnuklide der beiden anderen natu¨rlichen Zerfallsreihen, 219Rn und 220Rn,
die beide ku¨rzer als eine Minute leben. Tabelle 1.1 fasst Produktion, Halbwertszeiten und
Aktivita¨ten der drei ha¨ufigsten Edelgasnuklide zusammmen.
Nicht alle Edelgase sind fu¨r alle Anwendungen gleich gefa¨hrlich und die Ha¨ufigkeiten sind
nicht allein entscheidend. Wichtig ist natu¨rlich auch der Zerfallsmodus und die Art der dabei
freigesetzten Strahlung. Dabei nimmt Radon, das als einziges Edelgas Mitglied von radioak-
tiven Zerfallsreihen ist, eine Sonderstellung ein: Da es na¨mlich in jeder der drei Zerfallsreihen
von einer Reihe von α, β- und γ-Strahlern gefolgt wird, stellt es praktisch fu¨r jedes Low-Level-
Experiment eine Untergrundquelle dar. Dagegen sind die Nachfolger von 39Ar und 85Kr 39K
und 85Rb, stabile Isotope, so dass jeweils nur die Strahlung von einem Zerfall auftritt. 39Ar ist
ein reiner β-Strahler mit einer Endpunktsenergie von 565 keV. 85Kr hat dagegen auch einen
Zerfallszweig, bei dem ein (verzo¨gertes) γ-Quant emittiert wird (siehe Abbildung 1.1).
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Abbildung 1.1: Die wichtigsten Zerfallskana¨le von 85Kr.
Edelgase gehen praktisch keine chemische Bindungen ein. Diese Tatsache ist fu¨r die Praxis
in Low-Level Experimenten mit Vor- und Nachteilen verbunden. Vorteilhaft ist, dass Edelgase
deshalb nicht fest in Materialgefu¨ge eingebaut werden, wie es fu¨r andere Verunreinigungen der
Fall sein kann. Damit sind sie leichter entfernbar. Gleiches gilt fu¨r Oberfla¨chen, von denen sich
adsorbierte Edelgase leichter entfernen lassen als metallische Komponenten, die eine chemi-
sche Bindung mit der Oberfla¨che eingehen und nur durch aggressive Oberfla¨chenbehandlungen
wieder entfernt werden ko¨nnen. Andererseits sind Edelgase aufgrund ihrer Reaktionstra¨gheit
nur schwer zuru¨ckhalten. Eng damit verknu¨pft ist die hohe Diffusionsfa¨higkeit insbesondere
der leichtesten Edelgase. Diese wiederum fu¨hrt dazu, dass Edelgase leichter als unedle Stoffe
durch Dichtungen und Mikroleckagen hindurch gelangen und damit ein Kontaminationspro-
blem darstellen ko¨nnen.
Zur Entfernung von Edelgasen aus anderen Medien stehen imWesentlichen zwei Methoden
zur Verfu¨gung: Zum einen ist eine Reinigung u¨ber ihr Lo¨slichkeitsverhalten mo¨glich: Werden
zwei Medien miteinander in Kontakt gebracht (zum Beispiel Stickstoff und Wasser), so stellt
sich fu¨r darin gelo¨ste Gase im Gleichgewicht ein charakteristisches Konzentrationsverha¨ltnis
ein. Zur Reinigung eines Mediums kann dieser Prozess genutzt werden, indem dafu¨r gesorgt
wird, dass das eine Medium eine deutlich geringere Konzentration des gelo¨sten Gases aufweist,
als das andere. Durch den Kontakt der beiden Medien wird dann die Verunreinigung von
dem zuvor sta¨rker kontaminierten Medium auf das zuvor sauberere u¨bertragen. Die zweite
Methode ist die Adsorption, deren Reinigungspotenzial in dem theoretischen Teil ausfu¨hrlich
behandelt werden wird.
1.2 Das Sonnenneutrino-Experiment Borexino
1.2.1 Motivation
Die Erforschung solarer Neutrinos wurde vor u¨ber 30 Jahren von Ray Davis (Nobelpreis 2002)
gestartet, um den Mechanismus der Energieerzeugung in der Sonne zu untersuchen [Dav 68].
6 KAPITEL 1. UNTERGRUND IN LOW-LEVEL EXPERIMENTEN
Das seit dieser Zeit mit verschiedenen Experimenten bei verschiedenen Energien beobachtete
Defizit solarer Neutrinos auf der Erde kann widerspruchsfrei mit einer nicht-verschwindenden
Ruhemasse und einer Mischung zwischen den Flavor- und Masseneigenzusta¨nden der Neu-
trinos erkla¨rt werden. Die damit verbundenen Neutrino-Oszillationen wurden im letzten
Jahr durch die Entdeckung des kanadischen SNO-Experimentes besta¨tigt, welches zum er-
sten Mal direkt andere Neutrinoflavor als Elektronneutrinos unter den Sonnenneutrinos ent-
deckte [SNO 01]. Ku¨rzlich wurden durch das japanische KamLAND-Experiment u¨ber einen
Nachweis von Reaktorneutrinos auch die Oszillationsparameter (Mischungswinkel θ und Dif-
ferenz der Massenquadrate ∆m2 = m22 − m21) auf den sogenannten Large Mixing Angle-
oder LMA-Bereich eingeschra¨nkt [Kam 03]. Damit scheint das seit vielen Jahren bestehen-
de Sonnenneutrinoproblem gelo¨st zu sein. Allerdings werden die scha¨rfsten Grenzen fu¨r die
erlaubten Oszillationsparameter von denjenigen Sonnenneutrino-Experimenten geliefert, die
die hochenergetische Komponente des Spektrums, die 8B-Neutrinos, messen. Diese Neutrinos,
die in einem Nebenzweig des solaren pp-Zyklusses erzeugt werden, machen nur einen Anteil
von 10−4 des Gesamtspektrums aus. Der bei weitem gro¨ßere Anteil des Sonnenneutrinospek-
trums wird von Neutrinos mit Energien unterhalb von 1 MeV ausgemacht, die bisher nur
mit radiochemischen Experimenten, das heißt nicht in Echtzeit und ohne Energieauflo¨sung,
nachgewiesen werden konnten. Gerade bei diesen niederenergetischen Neutrinos unterschei-
den sich die Unterdru¨ckungsraten fu¨r verschiedene Oszillationsszenarien am sta¨rksten.
Das Borexino-Experiment, das sich kurz vor seiner Fertigstellung befindet, wird das erste
Experiment sein, das in der Lage ist, solare sub-MeV-Neutrinos in Echtzeit zu messen. Genau-
er gesagt ist das Ziel die Untersuchung der monoenergetischen 7Be-Neutrinos, die eine Energie
von 862 keV haben und etwa 10 % des gesamten solaren Neutrinoflusses ausmachen. Die Be-
stimmung der Unterdru¨ckung dieser Komponente des Sonnenneutrinospektrums sowie deren
ta¨gliche oder jahreszeitliche Schwankungen kann fu¨r sich alleine bereits viele mo¨gliche Oszil-
lationsszenarien unterscheiden und gegeneinander ausschließen. Damit wird eine unabha¨ngige
U¨berpru¨fung der zur Zeit favorisierten LMA-Lo¨sung sowie eine weitere Einschra¨nkung der er-
laubten Oszillationsparameter mo¨glich. Neben diesem prima¨ren Ziel ko¨nnen mit Borexino
auch Antineutrinos aus der Erdkruste und von europa¨ischen Kernreaktoren nachgewiesen wer-
den. Außerdem wird der Detektor sensitiv auf galaktische Supernovae sein und die Mo¨glichkeit
bieten, nach dem magnetischen Moment des Neutrinos zu suchen. Schließlich wird daran ge-
arbeitet den Dektektor so zu gestalten, dass er auch einen weiteren monoenergetischen Zweig
im Sonnenneutrinospektrum, die sogenannten pep-Neutrinos bei einer Energie von 1,4 MeV,
nachweisen kann.
1.2.2 Aufbau und Funktionsweise des Detektors
Die Nachweisreaktion beiBorexino ist die elastische Neutrino-Elektron-Streuung. ZumNach-
weis des gestreuten Elektrons, das von einem 7Be-Neutrino eine maximale Energie von 660 keV
erhalten kann, wird ein organischer Flu¨ssigszintillator verwendet, der auch gleichzeitig die Tar-
getelektronen zur Verfu¨gung stellt. Es handelt sich um Pseudocumol (1,2,4-Trimethylbenzol)
mit einem Zusatz von 1,5 g/l 2,5-Diphenyloxazol als Wellenla¨ngen-Schieber. Der geringe Wir-
kungsquerschnitt der Neutrinos erfordert eine große Targetmasse. Borexino wird deshalb 300
Tonnen des Flu¨ssigszintillators benutzen. Die wichtigste Anforderung, die zum Gelingen des
Experimentes erfu¨llt werden muss, ist die radioaktive Reinheit. Da sich ein Neutrinoereignis
nicht durch eine spezielle Signatur von Untergrundereignissen unterscheiden la¨ßt, mu¨ssen alle
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sto¨renden Radionuklide sowie externe γ-Strahlung und Neutronen von den 300 Tonnen Szin-
tillator ferngehalten werden. Daraus ergibt sich unmittelbar, dass ein solches Experiment nur
in einem unterirdischen Labor aufgebaut werden kann, wo der Myonenfluss stark unterdru¨ckt
ist. Im Falle von Borexino ist dies das Gran Sasso-Untergrundlabor in den italienischen
Abruzzen mit einer Gesteinsabschirmung, die einer etwa 3500 Meter dicken Wasserschicht
entspricht (englisch: 3500 meter water equivalent, 3500 m w.e.).
Zur Reduzierung des durch γ-Quanten und Neutronen induzierten externen Untergrundes
wird eine hinreichend große Abschirmung des Szintillators beno¨tigt. Bei Borexino wird das
Konzept des
”
graded shielding“ angewendet. Das bedeutet, dass der Detektor in verschiede-
nen konzentrischen Schichten aufgebaut ist, wobei das Volumen jeder Schicht nach innen hin
abnimmt und dafu¨r die Reinheit zunimmt. Die 300 Tonnen Szintillator befinden sich in einem
du¨nnen Ballon aus reinem und lichtdurchla¨ssigem Nylon. Dieser Ballon ha¨ngt in der Mitte
einer Edelstahlkugel mit 13,7 Meter Durchmesser, an der 2200 Photomultiplier zum Detek-
tieren des Szintillationslichtes angebracht sind. Der Raum zwischen dem Nylonballon und der
Edelstahlkugel wird ebenfalls mit Pseudocumol gefu¨llt, dem zur Vermeidung von Eigenszintil-
lation ein Quencher (DMP) zugegeben wird. Eine zweite Nylonblase in diesem Bereich dient
also Diffusionsblockade gegen das 222Rn, das von den Photomultipliern emaniert wird. Nur die
innersten 100 Tonnen des Szintillators werden zur Auswertung von Neutrinosignalen herange-
zogen (
”
fiducial volume“). Damit bildet der Szintillator selbst die innerste Abschirmschicht,
gefolgt von dem gequenchten Pseudocumol. Die gesamte Edelstahlkugel steht wiederum in
einem 3500 m3 fassenden a¨ußeren Tank, der mit hochreinem Wasser gefu¨llt ist. Abbildung
1.2 zeigt schematisch den Aufbau des Detektors, dessen Technik und wissenschaftliche Ziele
im Detail in [Bor 02a] beschrieben sind.
1.2.3 Untergrund und Reinigungsverfahren
Die erwartete Ereignisrate bei Borexino liegt fu¨r das von den bisherigen Experimenten fa-
vorisierte Oszillationsszenario (LMA-Lo¨sung) bei etwa 30 Ereignissen pro Tag in 100 Tonnen
Flu¨ssigszintillator. Dies beschra¨nkt die erlaubte Untergrundrate in dem Detektor auf weni-
ge Ereignisse pro Tag. Unter der Annahme von sa¨kularem Gleichgewicht in den natu¨rlichen
Zerfallsreihen entspricht dies den Obergrenzen, die in Tabelle 1.2 angegeben sind. 14C ist in
die Moleku¨le des organischen Szintillators eingebaut und kann daher nicht entfernt werden.
Deshalb muss jede Pseudocumollieferung auf ihren 14C-Gehalt getestet werden. Alle anderen
Verunreinigungen ko¨nnen im Prinzip durch geeignete Reinigungsprozeduren entfernt werden.
Deren Effizienz und die Qualita¨t des gereinigten Szintillators mu¨ssen jedoch getestet werden,
bevor der Borexino-Detektor gefu¨llt werden kann. Um die genannten Testmessungen auf
dem geforderten niedrigen Aktivita¨tslevel durchfu¨hren zu ko¨nnen, betreibt die Borexino-
Kollaboration einen 4 Tonnen Testdetektor. Das Herzstu¨ck dieses Detektors, der den Namen
”
Counting Test Facility (CTF)“ tra¨gt, ist wie bei Borexino ein Nylonballon, der den Szintil-
lator entha¨lt und der von 1000 Tonnen hochreinem Wasser abgeschirmt wird. 100 Photomul-
tiplier beobachten das von Untergrundereignissen erzeugte Szintillationslicht. Die CTF und
die ersten mit ihr erhaltenen Ergebnisse sind in [Bor 98] beschrieben.
Zur Peripherie des Borexino-Experimentes geho¨ren diverse Reinigungsanlagen fu¨r Flu¨s-
sigkeiten und Gase. Ho¨chste Priorita¨t hat die Reinheit des Szintillators. Daher stehen fu¨r
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Abbildung 1.2: Schematischer Aufbau des Borexino-Detektors.
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Nuklid Zerfallsart Energie Halbwertszeit erlaubte Konzentration
14C β ≤ 156 keV 5730 a 14C/12C ≤ 10−18
238U-Reihe α, β und γ-Zerfa¨lle 238U: 4, 5 · 109 a ≤ 10−16 g/g
mit Energien bis 7,7 MeV
232Th-Reihe α, β und γ-Zerfa¨lle 232Th: 1, 4 · 1010 a ≤ 10−16 g/g
mit Energien bis 7,4 MeV
40K EC, γ 1,5 MeV 1, 3 · 109 a natK ≤ 10−14 g/g
β ≤ 1,3 MeV
7Be EC, γ 478 keV 53 d ≤ 10−26 g/g
85Kr β ≤ 687 keV 10,8 a natKr ≤ 4·10−16 g/g
γ 514 keV
39Ar β ≤ 565 keV 269 a natAr ≤ 10−10 g/g
Tabelle 1.2: Die erlaubten Obergenzen an radioaktiven Verunreinigungen im Borexino-
Szintillator.
ihn verschiedenen Reinigungsverfahren zur Verfu¨gung, die je nach Bedarf miteinander kombi-
niert werden ko¨nnen. Es handelt sich dabei um Destillation, Wasserextraktion und Silikagel-
Sa¨ulenreinigung fu¨r die metallischen Komponenten und um Stickstoff-Spu¨len fu¨r die gasfo¨r-
migen Verunreinigungen. Auch fu¨r Wasser steht eine Reinigungsanlage zur Verfu¨gung, die
im Normalbetrieb kontinuierlich etwa 2 m3/h hochreines Wasser produziert. Schließlich muss
auch der Stickstoff, der zum Spu¨len des Szintillators, als Blanket und fu¨r viele Trocknungs-
prozesse verwendet wird, von sto¨renden gasfo¨rmigen Komponenten gereinigt werden. Im fol-
genden werde ich nur noch den Nachweis und die Entfernung sto¨render Edelgaskomponenten
na¨her diskutieren. Fu¨r eine detailliertere Beschreibung der anderen Untergrundnuklide und
Verfahren zu ihrem Nachweis beziehungsweise ihrer Beka¨mpfung sei auf die zusammenfassen-
de Darstellung in [Bor 02b] verwiesen.
1.2.4 Radioaktive Edelgasnuklide in Borexino
Der Beitrag von jedem der drei radioaktiven Edelgasnukilde 39Ar, 85Kr und 222Rn zum Ge-
samtuntergrund von Borexino soll nicht mehr als etwa ein Ereignis pro Tag betragen. Es
besteht keine Mo¨glichkeit, den reinen β-Strahler 39Ar von einem Neutrinoereignis zu unter-
scheiden. Deswegen ist es unabdingbar den Argongehalt im Szintillator unter den in Tabelle
1.2 gegebenen Wert zu dru¨cken. Dies setzt ein Messverfahren voraus, das in der Lage ist, die-
sen Gehalt im Szintillator zu u¨berpru¨fen. Durch die relativ niedrige spezifische Aktivita¨t von
39Ar in natu¨rlichem Argon ist die tolerierbare Argon-Konzentration relativ hoch und kann
daher durch Massenspektrometrie gemessen werden. Die Situation fu¨r 85Kr ist etwas anders.
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Zwar ist auch 85Kr ein β-Strahler mit einer a¨hnlichen Endpunktsenergie wie 39Ar, doch es
bevo¨lkert bei seinem Zerfall in 0,43 % aller Fa¨lle einen isomeren Zustand von Rubidium, der
mit einer Halbwertszeit von etwa 1 µs zerfa¨llt (siehe Abbildung 1.1). Im Borexino-Detektor
ist dieser Zerfall durch ein Doppelereignis mit ra¨umlicher und zeitlicher Koinzidenz leicht
nachweisbar. Damit bietet sich die Mo¨glichkeit eine zu hohe 85Kr-Konzentration im laufen-
den Experiment zu entdecken. Jedoch ist aufgrund des geringen Verzweigungsverha¨ltnisses
die Ereignisrate in diesem Zerfallskanal sehr gering, so dass die Statistik schlecht sein wird,
wenn die geforderte Reinheit erreicht wird. Daher ist auch fu¨r 85Kr ein Oﬄine-Messverfahren
notwendig, das in der Lage ist, den Szintillator auf die geforderte Reinheit hin zu u¨berpru¨fen.
Fu¨r 222Rn mu¨ssen ga¨nzlich andere Betrachtungen angestellt werden. Aufgrund seiner kur-
zen Halbwertszeit von 3,8 Tagen kann sein Zerfall normalerweise abgewartet werden. Es muss
dann nur dafu¨r gesorgt werden, dass keine weiteren 222Rn-Quellen in dem Detektor sind,
das heißt die 222Rn-Emanationsrate aller sich dort befindlicher Materialien muss gepru¨ft und
genu¨gend niedrig sein und es darf nicht zu viel 226Ra in dem Szintillator gelo¨st sein. Die 222Rn-
Emanation aller Materialien im inneren Detektor wurde ausfu¨hrlich getestet [Rau 00, Rau 99].
Besonders gru¨ndlich wurde die Emanation des Nylons getestet. Durch eine geschickte Mes-
stechnik gelang es die innere 226Ra-Kontamination von der Oberfla¨chenkontamination zu
unterscheiden [Zuz 02, Zuz 03]. Die Ergebnisse dieser Messungen fu¨hrten teilweise zu schwer-
wiegenden A¨nderungen bei den zum Aufbau des Detektors verwendeten Materialien.
Trotz der kurzen Halbwertszeit von 222Rn darf wa¨hrend der Fu¨llung des Detektors nicht
zu viel davon in dem Szintillator sein. Das liegt daran, dass in der 222Rn-Zerfallskette das
langlebige 210Pb mit 22,3 Jahren Halbwertszeit liegt. Dadurch wird mit jedem 222Rn-Zerfall
im Detektor der Langzeituntergrund etwas erho¨ht. Um dies zu vermeiden, muss auch dafu¨r
gesorgt werden, dass alle Lagertanks und Leitungen, mit denen der Szintillator nach sei-
ner Reinigung in Kontakt kommt, wenig 222Rn emanieren. Zu diesem Zweck wurden um-
fangreiche Messreihen durchgefu¨hrt, die in mehreren Vero¨ffentlichungen dokumentiert sind
[Buc 01, Bor 02b, Fre 03].
Anders als 39Ar und 85Kr kann 222Rn auch effektiv im Detektor kontrolliert werden. Das
liegt an der β-α-Koinzidenz der 222Rn-Nachfolger 214Bi und 214Po im zeitlichen Abstand von
164 µs (Halbwertszeit von 214Po). Durch den Nachweis dieses charakteristischen Zerfalls wird
indirekt nachgewiesen, dass einige der in diesem Bereich des Detektors nachgewiesenen Ereig-
nisse zur 222Rn-Kette und damit zum Untergrund geho¨ren mu¨ssen. Sie ko¨nnen nachtra¨glich
statistisch subtrahiert werden. Durch dieses Tagging kann eine ho¨here permanente 222Rn-
Konzentration im Szintillator toleriert werden, als dies fu¨r 39Ar und 85Kr der Fall ist. Auf-
grund seiner kurzen Halbwertszeit kann die anfa¨ngliche 222Rn-Konzentration sogar nochmals
ho¨her sein. Eine U¨bersicht u¨ber die 222Rn-Problematik in Borexino ist in [Sim 01] gegeben.
Reinigungsverfahren fu¨r Edelgase
Die Flu¨ssigkeiten (Szintillator und Wasser) werden in Borexino durch Spu¨len mit hoch-
reinem Stickstoff von anderen Gasen gereinigt. Dazu stehen zwei Reinigungssa¨ulen zur Ver-
fu¨gung, in denen die Flu¨ssigkeit und der Sticktoff im Gegenstromverfahren aneinander vor-
beistro¨men. Zur Erho¨hung der Effizienz sind in der Szintillator-Reinigungssa¨ule Edelstahl-
packungen mit einer großen Oberfla¨che, die eine bessere Mischung und damit einen besse-
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Gas Lo¨sungsgleichgewicht λ [Ncm
3
g ] bei Atmospha¨rendruck in
Benzol Toluol Xylol
Helium 0,0198 (20 ◦C) — —
Argon 0,242 (20 ◦C) 0,257 (19,9 ◦C) —
Krypton 0,783 (16,2 ◦C) 0,94 (20 ◦C) 0,89 (20 ◦C)
Radon — 12,3 (20 ◦C) —
Stickstoff 0,119 (20 ◦C) 0,124 (20 ◦C) 0,124 (20 ◦C)
Sauerstoff 0,224 (20 ◦C) 0,134 (20 ◦C) 0,230 (20 ◦C)
Tabelle 1.3: Lo¨slichkeiten einiger Gase in verschiedenen organischen Lo¨sungsmitteln (Quelle:
[Lan 62]).
ren Kontakt der beiden Medien gewa¨hrleisten. Die Sa¨ulen sind jeweils so ausgelegt, dass
nach dem Spu¨lprozess Gleichgewicht zwischen den Verunreinigungen im Stickstoff und in
der Flu¨ssigkeit herrscht. Dadurch wird die Reinheit der Flu¨ssigkeit durch die Reinheit des
Stickstoffs und durch das Lo¨slichkeitsverha¨ltnis der Verunreinigung zwischen dem Stickstoff
und der Flu¨ssigkeit bestimmt. Tabelle 1.3 gibt die Lo¨slichkeiten einiger Gase in organischen
Lo¨sungsmitteln wider. Die Lo¨slichkeit in Pseudocumol ist nicht tabelliert. Es kann jedoch
davon ausgegangen werden, dass sie aufgrund der chemischen A¨hnlichkeit zu Benzol, Toluol
und Xylol nicht weit von den Lo¨slichkeiten in diesen Flu¨ssigkeiten abweicht. Mit Hilfe dieser
Daten lassen sich die Obergrenzen aus Tabelle 1.2 fu¨r Verunreinigungen in Pseudocumol in
Obergrenzen fu¨r die Verunreinigungen in Stickstoff umrechnen. Fu¨r Argon ergibt sich ein to-
lerierbares Level von etwa 0,36 ppm, wa¨hrend die Kryptonreinheit bei 0,16 ppt liegen muss.
Die letztlich erreichbare Reinheit in den Flu¨ssigkeiten ha¨ngt also von der Reinheit ab, mit
der Stickstoff herzustellen ist. Historisch wurde bei Borexino zuerst 222Rn untersucht. Dabei
stellte sich heraus, dass einfach verdampfter Stickstoff nicht die notwenige Reinheit besitzt.
Deshalb wurde eine Aktivkohle-Reinigungssa¨ule (der Low Temperature Adsorber (LTA)) ge-
baut, die den Stickstoff noch verflu¨ssigt reinigt. Die verwendete Aktivkohle CarboAct emaniert
sehr wenig 222Rn und rekontaminiert den Stickstoff daher nicht. Das Ergebnis ist im Bezug
auf Radon hochreiner Stickstoff mit einer 222Rn-Konzentration von weniger als 1 µBq/m3
[Heu 00]. Eine der Hauptaufgaben dieser Arbeit war zu u¨berpru¨fen, ob der LTA auch fu¨r
Argon und Krypton eine genu¨gend hohe Reinigungskapazita¨t bietet. Es sei hier schon vor-
weggenommen, dass er das nicht tut. Damit ergibt sich als zweite Aufgabe die Suche nach
geeigneten Reinigungsverfahren, die es erlauben den Stickstoff in der geforderten Reinheit zu
produzieren. Da es nicht klar ist, ob Adsorption dazu das geeignete Verfahren ist, untersucht
die Borexino-Kollaboration weitere Verfahren. Dazu geho¨ren die Vakuum-Entgasung und
die
”
Dampfreinigung“ die statt Stickstoff Wasserdampf zum Austreiben der Gase aus dem
Szintillator benutzt. Dampf hat durch seine geringe Dichte eine im Vergleich zu flu¨ssigem
Wasser weitaus geringere Volumenkonzentration an Verunreingungen und verspricht daher
eine gro¨ßere Reinigungseffizienz. Die Implementierung eines solchen Verfahrens in die beste-
henden Reinigungsanlagen ist aber nicht einfach und das Verfahren muss erst getestet werden.
Zudem erfordern auch andere Experimente Argon- und Krypton-freien Stickstoff. Daher habe
ich in meiner Arbeit den Schwerpunkt auf die Stickstoffreinigung und nicht auf die Szintilla-
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natu¨rlicher Isotopenanteil : 12,7 %
Energieschwelle fu¨r Neutrinoeinfang : 301 keV
mittlere Lebensdauer des isomeren Zustands : 50 ns
Energie des verzo¨gerten Gammaquants : 72 keV
erwartete pp-Neutrino-Ereignisrate (SSM) : 9,5/Jahr/Tonne natYb
erwartete 7Be-Neutrino-Ereignisrate (SSM) : 8,8/Jahr/Tonne natYb
Tabelle 1.4: Die wichtigsten Eigenschaften von 176Yb fu¨r die Verwendung als Targetnuklid
zum Echtzeit-Nachweis niederenergetischer Sonnenneutrinos.
torreinigung gelegt.
1.3 Das Lens-Projekt – Reinheitsanforderungen
Der Nachweis der niederenergetischsten Sonnenneutrinos, der pp-Neutrinos, ist bisher nur
mit den radiochemischen Gallium-Experimenten mo¨glich. Das Lens-Projekt (Lens steht fu¨r
Low Energy Neutrino Spectroscopy) hat das Ziel auch diesen Zweig des Sonnenneutrinospek-
trums energieaufgelo¨st und in Echtzeit zu erfassen. Daneben soll das Experiment eine kom-
plementa¨re Information zu dem Ergebnis von Borexino liefern, denn es wa¨re in der Lage nur
die Elektronneutrino-Komponente des solaren 7Be-Neutrinoflusses zu messen. Ein Vergleich
mit dem Borexino-Experiment, das sensitiv auf alle Flavor ist, erlaubt damit Ru¨ckschlu¨sse
auf den Nicht-Elektronneutrinoanteil in dieser Linie. Der Wirkungsquerschnitt fu¨r Neutrino-
reaktionen nimmt zu kleinen Energien hin ab, gleichzeitig nimmt die Zahl mo¨glicher Unter-
grundquellen stark zu. Daher ist es notwendig, dass ein Neutrinoereignis eine charakteristische
Signatur aufweist, um es aus der unvermeidbar hohen Untergrundrate herausfiltern zu ko¨nnen.
Dazu bietet sich als Target ein Isotop an, das durch einen Neutrinoeinfang in einen isomeren
Zustand angehoben wird. Die Abregung des isomeren Zustandes kann dann in zeitlicher und
ra¨umlicher Koinzidenz mit dem prima¨ren Ereignis betrachtet werden. So kann der Untergrund
um mehrere Gro¨ßenordnungen unterdru¨ckt werden.
Kandidatentargets mu¨ssen neben einer hohen natu¨rlichen Anreicherung einen großen Ein-
fangswirkungsquerschnitt fu¨r Neutrinos sowie eine niedrige Energieschwelle haben. Zudem
sollte die Lebensdauer des isomeren Zustandes nicht zu kurz sein, um den Nachweis zu er-
leichtern, aber auch nicht zu lange, da die Untergrundunterdru¨ckung dann weniger effizient
wird. Seit einigen Jahren wird als Target neben dem zuerst entdeckten 115In [Rag 76] auch
176Yb untersucht [Rag 97]. Die fu¨r den Neutrinonachweis relevanten Daten von 176Yb sind in
Tabelle 1.4 zusammengefasst. Die kurze Koinzidenzzeit sowie die niedrige Energie des emittier-
ten Gammaquants stellen erhebliche Anforderungen an einen mo¨glichen Detektor. Innerhalb
der Lens-Kollaboration wurde ein mit Ytterbium beladener organischer Flu¨ssigszintillator als
Nachweismedium angestrebt. Das Beladen unpolarer organischer Flu¨ssigkeiten mit Metallen
ist dabei ein zentrales Problem, insbesondere wenn hohe Metallkonzentrationen erforderlich
sind.
Eine weitere Herausforderung stellt die radioaktive Reinheit dar. Mo¨gliche Untergrund-
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quellen lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe stellen die zufa¨lligen Koin-
zidenzen dar, das heißt zwei unabha¨ngige Zerfa¨lle, die zufa¨llig mit den passenden Energien
am selben Ort stattfinden und die Signatur eines Neutrinoeinfangs imitieren. Durch eine gu-
te Energie- und Ortsaufo¨sung kann der Anteil dieser zufa¨lligen Koinzidenzen stark reduziert
werden. Die Energieauflo¨sung ha¨ngt vor allen von der Qualita¨t des Szintillators ab, wa¨hrend
die Ortsauflo¨sung durch ein modulares Design des Detektors verbessert werden kann. Die
weitaus gefa¨hrlichere Gruppe sind radioaktive Isotope, die ein Zerfallsschema besitzen, das der
Neutrino-Signatur a¨hnlich ist. Fu¨r einen auf Ytterbium basierenden Detektor sind dies 235U,
169Yb und 176Lu. 176Lu hat im Grundzustand eine sehr lange Lebensdauer von 3, 8 ·1010 Jah-
ren und ist daher noch primordial vorhanden. Es hat eine relative Isotopenha¨ufigkeit von
2,6 %. Da Lutetium wie Ytterbium zu den seltenen Erden geho¨rt, verhalten sich die bei-
den Elemente chemisch sehr a¨hnlich und treten in der Natur normalerweise zusammen auf.
Daher sind auch chemische Trennverfahren schwierig. 169Yb hat eine Halbwertszeit von 32
Tagen und wird durch Neutroneneinfang am stabilen 168Yb erzeugt, welches wiederum zu
0,13 % in natu¨rlichem Ytterbium vorkommt. Eine Abschirmung gegen Neutronen und ein
unterirdischer Messplatz, an dem der Myonenfluss und damit die durch Spallation erzeugten
Neutronen hinreichend stark reduziert sind, hilft, diese Untergrundquelle zu minimieren. 235U
kommt als primordiales Isotop in Spuren in praktisch allen Materialien vor. Die eigentliche
Gefahr geht von dem Nachfolger von 235U, 231Th, aus. 231Th ist ein β-Strahler mit einer
Halbwertszeit von 25,5 Stunden. Mit einer Wahrscheinlichkeit von ∼64 % wird bei diesem
β-Zerfall ein isomerer Zustand von 231Pa (Protactinium) bevo¨lkert, der eine Neutrinosignatur
nachahmt. Abbildung 1.3 zeigt die Neutrinosignatur in 176Yb sowie die Zerfallsschemata der
drei die Signatur imitierenden Isotope. In dieser Arbeit habe ich mich mit dem 235U-Problem
bescha¨ftigt, das ich deshalb hier na¨her diskutieren werde.
Das 235U-Problem in 176Yb-Lens
Der durch den Zerfall der 235U-Tochter 231Th bevo¨lkerte isomere Zustand von 231Pa hat
eine Energie von 84 keV und eine mittlere Lebensdauer von 65 ns. Damit u¨berlappt er
fast vollsta¨ndig mit den entsprechenden Parametern des isomeren Zustandes, der als Neu-
trinosignatur herangezogen wird (E = 72 keV, τ = 50 ns). Die Schwellenenergie fu¨r einen
Neutrinoeinfang an 176Yb ist 301 keV. Dies bedeutet, dass pp-Neutrinos von der Sonne (End-
punktsenergie 420 keV) bei ihrem Einfang ein β-Teilchen mit 119 keV oder weniger erzeugen.
Die maximale Energie des beim 231Th entstehenden β-Teilchens ist 305 keV und somit stellen
etwa 60 % aller 231Th-Zerfa¨lle einen ununterscheidbaren Untergrund fu¨r pp-Neutrinos dar.
Die monoenergetischen 7Be-Neutrinos erzeugen dagegen bei ihrem Einfang ein β-Teilchen mit
einer Energie 561 keV. Daher lassen sich alle 231Th-Ereignisse durch die Verwendung einer
Energieschwelle diskriminieren. 235U stellt fu¨r den reinen 7Be-Nachweis also kein besonderes
Untergrundproblem dar. In Anbetracht der oben genannten weiteren Untergrundkandidaten
muss fu¨r den durch 235U erzeugten Untergrund ein Signal-zu-Untergrund-Verha¨ltnis von min-
destens 5:1 gefordert werden. Legt man einen hypothetischen Szintillator mit 10 % Ytterbi-
umbeladung zugrunde, so entspricht dies einer erlaubten 235U-Konzentration von 3 ·10−19 g/g
oder einer Konzentration an natu¨rlichem Uran von nicht mehr als 4 · 10−17 g/g. Damit ergibt
sich fu¨r die organische Phase im Szintillator eine Reinheitsanforderung von ∼ 10−17 g/g und
fu¨r das Ytterbium von ∼ 10−16 g/g an natu¨rlichem Uran.
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Abbildung 1.3: Die Signatur fu¨r den Neutrinoeinfang an 176Yb und die drei Isotope 176Lu,
169Yb und 235U, die diese Signatur bei ihrem Zerfall nachahmen. Gezeigt sind die wichtigsten
Zerfallskana¨le. Die relevanten isomeren Zusta¨nde sind mit den jeweiligen Halbwertszeiten
beschriftet. Bei ihnen ist auch die Energie des emittierten γ-Quants aufgefu¨hrt.
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Zur erreichbaren Uranreinheit in organischen Flu¨ssigkeiten wurden im Rahmen von
Borexino bereits Ergebnisse erzielt. Mittels Neutronenaktivierungsanalyse wurde gezeigt,
dass der Urangehalt in einer 1,2-Dimethyl-4-(1-Phenylethyl)-Probe (kurz: PXE) unterhalb
von 10−17 g/g lag [Hen 99]. Die besten Werte fu¨r Pseudocumol wurden mit der CTF (siehe
Abschnitt 1.2.3) erhalten und liegen bei 10−16 g/g [Bor 98]. Diese Ergebnisse zeigen, dass
organische Flu¨ssigkeiten mit sehr kleinen Urankonzentrationen im Prinzip herstellbar sind.
Allerdings muss beachtet werden, dass es sich bei Borexino um eine reine organische Phase
handelt. Selbst wenn die organische und die metallische Phasen beide fu¨r sich genommen die
geforderten Reinheitsanforderungen erfu¨llen, bringt der Prozess des Zusammenfu¨hrens der
beiden Phasen eine erneute Kontaminationsgefahr mit sich. Das ist insbesondere deshalb ein
Problem, weil Reinigungsverfahren fu¨r organische Flu¨ssigkeiten nicht oder nur eingeschra¨nkt
auf metallbeladene organische Flu¨ssigkeiten u¨bertragen werden ko¨nnen. Daher mu¨ssen entwe-
der neue Reinigungsverfahren entwickelt werden oder das Zusammenfu¨hren muss kontaminati-
onsfrei durchgefu¨hrt werden. Beide Alternativen sind in der Praxis schwierig umzusetzen. Mit
Ytterbium sind bezu¨glich so hoher Reinheitsanforderungen noch keine Erfahrungen gemacht
worden. In dieser Arbeit habe ich erste Schritte zur Entwicklung eines hochempfindlichen
Messverfahren fu¨r Uran in Ytterbium gemacht. Sie ko¨nnen als Ausgangspunkt fu¨r weitere
Entwicklungen dienen und werden in Kapitel 7 vorgestellt.
Kapitel 2
Theoretische Grundlagen
2.1 Adsorption von Gasen an Oberfla¨chen
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Trenn- und Reinigungsverfahren an-
gewandt, die auf der Adsorption von Gasen an Oberfla¨chen beruhen. Daher werden in diesem
Kapitel die relevanten theoretischen Grundlagen dargestellt. Nach einer kurzen Einfu¨hrung
und einigen Begriffsdefinitionen werden einige klassische Modelle fu¨r Gleichgewichtsisother-
men der Adsorption beschrieben. Dabei werden zuna¨chst nur Einzelkomponentensysteme dis-
kutiert und ich werde mich auf sehr kleine Partialdru¨cke beschra¨nken, da dies der fu¨r die
in dieser Arbeit behandelten Aufgabenstellungen hauptsa¨chlich interessante Bereich ist. Da
die verwendeten Adsorbenzien meist eine sehr hohe Porosita¨t besitzen, werden im weiteren
die Einflu¨sse der Poren auf die Adsorption behandelt. Als quantitatives Beispiel wird die
Adsorption an Aktivkohle diskutiert. Schließlich soll auch auf die Problematik von Mehrkom-
ponentensystemen eingegangen werden.
2.1.1 Grundbegriffe der Adsorption
Unter Adsorption versteht man im Allgemeinen das Anlagern von Gasen (oder Flu¨ssigkeiten)
an Oberfla¨chen von Festko¨rpern. Beim umgekehrten Vorgang spricht man von Desorption.
Abbildung 2.1 veranschaulicht einige weitere Grundbegriffe. Der Festko¨rper, an den sich et-
was anlagert, wird Adsorbens genannt, wa¨hrend der Stoff, der sich anlagert, das Adsorptiv
genannt wird. Hat sich das Adsorptiv angelagert, bildet es auf der Oberfa¨che des Adsor-
bens ein Adsorbat. Die Adsorption ist normalerweise ein exothermer Prozess. Anhand der
Enthalpie der Adsorption unterscheidet man, ob es sich um Physisorption oder Chemisorp-
tion handelt. Bei der Physisorption wird die Bindung des Adsorbats an das Adsorbens nur
durch schwache van-der-Waals-Kra¨fte hergestellt. Die Enthalpie betra¨gt gewo¨hnlich weniger
als 25 kJ/mol. Dagegen bildet sich bei der Chemisorption eine chemische Bindung aus und
die Reaktionsenthalpie betra¨gt gewo¨hnlich mehr als 40 kJ/mol. Abha¨ngig von der Oberfla¨che
des Adsorbens kann das Adsorptiv sich an verschiedenen Stellen anlagern, die sich energetisch
unterscheiden ko¨nnen. Die Unterschiede sind dabei oft gering, so dass sich das Adsorbat rela-
tiv ungesto¨rt auf der Oberfla¨che bewegen kann. Dies gilt nicht mehr bei poro¨sen Medien, vor
allem bei solchen, bei denen die Poren molekulare Ausdehnung haben, da dann das Adsorbat
in den einzelnen Poren festgehalten wird. Der wichtigste Zusammenhang bei der Adsorption
ist der Zusammenhang zwischen dem Partialdruck p des Adsorptivs und dem Bedeckungsgra-
des θ. Die Vorhersage der Isothermen p(θ) fu¨r verschiedene Temperaturen T ist die Aufgabe
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Abbildung 2.1: Einige Grundbegriffe der Adsorption an poro¨sen Festko¨rpern. Die verwendeten
Begriffe werden im Text genauer erla¨utert.
der theoretischen Beschreibung der Adsorption.
2.1.2 Die Langmuir-Isothermen
Eines der grundlegendsten Modelle fu¨r Isothermen leitete Langmuir im Jahre 1918 ab [Lan 18].
Trotz der einfachen Annahmen, von denen es ausgeht, bildet es bis heute die Grundlage fu¨r
viele Adsorptionsmodelle und soll deshalb am Anfang behandelt werden. Die Annahmen fu¨r
sein Modell lauten:
1 : Die Oberfla¨che des Adsorbens ist ideal glatt, das heißt energetisch homogen
2 : Jedes adsorbierte Teilchen besetzt genau einen Adsorptionsplatz
3 : Adsorbierte Teilchen bleiben an ihren Pla¨tzen verankert
4 : Besetzte benachbarte Pla¨tze beeinflussen die Adsorptionswahrscheinlichkeit nicht
5 : Das Adsorbat bildet ho¨chstens eine Monoadsorptionslage aus.
Der Bedeckungsgrad θ ist definiert als das Verha¨ltnis der besetzten Adsorptionspla¨tze n
zur Gesamtzahl der vorhandenen Adsorptionspla¨tze nmax. Mit Annahme 5 folgt daraus:
θ =
n
nmax
=
n
nmono
(2.1)
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wobei nmono die maximal mo¨gliche Zahl an zu besetztenden Pla¨tzen in einer Monolage
ist. Die Zahl der pro Zeiteinheit adsorbierten Teilchen ist proportional zur Rate R der auf
die Oberfla¨che auftreffenden Teilchen. Diese Beziehung la¨sst sich mit Hilfe der kinetischen
Gastheorie fu¨r ein ideales Gas herleiten und lautet (m = Molekulargewicht des Adsorptivs)
R = p√
2pi ·m ·RT (Hertz −Knudsen− Formel) (2.2)
Aus Annahme 2 folgt, dass nur freie Pla¨tze besetzt werden ko¨nnen. Daher ist die Ad-
sorptionsrate auch proportional zur Zahl der unbesetzten Pla¨tze, also zu (1 − θ). Mit der
Proportionalita¨tskonstanten kAds folgt:
dNads
dt
= kAds ·R · (1− θ) (2.3)
Die Desorptionsrate ist bei konstanter Temperatur nur proportional zur Zahl der bereits
adsorbierten Teilchen, also zum Bedeckungsgrad θ:
dNDes
dt
= kDes · θ (2.4)
Im Gleichgewicht sind Adsorptions- und Desorptionsrate gleich und man erha¨lt durch
Gleichsetzen von (2.3) und (2.4) den Ausdruck fu¨r die Langmuir-Isothermen:
θ =
KL · p
1 +KL · p
(2.5)
mit KL =
kAds
kDes
· 1√
2pi ·m · RT (Langmuir −Konstante) (2.6)
Abbildung 2.2 zeigt den Verlauf der Langmuir-Isothermen. Wie man auch aus Formel
(2.5) entnehmen kann, strebt der Besetzungsgrad θ fu¨r p → ∞ gegen 1. Das entspricht der
Erwartung, denn bei sehr hohem Druck wird das vorhanden Gas gezwungen alle zuga¨nglichen
Adsorptionspla¨tze einzunehmen. Bei sehr kleinem Druck (KL · p  1) ist θ dagegen eine li-
neare Funktion von p. Das bedeutet, dass die Zahl n der Gasteilchen, die adsorbiert sind,
proportional zum Partialdruck p des Gases ist. Die Proportionalita¨tskonstante H heißt in
diesem Falle in Anlehnung an das Henrysche Gesetz aus der Theorie der Lo¨slichkeiten Henry-
Konstante:
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Abbildung 2.2: Der Verlauf der Langmuir-Isothermen fu¨r drei verschiedene Langmuir-
Konstanten KL. Der na¨herungsweise lineare Verlauf bei niedrigem Druck geht in eine
Sa¨ttigung u¨ber, wenn die Monolage bei ho¨herem Druck fast vollsta¨ndig besetzt wird.
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n = nmono · θ = nmono ·
KL · p
1 +KL · p
KL·p1−→ H · p (2.7)
mit H = nmono ·KL (Henry −Konstante) (2.8)
2.1.3 Die BET-Isothermen
Eine wichtige Verallgemeinerung der Langmuir-Isothermen stellen die BET-Isothermen dar,
die 1938 von Brunauer, Emmet und Teller (BET) hergeleitet wurden [Bru 38]. Die Autoren
gehen von den gleichen Annahmen wie Langmuir aus, beschra¨nken die Adsorption jedoch
nicht auf eine Monoadsorptionslage, sondern lassen Mehrschichtadsorption zu. Das Adsor-
bat wird dabei als Flu¨ssigkeit betrachtet und die Adsorpionsenthalpie jeder weiteren Schicht
gleicht gerade die Verflu¨ssigungswa¨rme aus. Fu¨r genauere Erla¨uterungen sei auf den Origi-
nalartikel verwiesen. Die BET-Isothermen haben die Form:
θ =
n
nmono
=
KBET · pp∗
(1− pp∗ ) ·
[
1− (1−KBET ) · pp∗
] (2.9)
p∗ ist dabei der Dampfdruck der
”
Adsorbatflu¨ssigkeit“ von mehr als einer Monolage Dicke
und KBET ist die BET-Konstante. Abbildung 2.3 zeigt den typischen Verlauf der BET-
Isothermen fu¨r drei Werte von KBET . Wie zu erwarten war, ist θ fu¨r große Dru¨cke nicht nach
oben beschra¨nkt, da in diesem Fall immer weitere Adsorbatlagen aufeinander geschichtet wer-
den. Fu¨r sehr kleine Partialdru¨cke sind viele Pla¨tze in der untersten Monolage frei. Damit
wird die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Lagen u¨bereinander besetzt werden verschwindend
gering und die BET-Isothermen gehen wie auch die Langmuir-Isothermen in den linearen
Henry-Bereich u¨ber. Die Henry-Konstante lautet dabei:
H =
KBET · nmono
p∗
(2.10)
Die BET-Isothermen haben eine wichtige praktische Anwendung in der Porosimetrie. Sie
werden zur Bestimmung der spezifischen Oberfla¨chen hochporo¨ser Feststoffe herangezogen.
Durch Anpassen von experimentell erhaltenen Adsorptionsdaten an die BET-Isothermen la¨sst
sich neben KBET auch nmono bestimmen, das heißt die Zahl der freien Adsorptionspla¨tze in
einer Monolage. Kennt man die Fla¨che, die von einem adsorbierten Gasteilchen eingenom-
men wird, kann daraus die spezifische BET-Fla¨che berechnet werden. In der Praxis wird die
Messung meist mit Stickstoff bei 77 Kelvin im relativen Druckbereich von 0,05 bis 0,3 durch-
gefu¨hrt. Fu¨r die von einem adsorbierten Stickstoffmoleku¨l eingenommene Fla¨che wird dabei
0,16 nm2 angenommen.
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Abbildung 2.3: Der Verlauf der BET-Isothermen fu¨r drei verschiedene BET-Konstanten
KBET . Im Gegensatz zu den Langmuir-Isothermen gibt es bei den BET-Isothermen keine
Sa¨ttigung, da immer neue Adsorptionslagen besetzt werden ko¨nnen.
22 KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
2.1.4 Das Leerstellen-Lo¨sungsmodell
Als letztes Modell fu¨r Isothermen soll nun das sogenannte Leerstellen-Lo¨sungsmodell disku-
tiert werden [Suw 80a]. Der Ansatz ist dabei grundlegend anders, als bei den ersten beiden
hier vorgestellten Modellen. Die zugrundeliegende Idee ist, dass der Vorgang der Adsorption
beschrieben wird durch eine Lo¨sung des Adsorptivs in einem hypothetischen Lo¨sungsmittel.
Das Lo¨sungsmittel besteht dabei aus Leerstellen, kleinen Vakuumeinheiten, die einen Platz
ausfu¨llen, der von einem Adsorptivteilchen eingenommen werden kann. Das Adsorptions-
gleichgewicht wird mit diesem Ansatz als thermodynamisches Lo¨sungsgleichgewicht in einem
bina¨ren System (Adsorptiv und Leerstellen) beschrieben. Die Struktur der Oberfla¨che geht
dabei als zusa¨tzlicher Potenzialterm in die Gleichgewichtsformeln ein. Da in dieses Modell
keine a priori-Annahmen u¨ber die verfu¨gbaren Adsorptionspla¨tze eingehen, kann eine gro¨ßere
Allgemeingu¨ltigkeit erwartet werden. Insbesondere kann das Modell zur Beschreibung der
Adsorption an poro¨sen Adsorbern herangezogen werden, bei denen sich die einzelnen Adsorp-
tionspla¨tze energetisch stark unterscheiden ko¨nnen. Dabei kann auf die Behandlung kompli-
zierter molekularer Details verzichtet werden, da nur thermodynamische Eigenschaften der
beteiligten Stoffe in die Theorie eingehen. Schließlich ist auch die U¨bertragung des Modells
auf bina¨re Adsorptionsprobleme, wie sie in Rahmen dieser Arbeit vorhanden sind, mo¨glich.
In diesem Fall wird das Lo¨sungsgleichgewicht eines terna¨ren Systems (Adsorptiv 1 und 2
und Leerstellen) betrachtet, wobei sich die experimentell anzupassenden Parameter aus den
Einzelkomponenten-Isothermen gewinnen lassen (siehe [Suw 80b] und Abschnitt 2.1.6).
Ausgangspunkt des Leerstellen-Lo¨sungsmodells ist das chemische Potenzial, das in der
Gasphase sowie in der Oberfla¨chenphase sowohl fu¨r das Adsorptiv als auch fu¨r die Leer-
stellen aufgestellt wird. Nach [Luc 76] ist das chemische Potenzial einer Komponente in der
Oberfla¨chenphase durch folgenden Ausdruck gegeben:
µsi = µ
0s
i +RT · ln(γsi xsi ) + piai (2.11)
Der obere Index s (surface) deutet an, dass es sich um eine Oberfla¨chengro¨ße handelt und
0 bezeichnet die entsprechende Gro¨ße bei Standardbedingungen. xsi ist der Molenbruch der
Komponente i in der Oberfla¨chenphase und der Aktivita¨tskoeffizienz γsi beru¨cksichtigt die
Abweichung vom idealen Verhalten. Der Einfluss der Oberfla¨chenenergie ist durch den letzten
Term in Gleichung (2.11) gegeben. Er kann als Produkt aus einem Druck pi und der partiellen
molaren Fla¨che ai = Ai/n
s
i des Adsorbats i geschrieben werden (Ai ist dabei der Teil der
Gesamtfla¨che A des Adsorbens, der von der Komponente i besetzt ist und nsi ist die Zahl der
Mole des Adsorbats i auf Ai). Fu¨r die Gasphase verschwindet der letzte Ausdruck und man
erha¨lt folgende Gleichung fu¨r das chemische Potenzial:
µgi = µ
0g
i +RT · ln(γgi xgi ) (2.12)
Im chemischen Gleichgewicht gilt µsi = µ
g
i . Nun soll der Spezialfall eines reinen Lo¨-
sungsmittels betrachtet werden, das mit dem Index 2 bezeichnet werden soll. Fu¨r ein reines
Lo¨sungsmittel gilt xs2 = x
g
2 = 1 und γ
s
2 = γ
g
2 = 1. Außerdem ist pi = 0, so dass in diesem
Fall folgt: µ0g2 = µ
0s
2 . Nun wird argumentiert, dass die Leerstellen-Lo¨sung in der Gasphase
immer stark verdu¨nnt ist (xg2 ' 1, γ92 ' 1). Fu¨r stark verdu¨nnte Lo¨sungen bleibt auch die
Relation µ0g2 = µ
0s
2 anna¨hernd gu¨ltig. Damit folgt aus dem Gleichsetzen von Gleichung (2.11)
mit Gleichung (2.12) folgender Ausdruck:
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pi = −RT
a2
· ln(γs2xs2) (2.13)
Um nun noch einen Zusammenhang zum Partialdruck herzustellen, verwendet man die
Gibbssche Adsorptionsregel fu¨r Gasadsorption an einem Festko¨rper. Sie lautet [Moo 76]:
RT · d(ln(p)) = A
ns1
dpi (2.14)
Der entscheidende Punkt in dem beschriebenen Modell ist nun die
”
trennende Oberfla¨che“
zwischen dem Adsorbat und der Gasphase sinnvoll zu definieren, denn zuna¨chst bleibt noch
offen bis wohin die Leerstellen der Oberfla¨chenphase reichen. In [Suw 80a] wa¨hlen die Autoren
diese Trennfla¨che so, dass die partiellen molaren Fla¨chen ai der beiden Komponenten einander
gleich und gleich einer Konstanten sind. Die Konstante soll dabei gleich dem Reziproken der
maximal mo¨glichen Oberfla¨chenkonzentration des Adsorbats Γ∞1 ≡ ns,∞i /A = const. sein.
a1 = a2 =
1
Γ∞1
≡ a∞1 = const. (2.15)
Um die sich aus dieser Definition der Trennfla¨che ergebende Relation (2.15) weiterzuver-
wenden, wird der einfache Zusammenhang zwischen den partiellen molaren Fla¨chen ai und der
Gesamtfla¨che A des Adsorbens betrachtet. Es gilt
∑
i(ain
s
i ) = A. Γi wird in Analogie zu Γ
∞
i
als Γi ≡ nsi/A definiert. Damit kann man die Bedingung auch umschreiben als
∑
i(aiΓ
s
i ) = 1.
Mit Gleichung (2.15) folgt daraus:
a1 · Γ1 + a2 · Γ2 = a∞1 · (Γ1 + Γ2) = 1 (2.16)
⇔ Γ1 + Γ2 =
1
a∞1
= Γ∞1 (2.17)
Dieser Ausdruck erlaubt es, die Molfraktion xsi einer Komponente i mit dem Bedeckungs-
grad θ in Verbindung zu bringen. Es gilt:
xsi ≡
Γi∑
i Γi
(2.17)
=
Γi
Γ∞1
=
nsi
ns,∞1
(2.18)
und folglich
xs1 =
ns1
ns,∞1
= θ (2.19)
xs2 =
ns2
ns,∞1
=
1− ns1
ns,∞1
= 1− θ (2.20)
Um eine Adsorptionsisotherme θ(p) herzuleiten, fehlt jetzt nur noch ein Modell fu¨r den
Aktivita¨tskoeffizienten γss . Die Autoren in [Suw 80a] schlagen dazu zwei Gleichungen vor,
die einen Zusammenhang zwischen γs2 und x
s
i herstellen. Die erste Gleichung (Margules Glei-
chung) kommt mit einem weiteren Parameter aus und resultiert in einer einfachen Isothermen
mit beschra¨nkter Anwendbarkeit. Sie wird aus diesem Grund hier nicht diskutiert. Gro¨ssere
Bedeutung fu¨r die spa¨tere Anwendung in dieser Arbeit hat der zweite Vorschlag, der auf
der zweiparametrigen Wilson-Gleichung beruht. Der entsprechende Ausdruck fu¨r den Akti-
vita¨tskoeffizienten mit den beiden Wilson-Parametern Λ12 und Λ21 lautet:
24 KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
ln(γs2) = − ln(xs2 + Λ12 · xs1)− xs1 ·
(
Λ12
xs1 + Λ12 · xs2
− Λ21
xs2 + Λ21 · xs1
)
(2.21)
Die Isotherme la¨sst sich nun durch Einsetzen der Gleichungen (2.13) und (2.21) in Glei-
chung (2.14) und Benutzung der Relationen (2.19) und (2.20) u¨ber eine Intergration herleiten.
Das Ergebnis lautet:
p =
(
ns,∞1
H
· θ
1− θ
)
·
(
Λ12 ·
1− k21
Λ12 + k12
)
· exp
(
− Λ21 · k21
1− k21
− k12
Λ12 + k12
)
(2.22)
wobei kij = (1− Λij) · θ
Die Integrationskonstante H ist dabei identisch mit der Henry-Konstanten. Die Isotherme
des Leerstellen-Lo¨sungsmodells hat damit also 4 anzupassende Parameter: ns,∞1 , H, Λ12 und
Λ21. Im allgemeinen Fall sind diese Parameter alle temperaturabha¨ngig. In der Praxis stellt
sich aber heraus, dass ns,∞1 fast temperaturunabha¨ngig ist und deshalb fu¨r ein bestimm-
tes Adsorptiv-Adsorbens-System als konstant angenommen werden kann. Die Temperatur-
abha¨ngigkeit der anderen Konstanten wurde ebenfalls von [Suw 80a] untersucht. Dabei ergibt
sich folgender Zusammenhang fu¨r H(T ):
H(T ) = H0 · exp
−q0st
RT
(2.23)
Der neu eingefu¨hrte Parameter q0st ist die isostere Adsorptionswa¨rme, die entweder aus
theoretischen Betrachtungen errechnet oder als weiterer freier Parameter behandelt werden
kann. Die Temperaturabha¨ngigkeit der Koeffizienten Λij der Wilson-Gleichung wird von den
Autoren empirisch bestimmt. In Abschnitt 2.1.6 werde ich im Rahmen der Behandlung der
Adsorption von mehrkomponentigen Systemen nochmals auf dieses Problem eingehen.
2.1.5 Vorhersage von Henry-Konstanten
Wie die drei verschiedenen diskutierten Modelle zeigen, liegt fu¨r niedrige Dru¨cke immer ein
linearer Zusammenhang zwischen dem Druck p und der Zahl der adsorbierten Teilchen n vor
(Henry-Bereich):
n = H · p (p→ 0) (2.24)
H = Henry−Konstante
Adsorptionsisothermen, die sich durch Gleichung (2.24) beschreiben lassen, werden als
Henry-Isothermen bezeichnet. Der einzige Parameter ist die temperaturabha¨ngige Henry-
Konstante. Die Henry-Isothermen haben fu¨r die vorliegende Arbeit eine wichtige Bedeutung,
da die zu adsorbierenden Verunreinigungen im Bereich der Low-Level-Physik meist nur in
verschwindend kleiner Konzentration vorliegen und ihr Partialdruck damit fast immer sehr
klein ist. Daher wird in diesem Kapitel aufgezeigt, wie eine quantitative Vorhersage von
Henry-Konstanten fu¨r bestimmte Adsorptiv-Adsorbens-Systeme erreicht werden kann. Dazu
soll zuna¨chst ein Zusammenhang zwischen der Henry-Konstanten und dem Potenzial, das ein
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Adsorbatteilchen spu¨rt, wenn es sich dem Adsorbens na¨hert, hergeleitet werden. Die Form
des Potenzials kann auf verschiedene Arten angesetzt werden. Daraus ergeben sich dann ver-
schiedene Modelle, von denen hier zwei vorgestellt werden. Der Formalismus wird zuna¨chst
am Beispiel von Graphit fu¨r energetisch homogene Oberfla¨chen entwickelt und dann auf reale,
das heißt heterogene Oberfla¨chen (zum Beispiel Aktivkohle) u¨bertragen. Dabei zeigt sich die
besondere Bedeutung der Porenstruktur fu¨r die Adsorption.
Ausgangspunkt fu¨r die Betrachtungen ist wieder das chemische Potenzial im Gleichgewicht
zwischen der Gasphase und der adsorbierten Phase. Wegen der starken Verdu¨nnung im Henry-
Bereich kann in der Gasphase ideales Verhalten angenommen werden. Es gilt:
µg = µ◦,g +RT · ln
(
p
p◦
)
(2.25)
Die adsorbierten Phase soll sich bezu¨glich der Wechselwirkung der Adsorbatteilchen un-
tereinander wie ein ideales Gas verhalten. Die Wechselwirkung zwischen der Oberfla¨che des
Adsorbens und dem Adsorbat wird dagegen durch einen zusa¨tzlichen Potenzialterm φ be-
schrieben. Zusa¨tzlich muss der Druck in der adsorbierten Phase angeglichen werden, da
das Adsorbat durch die Anziehungskraft des Adsorbens einen ho¨heren Druck erfa¨hrt. Wird
in einem spezifischen Volumenelement der Adsorbatschicht dV s die Zahl der Teilchen um
dn erho¨ht, so steigt der Druck in dieser Schicht um RT · dn/dV s an (Adsorbat-Adsorbat-
Wechselwirkungen ko¨nnen wegen der starken Verdu¨nnung im Henry-Bereich unberu¨cksichtigt
bleiben). Die Gleichgewichtsrelation fu¨r das chemische Potenzial lautet damit:
µg = µs
⇔ µ◦,g + kT · ln
(
p
p◦
)
= µ◦,g + kT · ln
(
p+ RT ·dndV s
p◦
)
+ φ (2.26)
Unter der Annahme einer ebenen, energetisch homogenen Oberfla¨che des Adsorbens, la¨sst
sich dV s ausdru¨cken als Produkt aus BET-Fla¨che SBET und dem senkrechten Abstand dz
zur Oberfla¨che: dV s = SBET · dz. Durch Umstellen und Integrieren folgt damit der Wert der
Henry-Konstanten H in Abha¨ngigkeit der Adsorbat-Adsorbens-Wechselwirkungsenergie φ.
H =
n
p
=
∫ n
n=0 dn
p
=
SBET
RT
·
∫ zmax
z=0
[
exp
(
−φ(z)
kT
)
− 1
]
dz (2.27)
Das ist die gesuchte Gleichung fu¨r p(φ). Sie gilt exakt, wenn die Adsorbatteilchen als
ideal kugelfo¨rmig mit einem einzigen Wechselwirkungszentrum angenommen werden [Pie 71].
Innere Strukturen jeglicher Art werden dabei vernachla¨ssigt. Die obere Intergrationskonstante
zmax ha¨ngt von der Struktur des Adsorbens ab und muss im Einzelfall bestimmt werden. Die
verbleibende Aufgabe ist nun das Potenzial φ(z) fu¨r das jeweils interessierende System zu
ermitteln. Als Adsorbens wird wie bereits erwa¨hnt Graphit betrachtet, das heißt idealisiert
eine a¨quidistante U¨bereinanderschichtung planarer Kohlenstoﬄagen.
Die Potenzialtheorie nach Steele fu¨r homogene Oberfla¨chen
Ein plausibler Ansatz, der von [Ste 74] eingefu¨hrt wurde, ist φ als ein Lennard-Jones-artiges
Potenzial zu betrachten. Wa¨hrend das Lennard-Jones-Potenzial im Original die Wechselwir-
kungsenergie zwischen gleichartigen Gasteilchen wiedergibt, wird es hier in abgewandelter
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Abbildung 2.4: Veranschaulichung der geometrischen Verha¨ltnisse zwischen Adsorbens und
Adsorbat, die der Potenzialtheorie nach Steele zugrunde liegen.
Form fu¨r die Beschreibung der Adsorbat-Adsorbens-Wechselwirkung verwendet. Das Poten-
zial hat die Form (i bezeichnet das Adsorbat, Gr das Graphit-Adsorbens):
φi,Gr(LJ)(ξ) = 4 · εi,Gr(LJ) ·
[(
σi,Gr(LJ)
ξ
)12
−
(
σi,Gr(LJ)
ξ
)6]
(2.28)
ξ ist der Abstand der Zentren der als spha¨risch angenommenen, reagierenden Teilchen.
εi,Gr(LJ) gibt die Tiefe des Potenzialminimums an und σi,Gr(LJ) ist ein Parameter, der cha-
rakteristisch fu¨r den Durchmesser der Reaktanden ist. Die beiden letztgenannten Parame-
ter ko¨nnen aus den entsprechenden Gro¨ßen von gleichartigen Teilchen gema¨ß den Lorentz-
Berthelotschen Mischungsregeln bestimmt werden [Hir 49]:
εi,Gr(LJ) =
√
εi,i(LJ) · εGr,Gr(LJ) (2.29)
σi,Gr(LJ) =
1
2
· (σi,i(LJ) + σGr,Gr(LJ)) (2.30)
In Tabelle 2.1 wurden die physikalische Konstanten von Graphit und Aktivkohle, die zur
Berechnung der Henry-Konstanten mit den in diesem und im na¨chsten Kapitel vorgestellten
Modellen beno¨tigt werden, zusammengestellt.
Die Struktur von Graphit kann man sich durch eine gleichma¨ßige U¨bereinanderschichtung
unendlich vieler Kohlenstoffebenen mit konstanter Fla¨chendichte %Gr,2D denken. Abbildung 2.4
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Lennard-Jones Radius σGr,Gr = 3, 40 · 10−10 m
Lennard-Jones Energieterm εGr,Gr = 3, 86 · 10−22 J
Abstand der Kohlenstoffebenen d = 3, 35 · 10−10 m
3-dimensionale Dichte der Kohlenstoffatome %Gr,3D = 1, 10 · 1029 m−3
Fla¨chendichte der Kohlenstoffatome %Gr,2D = 3, 81 · 1019 m−2
Hamaker-Konstante von Graphit AH,Gr = 2, 38 · 10−19 J
Hamaker-Konstante von Aktivkohle AH,AC = 6, 00 · 10−20 J
Tabelle 2.1: Zusammenstellung einiger fu¨r die Berechnung der Henry-Konstanten an Graphit
und Aktivkohle relevanten physikalischen Konstanten (Quelle: [Mau 01]).
gibt die geometrischen Verha¨ltnisse wider und veranschaulicht schematisch den Potenzialver-
lauf. Das effektive Potenzial, welches von den Adsorbatteilchen gespu¨rt wird, ergibt sich als
Summe der Beitra¨ge der einzelnen Ebenen. Der Beitrag φg(z) jeder Einzelebene wird durch
Intergration u¨ber die ganze Ebene erhalten. Damit wird der Potentialterm φ(z) zu:
φ(z) =
∞∑
g=0
φg(z) (2.31)
φg(z) = 8pi · %Gr,2D · εi,Gr(LJ) ·
∞∫
r=0
[(
σi,Gr(LJ)
r/ sin β
)12
−
(
σi,Gr(LJ)
r/ sin β
)6]
· r dr (2.32)
r ist dabei gegeben durch (z + gd) · tan β, wobei d den Abstand der Ebenen angibt und g
die Nummer der Ebene ist. Die Integration liefert das nach den Potenzen, in denen z auftritt,
genannte (10-4)-Potenzial:
φg(z) = 2pi · %Gr,2D · σ2i,Gr(LJ) · εi,Gr(LJ) ·
[
2
5
(
σi,Gr(LJ)
z + gd
)10
−
(
σi,Gr(LJ)
z + gd
)4]
(2.33)
Die Summation braucht in der Praxis nicht u¨ber alle Ebenen ausgefu¨hrt werden, da we-
gen der schnell mit dem Abstand abfallenden Terme nur wenige Ebenen einen signifikanten
Beitrag zu φ(z) liefern. Fu¨r praktische Zwecke ist meist eine Beschra¨nkung auf g ≤ 3 aus-
reichend [Mau 01]. Ein anderer Vorschlag stammt von [Ste 73]: Dabei wird die Summe u¨ber
die zweite und alle nachfolgenden Ebenen durch ein Integral und der Abstand (z+ gd) durch
einen gemittelten Ausdruck (z + 0, 61d) ersetzt. Zudem ko¨nnen die abstoßenden Anteile al-
ler Ebenen außer der ersten wegen des extrem schnellen Abfalls gegenu¨ber dem anziehenden
Anteil vernachla¨ssigt werden. Die Auswertung von Gleichung (2.31) ergibt dann als Ergebnis
das sogenannte (10-4-3)-Potenzial:
φ(z) = 2pi·%Gr,2D·σ2i,Gr(LJ)·εi,Gr(LJ)·
[
2
5
(
σi,Gr(LJ)
z
)10
−
(
σi,Gr(LJ)
z
)4
−
σ4i,Gr(LJ)
3d·(z+0, 61d)3
]
(2.34)
φ(z) setzt sich aus drei Termen zusammen: Der erste Term beschreibt den sehr schnell
abfallenden abstoßenden Anteil der ersten Ebene. Der zweite und der dritte Term sind anzie-
hend, wobei der zweite Term nur die Anziehung der ersten Ebene entha¨lt und in dem dritten
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Term die Summe aller anderen Ebenen zusammengefasst sind.
Gleichung (2.34) kann nun in (2.27) eingesetzt werden. Mit den Lorentz-Berthelotschen
Mischungsregeln (2.29) und (2.30) lassen sich dann die Henry-Koeffizienten mittels einer In-
tegration u¨ber z alleine aus den atomaren Eigenschaften von Adsorptiv und Adsorbens er-
mitteln. Im Falle eines unporo¨sen Mediums wie Graphit wird zmax unendlich, da es nur eine
ebene Trennfla¨che zwischen dem Medium und der Umgebung gibt.
Erweiterung auf heterogene Oberfla¨chen (Aktivkohle)
Die Adsorption an poro¨sen Stoffen hat fu¨r die Praxis eine große Bedeutung, weil das Adsorp-
tionsvermo¨gen durch eine große Oberfla¨che wesentlich vergro¨ßert wird. Durch die komplexe
Porenstruktur unterscheiden sich die verfu¨gbaren Adsorptionspla¨tze energetisch voneinander,
so dass sich die effektiven Henry-Konstanten als Mittelwert aus den sich zum Teil erheblich un-
terscheidenden mikroskopischen Henry-Konstanten ergeben. Dadurch wird deren quantitative
Berechnung schwieriger als fu¨r homogene Oberfla¨chen. Wegen ihrer Bedeutung in der Praxis
wird hier exemplarisch Aktivkohle behandelt. Wie sich zeigen wird, lassen sich die Ergebnisse
der Potenzialtheorie fu¨r homogene Oberfla¨chen und insbesondere fu¨r Graphit zwanglos auf
das System Aktivkohle erweitern.
Aktivkohle wird normalerweise in zwei Schritten hergestellt: Zuna¨chst wird organisches
Rohmaterial bei Temperaturen unterhalb von 800 ◦C verkohlt. Dabei werden die meisten
anderen Elemente (Sauerstoff, Wasserstoff, ...) außer Kohlenstoff entfernt. Die Kohlenstoff-
atome ordnen sich dabei in Ebenen hexagonaler Struktur an. Im Gegensatz zu Graphit sind
diese Ebenen aber nicht gleichma¨ßig u¨bereinander geschichtet, sondern unregelma¨ßig ange-
ordnet. Der zweite Schritt ist die sogenannte Aktivierung, ein Oxidationsprozess, der bei
ho¨heren Temperaturen stattfindet. Dabei ordnen sich die einzelnen Kohlenstoffebenen derart
um, dass die innere Oberfla¨che und das Porenvolumen stark vergro¨ßert werden. Es entsteht ein
Geflecht aus vorwiegend schlitzfo¨rmigen Poren verschiedenster Gro¨ße. Die Schlitzfo¨rmigkeit
ist darauf zuru¨ckzufu¨hren, dass sich Fragmente zweier Ebenen oft anna¨hernd parallel ge-
genu¨berliegen. Die Poren lassen sich nach ihrer Gro¨ße klassifizieren. Nach den Empfehlungen
der IUPAC [Sin 85] werden Poren, die kleiner als 2 nm sind, als Mikroporen bezeichnet, sol-
che, die zwischen 2 und 50 nm groß sind, als Mesoporen und noch gro¨ßere als Makroporen
(siehe auch Abbildung 2.1). Bei der Adsorption an Aktivkohle wird ein Adsorptivteilchen an
einer beliebigen Stelle in dem Geflecht der Poren angelagert. Da die Bindungsenergien der ver-
schiedenen Adsorptionspla¨tze auf einer Kohlenstoffebene sich nur unwesentlich unterscheiden,
kann sich das adsorbierte Teilchen fast frei an den Innenwa¨nden der Poren entlang bewegen.
Erreicht es dabei eine Mikropore, so spu¨rt das Teilchen auch den anziehenden Einfluss der ge-
genu¨berliegenden Porenwand. Dadurch vergro¨ßert sich die Bindungsenergie und das Teilchen
bleibt in dem Potenzialtopf der beiden Porenwa¨nde gefangen. Aus dieser Argumentation la¨sst
sich ersehen, dass die gro¨ßeren Poren die Rolle der Zuleiter zu den kleineren Poren spielen,
an denen dann die eigentliche Adsorption stattfindet.
Wendet man das Modell der schlitzfo¨rmigen Poren zur Berechnung der Henry-Konstanten
an, so lassen sich die Ergebnisse der Potenzialtheorie, die fu¨r Graphit erhalten wurden, ver-
allgemeinern. Die Adsorption kann dann na¨mlich vereinfacht als Anlagerung zwischen zwei
parallelen Kohlenstoffwa¨nden mit variablem Abstand, das heißt variabler Schlitzweite b, auf-
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gefasst werden. Die Dicke der Wa¨nde, das heißt die Anzahl der Kohlenstoffebenen pro Wand,
bleibt dabei zuna¨chst offen. Die allgemeine Formel fu¨r das Potenzial ergibt sich als Erweite-
rung von Formel (2.31) fu¨r 2 Wa¨nde zu:
φ(z) =
gmax∑
g=0
(
φg(z) + φg(b− z)
)
(2.35)
Formel (2.33) bleibt dabei auch weiterhin fu¨r φg(z) gu¨ltig. Die Auswertung von Gleichung
(2.35) wurde von [Eve 76] fu¨r die beiden Extremfa¨lle gmax = 0 (eine Wand) und gmax = ∞
vorgenommen. Fu¨r den ersten Fall ergibt sich wieder ein (10-4)-Potenzial, das man sofort
durch Einsetzen von Gleichung (2.33) in (2.35) erhalten kann. Aus gmax =∞ geht folgendes
(9-3)-Potenzial hervor (%Gr,3D ist das spezifische Gewicht von Graphit):
φ(z) = 2pi · %Gr,3D · σ3i,Gr(LJ) · εi,Gr(LJ) ·
[
2
45
(
σi,Gr(LJ)
z
)9
−
(
σi,Gr(LJ)
z
)3]
+
+ 2pi · %Gr,3D · σ3i,Gr(LJ) · εi,Gr(LJ) ·
[
2
45
(
σi,Gr(LJ)
b− z
)9
−
(
σi,Gr(LJ)
b− z
)3]
(2.36)
Um aus den Potenzialtermen die Henry-Konstanten fu¨r Aktivkohle zu berechnen, beno¨tigt
man in Gleichung (2.27) noch die obere Integrationskonstante zmax. zmax ist der maximale
Abstand zwischen zwei gegenu¨berliegenden Wa¨nden, das heißt im Falle von schlitzfo¨rmigen
Poren gerade die Schlitzweite b. Kennt man die Porengro¨ßenverteilung der verwendeten Ak-
tivkohle, so ko¨nnen damit Henry-Konstanten berechnet werden.
In [Eve 76] geben die Autoren auch eine Abscha¨tzung fu¨r die Wanddicke in Aktivkohle
an: Die Oberfla¨che einer einzigen Graphitebene betra¨gt unter Beru¨cksichtigung beider Seiten
2628 m2/g. Die typischen spezifischen Oberfla¨chen von Aktivkohle sind etwa 1000 m2/g. Die
mittlere Wanddicke bewegt sich demnach im Bereich von 2 bis 3 Kohlenstoﬄagen. Damit
liegt der wahre Potentialverlauf zwischen dem (10-4)-Potenzial (gu¨ltig fu¨r exakt eine Lage)
und dem (9-3)-Potenzial (anna¨hernd gu¨ltig fu¨r vier oder mehr Lagen). Nach Meinung der
Autoren ist jedoch in der Praxis das (10-4)-Potenzial dem (9-3)-Potenzial vorzuziehen.
Eine andere Mo¨glichkeit besteht darin, das von [Ste 74] vorgeschlagene (10-4-3)-Potenzial
(2.34) auch auf Aktivkohle anzuwenden. Da das (10-4-3)-Potenzial zwischen dem (10-4)- und
dem (9-3)-Potenzial liegt, kann erwartet werden, dass es fu¨r Aktivkohle die realistischsten Re-
sultate liefert. [Mau 01] wendet das (10-4-3)-Potenzial zur Berechnung von Henry-Konstanten
fu¨r die Adsorption verschiedener Gase an Graphit und Aktivkohle an und vergleicht diese
Berechnungen mit verfu¨gbaren Daten. Dabei zeigt sich, dass das theoretische Modell die ex-
perimentellen Daten zwar meist in ihrer Gro¨ßenordnung richtig vorhersagen kann, dass aber
dennoch Abweichungen von bis zu einem Faktor vier auftreten. Zudem bleibt die mittlere
Schlitzweite in diesem Modell eine nicht vorhersagbare Gro¨ße, die an die Daten angepasst
werden muss. Daher schlagen die Autoren ein neues Modell vor, dass ohne empirischen Input
auskommt und im na¨chsten Abschnitt vorgestellt wird.
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Der Gasmischungsansatz nach Maurer
Die Idee hinter diesem neuen Ansatz ist die Adsorption als eine Art Mischung nicht-idealer
Gase (Adsorbat mit Adsorbens) zu betrachten. Beschreibt man das Verhalten eines realen
Gases mit Hilfe der van-der-Waals-Gleichung, so wird dessen Nicht-Idealita¨t durch zwei van-
der-Waals-Parameter beschrieben. Einer dieser Parameter, gewo¨hnlich mit a bezeichnet, be-
schreibt dabei die Druckreduktion infolge der Eigenanziehung der wechselwirkenden Gasteil-
chen. Bei dem kritischen Volumen VC hat die van-der-Waals-Isotherme der kritischen Tem-
peratur TC einen Sattelpunkt. Den zugeho¨rigen Druck nennt man den kritischen Druck pC .
a la¨sst sich damit als Funktion von pC und TC audru¨cken. Es gilt:
a =
27
64
· RT
2
C
pC
⇒ a ∼ T
2
C
pC
(2.37)
Eine Mo¨glichkeit die Mischung zweier van-der-Waals-Gase i und j zu beschreiben, die
auf Berthelot [Ber 98] zuru¨ckgeht, ist, einen neuen gemeinsamen van-der-Waals-Parameter
aij einzufu¨hren, der gegeben ist durch aij =
√
aii · ajj. Von [Pol 20] wurde vorgeschlagen,
diesen Ansatz auch fu¨r die Adsorption von Gasen an Aktivkohle zu verwenden, wobei die
Komponente i der Mischung das Gas, die Komponente j das Adsorbens, in diesem Fall also
Aktivkohle, sein soll.
Um den van-der-Waals-Parameter aij der Mischung zu bestimmen, muss also der van-der-
Waals-Parameter ajj des Adsorbens bestimmt werden, da sich aii direkt aus Gleichung (2.37)
ergibt. Dazu muss eine Beschreibung des Potenzials zwischen den Adsorbensteilchen gefunden
werden. [Mau 01] wa¨hlte fu¨r dieses Potenzial sowie fu¨r das Potenzial, das die Wechselwirkung
zwischen Adsorbat und Adsorbens beschreibt, die Form eines Sutherland-Potenzials:
φkl(ξ) = −
Ckl
ξ6
falls ξ ≥ σkl (2.38)
φkl(ξ)→∞ falls ξ < σkl (2.39)
wobei Ckl die Wechselwirkungskonstante und σkl der Lennard-Jones-Radius ist. Es kann
gezeigt werden (siehe zum Beispiel [Rei 88]), dass mit diesem Sutherland-Potenzial fu¨r den
van-der-Waals-Parameter akl gilt (NA ist die Avogadro-Konstante):
akl =
2pi ·N2A · Ckl
3 · σ3kl
(2.40)
Zur Bestimmung des van-der-Waals-Parameters ajj des Adsorbens mu¨ssen noch die beiden
Gro¨ßen Cjj und σjj bestimmt werden. Die Wechselwirkungskonstante Cjj der Teilchen eines
Festko¨rpers miteinander kann gema¨ß
Cjj =
AH,j
pi2 · %2j
(2.41)
mit der Hamaker-Kostanten AH,j, einer charakteristischen Energie des Festko¨rpers, in
Verbindung gebracht werden [Ham 37] (%j ist die Dichte von j). Hier soll zuna¨chst wieder nur
Graphit betrachtet werden. Sowohl AH,Gr als auch der Lennard-Jones-Radius σGr,Gr sind in
Tabelle 2.1 aufgefu¨hrt. Damit kann ai,Gr unter Verwendung von Gleichung (2.37) fu¨r beliebige
Gase berechnet werden. Es ergibt sich:
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ai,Gr =
√
aii · aGr,Gr =
√
27·(RT iC )2
64·piC
·
√√√√2pi ·N2A ·CGr,Gr
3·σ3Gr,Gr
=
√√√√9·(NA ·RT iC)2 ·AH,Gr
32pi ·piC ·σ3Gr,Gr ·%2Gr
(2.42)
Nun kann Gleichung (2.40) benutzt werden, um aus ai,Gr den fu¨r das Adsorptionspoten-
zial kritischen Wechselwirkungsparameter Ci,Gr zu extrahieren. σi,Gr wird auch hier gema¨ß
Gleichung (2.30) durch Mittelung gewonnen. Das Ergebnis lautet:
Ci,Gr =
9R · (σii + σGr,Gr)3
64 · %Gr ·NA
·
√
AH,Gr
2 · pi3 · σ3Gr,Gr
· T
i
C√
piC
(2.43)
Mit dieser Konstanten und dem Sutherland-Potenzial (2.38) kann die Henry-Konstante
nach der Potenzialtheorie berechnet werden, das heißt es wird wieder u¨ber eine Graphitebene
integriert und u¨ber die unendlich vielen Ebenen summiert. In der Praxis reicht es wiederum,
wenn nur der Beitrag der ersten vier Ebenen betrachtet wird.
Um die Henry-Konstante fu¨r die Adsorption an Aktivkohle zu erhalten, gehen die Autoren
analog zu dem Fall Graphit vor, das heisst Formel (2.43) bleibt gu¨ltig, nur mu¨ssen statt der
Parameter fu¨r Graphit die entsprechenden Parameter fu¨r Aktivkohle verwendet werden. Der
Lennard-Jones-Radius σAC,AC ist gleich mit σGr,Gr, da er eine reine Eigenschaft der Kohlen-
stoffatome ist. Die Hamaker-Konstante AH,AC ist fu¨r Aktivkohle nicht bekannt. Sie wird da-
her durch die Hamaker-Konstanten der strukturell verwandten Kohlenstofffibern angena¨hert
(siehe Tabelle 2.1). Die Dichte der Aktivkohle %AC ha¨ngt von dem individuell verwendeten
Produkt ab und kann nicht pauschal angegeben werden. Als zusa¨tzliche Schwierigkeit kommt
hinzu, dass die Integrationsgrenze zmax in Gleichung (2.27) zuna¨chst noch unbekannt ist und
bestimmt werden muss. Die Henry-Konstante ist jedoch nur schwach abha¨ngig von zmax,
da die wirkenden Kra¨fte mit zunehmendem Abstand von der Oberfla¨che schnell abnehmen.
[Mau 01] gibt folgende grobe Abscha¨tzung an:
zmax = 8, 5 · 10−10m− σii (2.44)
Damit sind auch fu¨r Aktivkohle alle Parameter bestimmt, die zur theoretischen Vorhersage
der Henry-Konstanten notwendig sind. In [Mau 01] wurden auf diese Art Henry-Konstanten
fu¨r die Adsorption von u¨ber 20 Adsorptiva an Graphit und vielen verschiedenen Aktivkohlen
ermittelt und mit experimentellen Daten verglichen. Die gefundenen Werte stimmen fu¨r einen
Bereich von u¨ber vier Gro¨ßenordnungen mit den experimentellen Werten u¨berein. Dabei zeigt
sich, dass sich verschiedene Aktivkohlen bezu¨glich ihres Adsorptionsverhaltens nur unwesent-
lich voneinander unterscheiden. Ein interessantes Ergebnis ist, dass auch die Adsorption von
Moleku¨len, die sehr weit von der in dem Modell angenommenen Kugelgestalt abweichen, noch
mit zufriedenstellender Genauigkeit beschrieben werden kann. In einem einzigen Fall, na¨mlich
fu¨r Wasser, versagt das Modell, denn Wasser fa¨llt aufgrund seiner ausgepra¨gten Polarita¨t aus
dem Rahmen dieser Beschreibung heraus.
Generell sagt das hier vorgestellte Modell die Henry-Konstanten mit deutlich verbesserter
Genauigkeit voraus, als das Modell von Steele. Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen aus
dem neuen Modell ist, dass die Adsorptionseigenschaften eines Adsorptivs an Aktivkohle
gema¨ß T iC/
√
piC mit den kritischen Gro¨ßen des Adsorptivs zusammenha¨ngen. Tabelle 2.2 gibt
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Gas TC [K] PC [bar]
TC√
PC
[
K√
bar
]
Quelle
Helium 5,2 2,3 3,4 [Atk 96]
Neon 44,4 27,2 8,5 [Atk 96]
Wasserstoff 33,2 13,0 9,2 [Atk 96]
Argon 150,7 48,6 21,6 [Atk 96]
Stickstoff 126,3 34,0 21,6 [Atk 96]
Sauerstoff 154,8 50,8 21,7 [Atk 96]
Methan 190,6 46,2 28,0 [Atk 96]
Krypton 209,4 55,0 28,2 [Atk 96]
Kohlendioxid 304,2 73,8 35,4 [Atk 96]
Xenon 289,8 58,8 37,8 [Atk 96]
Ethan 305,4 48,8 43,7 [Atk 96]
Radon 377,0 62,8 47,6 [Fle 03]
Tabelle 2.2: Die kritischen Dru¨cke und Temperaturen verschiedener Gase.
eine U¨bersicht u¨ber die kritischen Dru¨cke und Temperaturen einiger Gase. Ist T iC/
√
piC fu¨r
ein Gaspaar sehr a¨hnlich (zum Beispiel fu¨r Ar/N2 oder Kr/CH4), so besagt das Modell, dass
auch das Adsorptionsverhalten dieser Gase sehr a¨hnlich sein wird. [Mau 01] haben auch eine
empirische Gleichung fu¨r die Henry-Konstanten gefunden, in der sich die Abha¨ngigkeit von
T iC/
√
piC widerspiegelt. Sie lautet:
H
[
mol
kg·Pa
]
= exp
{(
− 0, 05 + 81
T [K]
)
· T
i
C [K]√
piC [bar]
− 17, 5
}
(2.45)
Die Autoren zeigen, dass sich mit dieser Gleichung Henry-Konstanten mit etwa der glei-
chen Genauigkeit vorhersagen lassen wie mit dem hier beschriebenen Modell. Damit ha¨ngt also
die Henry-Konstante exponentiell von dem Verha¨ltnis T iC/
√
piC ab. Aufgrund ihrer Einfach-
heit ist Gleichung (2.45) ein nu¨tzliches Werkzeug fu¨r die praktische Anwendung, insbesondere
wenn man die Adsorptionsgleichgewichte zweier Gase miteinander vergleichen will.
2.1.6 Mehrkomponentige Systeme
Die bisherigen Betrachtungen bescha¨ftigten sich ausschließlich mit einkomponentigen Adsorp-
tionsgleichgewichten. Diese Gleichgewichte ko¨nnen durch das Vorhandensein weiterer Kompo-
nenten vera¨ndert werden, insbesondere wenn die Bindungsenergien zweier Adsorbate a¨hnlich
sind. Daher ist es fu¨r die Praxis wichtig auch Verfahren zu entwickeln, die in der Lage sind, das
Verhalten von zwei- und mehrkomponentigen Systemen vorherzusagen. Dazu existieren viele
Ansa¨tze, von denen einige in [San 00] diskutiert und mit experimentellen Werten verglichen
werden. Dabei zeigt sich, dass das erweiterte Leerstellen-Lo¨sungsmodell [Suw 80b] insbeson-
dere fu¨r den in dieser Arbeit wichtigen Tieftemperaturbereich hinreichend gute Vorhersagen
liefert. Da es zudem als Eingangsparameter ausschließlich auf einkomponentige Isothermen,
das heißt experimentell einfach zuga¨ngliche Daten zuru¨ckgreift, soll es hier vorgestellt werden.
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Die Erweiterung des Leerstellen-Lo¨sungsmodell besteht in der Betrachtung eines terna¨ren
Systems (2 Adsorptiva sowie die Leerstellen). Ausgangspunkt ist wieder die Betrachtung
des chemischen Potentials im Gleichgewicht. Die Abweichung des Systems vom nicht-idealen
Verhalten wird auch in diesem Fall durch einen weiteren Faktor, die Fugazita¨t f beru¨cksichtigt.
Diese la¨sst sich mit Hilfe des Fugazita¨tskoeffizienten φ auch schreiben als f = φ · p. Das
Analogon zu Gleichung (2.12) lautet daher:
µgi = µ
0g
i +RT · ln(φiygi ·p) (2.46)
wobei ygi die Molfraktion der Komponente i in der (Leerstellen-freien) Gasphase ist. Im
Folgenden werden die beiden Adsorptiva mit den Indizes 1 und 2 bezeichnet. Die Leerstellen
erhalten den Index 3. xi sei der Molenbruch der Komponente i in der adsorbierten Phase,
allerdings nur auf die Pla¨tze bezogen, die bereits mit Adsorbat besetzt sind. Fu¨r den Zu-
sammenhang zu dem Molenbruch von i in der adsorbierten Phase unter Beru¨cksichtigung der
Leerstellen xsi gelten folgende Relationen:
xsi = xi ·θ falls i = 1, 2 (2.47)
xs3 = 1− θ (2.48)
θ ist dabei der gesamte Bedeckungsgrad, das heißt es wird nicht zwischen den beiden
Adsorptiva unterschieden. Die adsorbierte Phase kann nicht mehr la¨nger als ein Reinstoff
betrachtet werden. Gleichung (2.11) muss daher ersetzt werden durch
µsi = µ
0s
i +RT · ln(γsi xsi ) + piai (2.49)
Die Gleichgewichtsrelation la¨sst sich nun aus Kombination der Gleichungen (2.46) bis
(2.49) gewinnen. Dabei ist zu beachten, dass nun nicht mehr µ0si = µ
0g
i gilt. Vielmehr muss
die freie Standard-Energie der Adsorption ∆G0i ≡ µ0si −µ0gi mit in die Gleichgewichtsrelation
aufgenommen werden. Mit dem Partialdruck der i-ten Komponente pi = y
g
i ·p folgt dann:
φi ·pi = γsi xi · θ · exp
(
∆G0i
RT
)
· exp
(
piai
RT
)
(2.50)
Gleichung (2.13) bleibt auch weiterhin gu¨ltig – es muss nur der Index 2 durch 3 ersetzt wer-
den. Damit fehlt nur noch ein Modell fu¨r γsi . Dieses wird wiederum durch die Wilsongleichung
geliefert, die in ihrer allgemeinen Form lautet [Pra 69]:
ln γk = 1− ln
[
n∑
j=1
(xj ·Λkj)
]
−
n∑
i=1
[
xi ·Λik∑n
j=1(xj ·Λij)
]
(2.51)
Diese Gleichung hat den Vorteil, dass sich die Eigenschaften des Mehrkomponetensystems
allein aus bina¨ren Parametern ergeben. Fu¨r ein bina¨res System sind das die sechs Konstanten
Λ13, Λ23, Λ31, Λ32, Λ12 und Λ21. Die ersten vier stehen fu¨r die Wechselwirkung des Adsor-
bats mit den Leerstellen und ko¨nnen direkt aus der Einkomponenten-Isothermen (Gleichung
(2.22)) gewonnen werden. Λ12 und Λ21 repra¨sentieren die Wechselwirkung der beiden Ad-
sorptiva untereinander ohne Beru¨cksichtigung des Adsorbens. Sie muss aus unabha¨ngigen
Betrachtungen gewonnen werden. Will man ein System aus einander a¨hnlichen Adsorptiven
beschreiben, so kann diese Wechselwirkung vernachla¨ssigt werden. Λ12 und Λ21 ko¨nnen in
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φi Fugazita¨tskoeffizient von i
pi Partialdruck von i
γsi Aktivita¨tskoeffizient von i in der Oberfla¨chenphase
nsm Zahl der Mole der Mischung (keine Leerstellen) in der Oberfla¨chenphase
(nsm = n
s
1 + n
s
2)
xi Molfraktion von i in der Leerstellen-freien Oberfla¨chenphase (xi = n
s
i/n
s
m)
ns,∞i maximale Zahl der Mole von i in der Oberfla¨chenphase (Fitparameter)
ns,∞m maximale Zahl der Mole der Mischung (keine Leerstellen) in der
Oberfla¨chenphase. Es gilt: ns,∞m = x1 · ns,∞1 + x2 · ns,∞2
xsi Molfraktion von i in der Oberfla¨chenphase (x
s
i = n
s
i/n
s,∞
m )
Hi Henry-Konstante fu¨r i
H0,i charakteristisch temperaturunabha¨ngige Konstante fu¨r jedes Adsorbat-
Adsorbenssystem (Fitparameter)
q0st,i isostere Adsorptionswa¨rme von i bei unendlicher Verdu¨nnung (Fitparameter)
V Li /V
L
j Verha¨ltnis der molaren Volumina von i und j (Fitparameter)
λi3 − λii Differenz zweier Wechselwirkungsenergien zwischen i und den Leerstellen
sowie zwischen den Teilchen von i untereinander (Fitparameter)
λ3i − λ33 Differenz zweier Wechselwirkungsenergien zwischen den Leerstellen und i
sowie zwischen den Leerstellen untereinander (Fitparameter)
Λkl Wilson-Koeffizienten
Tabelle 2.3: Zusammenstellung und Bedeutung der verschiedenen Parameter und Variablen
des Leerstellen-Lo¨sungsmodells.
diesem Fall gleich eins gesetzt werden. An diesem Punkt ist die verbleibende Aufgabe wie-
derum eine sinnvolle Definition fu¨r die
”
trennende“ Oberfla¨che zwischen dem Adsorbat und
der Gasphase zu finden sowie einen Ausdruck fu¨r die freie Standard-Energie zu erhalten. Das
Vorgehen kann im Detail in [Suw 80b] nachgelesen werden. Als Ergebnis ergeben sich aus
Gleichung (2.50) folgende beiden Gleichgewichtsrelationen (i = 1,2):
φi ·pi = γsi xi ·nsm ·
ns,∞i · Λi3
ns,∞m ·Hi
· exp(Λ3i − 1) · exp
(
pi ·ai
RT
)
(2.52)
wobei
pi ·ai
RT
= −
(
1 +
ns,∞m − ns,∞i
nsm
)
· ln(γs3xs3)
Die in dieser Gleichung neu eingefu¨hrten Gro¨ßen sowie eine Zusammenfassung aller fu¨r
das hier beschriebene Leerstellen-Lo¨sungsmodell relevanten Parameter sind in Tabelle 2.3
zusammengestellt. Bei nicht zu hohen Dru¨cken kann der Fugazita¨tskoeffizient φi gleich eins
gesetzt werden [Suw 80b]. Hi ist temperaturabha¨ngig und analog zum einkomponentigen Fall
gegeben durch:
Hi(T ) = H0,i · exp
−q0st,i
RT
(2.53)
Die Autoren geben auch einen Ausdruck fu¨r die Wechselwirkungsterme der Adsorptiva
untereinander (Λ12 und Λ21) an. Die zu diesem Zwecke neu eingefu¨hrten Parameter haben
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jedoch keine physikalische Bedeutung. Dennoch sind die angegebenen Zusammenha¨nge wich-
tig, denn sie fu¨hren eine Temperaturabha¨ngigkeit der Wilsonparamter ein. In [Mun 99] wird
die so eingefu¨hrte Temperaturabha¨ngigkeit auch auf die Wechselwirkungsterme zwischen den
Adsorptiva und den Leerstellen, das heisst fu¨r den Fall eines bina¨ren Systems auf Λ13, Λ23,
Λ31 und Λ32 u¨bertragen. Die entsprechenden Ausdru¨cke lauten (zur Erla¨uterung der neu
eingefu¨hrten Gro¨ßen siehe Tabelle 2.3):
Λi3 =
V L3
V Li
· exp −(λi3 − λii)
RT
(2.54)
Λ3i =
V Li
V L3
· exp −(λ3i − λ33)
RT
(2.55)
Damit sind alle fu¨r das Modell beno¨tigte Beziehungen bekannt und die beiden Isothermen
p1(n
s
1, n
s
2) und p2(n
s
1, n
s
2) ko¨nnen abgeleitet werden. Es muss wie folgt vorgegangen werden:
Zuna¨chst wird die Gleichgewichtsadsorption fu¨r die beiden interessierenden einkomponenti-
gen Systeme fu¨r verschiedene Partialdru¨cke und verschiedene Temperaturen gemessen. Durch
Anpassen der theoretischen Isothermen-Gleichungen (2.22) sowie der temperaturabha¨ngigen
Gleichungen (2.53), (2.54) und (2.55) an die Messdaten erha¨lt man daraus fu¨r jede der beiden
Komponenten i = 1, 2 die Werte der Parameter H0,i, n
s,∞
i , q
0
st,i, V
L
i /V
L
3 , (λi3 − λii) und
(λ3i − λ33). Mit diesen Parametern lassen sich dann aus Gleichung (2.52) unter Zuhilfenah-
me von Gleichung (2.51) fu¨r n = 3 und Gleichung (2.53) die beiden Isothermen des bina¨ren
Systems berechnen. Dabei wird φi = 1 und Λ12 = Λ21 = 1 angenommen.
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2.2 Chromatographie
Im vorherigen Kapitel wurden theoretische Modelle zur Vorhersage von Adsorptionsgleich-
gewichten vorgestellt. In der Praxis hat man es oft mit stro¨menden Gasen zu tun. Die ad-
sorbierten Teilchen werden daher im Falle ihrer Desorption ein Stu¨ck transportiert, bevor sie
wieder adsorbiert werden. Da die Adorptionsgleichgewichte fu¨r verschiedene Gase verschieden
sind, kann mit diesem Vorgang, den man Chromatographie nennt, eine Trennung der Gase
erfolgen. Im folgenden sollen zuna¨chst einige Grundbegriffe der Chromatographie erla¨utert
werden. Danach werden wichtige Messgro¨ßen innerhalb der Chromatographie diskutiert. Der
gro¨ßte Teil dieses Kapitels wird von der Bo¨dentheorie ausgefu¨llt, mit deren Hilfe es mo¨glich
ist, einen quantitativen Zusammenhang zwischen dem Adsorptionsverhalten und dem chro-
matographischen Verhalten eines Adsorptivs an einem Adsorbens herzustellen. Schließlich
werde ich am Ende noch kurz die Auflo¨sung und das Trennvermo¨gen eines Chromatographen
diskutieren.
2.2.1 Grundbegriffe der Chromatographie
Die Chromatographie ist ein physikalisches Trennverfahren, bei der die zu trennenden Kom-
poneten (auch Analyten genannt) zwischen zwei Phasen verteilt werden, einer mobilen Phase
und einer stationa¨ren Phase. Die Verteilung zwischen den beiden Phasen kann entweder durch
Lo¨sungs- oder durch Adsorptionsprozesse hervorgerufen werden. In dieser Arbeit werde ich
mich auf die Adsorptionschromatographie beschra¨nken. Findet der Adsorptionsprozess in einer
Sa¨ule statt, so spricht man auch von Sa¨ulenchromatographie. Ein weiteres wichtiges Merkmal
ist der Aggregatzustand der mobilen Phase, nach dem man zwischen Flu¨ssigchromatographie
und Gaschromatographie unterscheidet. Die meisten der hier vorgestellten Relationen sind
sowohl fu¨r die Gaschromatographie als auch fu¨r die Flu¨ssigchromatographie gu¨ltig.
Dem chromatographischen Trennprozess liegt folgende Idee zugrunde: Zum Zeitpunkt
t0 werde ein Gasgemisch aus zwei Komponenten, von denen eine nahezu inert ist, mit ei-
ner bestimmten Startgeschwindigkeit auf eine Adsorptionssa¨ule gegeben. Der kontinuierliche
Trennprozess soll nun als diskreter Prozess in der folgenden Art betrachtet werden: Im er-
sten Teilabschnitt der Sa¨ule soll sich sich ein Gleichgewicht zwischen der mobilen und der
stationa¨ren Phase ausbilden. Im zweiten Schritt soll die mobile Phase sich nun um einen
Teilabschnitt weiterbewegen. Danach soll sich sowohl im ersten als auch im zweiten Teilab-
schnitt wieder ein neues Gleichgewicht ausbilden. Der ganze Prozess soll sich bis zum Ende der
Sa¨ule wiederholen. Die inerte Komponente, das Tra¨gergas, wird u¨berhaupt nicht adsorbiert
und la¨uft daher mit konstanter Geschwindigkeit durch die Sa¨ule durch. Dagegen la¨uft die
nicht-inerte Komponente mit langsamerer Geschwindigkeit durch die Sa¨ule und bleibt hinter
der inerten Komponente zuru¨ck. Verschiedene nicht-inerte Komponenten laufen damit mit
verschiedenen Geschwindigkeiten u¨ber die Sa¨ule, je nach der relativen Lage ihres jeweiligen
Adsorptionsgleichgewichtes. Dabei ist ihnen allen gemeinsam, dass ihr Konzentrationsprofil
mit zunehmender Zahl von Teilabschnitten immer breiter wird. Die Teilabschnitte werden
theoretische Bo¨den genannt (siehe Abschnitt 2.2.3).
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2.2.2 Chromatographische Messgro¨ßen und ihre Bedeutung
Befindet sich am Ende der Sa¨ule ein Detektor, der in der Lage ist dort ankommende Gaskom-
position als Funktion der Zeit aufzuzeichnen, so wird dadurch ein Chromatogramm erstellt.
Aus dem Chromatogramm lassen sich dann die relevanten Messwerte ablesen. Die Zeit zwi-
schen dem Einlass der Probe und ihrem Maximum am Ende der Sa¨ule wird Retentionszeit
tR genannt. Die Retentionszeit der inerten Komponente heißt Retentionszeit tM des nicht
zuru¨ckgehaltenen Analyten oder auch einfach Durchflusszeit tM . Sie entspricht der Zeit, die
fu¨r den ungehinderten Durchfluss durch die Sa¨ule beno¨tigt wird. Die Differenz tR − tM ent-
spricht damit der Zeit, in der sich die Teilchen der nicht-inerten Komponente in der stationa¨ren
Phase befinden. Sie wird reduzierte Retentionszeit t′R = tR − tM genannt. Eng verknu¨pft mit
dem Begriff der Retentionszeit ist das Retentionsvolumen VR, das sich durch Multiplikation
der Retentionszeit tR mit dem auf Sa¨ulentemperatur umgerechneten Volumenstrom F am
Sa¨ulenausgang ergibt. Ganz analog definiert man auch hier Durchflussvolumen VM und redu-
ziertes Retentionsvolumen V ′R. Im Falle der Gaschromatographie kann noch eine Korrektur
no¨tig werden, da das Tra¨gergas in der Sa¨ule komprimiert wird. V ′0R wird ha¨ufig auf die Ge-
samtmasse m des Adsorbens in der Sa¨ule bezogen. Der Quotient V ′0R /m wird spezifisches
Retentionsvolumen Vg genannt.
Die Retentionszeiten und -volumina beziehen sich auf das Maximum des Peaks im Chroma-
togramm. Weitere wesentliche Kenngro¨ßen sind die Peakbreite, die Peakasymmetrie sowie die
Peakfla¨che. Es bestehen mehrere Mo¨glichkeiten die Peakbreite zu definieren. In dieser Arbeit
werde ich die Peakbreite an der Basis verwenden. Diese wird begrenzt durch die Schnittpunk-
te der Tangenten in den beiden Wendepunkten mit der Grundlinie (siehe dazu Abbildung
2.5). Sie beha¨lt auch fu¨r nicht-symmetrische Peaks ihre Gu¨ltigkeit. Die Ursache fu¨r nicht-
symmetrische Peaks ko¨nnen vielfa¨ltig sein. Eine ha¨ufige Quelle fu¨r asymmetrische Peaks ist
Heterogenita¨t der Adsorbensoberfla¨che. Unterscheiden sich die verfu¨gbaren Adsorptionspla¨tze
hinsichtlich ihrer Bindungsenergie, wie es bei poro¨sen Adsorbenzien mit einer breiten Poren-
gro¨ßenverteilung (zum Beispiel Aktivkohle) der Fall ist, so werden zuna¨chst die energetisch
gu¨nstigeren Pla¨tze besetzt. Die Adsorbatteilchen, die an diesen Stellen angelagert werden,
haben eine relativ geringe Desorptionswahrscheinlichkeit. Dagegen ko¨nnen die nachfolgenden
Teilchen nur noch energetisch ungu¨nstigere Pla¨tze besetzen, da die gu¨nstigsten Pla¨tze bereits
von den zuerst ankommenden Teilchen besetzt wurden. Damit bleiben sie aber auch weniger
fest gebunden und werden schneller desorbiert. Folglich bleiben die stark gebundenen Adsor-
batteilchen beim Durchlauf durch die Sa¨ule hinter dem Maximum des Peaks zuru¨ck. Der Peak
erha¨lt einen Schwanz. Der Prozess wird im Englischen Tailing genannt. Auch der umgekehrte
Prozess, das Fronting ist mo¨glich. Dabei wird das Peakmaximum relativ nach hinten verscho-
ben. Erkla¨ren la¨sst sich das Fronting damit, dass die Menge des Adsorptives, die adsorbiert
werden kann, mit steigendem Partialdruck sta¨rker als linear zunimmt. Das kann zum Beispiel
bei der Adsorption in mehreren Lagen geschehen, wenn die Adsorptionsenergie auf bereits
besetzten Pla¨tzen ho¨her ist, als die direkt auf dem Adsorbens. In Kapitel 2.1 wurde gezeigt,
dass es normalerweise eine maximale Besetzung der Oberfla¨che gibt. U¨berschreitet die Pro-
benmenge diese maximale Besetzungszahl, so a¨ndern sich die Adsorptionseigenschaften und
es kann ebenso zu Peakasymmetrien kommen. Desweiteren spielen Temperatur- und Geome-
trieeffekte eine Rolle. Eine theoretische Vorhersage der zu erwartenden Peakasymmetrie ist
aufgrund der vielen verschiedenen einwirkenden Effekten nur in einem sehr begrenzten Rah-
men mo¨glich.
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Die Fla¨che des Peaks im Chromatogramm ist ein Maß fu¨r die Gasmenge und hat fu¨r die
quantitative Gaschromatographie eine wichtige Bedeutung. In dieser Arbeit werden die chro-
matographischen Prozesse nur zur Gastrennung eingesetzt. Die Bestimmung der Gasmenge
erfolgt in einem unabha¨ngigen zweiten Schritt. Dennoch ist es manchmal nu¨tzlich die Peak-
fla¨che zumindest zu einem Quervergleich heranzuziehen. Bei asymmetrischen Peaks gibt es
viele Arten diese abzuscha¨tzen. Bei der sogenannten Condal-Bosch-Methode [Gui 88] werden
die Breiten der Peaks w15 und w85 in 15 % und in 85 % der maximalen Ho¨he h bestimmt.
Die Fla¨che A ergibt sich dann na¨herungsweise aus A = h · (w15 + w85)/2. Die erwartete Ge-
nauigkeit fu¨r dieses Verfahren liegt bei etwa 2 %.
2.2.3 Bo¨dentheorie
In Abschnitt 2.2.1 wurde bereits angedeutet, dass chromatographische Prozesse in einer Sa¨ule
als stufenartig ablaufende Prozesse beschrieben werden ko¨nnen. Die Segmentierung der Sa¨ule
wird dabei so vorgenommen, dass in jeder Stufe ein Gleichgewichtszustand fu¨r die Adsorption
erreicht wird. Nach dieser Einteilung wird jede Stufe ein theoretischer Boden n genannt.
Die Zahl der Stufen wird demnach auch Zahl der theoretischen Bo¨den genannt und mit N
bezeichnet. Im folgenden soll der chromatographische Prozess quantitativ untersucht werden.
Dazu werde ich im Prinzip der in [Sai 81] beschriebenen Methode folgen. Zuna¨chst soll die
Materialbilanz fu¨r einen infinitesimalen Schritt betrachtet werden, bei dem die mobile Phase
um das infinitesimale Volumenelement dVmob entlang der Sa¨ule verschoben wird. Bei diesem
Schritt wird die Gasmenge cn−1 · dVmob aus dem (n− 1)-ten theoretischen Boden neu in den
n-ten theoretischen Boden transferiert. Gleichzeitig wird die Gasmenge cn · dVmob aus dem
n-ten theoretischen Boden herausgeschoben. Die Differenz der beider Gasmengen entspricht
gerade der Gasmenge, die in dem n-ten Boden adsorbiert wird. In Formeln:
cn−1 · dVmob − cn · dVmob = dnadsn (2.56)
Nach dem Henryschen Gesetz (2.24) werden n = H ·pMole pro Kilogramm Adsorbens ad-
sorbiert, wenn der Partialdruck des Adsorptivs p ist. Ein Partialdruck p im Volumen V nGas der
Gasphase des n-ten theoretischen Bodens entspricht einer Molzahl von ngasn = p · V nGas/(R·T ).
Mit der Masse mnAds des Adsorbens im n-ten Boden kann dann die Zahl der adsorbierten Mole
in dem n-ten theoretischen Boden berechnet werden. Es gilt:
nadsn = H · R · T ·
mnAds
V nGas
· ngasn (2.57)
Das Verha¨ltnis der im Gleichgewicht adsorbierten Mole eines Adsorptivs zur Zahl der Mole
in der Gasphase ist die fu¨r die Chromatographie entscheidende Gleichgewichtsgro¨ße, denn sie
beinhaltet nicht nur die Henry-Konstante, sondern auch die geometrischen Gegebenheiten der
verwendeten Sa¨ule (Masse des Adsorbens pro Volumeneinheit sowie Volumen der Gasphase
u¨ber dem Adsorbens). Sie wird Adsorptionskoeffizient α genannt:
α ≡ n
ads
ngas
= H · R · T · mAds
VGas
= H ·R · T · mAds
VSa¨ule − VAds
≡ VRet
VSa¨ule − VAds
(2.58)
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Hierbei wurde der Zusammenhang zwischen dem reduzierten Retentionsvolumen V ′R (das
der Einfachheit halber ab hier nur noch VRet genannt wird) und der Henrykonstanten
VRet ≡ H · R · T ·mAds vorweggenommen, der im na¨chsten Abschnitt begru¨ndet wird. Die
A¨nderung von nAdsn aus Gleichung (2.57) gibt an, wieviele Mole des Adsorptivs in dem n-ten
theoretischen Boden adsorbiert oder desorbiert werden. Hat man eine Sa¨ule mit N theore-
tischen Bo¨den, so ist das Volumen eines Bodens gegeben durch V Sa¨ule/N . Damit la¨sst sich
folgender Ausdruck fu¨r die Vera¨nderung der Molzahl im n-ten Boden finden:
dnadsn = α ·dngasn = α ·V nGas ·dcn = α ·
VGas
N
·dcn = α ·
VSa¨ule − VAds
N
·dcn =
VRet
N
·dcn (2.59)
Damit kann aus Gleichung (2.56) die Materialbilanzgleichung aufgestellt werden. Sie lautet
unter Einfu¨hrung der Abku¨rzung a ≡ N/VRet = n/(H ·R · T ·mAds):
dcn
dVmob
+ a · cn = a · cn−1 (2.60)
Diese Differentialgleichung ist die zentrale Gleichung der Bo¨dentheorie der Chromatogra-
phie und kann nun fu¨r verschiedene Randbedingungen gelo¨st werden. Der Einfachheit halber
werde ich in Zukunft den Index mob an Vmob weglassen. Zuna¨chst soll angenommen werden,
dass zu Beginn in allen theoretischen Bo¨den eine Anfangskonzentration cn(V = 0) = c
0
n vor-
liegt und dass die mobile Phase adsorptivfrei in den ersten theoretischen Boden eingebracht
wird (c00 = 0). Die Lo¨sung lautet:
cN =
N−1∑
r=0
[
c0r · φa·VN−r
]
=
N−1∑
r=1
[
c0r · φa·VN−r
]
(2.61)
mit φxr = e
−x · x
r
r!
(Poisson −Verteilung) (2.62)
Zwei fu¨r die Praxis relevante Spezialfa¨lle lassen sich von dieser Gleichung ableiten. Im
ersten Fall wird angenommen, die gesamte Sa¨ule mit Ausnahme des ersten theoretischen
Bodens sei adsorptivfrei. Das Adsorptiv wird dann u¨ber die Sa¨ule wandern und sie nach der
Retentionszeit verbreitert wieder verlassen. Dieser Fall tritt in der klassichen Anwendung der
Chromatographie zur Gastrennung auf. Gleichung (2.61) vereinfacht sich damit und mit der
Na¨herung N−1 ≈ N fu¨r große N zu folgendem Ausdruck:
Gastrennung : cN = c
0
1 · φa·VN−1 ≈ c01 · φa·VN (2.63)
Der Verlauf von cN nach der Sa¨ule ist also ein Poisson-Peak. Abbildung 2.5 zeigt beispiel-
haft einen Poisson-Peak fu¨r eine Sa¨ule mit fu¨nf theoretischen Bo¨den.
Im zweiten Fall wird davon ausgegangen, dass die gesamte Sa¨ule bereits gleichma¨ßig mit
Adsorbat beladen ist (c01 = c
0
2 = ... = c
0
N = c
0). Auch dieser Fall tritt in der Praxis auf,
beispielsweise wenn eine der Atmospha¨re ausgesetzte und damit mit Luft gesa¨ttigte Sa¨ule
gereinigt werden soll. Solche Operationen werden (meist bei erho¨hter Temperatur) durch-
gefu¨hrt, um eine Sa¨ule fu¨r die Anwendung zu pra¨parieren. In diesem Fall wird aus Gleichung
(2.61)
40 KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
Ko
nz
en
tra
tio
n 
[w
illk
ue
rlic
he
 E
inh
eit
en
]
Zeit [willkuerliche Einheiten]
W_links W_rechts
85% der Hoehe
15% der Hoehe
H
oe
he
Abbildung 2.5: Der Verlauf der Konzentration einer Gaskomponente am Ende einer Chroma-
tographiesa¨ule mit fu¨nf theoretische Bo¨den. Die Kurve ist ein Poisson-Peak, an den zusa¨tzlich
noch die beiden Wendetangenten sowie die Marken, die 15 % und 85 % der Ho¨he angeben,
eingezeichnet wurden. Wlinks und Wrechts geben die zeitlichen Absta¨nde der Schnittpunkte
der Wendetangenten mit der x-Achse vom Peakmaximum an.
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Abbildung 2.6: Der Verlauf dreier Durchbruchskurven fu¨r einen, fu¨nf und 100 theoretische
Bo¨den. Fu¨r kleine N beginnt der Durchbruch unverzo¨gert.
Pra¨paration:
cN =c
0·
N−1∑
r=1
φa·VN−r≈c0·
N∑
r=1
φa·VN−r=c
0·
N−1∑
r=0
φa·Vr =c
0·
( ∞∑
r=0
φa·Vr −
∞∑
r=N
φa·Vr
)
=c0·
(
1−
∞∑
r=N
φa·Vr
)
(2.64)
Nun soll Gleichung (2.60) fu¨r den Fall gelo¨st werden, dass alle theoretischen Bo¨den frei
von Adsorptiv sind und die mobile Phase mit einer konstanten Adsorptivkonzentration c0 in
den ersten Boden eingebracht wird. In einem solchen Fall wirkt das Adsorptiv in der Sa¨ule
zuru¨ckgehalten. Die Sa¨ule stellt damit (bis zur Retentionszeit, an der der Durchbruch erfolgt)
eine Reinigungseinheit fu¨r das Tra¨gergas dar. Als Lo¨sung fu¨r diesen Fall ergibt sich:
Reinigung : cN = c0 ·
(
1−
N−1∑
r=0
φa·Vr
)
= c0 ·
∞∑
r=N
φa·Vr (2.65)
Abbildung (2.6) zeigt den Verlauf von cN , die sogenannte Durchbruchskurve, fu¨r drei
verschiedene N (1, 5 und 100). Man erkennt, dass nur fu¨r große N eine effektive Reinigung
bis fast zum Retentionsvolumen mo¨glich ist. Fu¨r N = 1 beginnt der Durchbruch praktisch
unverzo¨gert.
Da es sich bei Gleichung (2.60) um eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung han-
delt, lassen sich die Lo¨sungen der beiden Fa¨lle (2.61) und (2.65) addieren, wenn man an einer
allgemeinen Lo¨sung mit beliebigen Anfangsbedingungen interessiert ist.
Fu¨r sehr große N geht die Poisson-Verteilung φxr u¨ber in die Gaußverteilung. Aus den Glei-
chungen (2.63), (2.64) und (2.65) werden dann
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Gastrennung : cN = c
0
1 ·
1√
2pi ·N · e
− t2
2 (2.66)
Pra¨paration : cN = c
0 · 1√
2pi
·
∫ ∞
t
e−
y2
2 dy (2.67)
Reinigung : cN = c0 ·
(
1− 1√
2pi
·
∫ ∞
t
e−
y2
2 dy
)
(2.68)
mit t =
a·V −N√
N
=
√
N ·
(
V
H ·R·T ·mAds
− 1
)
(2.69)
Interpretation der Ergebnisse
Die erhaltenen Ausdru¨cke (2.63) bis (2.65) beziehungsweise (2.66) bis (2.68) geben den Verlauf
der Konzentration am Ende der Sa¨ule, das heißt nach dem N -ten Boden, an. Das Retentions-
volumen ist im Falle der Gastrennung durch das Maximum von cN (V ) gegeben, wa¨hrend es
analog bei der Pra¨paration und der Reinigung durch die Stelle der Wendepunkte der Kurven
cN (V ) gegeben ist. An den Gleichungen (2.66) bis (2.68) la¨sst sich der Wendepunkt leicht
bestimmen. Er liegt an der Stelle t = 0. Aus Gleichung (2.69) folgt damit
VRet = H · R · T ·mAds (2.70)
und somit die nachtra¨gliche Besta¨tigung des oben bereits eingefu¨hrten Zusammenhangs
zwischen VRet und H.
In der Praxis wird man cN bei verschiedenen Volumina messen und dann die theoretischen
Kurven an die Messdaten anpassen. Daraus lassen sich die Zahl der theoretischen Bo¨den N
und VRet ermitteln. Um die Wirksamkeit von Sa¨ulen verschiedener La¨ngen miteinander zu
vergleichen, fu¨hrt man den Begriff des Ho¨hena¨quivalents eines theoretischen Bodens (engl:
Height Equivalent of a Theoretical Plate, HETP) ein. HETP wird definiert als Verha¨ltnis
aus der Gesamtla¨nge einer Sa¨ule zur Zahl der theoretischen Bo¨den: HETP ≡ L/N . Je kleiner
HETP ist, desto wirksamer ist die Sa¨ule. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass HETP wie
auchN von den dynamischen Verha¨ltnissen in der Sa¨ule abha¨ngt. Hierbei gehen Flußgeschwin-
digkeiten, Dichte der Sa¨ulenpackung, Durchmesser der Partikel, Diffusion des Adsorptivs im
Tra¨gergas und nicht zuletzt die Kompression des Gases in der Sa¨ule ein. Die theoretische
Vorhersage dieser einzelnen Beitra¨ge ist mit zahlreichen Unsicherheiten verbunden und daher
fu¨r die experimentelle Praxis nur von verminderter Bedeutung. Ansa¨tze zur Lo¨sung dieser
Probleme sind zum Beispiel in [Ett 96] gegeben. Sie werden jedoch in dieser Arbeit nicht ver-
wendet. Um dennoch zumindest eine grobe U¨bertragbarkeit der Ergebnisse von einer Sa¨ule
auf eine andere, die das gleiche Adsorbens entha¨lt, zu erreichen, wird hier na¨herungsweise
davon ausgegangen, dass die Zeit zum Erreichen des Gleichgewichts (tGlg) unabha¨ngig von
der Sa¨ule ist und nur vom Adsorbens abha¨ngt. Mit Hilfe der Gasgeschwindigkeit u la¨ngs der
Sa¨ule und HETP la¨sst sich diese Bedingung ausdru¨cken als HETP/u = tGlg =const. Ich weise
aber darauf hin, dass die Zahl der theoretischen Bo¨den fu¨r jede Sa¨ule neu bestimmt werden
muss, falls man genau an ihr interessiert ist.
Die wichtigere Information u¨ber das chromatographische Verhalten eines Stoffes in einer
Sa¨ule ist durch Gleichung (2.70) gegeben und steckt damit im Henry-Koeffizienten. Im Fal-
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le der Reinigung wird cN (V ) fu¨r Sa¨ulen mit großem N lange Zeit sehr klein sein und erst
fu¨r V = VRet umkippen. Man hat dann einen scharf definierten Durchbruchszeitpunkt, ab
dem man die Sa¨ule nicht mehr zur Reinigung benutzen kann und vorher fast unabha¨ngig
vom bereits durchstro¨mten Volumen eine effektive Reinigung. Problematisch kann die Situa-
tion nur fu¨r sehr kleine N werden, da dann cN (V ) bereits von Beginn an merklich ansteigt
und die Reinigungseffizienz schnell nicht mehr ausreichend sein kann (siehe Abbildung 2.6).
Daher ist es hilfreich zumindest die Gro¨ßenordnung von N zu bestimmen. Dazu kann auch
die im na¨chsten Abschnitt beschriebene Auflo¨sung einer Chromatographiesa¨ule herangezogen
werden.
2.2.4 Peakbreite, Auflo¨sung und Trennvermo¨gen
Die Ergebnisse der Bo¨dentheorie der Chromatographie ergeben nicht nur Vorhersagen fu¨r
die Retentionszeiten beziehungsweise -volumina, sondern auch u¨ber die Form der Konzen-
trationskurven nach der Sa¨ule. Im Fall der Gastrennung erwartet man nach der Sa¨ule einen
Peak mit einer charakteristischen Ho¨he und Breite. Definiert man die Breite w als Abstand
der Schnittpunkte der beiden Tangenten an den Wendepunkten mit der Grundlinie (siehe
Abbildung 2.5), so ergibt sich aus Gleichung (2.63) folgender Zusammenhang:
wlinks + wrechts = w =
4 ·
√
N
a
(2.71)
Mit der Definition von a folgt daraus:
N = 16 ·
(
VRet
w
)2
(2.72)
Diese Relation bietet die Mo¨glichkeit die Zahl der theoretischen Bo¨den N direkt aus Mess-
gro¨ßen abzuleiten. Es la¨sst sich zeigen, dass Gleichung (2.72) auch fu¨r große N , das heißt fu¨r
ein Konzentrationsprofil der Form (2.66) gu¨ltig bleibt. Ein analoger Zusammenhang zwischen
N , VRet und einer Breite w
′ existiert auch fu¨r die Durchbruchskurven (2.64) beziehungsweise
(2.65). Die Breite w′ wird dabei definiert als der horizontale Abstand der Schnittpunkte der
Wendetangente mit der Grundlinie und der Linie der Anfangskonzentration c0 (siehe Abbil-
dung 2.7). Aus den Eigenschaften der Poisson-Verteilung folgt a · VRet = N − 1, wobei VRet
das Retentionsvolumen, das heißt in diesem Fall die Stelle des Wendepunktes von cN (V ) ist.
Die Steigung der Wendetangente ist na¨herungsweise gegeben durch c0/
√
2pi · (N − 1). Daraus
folgt:
N = 1 + 2pi ·
(
VRet
w′
)2
(2.73)
Fu¨r große N , das heißt fu¨r die Grenzfa¨lle (2.67) und (2.68) geht Gleichung (2.73) u¨ber in
N = 2pi ·
(
VRet
w′
)2
= 2pi ·
(
V1/2
w′
)2
(2.74)
wobei das Retentionsvolumen V1/2 an der halben Ho¨he der maximalen Konzentration liegt.
Die Auflo¨sung einer Sa¨ule spielt eine wichtige Rolle bei der Gastrennung mittels Chro-
matographie, denn nur bei guter Auflo¨sung haben eng benachbarte Peaks einen hinreichend
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Abbildung 2.7: Die Breite einer Durchbruchskurve fu¨r N=5
großen Abstand, um noch vollsta¨ndig getrennt zu werden. Die Auflo¨sung R zweier aufeinan-
derfolgender Peaks 1 und 2 ist fu¨r eine Sa¨ule definiert durch den Quotienten aus dem Abstand
der Peakmaxima und der mittleren Peakbreite:
R =
V 2Ret − V 1Ret
w2+w1
2
=
2 ·∆VRet
w1 + w2
(2.75)
Fu¨r eng benachbarte Peaks sind die Breiten meist a¨hnlich (w1 ≈ w2 ≡ w) und Gleichung
2.75) vereinfacht sich zu R = ∆V/w.
Ein Wert von R = 1 entspricht einer 4σ-Trennung, das heißt einer 94%-igen Trennung zweier
Peaks, wa¨hrend R = 1, 5 einer 6σ-Trennung¡y -entspricht. Gleichung (2.75) kann nur dann
angewendet werden, wenn die beiden benachbarten Peaks noch einigermaßen deutlich von-
einander trennbar sind. Bei R < 1 liegt keine vollsta¨ndige Auflo¨sung mehr vor. Um dennoch
verschiedene Sa¨ulen miteinander vergleichen zu ko¨nnen, wird fu¨r unvollsta¨ndig aufgelo¨ste
Peaks der Begriff der Trennkraft oder Selektivita¨t δ eingefu¨hrt [Kai 60]. Dieser empirische
Parameter wird mit Hilfe einer Geraden definiert, die die beiden Maxima sehr eng benach-
barter Peaks verbindet. Nun muss noch eine Senkrechte zur Grundlinie durch das Minimum
zwischen den beiden Peaks konstruiert werden. Vom Schnittpunkt dieser Senkrechten mit der
Geraden, die die beiden Maxima verbindet, lassen sich zwei Strecken ablesen: Die Ho¨he dieses
Schnittpunktes u¨ber dem Minimum wird mit F bezeichnet, wohingegen die Ho¨he u¨ber der
Grundlinie mit G bezeichnet wird. Die Trennkraft δ wird dann als prozentuale Gro¨ße definiert
gema¨ß
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δ = 100 · F
G
(2.76)
Bei vollsta¨ndiger Trennung ist F = G und damit δ = 100 %. Je kleiner δ ist, desto
schlechter sind die beiden Peaks getrennt. δ ha¨ngt auch von der Relativho¨he zweier Peaks ab
und ist damit eine Kenngro¨ße fu¨r jedes individuelle Peakpaar. Die Auflo¨sung R ist demge-
genu¨ber in erster Na¨herung unabha¨ngig von der Relativho¨he der beiden zu untersuchenden
Peaks und bietet daher eine bessere Mo¨glichkeit zum direkten Vergleich des Trennvermo¨gens
zweier Sa¨ulen. In der Praxis wird daher nach Mo¨glichkeit R statt δ als Maß fu¨r die Auflo¨sung
herangezogen.
Kapitel 3
Experimentelle Anlagen
3.1 Die Anlage zur Bearbeitung von Edelgasproben
Fu¨r die verschiedenen Messungen mit Edelgasen in dieser Arbeit wurde eine Anlage beno¨tigt,
mit der immer wiederkehrende Operationen an gasfo¨rmigen Proben durchgefu¨hrt werden
ko¨nnen. Zu diesen Operationen geho¨ren das Messen von Gasmengen, das Mischen von Gasen
und das Trennen von Gasgemischen sowie das Fu¨llen der Proportionalza¨hlrohre, mit denen
die Aktivita¨tsmessungen durchgefu¨hrt wurden. Die wichtigste Anforderung an die Anlage
war eine vielfa¨ltige Einsetzbarkeit. Da in dieser Arbeit neue Messtechniken entwickelt werden
sollten, war zuna¨chst weder im Detail klar, welche Operationen angewendet werden mussten,
noch konnte die Anlage fu¨r ein bestimmtes Gas optimiert werden. In diesem Punkt unter-
scheidet sie sich von der seit langem in den Sonnenneutrinoexperimenten Gallex, GNO und
Borexino eingesetzten Anlagen, die fu¨r spezielle Anwendungen entwickelt wurden [Ric 88],
[Heu 00]. Dennoch dienten sie als Vorbild und Ausgangspunkt fu¨r die im folgenden beschrie-
bene Apparatur.
Bei der Anlage handelt es sich um eine evakuierbare Glasapparatur. Zentrale Elemen-
te sind sieben Glasrohre, die mit verschiedenen Adsorbenzien gefu¨llt sind und als Gasfallen
dienen (siehe Tabelle 3.1), und eine Toeplerpumpe, die zum Messen von Gasmengen und
zum Fu¨llen und Leeren der Za¨hlrohre verwendet wird. Außerdem ist die Anlage mit einem
Flussmesser, mehreren Druck- und Vakuummessgera¨ten, einem Quecksilbermanometer, ei-
nem Ku¨hlfinger und einer Zirkon-Aluminium-Getterpumpe ausgestattet. Abbildung 3.1 zeigt
eine Skizze der Apparatur. Da mit der Anlage auch Gaschromatographie gemacht werden
soll, ist oberhalb einer Falle ein Thermistor angebracht, der die Wa¨rmeleitfa¨higkeit der vor-
beistro¨menden Gase misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Die Differenz des Si-
gnals am Ein- und Ausgang der Falle kann dann gegen die Zeit geplottet werden. So erha¨lt
man ein Chromatogramm. Die Falle unterhalb des Thermistors ist austauschbar, so dass ver-
schiedenen Adsorbenzien getestet werden ko¨nnen. Im Folgenden soll zuna¨chst die prinzipielle
Funktionsweise der Apparatur erla¨utert werden, bevor in den nachfolgenden Abschnitten im
Zusammenhang mit der jeweiligen Anwendung auf die individuellen Prozessschritte eingegan-
gen wird.
Der Transport von Gasen ist auf zwei verschiedene Arten mo¨glich: Mit und ohne Tra¨gergas.
Als Tra¨gergas wurde in dieser Arbeit meist Helium verwendet. Um eine Kontamination der
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Abbildung 3.1: Skizze der im Rahmen dieser Arbeit neu aufgebauten Anlage zur Bearbeitung
von Edelgasproben. Die Beschreibung der einzelnen Elemente wird im Text gegeben.
Falle Innen-Ø La¨nge Volumen Masse
[mm] [cm] [cm3] [Gramm]
Aktivkohlefalle zur 9 5,8 3,7 nicht bestimmt
Helium-Reinigung
NaOH-Falle 33 7,5 64 nicht bestimmt
Silikagelfalle 9 11,5 7,3 nicht bestimmt
Kleine Aktivkohlefalle 6 2,3 0,65 0,08
Große Aktivkohlefalle 9 7,7 4,9 0,6
Chromosorbfalle 6 86 2,4 0,7
Chromatographiesa¨ule siehe Tabelle 4.1
Tabelle 3.1: U¨bersicht u¨ber die verschiedenen Fallen an der Apparatur zur Bearbeitung
von Edelgasproben (siehe auch Abbildung 3.1). Details zu den verwendeten Chromatogra-
phiesa¨ulen sind in Tabelle 4.1 gegeben.
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Gasprobe durch das Tra¨gergas zu vermeiden, steht eine mit Aktivkohle gefu¨llte Ku¨hlfalle zur
Reinigung zur Verfu¨gung. Auch die Aktivkohle selbst stellt eine potenzielle Kontaminations-
quelle dar. Sie wurde mit großer Sorgfalt ausgesucht und insbesondere auf ihren 226Ra-Gehalt
und ihre dadurch bedingte 222Rn-Emanation getestet. Die verwendete synthetische Aktivkoh-
le der Firma CarboAct (im Folgenden der Einfachheit halber oft nur als CarboAct bezeichnet)
hat eine 222Rn-Emanationsrate von nur ∼ 300 µBq/kg [Heu 00]. Bei einer Messung wird
diese Aktivkohlefalle zuna¨chst mindestens 30 Minuten bei etwa 200 ◦C unter leichtem Heli-
umgasstrom gehalten. Bei diesem Ausheizprozess desorbieren an der Oberfla¨che und in den
Poren der Aktivkohle angelagerte Gase und werden mit dem Gasstrom fortgefu¨hrt. Um den
Vorgang effektiver zu gestalten, wird die andere Seite der Falle dabei meist noch bepumpt.
Nachdem dieser Reinigungsschritt erfolgt ist, wird die Falle in ein Ka¨ltebad aus flu¨ssigem
Stickstoff (−196 ◦C) gestellt. Die meisten der in dem Heliumstrom mitgefu¨hrten Verunreini-
gungen adsorbieren dann an der kalten Aktivkohle, so dass das weiterstro¨mende Helium von
den meisten seiner Verunreinigungen befreit ist.
Das so gereinigte Helium wird dann durch das Gefa¨ß, das die Probe entha¨lt, geleitet. Je
nach Situation wird das Probengefa¨ß bei diesem Vorgang ebenfalls beheizt. Danach wird die
Probe im Heliumtra¨gergasstrom mittransportiert. Je nach Probe werden nun unterschiedliche
Operationen durchgefu¨hrt. Normalerweise sind das verschiedene hintereinander ausgefu¨hrte
Adsorptions- und Desorptionsschritte, die meist zum Reinigen der Probe von verschiedenen
unerwu¨nschten Komponenten dienen. Dabei ist vielen Versuchsreihen eine Trocknung der
Probe sowie eine Entfernung von CO2 gemeinsam. Letzteres geschieht in der (bei Nichtbenut-
zung abnehmbaren) NaOH-Falle. CO2 reagiert in Anwesenheit von Feuchtigkeit mit NaOH
und wird so gebunden. Zur Trocknung der Probe befindet sich ein Silikagelfalle in dem Auf-
bau. Das Silikagel kann zur Versta¨rkung seiner trocknenden Wirkung auch in ein Ka¨ltebad
gestellt werden kann.
Am Ende der Adsorptions- und Desorptionsschritte ist die Probe gewo¨hnlich in einer der
Fallen adsorbiert. Die weitere Verarbeitung geschieht dann meist ohne Tra¨gergas: Die Probe
kann durch Erhitzen wieder desorbiert werden und zum Beispiel mit der Zirkon-Aluminium-
Getterpumpe in Kontakt gebracht werden. Wird diese erhitzt, so werden die meisten chemisch
aktiven Gase an ihrer Oberfla¨che zersetzt und in den Zirkon-Aluminium-Materialverbund ein-
gebaut. Es bleiben nur noch Edelgase u¨brig.
Ist eine Messung der Gasmenge notwendig oder soll ein Za¨hlrohr gefu¨llt werden, so steht
dafu¨r eine Toeplerpumpe zur Verfu¨gung. Gasmengen von etwa 0,05 cm3 sind dabei noch mit
5-10%iger Genauigkeit messbar. Je nach Anwendung ist es manchmal auch von Vorteil, bereits
den Transfer zwischen den Fallen tra¨gergasfrei zu gestalten. Das geschieht durch sogenanntes
U¨berfrieren, das heißt durch Erhitzen der Falle, in der sich die Probe zuna¨chst befindet, und
gleichzeitiges Ku¨hlen einer anderen Falle (oder auch irgendeiner anderen Stelle in der Appa-
ratur). Die Probe wird dann an der heißen Falle desorbiert und an der kalten Stelle wieder
adsorbiert.
Weitere Komponenten der Apparatur und ihre Bedeutung werden in Kapitel 4 im Detail
vorgestellt, wenn ich auf spezielle Anwendungen zu sprechen komme.
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3.2 Das Za¨hlsystem
Viele der im Rahmen dieser Arbeit durchgefu¨hrten Messungen wurden mit den miniaturi-
sierten Low-Level-Proportionalza¨hlrohren durchgefu¨hrt, die urspru¨nglich fu¨r das Gallex-
Experiment entwickelt wurden [Win 93]. Sie besitzen eine Eisen- oder Siliziumkathode und
einen Wolfram-Anodendraht. Der Ko¨rper des Za¨hlrohres ist aus hochreinem synthetischen
Quartz hergestellt. Bei einer Messung wird das ho¨chstens 1 cm3 große Aktivvolumen des
Za¨hlrohres normalerweise mit einer Gasmenge befu¨llt, die einem Druck von einer Atmospha¨re
entspricht. Das Za¨hlgas wird dabei mit Hilfe einer Quecksilbersa¨ule in das Aktivvolumen ge-
dru¨ckt. Das Quecksilber verbleibt im Schenkel des Za¨hlrohres, wo es gleichzeitig der Abdich-
tung dient. Die hochsensitiven Detektoren befinden sich wa¨hrend der Messung in eigens fu¨r
sie entwickelten Vorversta¨rkerboxen, die gleichzeitig eine erste kleine Bleiabschirmung bieten.
Da in dieser Arbeit neben dem α-Strahler 222Rn auch β-strahlende Nuklide, die bei ihrem
Zerfall nur wenig Energie im Za¨hlrohr deponieren ko¨nnen, mit hoher Nachweisempfindlichkeit
untersucht werden sollten, musste ein gut abgeschirmtes Messsystem inklusive Myonenveto
aufgebaut werden. Um insbesondere die hadronische Komponente der kosmischen Strahlung
abzuschirmen, wurde das System im Heidelberger Low-Level-Labor aufgebaut. Dieses unter-
irdischen Labor am Max-Planck-Institut fu¨r Kernphysik bietet eine Abschirmung von etwa
15 m w.e. In dem Messsystem besteht die Mo¨glichkeit die Za¨hlrohre in ihren jeweiligen Vor-
versta¨rkerboxen in einen Plastikszintillatorblock zu stecken, der zu diesem Zweck einige Boh-
rungen hat. Dieser Plastikszintillator ist zur Abschirmung gegen die a¨ußere Gammastrahlung
als Ganzes von einer etwa 15 cm dicken Bleischicht umgeben.
Abbildung 3.2 zeigt den Aufbau der Messelektronik. Das System bietet die Mo¨glichkeit
zwei Za¨hlrohre in gleicher Weise anzuschliessen. Das positive Signal aus der Vorversta¨rkerbox
eines Za¨hlrohres wird zuna¨chst versta¨rkt und invertiert, danach verzo¨gert und schließlich auf-
geteilt. Die Invertierung ist deshalb notwendig, weil der verwendete Fan in/Fan out nur
mit negativen Signalen arbeiten kann. Ein Teil des Signals wird dann zur Generierung eines
externen Triggers fu¨r den ADC verwendet, wa¨hrend das andere Signal nach einer neuerlichen
Invertierung und Verzo¨gerung in den ADC, der ein positives Signal beno¨tigt, gelangt. Der fu¨r
den Trigger vorgesehene Zweig des Signals wird dabei nur dann diskriminiert und kann somit
nur dann das Triggersignal erzeugen, wenn der Diskriminator nicht von einem Myonensignal
gevetot wird.
Die Myonenereignisrate in dem Plastikszintillator liegt bei dem Aufbau bei etwa 100 Er-
eignissen pro Sekunde. Jedes dieser Myonen kann auch das Za¨hlrohr treffen und dort zum
Untergrund beitragen. Deswegen wird der Diskriminator, der zur Erzeugung des externen
Triggers fu¨r den ADC notwendig ist, nach jedem Myonenereignis fu¨r etwa 35 µs gevetot. Da-
bei ergibt sich folgendes Problem: Wa¨hrend der 35 µs, in der das Za¨hlrohrsignal gevetot wird,
kann kein weiteres Gate erzeugt werden. Trifft also in diesen 35 µs ein weiteres Myon auf den
Plastikszintillator, so wird kein neuerliches Veto erzeugt und falls dieses nachfolgende Myon
nach dem 35 µs-Vetosignal des ersten Myons im Za¨hlrohr detektiert wird, dann wu¨rde dieses
Ereignis zum Untergrund beitragen. Deshalb wurde eine logische Schaltung aufgebaut, die dies
verhindert: Jedes Myonensignal wird dabei zuna¨chst diskriminiert und aufgeteilt. Mit dem
einen Teil des Signals wird ein 200 Nanosekunden langer Normpuls erzeugt, der als Indikator
fu¨r das Auftreten eines Myons genutzt wird, wa¨hrend der andere Teil des Signals zur Er-
zeugung des eigentlichen 35 µs-Veto-Gates verwendet wird. Mit einer Koinzidenzeinheit wird
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Abbildung 3.2: Der Aufbau der Messelektronik im Heidelberger Low-Level-Labor
(Erla¨uterungen im Text).
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dann bei jedem Myonenereignis gepru¨ft, ob wa¨hrend des 35 µs-Veto-Gates ein 200 Nanosekun-
den langer Indikatorpuls anzeigt, dass ein weiteres Myonereignis stattgefunden hat. Ist das der
Fall, so wird ein erneutes 35 µs-Veto-Gate generiert, das mit dem vorhergehenden zu einem
entsprechend verla¨ngerten Gate verschmolzen wird. Diese Schaltlogik funktioniert jedoch nur
fu¨r zwei Myonen. Sollte der Fall eintreten, dass 3 Myonen kurz hintereinander eintreffen, so
wu¨rde dem dritten Myon kein volles 35 µs Veto mehr folgen. Dieser Fall ist jedoch nochmals
um einige Gro¨ßenordnungen unwahrscheinlicher, als der Fall zweier fast gleichzeitiger Myonen.
Zudem wird nur etwa jedes 20000. Myon, das ein Signal im Plastikszintillator macht, auch
im Za¨hlrohr nachgewiesen, so dass der Untergrundbeitrag durch Dreifach-Myonenereignisse
vernachla¨ssigbar ist.
Die Vetozeit von 35 µs wurde so lange gewa¨hlt, um den Myon-induzierten Untergrund
mit gro¨ßtmo¨glicher Effizienz zu unterdru¨cken. Andererseits bedeuten 35 µs Totzeit bei einer
Myonenereignisrate von etwa 100 Myonen pro Sekunde nur eine Gesamttotzeit von weniger
als einem halben Prozent. Dieser Anteil ist bei den hier durchgefu¨hrten Messungen gegenu¨ber
den statistischen Fehlern normalerweise vernachla¨ssigbar.
3.3 Das Massenspektrometer
Als weiteres in dieser Arbeit benutztes Messinstrument stand am Max-Planck-Institut fu¨r
Kernphysik ein empfindliches Edelgasmassenspektrometer zur Verfu¨gung. Es handelt sich um
ein VG 3600-Spektrometer, das bereits anderswo im Detail beschrieben wurde (siehe zum
Beispiel [Hop 02]). Hier soll nur auf die wichtigsten Elemente eingegangen und die Aufberei-
tungsprozedur beschrieben werden.
Die Ionenquelle des Spektrometers ist eine Ionisationsionenquelle. Fu¨r die Messung von
Bedeutung ist ein konstanter Strom der ionisierenden Elektronen, der durch die Anpassung
des Heizfadenstroms u¨ber einen Regelkreis gewa¨hrleistet wird. Die erzeugten Ionen werden
dann u¨ber eine 5 kV Beschleunigungsspannung aus der Ionenquelle extrahiert und durchlaufen
die fokussierende Ionenoptik. Die e/m-Trennung findet in einem 120 ◦-Dipolelektromagneten
statt. Je nach eingestellter Magnetfeldsta¨rke lassen sich die interessierenden Massen fu¨r den
Nachweis auswa¨hlen. Der Nachweis kann bei dem Spektrometer auf zwei Arten durchgefu¨hrt
werden: Zum einen kann der Ionenstrom direkt gemessen werden, doch diese Methode ist
vor allem bei kleinen Stro¨men unpra¨zise. Fu¨r pra¨zisere Messungen steht ein Channeltron,
das heißt ein Elektronenvervielfacher, zur Verfu¨gung. Da ein auftreffendes Ion hier in einen
messbaren Strom umgewandelt wird, lassen sich einzelne auftreffende Ionen nachweisen. Das
Channeltron kann Za¨hlraten bis zu 500 kHz nachweisen. Fu¨r ho¨here Raten muss auf eine
direkte Strommessung zuru¨ckgegriffen werden.
Die Bedingung fu¨r eine hohe Sensitivita¨t ist neben einer hohen Ionisationseffizienz ein
niedriger Untergrund. Daher muss die Messung im Ultrahochvakuum (p < 10−9 mbar) statt-
finden. Doch dies allein reicht nicht aus. Auch im Ultrahochvakuum ko¨nnen die Wa¨nde des
Massenspektrometers noch mit Gasen besetzt sein. Diese werden durch die Sto¨ße der Atome
in den nachfolgenden Proben aus der Wand herausgestoßen und tragen dann zum Untergrund
bei. Aus diesem Grund muss – nach einer gru¨ndlichen Reinigung durch hinreichend langes
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Ausheizen und Abpumpen – vermieden werden, dass mit einer Probe große Gasmengen in
das Spektrometer gelangen. In dieser Arbeit wurden nur Stickstoffproben auf ihren Krypton-
und Argongehalt mit dem Spektrometer gemessen. Nach idealer Vorbereitung, das heißt bei
minimal erreichbarem Untergrund, ist die nachweisbare Menge fu¨r Krypton etwa 10−13 cm3
und fu¨r Argon etwa 10−9 cm3.
Hauptproblem bei den Messungen ist der Stickstoff, der zuerst entfernt werden muss, be-
vor die Edelgase in das Massenspektrometer eingelassen werden ko¨nnen. Dazu steht in dem
Probenaufbereitungsteil eine große Getterpumpe zur Verfu¨gung. Sie ist in der Lage, gro¨ßere
Mengen Stickstoff (in der Gro¨ßenordnung von 150 ml) zu verarbeiten. Typische Proben sind
weniger als 1 cm3 (STP) groß. Mit dieser Probenmenge ist es einerseits mo¨glich den Stick-
stoff zu entfernen und andererseits ist die resultierende Empfindlichkeit ausreichend, um die
radioaktive Reinheit des Stickstoffs fu¨r das Borexino-Experiment zu u¨berpru¨fen (siehe Ab-
schnitt 1.2.4). Nach der Entfernung des Sticktstoffs werden die Edelgase tra¨gergasfrei in das
Spektrometer u¨bertragen, wo die Messung stattfindet.
Kapitel 4
Mess- und Reinigungsverfahren fu¨r
Edelgase
Nachdem in Kapitel 3 die verwendeten Apparaturen vorgestellt wurden, soll nun im Detail auf
die verschiedenen Messverfahren eingegangen werden. Dabei werde ich in diesem Kapitel nur
auf direkte Aktivita¨tsmessungen und die dazu notwendigen Trenn- und Reinigungsverfahren
eingehen. In Kapitel 5 werde ich im Rahmen der Suche nach Adsorbenzien fu¨r Krypton auch
auf die Edelgasmassenspektrometrie eingehen.
4.1 Prinzipielle U¨berlegungen
Im Kapitel 1.2 wurde dargelegt, dass fu¨r Borexino vor allem die drei Edelgasisotope 39Ar,
85Kr und 222Rn eine Gefa¨hrdung darstellen. Daher mu¨ssen sie aus dem Szintillator und aus
dem Stickstoff, der zum Spu¨len des Szintillators verwendet wird, herausgehalten werden.
Grundlegend fu¨r die erfolgreiche Entfernung dieser Komponenten ist die Verfu¨gbarkeit hin-
reichend sensitiver Messverfahren. Die fu¨r Borexino beno¨tigten Reinheiten sind so hoch,
dass Standardmessverfahren meist keine hinreichende Sensitivita¨t besitzen. Daher wurde im
Rahmen dieser Arbeit an der Realisierung neuer und verbesserter Messverfahren gearbeitet.
Der direkte Nachweis von radioaktiven Edelgasisotopen mit hoher Empfindlichkeit erfor-
dert in der Regel drei Schritte: Aufkonzentrierung, Reinigung und Messung. Eine Aufkon-
zentrierung ist deshalb notwendig, weil ohne sie bei den niedrigen Nachweisgrenzen, die von
den Messverfahren gefordert werden, selbst bei sehr niedrigen Blankwerten der beteiligten
Apparaturen kein hinreichend großes Messsignal erreicht werden kann. Der zweite Schritt ist
die Reinigung. In dieser Arbeit wurden die Messungen mit miniaturisierten untergrundarmen
Proportionalza¨hlrohren, wie sie auch inGallex und GNO verwendet werden [Win 93], durch-
gefu¨hrt. Diese empfindlichen Detektoren ko¨nnen die interessierenden Nuklide nicht oder nur
sehr begrenzt anhand ihres Zerfalls voneinander unterscheiden. Daher ist es wichtig keine wei-
teren radioaktiven Komponenten außer dem Probengas selbst in die Za¨hlrohre zu fu¨llen. Dies
erfordert eine sorgfa¨ltige Aufbereitung und Reinigung der Probe. Eine solche ist auch fu¨r die
Entfernung elektronegativer Gase notwendig, die die Arbeitsweise des Za¨hlrohres sto¨ren. Die
eigentliche Messung muss, insbesondere wenn niederenergetische Ereignisse von Bedeutung
sind, in einer gut abgeschirmten Umgebung stattfinden. Zur Verminderung des Einflusses der
53
54 KAPITEL 4. MESS- UND REINIGUNGSVERFAHREN FU¨R EDELGASE
kosmischen Strahlung wurde der Messplatz in einem Untergrundlabor aufgebaut.
Historisch wurden innerhalb von Borexino zuerst Messtechniken fu¨r Radon entwickelt
[Heu 00, Rau 00, Sim 03]. Daher standen fu¨r 222Rn bereits optimierte Anlagen und Verfahren
zur Verfu¨gung. Meine Beitra¨ge zu den Radonmessungen bestanden demzufolge neben Rou-
tinemessungen vor allem in der Optimierung und Vereinfachung der Messprozeduren, sowie
in 222Rn-Messungen, deren Ziel es war, Aussagen u¨ber seinen Vorga¨nger 226Ra zu machen.
Die Ergebnisse dieser Beitra¨ge, die sich hauptsa¨chlich mit dem Nachweis von 226Ra in Wasser
bescha¨ftigten, werden in Kapitel 6 pra¨sentiert.
Die Situation war fu¨r 39Ar und 85Kr zu Beginn dieser Arbeit anders. Zwar wurden die hier
verwendeten Za¨hlrohre in der Vergangenheit schon fu¨r Argon-Messungen eingesetzt [Heu 77].
Damals handelte es sich jedoch um Messungen, bei denen der Schritt des Aufkonzentrie-
rens nicht notwendig war. Im Rahmen meiner Arbeit zeigte sich bald, dass das Problem
des Aufkonzentrierens aus großen Stickstoffproben fu¨r Argon nicht zufriedenstellend gelo¨st
werden konnte (siehe Kapitel 5.1). Dennoch wurde Argon in viele der Voruntersuchungen
mit einbezogen, da auch ohne Aufkonzentrierung die Mo¨glichkeit einer empfindlichen Argon-
Aktivita¨tsmessung von vielfachem Interesse ist. Schließlich wurde auch eine Reihe von Tests
mit Xenon durchgefu¨hrt, die das langfristige Ziel einer 235U-Messung u¨ber das Spaltprodukt
133Xe hatten (siehe Kapitel 7.7).
Die Entwicklungsarbeit konzentrierte sich somit auf 85Kr. Neben den technischen Gru¨nden
der im Vergleich zu Argon einfacheren Aufkonzentrierbarkeit, haben auch wissenschaftliche
Gru¨nde zu der zunehmenden Fokusierung auf 85Kr beigetragen. Wa¨hrend Argon mit Hilfe
des zur Verfu¨gung stehenden Edelgas-Massenspektrometers leicht mit hinreichender Empfind-
lichkeit gemessen werden konnte (siehe Kapitel 5.3), liegen die Anforderungen fu¨r Krypton
nahe an der Messgrenze. Dies macht eine zusa¨tzliche unabha¨ngige Bestimmung von Krypton
wu¨nschenswert. Zudem ist das Verha¨ltnis zwischen 85Kr und nicht-aktivem Krypton in der
Atmospha¨re nicht konstant. Bei der Wiederaufbereitung von abgebrannten Kernbrennsta¨ben
werden von Zeit zu Zeit gro¨ßere Mengen an 85Kr freigesetzt. Abbildung 4.1 zeigt den Verlauf
der 85Kr-Konzentration in der Luft in Freiburg seit 1980. Die deutlich erkennbaren kurzzei-
tige Spitzen beweisen, dass die Konzentrationsschwankungen auch in einiger Entfernung von
den Wiederaufbereitungsanlagen noch messbar sind. Diese Aktivita¨tsschwankungen ko¨nnen
sich auch auf Stickstoff u¨bertragen, der durch Rektifikation aus der Luft gewonnen wird. Da-
mit hat eine direkte Aktivita¨tsmessung von 85Kr nicht nur die Funktion einer unabha¨ngige
U¨berpru¨fung der Massenspektrometriemessungen. Vielmehr kann nur eine direkte Messung
Unsicherheiten in der spezifischen Aktivita¨t von atmospha¨rischem Krypton u¨berwinden hel-
fen. Die Notwendigkeit einer solchen Messung gewinnt vor allem dann an Bedeutung, wenn
der Krypton-Gehalt in den verwendeten Medien sehr nahe an der tolerierbaren Obergrenze
ist. Dies ist bei den hohen Reinheitsanforderungen in Low-Level-Experimenten oft der Fall.
Im Folgenden wird zuna¨chst die Reinigung einer Gasprobe von verschiedenen unerwu¨nsch-
ten Komponenten mit der in Kapitel 3.1 beschriebenen Anlage im Detail besprochen. Aus
den durchgefu¨hrten Messreihen ergaben sich schließlich definierte Abfolgen von Arbeitsschrit-
ten, die eine saubere, nahezu verlustfreie Trennung von Argon, Krypton, Xenon oder Radon
voneinander und von anderen Gasen ermo¨glichten. Damit war die Grundlage fu¨r eine Akti-
vita¨tsmessung der interessierenden radioaktiven Nuklide 39Ar, 85Kr, 133Xe und 222Rn gelegt.
Da 85Kr und 222Rn fu¨r das Borexino-Experiment die gro¨ßte Gefa¨hrdung darstellen, habe ich
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Abbildung 4.1: Die in Freiburg gemessene Konzentration von 85Kr in der Atmospha¨re [BfS 01].
Die Konzentration ist nicht konstant, sondern steigt seit einigen Jahren langsam an. Der ge-
nerelle Trend ist von kurzzeitigen Konzentrationsspitzen u¨berlagert, die an Operationszyklen
von Wiederaufbereitungsanlagen gekoppelt sind.
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Aktivkohle Chromosorb 102 Molekularsieb MS 5A˚
Innendurchmesser 6 mm 6 mm 7 mm
La¨nge 34,2 cm 73 cm 4,5 cm
Volumen 9,7 cm3 20,6 cm3 1,7 cm3
Masse 1,2 g 6,1 g 1,3 g
Schu¨ttdichte 0,12 g/cm3 0,3 g/cm3 0,8 g/cm3
Ko¨rnung 0,85-2,8 mm 100 mesh 1−2 mm
Tabelle 4.1: U¨bersicht u¨ber die verwendeten Chromatographiesa¨ulen
mich danach vorwiegend mit diesen beiden Nukliden bescha¨ftigt. Fu¨r 222Rn existierten schon
Untergund- und Kalibrationsmessungen, wohingegen diese fu¨r 85Kr von mir durchgefu¨hrt wur-
den. Schließlich waren beide Messverfahren routinema¨ßig anwendbar und es konnten Proben
gemessen werden. Daru¨ber hinaus werden es die systematisch durchgefu¨hrten Voruntersu-
chungen in der Zukunft erlauben, die Anlage schnell fu¨r verschiedene andere Anwendungen
einsetzbar zu machen.
4.2 Chromatographiemessungen
Bei den hier vorgestellten Messreihen wurden drei verschiedene Adsorbenzien in drei ver-
schiedenen Sa¨ulen verwendet. Es handelte sich dabei um die bereits in Kapitel 3.1 vorgestell-
te synthetische Aktivkohle CarboAct, um ein zeolithisches Molekularsieb (MS 5A˚) und um
Chromosorb 102, ein Adsorbens aus reinen Kohlenwasserstoffen, der auch in Gallex und
GNO zum Einsatz kommt. Einzelheiten zu den verwendeten Chromatographiesa¨ulen ko¨nnen
aus Tabelle 4.1 entnommen werden. Chromosorb 102 wurde aufgrund der guten Erfahrungen
beiGallex/GNO von Anfang an als optimaler Kandidat fu¨r das Adsorbens in der Trennsa¨ule
dieser Arbeit angesehen. Dagegen wurde die Aktivkohle sowie das Molekularsieb auch deswe-
gen getestet, weil ein geeignetes Adsorbens fu¨r die Reinigung des in Borexino verwendeten
Stickstoffs gesucht wurde. Die erhaltenen Ergebnisse werden in Kapitel 5 nochmals in einem
allgemeineren Rahmen diskutiert. Die Messwerte werden aber bereits hier vorgestellt, um sie
mit den Daten des Chromosorb 102 vergleichen zu ko¨nnen.
Jede Messreihe startete damit, dass die Chromatographiesa¨ule unter Vakuum oder unter
Heliumfluss bei einer Temperatur von ungefa¨hr 200 ◦C bis 250 ◦C ausgeheizt wurde. Dabei
werden adsorbierte Verunreinigungen von dem jeweiligen Adsorbens desorbiert und entwe-
der abgepumpt oder mit dem Heliumgasstrom fortgetragen. Eine Ausheizzeit von wenigen
Minuten ist dabei ausreichend, da diese Messungen nur der Bestimmung der chromatogra-
phischen Kenngro¨ßen dienen und geringe Restkontaminationen noch keine Rolle spielen. Bei
den eigentlichen Aktivita¨tsmessungen kann der Ausheizvorgang auf einige Stunden ausge-
dehnt werden. Als na¨chster Schritt wurde eine kleine Menge (meist etwa 1 cm3 bis 2 cm3)
einer definierten Mischung aus Gasen oder auch nur ein einzelnes Gas auf den Anfang der
Chromatographiesa¨ule gefroren. Das bedeutet, dass die Sa¨ule in ein Ka¨ltebad aus flu¨ssigem
Stickstoff (−196 ◦C) getaucht wurde und die Gasprobe dann mit oder ohne Tra¨gergas auf
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Abbildung 4.2: Die Retentionsvolumina VRet fu¨r Stickstoff und Argon an der in dieser Arbeit
benutzten Chromosorbsa¨ule. Aufgetragen ist VRet/T in Abha¨ngigkeit von 1/T . In halbloga-
rithmischer Darstellung wird eine Gerade erwartet.
den Anfang der Sa¨ule aufgebracht wurde. Da die chromatographische Bewegung der meisten
Gase bei −196 ◦C sehr langsam ist, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Gasprobe
in den wenigen Minuten, die die Vorbereitung der na¨chsten Schritte beno¨tigt, selbst unter
sta¨ndigem Heliumfluss praktisch nicht weiterbewegt. Dies geschieht erst, wenn die Tempera-
tur signifikant erho¨ht wird. Da die Ku¨hlung dabei aus einem Ethanol-Ka¨ltebad besteht, ist
ein Temperaturbereich unter etwa −110 ◦C nicht erreichbar. Dagegen sind ho¨here Tempe-
raturen problemlos erreichbar, wobei eine gute Langzeit-Stabilita¨t des Temperaturbades mit
der verwendeten Methode nicht immer mo¨glich ist. Die Gase werden am Ende der Sa¨ule mit
dem Thermistor nachgewiesen. Neben der Temperatur kann als weiterer wichtiger Parameter
der Tra¨gergasfluss variiert werden. Man erha¨lt dann als Messwerte die Durchbruchszeit so-
wie die Peakho¨hen, -breiten und -fla¨chen fu¨r die jeweilige Gaskomponente als Funktion von
Adsorbens, Tra¨gergasfluss und Temperatur.
4.2.1 Retentionszeiten und -volumina
Zuna¨chst sollen nur die Retentionszeiten- und volumina, das heißt die Zeiten und Volumina,
die der Position des Peakmaximums entsprechen, betrachtet werden. Die Konzentration einer
jeden Komponente nach der Sa¨ule als Funktion des durchstro¨mten Tra¨gergasvolumens wird
dabei durch Gleichung (2.63) beziehungsweise (2.66) beschrieben. Bei bekanntem Fluss la¨sst
sich aus der Retentionszeit das Retentionsvolumen und damit gema¨ß Gleichung (2.70) die
Henry-Konstante fu¨r die jeweiligen Adsorbenzien berechnen. Deren Temperaturabha¨ngigkeit
ist durch Gleichung (2.23) gegeben. Die Messwerte sind in den Tabellen A.1 bis A.4 im Anhang
zusammengestellt. Es ist zu beachten, dass nicht alle Werte aus diesen Tabellen zur Auswer-
58 KAPITEL 4. MESS- UND REINIGUNGSVERFAHREN FU¨R EDELGASE
0,0036 0,0040 0,0044 0,0048 0,0052
1E-3
0,01
 Xenon
 CO
2
 Krypton
V
 Re
t /
 T
  
 [
 L
it
e
r 
/ 
K
 ]

1 / Temperatur   [ 1 / K ]
Abbildung 4.3: Die Retentionsvolumina fu¨r Krypton, Kohlendioxid und Xenon an der in
dieser Arbeit benutzten Chromosorbsa¨ule. Wie in Diagramm 4.2 ist VRet/T gegen 1/T in
halblogarithmischer Darstellung aufgetragen.
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Abbildung 4.4: Die Retentionsvolumina fu¨r N2, Kr, CO2 und Xe an der Aktivkohle Car-
boAct in der Auftragung VRet/T gegen 1/T . Die Daten der Stickstoff-Messreihe wurden mir
freundlicherweise von B. Freudiger zur Verfu¨gung gestellt [Fre 03].
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Abbildung 4.5: Die Retentionsvolumina fu¨r Argon an dem zeolithischen Molekularsieb MS 5A˚
in der Auftragung VRet/T gegen 1/T .
tung der Retentionsgro¨ßen herangezogen werden ko¨nnen. Der Grund dafu¨r sind Asymmetri-
effekte, die zu einer relativen Verschiebung des Peakmaximums nach vorne oder nach hinten
fu¨hren (vergleiche Abschnitt 2.2.2: Tailing und Fronting). Die Gro¨ße dieser systematischen
Effekte ha¨ngt von verschiedenen Parametern ab (zum Beispiel Tra¨gergasfluss, Testgasmen-
ge). Bei manchen Messungen wichen diese Parameter sehr stark von den Durchschnittswerten
der u¨brigen Messungen ab. Die daraus resultierenden systematischen Abweichungen sind ent-
sprechend groß. Daher werden diese Messungen, auf die ich im Abschnitt 4.2.2 nochmals
zuru¨ckkommen werde, nicht zur Ermittelung des Henry-Konstanten herangezogen.
Die Abbildungen 4.2 bis 4.5 zeigen graphische Darstellungen der erhaltenen Ergebnisse.
Dabei wurde VRet/T gegen 1/T aufgetragen, da dann fu¨r jedes Gas ein exponentieller Zusam-
menhang, das heißt bei halblogarithmischer Darstellung eine Gerade erwartet wird (Kombina-
tion von Gleichung (2.23) und Gleichung (2.70)). Es ist zu erkennen, dass sich die Messwerte
an Aktivkohle viel genauer an die theoretische Erwartungen anpassen lassen, als die Messwer-
te an Chromosorb 102. Dies liegt nicht an unverstandenen Effekten bei der Wechselwirkung
zwischen den Gasen und dem Chromosorb 102, sondern an einer unterschiedlichen Optimie-
rung. Wa¨hrend die meisten Messwerte an Chromosorb 102 als Nebenprodukte bei der Suche
nach einer optimalen Vorgehensweise bei den verschiedenen Gastrennverfahren aufgenommen
wurden, wurde das Adsorptionsverhalten an der Aktivkohle systematisch bei verschiedenen
Temperaturen untersucht. Insbesondere wurden bei der Aktivkohle fu¨r jede Messung immer
nur zwei Temperaturen verwendet: −196 ◦C zum Auffrieren und die Temperatur, fu¨r die
die Retentionszeit untersucht werden sollte. Bei den Messungen an Chromosorb 102 wurde
die Temperatur dagegen oft in mehreren Schritten erho¨ht. Daher muss davon ausgegangen
werden, dass das Testgas teilweise schon entlang der Sa¨ule zu laufen begann, bevor die ei-
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Adsorbens Testgas q0st = −B
[
kJ
mol
]
A
[
10−12 m
3
K
]
H0 =
A
R·mAds
[
10−9 molkg·Pa
]
Chromosorb N2 −8,9 ± 0,6 3650 ± 1270 73 ± 26
Chromosorb Ar −14,2 ± 2,7 < 480 (90% C.L.) < 9,7 (90% C.L.)
Chromosorb Kr −19,1 ± 0,9 50 ± 24 1,0 ± 0,5
Chromosorb CO2 −32,3 ± 1,5 < 0,6 (90% C.L.) < 0,011 (90% C.L.)
Chromosorb Xe −28,9 ± 4,8 < 10 (90% C.L.) < 22 (90% C.L.)
Aktivkohle N2 −11,1 ± 0,3 4160 ± 780 420 ± 80
Aktivkohle Kr −16,1 ± 0,4 1500 ± 310 150 ± 30
Aktivkohle CO2 −19,7 ± 1,3 660 ± 40 66 ± 40
Aktivkohle Xe −21,0 ± 2,1 < 2070 (90% C.L.) < 210 (90% C.L.)
MS 5A˚ Ar −4,5 ± 0,8 63800 ± 34100 5910 ± 3170
Tabelle 4.2: Zusammenstellung der aus der Bestimmung der Retentionsvolumina fu¨r verschie-
dene Temperaturen abgeleiteten Messwerte fu¨r H0 und q
0
st.
gentlich interessierende Temperatur eingestellt wurde. Diese systematischen Effekte sind je
nach Trennproblem unterschiedlich stark und bedingen damit die gro¨ßere Ungenauigkeit bei
den Chromosorbmessungen.
Fu¨r das Molekularsieb MS 5A˚ liegen nur fu¨r Argon ausreichend viele Messdaten vor, um
einen funktionalen Zusammenhang fu¨r die Henry-Konstante zu ermitteln. Dass dies fu¨r die
anderen untersuchten Gase nicht mo¨glich war, lag an der kleinen Sa¨ule, die fu¨r die Molekular-
siebmessungen verwendet wurde (vergleiche Tabelle 4.1). Dadurch geschah der Durchbruch bei
ho¨heren Temperaturen praktisch unverzo¨gert, so dass nur ein oberes Limit angegeben werden
kann. Wie bereits erwa¨hnt, wurde diese Messung nicht im Hinblick auf eine genaue Bestim-
mung der Henry-Konstanten optimiert. Vielmehr sollte qualitativ getestet werden, ob das
Molekularsieb bessere oder schlechtere Ru¨ckhalteeigenschaften als die bis dahin verwendete
Aktivkohle CarboAct hat (siehe Kapitel 5). Dazu wurde es auch bei sehr tiefen Temperatu-
ren getestet, bei denen fu¨r viele Adsorptiva ein Durchbruch bis zum Ende der Messung nicht
beobachtet wurde. In diesem Fall kann fu¨r das Retentionsvolumen nur eine untere Grenze
angegeben werden.
Zu jeder Messreihe in den Diagrammen wurde die beste Regressionsgerade berechnet, das
heißt es wurde eine Funktion der Form
VRet
T
= A · exp B
RT
(4.1)
angepasst, aus der A und B entnommen werden ko¨nnen. Aus Gleichung (2.23) folgt, dass
B gleich dem Negativen der isosteren Adsorptionswa¨rme q0st ist. Unter Hinzunahmen von
Gleichung (2.70) folgt ein Zusammenhang zwischen A und der Henry-Konstanten H0. Es gilt
A = H0 ·R·mAds. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.2 zusammengestellt.
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Interpretation der Ergebnisse
Eine weitergehende Interpretation der erhaltenen Messdaten wird wie schon mehrfach erwa¨hnt
in Kapitel 5 im Zusammenhang mit weiteren Messdaten vorgenommen. Hier sollen die Ergeb-
nisse nur im Hinblick auf die Trennfa¨higkeit von Krypton von den u¨brigen Gasen analysiert
werden.
Die Messdaten sind fu¨r sich allein genommen nicht aussagekra¨ftig genug, um zu entschei-
den, welches Adsorbens fu¨r die Trennung von Krypton von anderen Komponenten am geeig-
netsten ist. Das liegt darin begru¨ndet, dass aufgrund der guten Erfahrungen inGallex/GNO
von Anfang an die Tendenz dahingehend war, Chromosorb 102 zu benutzen. Daher waren die
meisten Messungen daraufhin ausgelegt zu besta¨tigen, dass Chromosorb 102 auch fu¨r Krypton
geeignet ist. Wie man aus Tabelle 4.2 erkennt, unterscheiden sich die verschiedenen Testga-
se sowohl an Chromosorb 102 als auch an Aktivkohle deutlich in ihren isosteren Adsorpti-
onswa¨rmen q0st. Da sich q
0
st nach Gleichung (2.23) exponentiell in der Henry-Konstanten nie-
derschla¨gt, ist seine Bedeutung fu¨r die Trennbarkeit der Gase wichtiger, als die von H0. Damit
la¨sst sich feststellen, dass im Hinblick auf Retentionszeiten oder -volumina sowohl Chromosorb
102 als auch Aktivkohle fu¨r die Reinigung von Krypton von anderen Komponeten geeignet
ist. Wird die Temperatur geeignet gewa¨hlt, so unterscheiden sich die Durchbruchszeiten von
Krypton hinreichend stark von denen der benachbarten Komponenten im Chromatogramm,
so dass eine Trennung in jedem Falle mo¨glich wird. Die bedeutsamere Gro¨ße im Hinblick auf
die geeignete Adsorberwahl ist die Peakform, die im na¨chsten Abschnitt behandelt wird.
4.2.2 Peakformen und Trennvermo¨gen
Die Formen der Peaks in den Chromatogrammen einer Sa¨ule haben in zweierlei Hinsicht eine
Bedeutung fu¨r die Trennbarkeit verschiedener Gase mit dieser Sa¨ule. Zum einen sollen die
einzelnen Peaks schmal sein, das heißt die Sa¨ule soll eine mo¨glichst hohe Auflo¨sung besitzen.
Zum anderen ist es vorteilhaft, wenn die Peaks mo¨glichst symmetrisch sind, da ansonsten
selbst bei guter Auflo¨sung der Schwanz eines Peaks noch bis zum Beginn des na¨chsten Peaks
reichen kann. In diesem Abschnitt werde ich deshalb die Einflu¨sse der beiden Parameter
Temperatur und Tra¨gergasfluss auf die Peakform auswerten. Ich werde mich dabei nur auf
Messwerte mit Krypton beziehen. Die erhaltenen Ergebnisse lassen sich qualitativ auf andere
Gase u¨bertragen. Zu jedem Peak von Krypton wurde dazu neben der Retentionszeit zusa¨tzlich
die Ho¨he, sowie die rechte und linke Breite (vergleiche Abbildung 2.5) aus dem Chromato-
gramm abgelesen. Die Messwerte sind in Tabelle A.5 im Anhang zusammengestellt.
Tabelle A.5 entha¨lt neben den Messwerten noch drei weitere Spalten. Die mit HETP
bezeichnete Spalte gibt die Ho¨he eines theoretischen Bodens wa¨hrend der entsprechenden
Messung an. Laut Gleichung (2.72) la¨sst sich die Zahl der theoretischen Bo¨den N aus dem
Retentionsvolumen sowie der Gesamtbreite eines Peaks ermitteln. Bei bekannter Sa¨ulenla¨nge
(siehe Tabelle 4.1) kann somit HETP ermittelt werden. Gleichung (2.72) besagt zudem, dass
die Breite w eines Peaks mit zunehmender Zahl der Bo¨den N , das heißt kleinerem HETP,
abnimmt. Daher ist fu¨r eine gute Trennfa¨higkeit ein mo¨glichst kleines HETP anzustreben.
Die Abbildungen 4.6 und 4.7 zeigen die Abha¨ngigkeit von HETP von der Temperatur
beziehungsweise dem Tra¨gergasfluss fu¨r die Aktivkohle CarboAct sowie fu¨r Chromosorb 102.
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Abbildung 4.6: HETP der CarboAct- und Chromosorbsa¨ule fu¨r Krypton als Funktion der
Temperatur.
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Abbildung 4.7: HETP der CarboAct- und Chromosorbsa¨ule als Funktion des Heliumflusses.
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Abbildung 4.8: Die Breite der Kryptonpeaks an der CarboAct- und Chromosorbsa¨ule normiert
auf die Ho¨he als Funktion der Temperatur.
Es fa¨llt auf, dass das HETP fu¨r CarboAct systematisch gro¨ßer ist, als fu¨r Chromosorb 102.
Nach dem oben Gesagten resultiert daraus eine bessere Auflo¨sung der Chromosorbsa¨ule. Hier-
bei ist es wichtig, dass die Durchmesser der Sa¨ulen gleich waren. Das ist eine Voraussetzung
fu¨r die Vergleichbarkeit der beiden Resultate, da nur in diesem Fall die durch eine Quer-
schnittsfla¨che der Sa¨ule stro¨mende Gasmenge bei gleichem Fluss gleich ist. Die Abha¨ngigkeit
von HETP von der Temperatur ist schwach, jedoch ist fu¨r CarboAct der Trend zu erken-
nen, dass HETP mit sinkender Temperatur ansteigt und damit die Auflo¨sung abnimmt. Ob
dies auch fu¨r Chromosorb 102 gilt, la¨sst sich mit den wenigen Datenpunkten nicht entschei-
den. Fu¨r die Praxis zur Gastrennung ist es aus einem weiteren Grund nicht zu empfehlen,
bei zu niedrigen Temperaturen zu arbeiten: Dann werden na¨mlich die Peaks stark in die
La¨nge gezerrt und die Gastrennung dauert sehr lange. Die Abha¨ngigkeit von HETP von der
Stro¨mungsgeschwindigkeit, die proportional zum eingestellten Fluss ist, ist theoretisch un-
tersucht worden. Die van-Deemter-Gleichung beschreibt den genannten Zusammenhang fu¨r
gepackte Sa¨ulen (siehe zum Beispiel [Ett 96]). Im Wesentlichen spielen hierbei Diffusionsef-
fekte eine Rolle, die dazu fu¨hren, dass das Adsorptiv verschieden schnell den Weg zu den
verfu¨gbaren Adsorptionspla¨tzen findet. Bei sehr kleinen Gasgeschwindigkeiten u fa¨llt HETP
zuna¨chst mit 1/u ab, um dann nach Durchqueren eines Minimums wieder linear anzusteigen.
In Abbildung 4.7 ist kein Hinweis auf einen abfallenden Anteil zu erkennnen. Auch ein
ansteigender Anteil ist mit den weniger Datenpunkten nicht erkennbar. Da die Messwerte bei
kleinen Flu¨ssen offensichtlich noch zu keiner Verschlechterung der Auflo¨sung fu¨hren, kann an-
genommen werden, dass die verwendeten Flu¨sse bereits gro¨ßer als der Fluss sind, der einem
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Abbildung 4.9: Die Asymmetrie der Kryptonpeaks an der CarboAct- und Chromosorbsa¨ule
als Funktion der Temperatur.
minimalen HETP entspricht. Deshalb wurden fu¨r die spa¨teren Gastrennungsanwendungen
die kleinsten Flu¨sse verwendet, die mit Hilfe des zur Verfu¨gung stehenden Flussmessers noch
einstellbar waren, da diese theoretisch zur scha¨rfsten Trennung der Peaks fu¨hren.
Die Situation sieht anders aus, wenn nur die Breite der Peaks betrachtet wird. Diese steigt
ungefa¨hr exponentiell mit sinkender Temperatur an, wie in Abbildung 4.8 zu sehen ist. Dabei
wurde die gemessene Breite in Bezug zur Ho¨he der Peaks gesetzt, da auch durch einen gro¨ßeren
Peak bereits eine Verbreiterung eintritt – ein Effekt der hier nicht von Interesse ist. In dem
starken Anstieg der Verbreiterung spiegelt sich die Tatsache wider, dass die Henry-Konstante
und damit die Retentionszeit ebenfalls stark mit abnehmender Temperatur ansteigt. Dadurch
wird das Chromatogramm in die La¨nge gezerrt, was sich auch in der Verbreiterung der Peaks
bemerkbar macht. Dieser Effekt vera¨ndert die Auflo¨sung einer Sa¨ule nicht.
Ich habe bereits erwa¨hnt, dass neben der Breite auch die Asymmetrie der Peaks das
Trennvermo¨gen einer Sa¨ule mitbestimmt. Eine sinnvolle Definition der Peakasymmetrie ist
durch das Verha¨ltnis A der spa¨teren zur fru¨heren Peakflanke gegeben. Fu¨r Peaks mit Tailing
ist dieses Verha¨ltnis gro¨ßer als eins, wa¨hrend es im Falle von Fronting kleiner als eins ist.
Die in den Abbildungen 4.9 sowie 4.10 aufgetragenen Messwerte lassen keine Abha¨ngigkeit
von A vom Fluss und ho¨chstens eine schwache Abha¨ngigkeit von der Temperatur (je tiefer
desto asymmetrischer) erkennen. Dagegen ist zu erkennen, dass die Peaks generell auf der
Aktivkohle CarboAct asymmetrischer sind als auf dem Chromosorb 102. Dies la¨sst sich durch
die weite Porengro¨ßenverteilung von Aktivkohle erkla¨ren und ist ein weiterer Grund fu¨r die
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Abbildung 4.10: Die Asymmetrie der Kryptonpeaks an der CarboAct- und Chromosorbsa¨ule
als Funktion des Heliumflusses.
Verwendung von Chromosorb 102 als Adsorbens fu¨r die Kryptonmessungen.
4.2.3 Weitere Beobachtungen und Fehlerquellen
Die Peakformen wurden auch bei den Messungen am Molekularsieb 5A˚ beobachtet, aufgrund
der wenigen Datenpunkte aber nicht quantitativ analysiert. Dennoch konnte ein systemati-
scher Unterschied festgestellt werden: Wa¨hrend die Peaks sowohl bei der Aktivkohle als auch
beim Chromosorb 102 ein mehr oder weniger stark ausgepra¨gtes Tailing aufweisen, war beim
Molekularsieb MS 5A˚ ausnahmslos Fronting zu beobachten. Dies liegt an der Porosita¨t. Wie
der Name sagt, weist das verwendete Molekularsieb nur Poren, oder besser gesagt Kana¨le, mit
einem fest definierten Durchmesser im Bereich von 5 A˚ auf. Wie ich in Kapitel 5.1 erla¨utern
werde, sind diese Kana¨le fu¨r Krypton zu eng. Das Kryptonatom kann nicht eindringen und
es
”
bemerkt“ nichts von der poro¨sen Struktur. Dadurch entfallen Tailing-Effekte wie bei
poro¨sen Adsorbenzien und eventuell vorhandene Fronting-Effekte werden sichtbar (vergleiche
Abschnitt 2.2.2).
Ein anderer Effekt, der zu Tailing fu¨hrt, wurde beobachtet, als große Mengen (einige zehn
Normkubikzentimeter) Atmospha¨renluft u¨ber die Sa¨ule geleitet wurden. Die entsprechenden
Stickstoff-Peaks hatten einen Asymmetriefaktor von gro¨ßer als sechs und lagen damit deut-
lich u¨ber den Asymmetriefaktoren aus den Diagrammen 4.9 beziehungsweise 4.10. Der Grund
hierfu¨r ist die Sa¨ulenu¨berladung, die dazu fu¨hrt, dass bereits bevor sich ein Gleichgewicht ein-
stellt alle Adsorptionspla¨tze belegt sind und der Rest des Adsorptivs in der mobilen Phase gar
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nicht mehr in Kontakt mit der Oberfla¨che des Adsorbens kommt. Da eine Adsorption in vielen
Lagen energetisch ungu¨nstig ist, la¨uft der nicht-adsorbierte Teil des Adsorptivs mit gro¨ßerer
Geschwindigkeit u¨ber die Sa¨ule. Das Peakmaximum wird relativ nach vorne verschoben. Da
die Probenmenge in diesen Luftmessungen signifikant von der Probenmenge in den u¨brigen
Messungen abweicht und damit eine maßgebliche Verfa¨lschung der scheinbaren Retentionszeit
bedingt, wurden die entsprechenden Resultate nicht in die Berechnung der Henry-Konstanten
mit einbezogen.
Ebenso nicht zur Auswertung herangezogen wurden Messungen, bei denen andere Para-
meter wie zum Beispiel der Tra¨gergasfluss stark von dem gewo¨hnlichen Fluss abwichen. Auch
wenn eine Messung bei mehreren verschiedenen Temperaturen durchgefu¨hrt wurde und sehr
lange dauerte, wurde ihr Ergebnis nicht verwendet, wenn nicht mehr gesichert war, dass spa¨ter
durchbrechende Gaskomponenten nicht bereits bei tiefen Temperaturen ein großes Stu¨ck ent-
lang der Sa¨ule gewandert sind.
Durch das Weglassen dieser kritischen Messungen ergab sich eine gute Vergleichbarkeit
der Daten untereinander. Dennoch schwanken die Messwerte in einigen der obigen Diagram-
me sta¨rker, als der statistische Fehler alleine dies erlauben wu¨rde. Die zugrunde liegenden
systematischen Ursachen ko¨nnen vielfa¨ltig sein. Neben der gerade beschriebenen teilweisen
Wanderung der Gaskomponenten bei tiefen Temperaturen ist einer der dominanten Feh-
ler die Unsicherheit der Temperatur. Da das Ka¨ltebad aus Ethanol besteht, welches zuvor
mit flu¨ssigem Stickstoff auf die gewu¨nschte Temperatur abgeku¨hlt wurde, ko¨nnen viele un-
gewu¨nschte Effekte eintreten. In jedem Fall wird sich ein Temperaturgradient innerhalb des
Ka¨ltebades einstellen, da das ka¨ltere Ethanol zu Boden sinkt, wa¨hrend die oberen Schich-
ten durch die Umgebungsluft aufgewa¨rmt werden. Dieses Problem konnte teilweise durch
Umru¨hren behoben werden, doch da nicht sta¨ndig geru¨hrt wurde, stellte sich der Gradient
immer wieder neu ein. Zudem wa¨rmt sich durch den Kontakt mit der Umgebung das Ethanol
auf, so dass insbesondere wa¨hrend einer langen Messung die Temperatur sta¨ndig ansteigt.
Schließlich ist kaltes Ethanol so viskos, dass es fest an der Sa¨ule haftet und nur sehr langsam
abtropft, wenn – zum Beispiel bei einer Temperaturerho¨hung von −110 ◦C auf −60 ◦C –
das Ethanolgefa¨ß unter der Sa¨ule entfernt wird. Dadurch wird das wa¨rmere Ethanol mit dem
noch an der Sa¨ule haftenden ka¨lteren Ethanol gemischt und die tatsa¨chliche Temperatur liegt
unter den gewu¨nschten −60 ◦C. Es ist jedoch ausgeschlossen, fu¨r den Austausch la¨nger als
einige Sekunden zu warten, da ansonsten die Gefahr besteht, dass sich die oberen Teile der
Sa¨ule aufwa¨rmen und damit das Messergebnis verfa¨lschen wu¨rden.
Ich habe keine weiteren Anstrengungen unternommen, diese systematischen Fehler zu
vermindern oder zu quantifizieren, denn wie ich bereits betont habe, war das Ziel nicht
die Ausmessung von Adsorptions- beziehungsweise Chromatographieparametern, sondern die
Entwicklung eines funktionsfa¨higen Trennverfahrens fu¨r Edelgase. Es zeigte sich anhand der
durchgefu¨hrten Messungen, dass dies auch mit den bestehenden systematischen Unsicherhei-
ten mit hinreichender Pra¨zision reproduzierbar mo¨glich war. Die entwickelten Reingungsver-
fahren werden nun beschrieben.
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4.3 Die Reinigungsprozeduren fu¨r Edelgasproben
Nach den Ergebnissen aus dem vorhergehenden Abschnitt ist klar, dass Chromosorb 102 ein
geeignetes Adsorbens fu¨r die vorliegenden Trennprobleme ist. Um eine Prozedur fu¨r die Reini-
gung einer Gasprobe aufzustellen, muss man sich zuna¨chst klar machen, welche Komponenten
darin von Interesse sind und welche sto¨renden Gase man abtrennen will. Im Falle dieser Ar-
beit lag das Interesse auf den Edelgasen Argon, Krypton, Radon sowie Xenon. Wa¨hrend die
drei ersten Gase aufgrund ihrer in der Natur vorkommenden Nuklide 39Ar, 85Kr und 222Rn in
Borexino eine potenzielle Untergrundquelle darstellen (siehe Abschnitt 1.2), wurde Xenon
deswegen untersucht, weil das 235U-Spaltprodukt 133Xe einen mo¨glichen Zugang zum emp-
findlichen Nachweis von Uran bietet, der fu¨r das Lens-Experiment von Interesse war (siehe
Kapitel 7.7). Die hauptsa¨chlich sto¨renden Gase sind die jeweils anderen Edelgasnuklide sowie
die atmospha¨rischen Gase N2, O2 und CO2. Daneben stellen auch organische Verbindungen,
die aus Fetten, Lo¨sungsmitteln oder Elastomerdichtungen stammen, mo¨gliche Sto¨rquellen
dar, die beachtet werden mu¨ssen. Im Folgenden werde ich erla¨utern, wie die Prozeduren zur
Abtrennung der sto¨renden Gase in jedem der vier Fa¨lle auszusehen hat. Fu¨r alle Messungen
wurde die in Abschnitt 3.1 beschriebene Apparatur benutzt. Der einzige zu a¨ndernde Para-
meter ist die Temperatur, denn wie ich im vorhergehenden Abschnitt erla¨utert habe, wird
fu¨r den Fluss immer ein mo¨glichst kleiner Wert, meist 30 bis 60 Milliliter pro Minute, gewa¨hlt.
4.3.1 Reinigungsprozedur fu¨r Argon
Chromosorb 102 ist ein Adsorbens mit einer geringen inneren Polarita¨t. Daher findet die Ad-
sorption dominierend u¨ber die van-der-Waals Wechselwirkung statt. Das in Abschnitt 2.1.5
vorgestellte Modell von Maurer sollte daher qualitativ auch fu¨r Chromosorb 102 gu¨ltig bleiben.
Das bedeutet nach Gleichung (2.45) insbesondere, dass sich die Retentionszeiten der verschie-
denen Gase gema¨ß TC/
√
PC anordnen werden. Eine tabellarische U¨bersicht der kritischen
Dru¨cke und Temperaturen einiger Gase ist in Tabelle 2.2 gegeben. Aus ihr ist zu entnehmen,
dass Stickstoff, Argon und Sauerstoff sehr eng beeinanderliegende Peaks erzeugen werden.
Da die Henry-Koeffizienten zudem fu¨r diese Gase sehr klein sind (siehe Abbildung 4.2), wird
der Durchbruch sehr schnell geschehen, wenn die Arbeitstemperatur nicht mo¨glichst niedrig
gewa¨hlt wird. Da das abgetrennte Gas in einer Ku¨hlfalle wieder aufgefangen werden soll, muss
fu¨r den Experimentator genu¨gend Zeit zur Verfu¨gung stehen, um die entsprechenden Ventile
zu beta¨tigen. Deswegen wird fu¨r Argon eine Temperatur des Ethanolbades in der Na¨he des
Gefrierpunktes gewa¨hlt. In diesem Fall liegt der Durchbruchszeitpunkt fu¨r Stickstoff bei der
verwendeten Chromosorbsa¨ule bei etwa 20 Minuten. Wa¨hrend in keinem Fall zu beobachten
war, dass der Sauerstoffpeak vollsta¨ndig vom Stickstoffpeak trennbar war, konnte im Falle
des bina¨ren Systems Stickstoff/Argon eine fast vollsta¨ndige Trennung erreicht werden. Der
U¨berlapp kann anhand der Fla¨cheninhalte der Chromatographiepeaks zu weniger als 5 %
abgescha¨tzt werden.
In der Praxis wird man auf der abfallenden Flanke des Stickstoffpeaks mit der Sammlung
des Argons in der Ku¨hlfalle beginnen. Dadurch la¨sst sich ein Verlust von Argon vermeiden.
Der unerwu¨nschte Anteil an Stickstoff, der dann noch mit dem Argon vermischt ist, ist klein
genug, um in einem nachfolgenden Schritt von der Getterpumpe vollsta¨ndig eliminiert zu
werden. Es ist jedoch zu beachten, dass dies nur so lange gilt, bis die Menge an Stickstoff
68 KAPITEL 4. MESS- UND REINIGUNGSVERFAHREN FU¨R EDELGASE
nicht wesentlich gro¨ßer als etwa 1 cm3 ist. Ansonsten wu¨rde die Breite des Stickstoffpeaks zu
groß werden und das Trennvermo¨gen wu¨rde stark absinken. In einem solchen Fall ko¨nnte eine
(mehrfache) Wiederholung des Prozesses helfen. Die na¨chste potenziell gefa¨hrliche Kompo-
nente nach Argon ist bereits Krypton. Da Krypton ein deutlich gro¨ßeres Verha¨ltnis TC/
√
PC
hat, ist auch dessen Adsorption sta¨rker. In der Praxis bedeutet dies, dass man genu¨gend Zeit
hat, um das Sammeln des Argons zu stoppen, ohne der Gefahr zu erliegen, die Probe mit
Krypton zu kontaminieren.
4.3.2 Reinigungsprozedur fu¨r Krypton
Will man Krypton von anderen Gaskomponenten befreien, so muss man bei ho¨heren Tempera-
turen arbeiten. Hierbei ist es zuna¨chst sinnvoll, vorhandene Luft-, Stickstoff- oder Argonreste
bei niedrigen Temperaturen, das heißt mit hoher Auflo¨sung, u¨ber die Sa¨ule laufen zu las-
sen. Dadurch kann man unerwartete Effekte fru¨hzeitig erkennen und unter Umsta¨nden noch
die geeigneten Maßnahmen ergreifen, bevor Krypton durchbricht. Wenn der Argonpeak oder,
falls Argon in einer Probe nicht vorhanden ist, der Stickstoff- beziehungsweise Sauerstoff-
peak wieder auf Null zuru¨ckgegangen ist, kann die Temperatur erho¨ht werden. Ein Verharren
bei der kalten Temperatur wu¨rde den Durchbruch des Kryptons sehr lange hinauszo¨gern. In
Abschnitt 4.2.2 wurde ausgefu¨hrt, dass die ideale Arbeitstemperatur mo¨glichst hoch ist. Die
Begrenzung nach oben wird auch hier wie im Falle von Argon dadurch gegeben, dass genu¨gend
Zeit fu¨r die notwendigen Operationen zur Verfu¨gung stehen muss. Es erwies sich als prak-
tikabel bei einer Temperatur von etwa −55 ◦C bis −60 ◦C zu arbeiten. Nach dem Wechsel
des Ka¨ltebades vergehen dann noch etwa fu¨nf bis zehn Minuten, bis der Kryptondurchbruch
beginnt, wobei der Peak dann relativ scharf ist (Breite ungefa¨hr fu¨nf Minuten). Auch beim
Krypton gibt es keinen direkten Nachfolger im Chromatogramm, der eine ernsthafte Konta-
minationsgefahr darstellen wu¨rde. Das CO2 als na¨chster Kandidat folgt erst, wenn man die
Temperatur nochmals signifikant erho¨ht.
4.3.3 Reinigungsprozedur fu¨r Xenon
Im Vergleich zu Argon und Krypton ist Xenon bereits ein unedles Gas, wie sich auch an dem
sehr viel gro¨ßeren TC/
√
PC -Verha¨ltnis zeigt. Dementsprechend ko¨nnen auch ho¨here Tempera-
turen verwendet werden. In den Versuchen zur Xenonabtrennung zeigte sich, dass −25 ◦C gut
geeignet ist, um sowohl die Gesamtzeit des Trennvorgangs mo¨glichst kurz zu halten und um
andererseits genu¨gend Zeit zwischen dem Durchbruch des Xenons und seinem Vorga¨nger, dem
CO2, zu haben. Ob dabei −25 ◦C von Anfang an gewa¨hlt wird oder ob analog zum Krypton
die sehr fru¨hen Peaks (N2, O2, Ar) bei tieferen Temperaturen aufgelo¨st werden und erst dann
die Temperatur erho¨ht wird, bleibt zuna¨chst offen. Die Entscheidung ha¨ngt davon ab, wie gut
die in einer Probe enthaltenen Verunreinigungen vorher bekannt sind. Ist man beispielsweise
daran interessiert herauszufinden, ob und wie stark eine Probe mit Luft verschmutzt ist, so
ist es empfehlenswert, zu Beginn mit tieferen Temperaturen zu arbeiten.
Im Gegensatz zu Argon und Krypton hat man im Falle von Xenon einen Vorteil: Das
Systems CO2/Xe hat a¨hnliche Henry-Koeffizienten. Daher brechen die beiden Gase bei der
gleichen Temperatur nur wenig verzo¨gert durch. Die Verzo¨gerung ist aber bei den gewa¨hlten
Bedingungen lange genug (etwa 5 Minuten), um beide Peaks scharf auflo¨sen zu ko¨nnen. Da
CO2 als erstes der beiden Gase durchbricht, kann es als Indikator fu¨r Xenon verwendet werden:
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Bricht es erst relativ spa¨t durch (zum Beispiel weil die Sa¨ule etwas ka¨lter ist als angenom-
men), so wird auch Xenon relativ spa¨t durchbrechen und umgekehrt. Das Vorhandensein eines
solchen Indikators wird vor allem dann nu¨tzlich, wenn nur sehr geringe Mengen an Xenon
vorhanden sind, die nicht zu einem sichtbaren Peak fu¨hren (das gilt insbesondere fu¨r den
Nachweis weniger radioaktiver Atome von 133Xe). Wa¨hrend man in diesem Fall anhand von
CO2 verifizieren kann, dass man ungefa¨hr zur richtigen Zeit mit der Sammlung des durchbre-
chenden Xenons beginnt, ist man im Falle von Krypton auf zuvor erlangte Erfahrungswerte
angewiesen. Fu¨r Argon wa¨re N2 als Indikator denkbar, aber die Durchbruchszeiten der beiden
Gase liegen zu nah beieinander. Natu¨rlich ist nur in den seltensten Fa¨llen so viel CO2 in einer
Probe, dass man den entsprechenden Peak sieht. Man kann aber als eine Standardprozedur
in Erwa¨gung ziehen, die 133Xe-Probe vor der Reinigung mit etwas CO2 zu mischen, um nicht
auf den Indikator verzichten zu mu¨ssen.
4.3.4 Reinigungsprozedur fu¨r Radon
Radon hat keine stabilen Isotope. Da auch das langlebigste Nuklid, 222Rn, nur eine Halbwerts-
zeit von 3,8 Tagen hat, ist es nicht mo¨glich mit Mengen an Radon zu experimentieren, die
groß genug wa¨ren, um einen Peak in einem Chromatogramm der in dieser Arbeit verwendeten
Art zu sehen. Da Radon zudem aufgrund seiner Gro¨ße schon einen sehr unedlen Charakter be-
sitzt und damit auch bei ho¨heren Temperaturen fest an Adsorbenzien haftet, bieten sich hier
einfachere Mo¨glichkeiten der Reinigung als die Gaschromatographie. Wie bereits am Anfang
dieses Kapitels erwa¨hnt, wurde die 222Rn-Problematik im Rahmen von Borexino inten-
siv untersucht. Bei den entwickelten Reinigungsverfahren wurden Komponenten, die sta¨rker
als Radon adsorbiert werden, bei Temperaturen oberhalb von −55 ◦C an Adsorbenzien mit
kleiner spezifischer Oberfla¨che (Kuperfwolle, Glaswolle) ausgefroren [Rau 00, Sim 03]. Radon
und alle schwa¨cher adsorbierten Komponenten werden dabei nicht festgehalten, sondern mit
dem Tra¨gergas weitertransportiert. Sie werden dann an einer Aktivkohlefalle bei −196 ◦C
festgehalten. Diese wird nachfolgend bei etwa −100 ◦C bepumpt, so dass die flu¨chtigen Kom-
ponenten entfernt werden. Unter Umsta¨nden muss dieser Prozess mehrmals an immer kleiner
werdenden Fallen wiederholt werden. Schließlich bleibt Radon und, falls vorhanden, Xenon
und CO2 u¨brig. CO2 kann in einer Falle mit befeuchtetem NaOH chemisch gebunden werden.
Das Vorhandensein von Xenon und mo¨glichen anderen Verunreinigungen ist im Falle von
Radon weniger kritisch als bei den Xenon-, Krypton- und Argonmessungen. Das liegt daran,
dass 222Rn ein α-Strahler ist und damit viel mehr Energie in den Za¨hlrohren deponieren kann,
als die β-Strahler 39Ar, 85Kr und 133Xe. Das Anlegen einer relativ hohen Energieschwelle von
50 keV fu¨hrt zu einer effektiven Unterdru¨ckung aller β-Strahler (siehe Abschnitt 4.5).
In dieser Arbeit wurde Chromosorb 102 als Adsorbens fu¨r Radon getestet. Bei einem
relativ unedlen Gas wie Radon spielen auch die Desorptionseigenschaften des verwendeten
Adsorbens eine Rolle, denn sie bestimmen mit welcher Effizienz sich das Radon nach vollzo-
gener Trennung in das Proportionalza¨hlrohr u¨bertragen la¨sst. Die Tatsache, dass die Peaks
in den Chromatogrammen bei Chromosorb 102 schmaler sind, als bei Aktivkohle, entspricht
einer besseren Desorptionseigenschaft des Chromosorbs. Daher ist es mo¨glich, eine gro¨ßere
Adsorbensmasse pro Reinigungsschritt einzusetzen, was wiederum die Zahl der notwendigen
Schritte und damit den Arbeitsaufwand fu¨r eine Messung reduziert. Das Verfahren hat sich
als erfolgreich herausgestellt und die bestehenden Radonreinigungsanlagen wurden daraufhin
teilweise umgeru¨stet. Weitere Einzelheiten werden in Kapitel 4.4 pra¨sentiert.
70 KAPITEL 4. MESS- UND REINIGUNGSVERFAHREN FU¨R EDELGASE
4.3.5 Komplexe Reinigungsprozeduren
Die Konzeption der Apparatur zur Bearbeitung von Edelgasen war von Anfang an so ge-
staltet, dass sie mo¨glichst vielseitig einsetzbar ist (vergleiche Kapitel 3.1). Deswegen wurden
die verschiedenen Ku¨hlfallen linear angeordnet und mit je zwei Bypa¨ssen versehen, einem
individuellen fu¨r jede Falle und einem globalen, der an allen Fallen vorbeifu¨hrt. Damit ist
es mo¨glich die Fallen auf viele verschiedene Arten hintereinander zu schalten, um fu¨r jedes
Reinigungsproblem eine individuelle Lo¨sung zu finden. Da Proben ha¨ufig einmalig oder zu-
mindest schwer wiederzubeschaffen sind, ist es auch wu¨nschenswert, aus einer Probe mehrere
Komponenten zu extrahieren und zu messen. Beispielsweise kann es von Interesse sein, aus
einer Stickstoffprobe sowohl Argon als auch Krypton zu extrahieren oder das Interesse liegt
auf Krypton und Radon. Nach einer Bestrahlung von 235U in einem Reaktor entsteht sowohl
133Xe wie auch 85Kr, welches zur unabha¨ngigen U¨berpru¨fung herangezogen werden kann. Um
mo¨glichst vielen dieser denkbaren Kombinationen gerecht zu werden, habe ich mich nach der
Chromatographiesa¨ule fu¨r drei Fallen entschieden: Eine kleine und eine große Aktivkohlefalle
sowie eine kleine Chromosorbfalle (siehe Abbildung 3.1 und Tabelle 3.1). Um das sehr edle Ar-
gon wieder aufzufangen, bietet nur die bei −196 ◦C geku¨hlte große Aktivkohlefalle genu¨gend
Sicherheit. Xenon und Radon ko¨nnen dagegen auch mit einer der anderen Fallen aufgefan-
gen werden. Fu¨r Krypton war zum Zeitpunkt der Konstruktion der Anlage nicht klar, ob
die kleineren Fallen ausreichend sein wu¨rden, doch die im na¨chsten Abschnitt pra¨sentierten
Ergebnisse beweisen das. Damit lassen sich drei beliebige der vier Edelgase Argon, Krypton,
Xenon und Radon aus einer einzigen Probe heraustrennen und separat sammeln.
Eine besondere Herausforderung stellen Messungen dar, bei denen sehr viel mehr einer
sto¨renden Komponente vorhanden ist, als fu¨r die Chromatographie-Testmessungen verwendet
wurde. Ein Beispiel hierfu¨r ist die direkte Messung von 85Kr aus der Luft. Man beno¨tigt etwa
einen Liter Luft, um eine hinreichende Sensitivita¨t zu erlangen, das heißt statt eines Kubik-
zentimeters der sto¨renden Komponenten Stickstoff und Sauerstoff hat man in diesem Fall etwa
die tausendfache Menge. Der Versuch einer direkten chromatographischen Zerlegung wu¨rde
scheitern, da die Sa¨ule durch die großen Gasmengen stark u¨berbeladen wa¨re, was auch die
Adsorptionseigenschaften des Kryptons vera¨ndern wu¨rde, so dass das Ergebnis unvorhersag-
bar wa¨re. Die Flexibilita¨t der Anlage erlaubt es aber, die Gasprobe zuna¨chst u¨ber die große
Aktivkohlefalle abzupumpen. Wird diese bei dem Prozess auf −196 ◦C gehalten, so bleibt
das Krypton an ihr haften, wa¨hrend der Großteil des Stickstoffs und Sauerstoff abgepumpt
wird. Danach kann der in der Menge stark reduzierte Rest des Gases zuru¨ck auf die Chro-
matographiesa¨ule u¨bertragen werden, an welcher dann der normale Trennprozess stattfindet.
Die Effizienz dieser Methode sowie der meisten anderen hier vorgestellten Methoden wurde
in dieser Arbeit getestet. Die Ergebnisse werde ich im Folgenden vorstellen.
4.4 Test der entwickelten Messprozeduren
4.4.1 Xenon
Um die ausgearbeitete Reinigungsprozedur fu¨r Xenon zu testen, wurde die verwendete Xe-
nonmenge mit der Toeplerpumpe bestimmt, bevor sie u¨ber die Chromatographiesa¨ule laufen
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gelassen wurde. Nach dem Durchlauf wurde das Xenon in der kleinen Chromosorbfalle bei
−196 ◦C aufgefangen. Misst man die aufgefangene Gasmenge wieder mit der Toeplerpumpe,
so kann man nachpru¨fen, ob das gesamte Xenon wieder aufgefangen wurde oder ob die Rei-
nigungsprozedur zu Verlusten gefu¨hrt hat. In der Praxis ergibt sich dabei die Schwierigkeit,
zuvor das Tra¨gergas Helium zu entfernen, das die Messung ansonsten verfa¨lschen wu¨rde. Zu
Beginn habe ich versucht, das Helium bei −196 ◦C von der kleinen Falle abzupumpen. Nach
etwa 8 Minuten Pumpzeit nahm ich die Messung vor. Das Ergebnis war, dass etwa 0,1 Millili-
ter mehr Gas in der Falle waren, als ich von dem Xenon erwartet habe (2,3 statt 2,2 Milliliter
– sofern nicht anders erwa¨hnt beziehen sich alle Gasmengenangaben auf Standarddruck und
-temperatur). A¨hnliche Ergebnisse habe ich auch bei la¨ngerem Pumpen erzielt. Das bedeutet,
dass bei der Temperatur von flu¨ssigen Stickstoffs immer eine gewisse Menge Helium auf dem
Chromosorb adsorbiert bleibt und auch durch weiteres Abpumpen nicht oder nur unwesent-
lich reduziert werden kann.
Das Problem des Tra¨gergases wurde im Falle von Radon durch Abpumpen bei einer Tem-
peratur von etwa −100 ◦C in kaltem Ethanol gelo¨st. Es ist denkbar das gleiche Verfahren
auch fu¨r Xenon anzuwenden, auch wenn die Gefahr einen Teil des Xenons zu verlieren in Fol-
ge der geringeren Henrykonstanten fu¨r Xenon gro¨ßer ist. In dieser Arbeit wurde ein anderes
Verfahren eingesetzt, welches in Gallex/GNO erfolgreich zur Helium-Entfernung von GeH4
eingesetzt wurde. Die Idee dieser Methode ist, die Xenon/Helium-Gasmischung an die flache
Glaswand eines Ku¨hlfinger (siehe Abbildung 3.1) festzufrieren. Da somit das poro¨se Adsorbens
mit der großen spezifischen Oberfla¨che fehlt, kann das Helium leicht weggepumpt werden. Da
in diesem Fall aber die Gefahr besteht, dass auch signifikante Teile des Xenons weggepumpt
werden, wird folgender Trick angewendet: Es wird nicht direkt an der Stelle gepumpt, an der
die Gasmischung festgefroren ist. Stattdessen wird ein etwa 180 Milliliter großes Volumen, das
von dem Gasgemisch nur durch ein Ventil getrennt ist (das Expansionsvolumen in Abbildung
3.1), evakuiert und abgeschlossen. Das Trennventil wird daraufhin kurz geo¨ffnet und wieder
geschlossen. Erst danach wird das Expansionsvolumen wieder zur Pumpe geo¨ffnet und erneut
evakuiert. Dieser Vorgang wird dreimal wiederholt. Der Vorteil dieser Methode liegt darin,
dass zu keiner Zeit dynamisch an der Gasmischung gepumpt wird, sondern das System immer
nahe an einem statischen Gleichgewichtszustand ist. Liegt das Gleichgewicht des einen Gases
(in meinem Fall Helium) wesentlich weiter in der Gasphase als das des anderen Gases (Xe-
non), so kann durch dieses Verfahren eine fast vollsta¨ndige Entfernung des flu¨chtigen Gases
bei vernachla¨ssigbaren Verlusten des anderen Gases erreicht werden. Die Effizienz mit der das
Xenon nach Durchfu¨hrung einer Reinigung und nach Entfernung des Heliums nach genannter
Methode wiedergefunden wurde, betrug (99,5 ± 0,2) %. Damit ist gezeigt, dass man mit der
erstellten Prozedur Xenon praktisch verlustfrei reinigen kann.
4.4.2 Krypton und Argon
Analoge Tests wie fu¨r Xenon wurden auch fu¨r Krypton durchgefu¨hrt. Dabei wurde zuna¨chst
auch versucht, das Helium direkt von der kleinen Chromosorbfalle abzupumpen. Statt der
erwarteten 0,82 cm3 fand ich 0,92 cm3, ein Ergebnis, das den Erwartungen entspricht, dass
nach dem Abpumpen noch etwa 0,1 cm3 Helium in der Falle verbleiben. Ebenso wie fu¨r Xe-
non wurde auch im Falle von Krypton versucht, das Helium mit Hilfe des Ku¨hlfingers und
des Expansionsvolumens
”
quasistatisch“ zu entfernen. Dabei stellte sich heraus, dass auch
das Krypton fast vollsta¨ndig weggepumpt wurde. Die Methode ist daher fu¨r Krypton nicht
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anwendbar. Zur Zeit gibt es keine Lo¨sung fu¨r dieses Problem. Da das zusa¨tzliche Helium die
Arbeitsweise des Proportionalza¨hlrohres nicht beeintra¨chtigt und da 0,1 cm3 nur etwa 10 %
bis 15 % des Gesamtvolumens des Za¨hlrohres ausmachen, kann es toleriert werden. Es besteht
lediglich die Gefahr, dass das Helium wa¨hrend la¨ngeren Messungen aus dem Za¨hlrohr heraus-
diffundiert und sich dadurch der Druck und damit die Gasversta¨rkung a¨ndert. Das la¨sst sich
durch eine regelma¨ßige Kalibrierung wa¨hrend der Messung erkennen und durch A¨ndern der
Hochspannung ausgleichen.
Fu¨r Krypton wurde nicht nur der Gesamtprozess u¨berpru¨ft, sondern auch verschiedene
Teilschritte. Zuna¨chst wurde gepru¨ft, ob es mo¨glich ist, Krypton bei −196 ◦C tra¨gergasfrei
von der Toeplerpumpe auf die große Aktivkohlefalle zu frieren. Nach 45 Minuten Zeit zum
U¨berfrieren wurde die Falle geschlossen und die Gasmenge gemessen, die nicht innerhalb der
Falle war. Außerdem wurde die Falle danach aufgeheizt und das desorbierte Gas gemessen.
Es zeigte sich, dass bei kleinen Gasmengen (unter einem halben Milliliter) das U¨berfrieren
praktisch vollsta¨ndig gelingt, wa¨hrend bei Gasmengen oberhalb von einigen Millilitern signi-
fikante Anteile nicht u¨bergefroren werden ko¨nnen. Ab welchen Mengen das U¨berfrieren nicht
mehr vollsta¨ndig gelingt, kann nicht genau gesagt werden. Eine Mo¨glichkeit die Effizienz zu
erho¨hen besteht darin, die Aktivkohlefalle am Anfang des Frierens nur unten zu ku¨hlen und
den Flu¨ssigstickstoffpegel erst im Laufe der Zeit zu erho¨hen. Dadurch wird vermieden, dass
das gesamte Krypton an der gleichen Stelle am Eingang der Falle haften bleibt, so dass die
gesamte Aktivkohle ausgenutzt werden kann. Diese Ergebnisse zeigen, dass sich Krypton in
gro¨ßeren Mengen nur schlecht tra¨gergasfrei durch U¨berfrieren transferieren la¨sst. Daher wird
nach Mo¨glichkeit darauf verzichtet.
Demgegenu¨ber werden ∼ 2 cm3 Krypton bei −196 ◦C selbst durch einstu¨ndiges Pumpen
nicht von der kleinen Chromosorbfalle entfernt. Dabei ist es egal, ob sich das Krypton pur
oder mit Helium gemischt in der Falle befindet. Im ersten Fall wurde das volle Signal wieder
entdeckt, wa¨hrend im zweiten Fall wie erwartet etwa 0,1 cm3 mehr Gas gefunden wurden.
Ein weiterer Test betraf die Frage, ob die bereits oben erwa¨hnte Entfernung einer großen
Menge Luft (Gro¨ßenordnung ein Liter) mo¨glich ist, ohne Krypton zu verlieren. Dazu wur-
den etwa 2 cm3 Krypton mit einem Liter Umgebungsluft gemischt und dann nach dem im
Abschnitt 4.3.5 vorgestellten Verfahrens gereinigt. Obwohl wegen des nicht entfernbaren He-
liums nach der Reinigung etwa 0,1 cm3 mehr Gas zu erwarten sind, als zuvor, fand ich bei
zwei durchgefu¨hrten Messungen jeweils eine reduzierte Gasmenge. Dieser offensichtliche Ver-
lust deutet darauf hin, dass Krypton bei Anwesenheit gro¨ßerer Mengen Stickstoff wesentlich
schlechter adsorbiert wird, als zusammen mit Helium oder ohne anderes Gas. Dieses Ergebnis
wird durch theoretische und experimentelle Befunde besta¨rkt (siehe Kapitel 5). Fu¨r die Mes-
sung von Krypton aus Luft oder Stickstoff bedeutet dies, dass gro¨ßere Mengen an Aktivkohle
oder einem anderen Adsorbens beno¨tigt werden.
Fu¨r Argon ergeben sich a¨hnliche Probleme wie fu¨r Krypton, die aufgrund der kleine-
ren Henry-Konstanten aber schwerwiegender sind. Insbesondere ist es auch fu¨r Argon nicht
mo¨glich das Tra¨gergas Helium zu entfernen. Im Unterschied zu den Kryptonmessungen wird
hier die große Aktivkohlefalle verwendet, die eine gro¨ßere Kapazita¨t fu¨r Helium hat als das
Chromosorb. Entsprechend wurden bei zwei Messungen jeweils etwa 0,2 cm3 mehr Gas wie-
dergefunden, als Argon fu¨r die Tests verwendet wurde.
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Aktivita¨t einer 226Ra-Lo¨sung alte Anlage neue Anlage
1. Messung (189 ± 12) mBq (196 ± 3) mBq
2. Messung (188 ± 12) mBq (186 ± 11) mBq
gewichteter Mittelwert (189 ± 8) mBq (193 ± 3) mBq
Tabelle 4.3: Die mit der alten und der in dieser Arbeit neu entwickelten Anlage erhaltenen
Messwerte fu¨r die Aktivita¨t der selben 226Ra-Lo¨sung. Die angegebenen Werte wurden unter
der Annahme erhalten, dass die totale 222Rn-Nachweiswahrscheinlichkeit fu¨r beide Anlagen
gleich (148 ± 2) % ist.
4.4.3 Radon
Die umfangreichen Kenntnisse, die im Rahmen von Borexino u¨ber das Verhalten von Radon
gewonnen wurden, gaben Anlass zu der Hoffnung, dass die neue Reinigungsprozedur problem-
los funktionieren sollte. Dennoch musste dies u¨berpru¨ft werden. Zu diesem Zweck wurde eine
Radiumlo¨sung pra¨pariert, aus der das durch 226Ra-Zerfall entstehende 222Rn mit Helium her-
ausgespu¨lt und zur Messung verwendet werden konnte. Die Lo¨sung wurde sowohl an der alten
wie auch an der neuen Apparatur gemessen. Tabelle 4.3 zeigt die Ergebnisse, die sich erge-
ben, wenn man annimmt, dass die totale Nachweiseffizienz der neuen Anlage gleich der der
alten ist, na¨mlich (148 ± 2) % [Rau 99] (siehe auch Abschnitt 4.5.2). Die U¨bereinstimmung
zeigt, dass mo¨gliche Verluste bei der Messung mit der neuen Apparatur klein gegenu¨ber der
Messungenauigkeit sind.
Ein weiterer Test betraf die Desorptionseigenschaften des Chromosorbs. Dazu wurde un-
mittelbar nachdem das Radon der Radiumlo¨sung durch die Anlage lief und in ein Za¨hlrohr
gefu¨llt wurde, noch eine weitere Messung durchgefu¨hrt. Dabei wurde die Prozedur so durch-
gefu¨hrt als sei die Probe noch vollsta¨ndig in der kleinen Chromosorbfalle und mu¨sse von dort
in ein Za¨hlrohr transferiert werden. Da die Chromosorbfalle zwischen den beiden Messungen
nicht gereinigt wurde, konnte festgestellt werden, welcher Anteil des Radons beim ersten Ver-
such nicht desorbiert wurde. Das Ergebnis war nur eine Obergrenze. Es blieben weniger als
1
 
an Radon in der Chromosorbfalle zuru¨ck. Einen analogen Test habe ich auch mit der
a¨lteren Anlage, das heißt mit der Aktivkohlefalle durchgefu¨hrt. Das Ergebnis war, das fast
3 % nicht desorbiert werden konnten. Das ist ein weiterer Beweis fu¨r die besseren Desorpti-
onseigenschaften von Chromosorb 102, die sich auch schon durch die schmaleren Peaks in den
Chromatogrammen gezeigt haben.
4.5 Nachweis im Za¨hlrohr
4.5.1 Za¨hlgas
Das von sto¨renden Komponenten gereinigte Gas muss vor der Messung mit einem geeigneten
Za¨hlgas gemischt und in ein Proportionalza¨hlrohr gefu¨llt werden. Die Hauptkomponente ei-
nes guten Za¨hlgases muss sowohl viele Elektron-/Ionenpaare pro deponierter Energieeinheit
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liefern, als auch eine geringe Elektronegativita¨t aufweisen. Zusa¨tzlich wird eine quenchende
Komponente gefordert, die entstehende Photonen absorbiert, die ansonsten Sekunda¨rlawinen
auslo¨sen ko¨nnten. Ein Standard-Za¨hlgasgemisch, das diesen Anforderungen entspricht, ist das
sogenannte
”
P10“, eine Mischung aus 90 % Argon und 10 % Methan. Allerdings sind auch
andere Mischungen aus einem Edelgas und einem Quencher denkbar, wenn diese fu¨r ein spe-
zielles Messproblem Vorteile bieten. Beispielsweise wurde in dem Gallex/GNO-Experiment
eine Mischung aus 70 % Xenon und 30 % GeH4 eingesetzt, weil das Ziel war, mo¨glichst viel
GeH4 in dem Za¨hlrohr zu haben und gleichzeitig Xenon die Mo¨glichkeit einer leistungsstarken
Eichung bot (siehe unten). Vor diesem Hintergrund war ein genereller Vergleich der in Frage
kommenden Za¨hlgasmischungen von Interesse. Da es in meinem Fall keinen Grund gab, auf
das giftige GeH4 auszuweichen, wurde als Quencher immer 10 % Methan verwendet. Da Me-
than aus (altem) Erdgas gewonnen wird, ist das 14C/12C-Verha¨ltnis sehr klein, so dass von
14C kein signifikanter Beitrag zum Untergrund zu erwarten ist (Ein 14C/12C-Verha¨ltnis von
10−16 wu¨rde einem Zerfall in 10000 Tagen entsprechen). Neben Xenon und Argon wurde auch
Krypton als Hauptkomponente getestet. Dabei wurde wegen des 85Kr nicht angestrebt, Kryp-
ton tatsa¨chlich als Hauptkomponente des Za¨hlgases zu verwenden. Vielmehr sollte untersucht
werden, wie sich Krypton im Za¨hlrohr verha¨lt, da bei spa¨teren Proben nicht ausgeschlossen
werden kann, dass ein betra¨chtlicher Anteil nicht-aktives Krypton mit in das Za¨hlrohr gefu¨llt
wird.
Abbildung 4.11 zeigt fu¨r drei verschiedene Za¨hlgase das Spektrum einer 55Fe-Eichquelle,
deren 5,9 keV Ro¨ntgenquant durch ein 50 µm du¨nnes Quartzfenster in das Za¨hlrohr ge-
strahlt wurde. Die Hochspannung und Versta¨rkung wurde dabei so gewa¨hlt, dass das 5,9 keV
Maximum des 55Fe-Peaks ungefa¨hr bei Kanal 100 liegt. Es ist zu erkennen, dass die Energie-
auflo¨sung bei Argon am besten ist, sie sich aber durch das Verwenden von Krypton praktisch
nicht verschlechtert. Erst mit Xenon nimmt sie deutlich ab, wobei zudem die Ereignisraten
bei niederen Energien ho¨her sind als bei Argon und Krypton. Dieser Effekt kann dadurch
erkla¨rt werden, dass die Reichweite der Ro¨ntgenquanten in Xenon aufgrund seiner hohen
Kernladungszahl geringer ist. Dadurch wird ein gro¨ßerer Anteil dieser bereits in dem vor-
deren Bereich des Za¨hlrohres absorbiert, wo das elektrische Feld durch Endeffekte verzerrt
ist. Das fu¨hrt dazu, dass die Gasversta¨rkung dort geringer ist und das Ereignis im Spek-
trum niederenergetischer erscheint. Dieser Nachteil fu¨r die Energiekalibrierung ist ein Vor-
teil fu¨r die Messung von β-strahlenden Nukliden wie 39Ar oder 85Kr. Da diese Kerne eine
β-Endpunktsenergie von 565 keV beziehungsweise 687 keV haben, werden die emittierten
Elektronen fast nie vollsta¨ndig in dem kleinen Za¨hlrohr absorbiert. Um eine mo¨glichst große
totale Nachweiswahrscheinlichkeit zu erhalten, mu¨ssen sie mo¨glichst viel Energie innerhalb
des Za¨hlrohres deponieren. Diesbezu¨glich ist die gro¨ßere Kernladungszahl ein Vorteil.
Fu¨r die 222Rn-Messungen hat die Kernladungszahl des Za¨hlgases keine derartig wichti-
ge Bedeutung, da die Ionisationsdichte von α-Teilchen um ein Vielfaches ho¨her ist, als die
von β-Teilchen und daher gewo¨hnlich ein genu¨gend großes Energiesignal zur Verfu¨gung steht.
Dementsprechend wurde fu¨r die 222Rn-Messungen auch das Standard-Za¨hlgas P10 verwendet.
Dagegen wurde aus den genannten Gru¨nden fu¨r die 85Kr-Messungen eine Mischung aus 90 %
Xenon und 10 % Methan vorgezogen. Die Verwendung von Xenon hat noch einen weiteren
Vorteil. Durch Anregung zur Ro¨ntgenfluoreszenz la¨sst sich mit Hilfe der drei charakteristi-
schen Ro¨ntgenlinien von Xenon bei 1,1 keV, 5,1 keV und 9,8 keV eine Energiekalibrierung
inklusive Bestimmung von Nichtlinearita¨ten durchfu¨hren. Dies wird sich zur Kalibrierung
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Abbildung 4.11: 55Fe-Eichungen des Proportionalza¨hlrohres #43 mit drei verschiedenen
Za¨hlgasmischungen. Jede der drei Kurven entspricht etwa 100000 Ereignissen.
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der Za¨hlrohre im GNO-Experiment zu Nutze gemacht, indem die Ro¨ntgenfluoreszenz durch
die Einstrahlung der 35 keV Ro¨ntgenlinie von Cer in das Za¨hlrohr angeregt wird [Kae 03].
Durch die Verwendung von Xenon wird es also denkbar, eine 85Kr-Messung in dem gut abge-
schirmten GNO-Messsystem im Gran Sasso-Untergrundlabor durchzufu¨hren, wodurch noch-
mals eine Verbesserung des Untergrundes erreichbar wird. Die GNO-Kollaboration hat sich
freundlicherweise bereit erkla¨rt, eine solche Messung zuzulassen. Sie wird dann zum Einsatz
kommen, wenn die 85Kr-Aktivita¨t in einer Probe mit dem Heidelberger Messsystem nicht
mehr vom Untergrund unterscheidbar ist.
4.5.2 Kalibrierung
Der gro¨ßte Teil der bisher pra¨sentierten Entwicklungarbeit diente dem Zweck – unabha¨ngig
von der speziellen Anwendung – fu¨r radioaktive Edelgasmessungen aller Art nu¨tzlich zu sein.
Die im Folgenden vorgestellten Kalibrierungs- und Untergrundmessungen konzentrieren sich
auf 222Rn und 85Kr. Die 133Xe-Messungen wurden deshalb eingestellt, weil Ytterbium nicht
mehr la¨nger als Target fu¨r das Lens-Projekt anvisiert wurde und damit die dringende Notwen-
digkeit einer hochempfindlichen Messmethode fu¨r 235U entfiel. Warum ich nicht mehr weiter
an einer direkten Messmethode fu¨r 39Ar gearbeitet habe, werde ich in Kapitel 5 erla¨utern.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde keine direkte Absolutkalibrierung der Nachweismethode
fu¨r 222Rn durchgefu¨hrt, da dies bereits in der Vergangenheit getan wurde [Rau 99]. In Ab-
schnitt 4.4.3 habe ich aber bei der Diskussion der U¨bertragungseffizienzen bereits die Ergebnis-
se einer Vergleichsmessung der alten und neuen Apparatur pra¨sentiert. Die u¨bereinstimmenden
Resultate (siehe Tabelle 4.3) zeigen, dass die totale Nachweiseffizienz der neuen Anlage nicht
oder nur sehr wenig von der der alten Anlage abweicht. Fu¨r eine Energieschwelle von 50 keV
ist sie (148 ± 2) %, das heißt von den drei α-Zerfa¨llen, die von einem 222Rn-Atom bis zum
langlebigen 210 Pb erzeugt werden, werden etwa die Ha¨lfte nachgewiesen.
Zur Eichung der Messmethode fu¨r 85Kr stand ein 85Kr-Standard mit einer Aktivita¨t von
5,4 MBq verdu¨nnt in etwa 14 cm3 natu¨rlichem Krypton zur Verfu¨gung. Aufgrund von Tot-
zeiteffekten beim Wegschreiben der Daten ist diese Aktivita¨t viel zu groß, um sie direkt in
ein Za¨hlrohr zu fu¨llen. Deswegen wurde in einem ersten Verdu¨nnungsschritt etwa 1/400 der
Probe abgezweigt. Diese Fraktion, die nur noch einer Gasmenge von 0,04 cm3 entspricht,
wurde dann mit etwa 6 cm3 natu¨rlichem Krypton vermischt und nochmals verdu¨nnt. Wieder
wurde etwa 1/400 der Probe abgezweigt, was einer Aktivita¨t von ungefa¨hr 40 Bq entsprach.
Diese wurde schliesslich mit etwa 5 cm3 Xenon vermischt und in ein Gefa¨ß gefu¨llt, aus dem
man Fraktionen von etwa 0,1 cm3 Xenon mit einer Aktivita¨t von ungefa¨hr 800 mBq abzapfen
kann. Diese Aktivita¨t reicht fu¨r eine pra¨zise Kalibrierung aus. Xenon wurde im letzten Schritt
als Tra¨gergas verwendet, weil es aus oben genannten Gru¨nden auch als Za¨hlgas benutzt wird
und damit im Za¨hlrohr keine zusa¨tzliche Komponente darstellt. Die Menge an Krypton, die
wegen der zuvor durchgefu¨hrten Verdu¨nnung noch in das zu kalibrierenden Za¨hlrohr gelangt,
ist mit 3 · 10−4 cm3 vernachla¨ssigbar. Es wa¨re auch mo¨glich gewesen ohne Tra¨gergas zu ar-
beiten, doch bietet die gewa¨hlte Methode den Vorteil, dass die ins Za¨hlrohr gefu¨llte Aktivita¨t
u¨ber das mit der Toeplerpumpe messbare Volumen nochmals unabha¨ngig u¨berpru¨ft werden
kann.
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Abbildung 4.12: 85Kr-Eichspektrum. Die Kanalnummer 1600 entspricht der Energie der 55Fe-
Eichquelle (5,9 keV).
Zwei Effekte vermindern die Nachweiseffizienz der β-Strahlung von 85Kr (das mit einem
Verzweigungsverha¨ltnis von 0,43 % entstehende γ-Quant wird in dem Za¨hlrohr nur selten
nachgewiesen.). Zum einen weist jedes Za¨hlrohr aufgrund seiner Bauart ein Totvolumen von
ungefa¨hr 15 % bis 20 % auf. Zweitens ko¨nnen diejenigen Ereignisse, die nur sehr wenig Ener-
gie im Za¨hlrohr deponieren nicht nachgewiesen werden. Zudem kommt hinzu, dass der Un-
tergrund im niederenergetischen Bereich (unter 500 eV) stark ansteigt (siehe Abschnitt 4.5.3
und Abbildung 4.13), so dass die dort liegenden Ereignisse – obwohl nachweisbar – bei Low-
Level-Messungen nicht zur Auswertung herangezogen werden ko¨nnen. Deshalb ist eine totale
Nachweiseffizienz von deutlich unter 100 % zu erwarten. Abbildung 4.12 zeigt ein wa¨hrend
der Eichmessungen aufgenommenens Spektrum von 85Kr. Die niederenergetischsten Ereignis-
se sind bei dem nahezu exponentiellen Verlauf am ha¨ufigsten. Daher ha¨ngt die totale Nach-
weiswahrscheinlichkeit von der Energieschwelle ab. Um Verschiebungen der Hochspannung
schnell zu bemerken und auszugleichen, wurde die Energiekalibrierung des Za¨hlrohr mit der
55Fe-Quelle sofern mo¨glich ta¨glich einmal durchgefu¨hrt.
Da sich die in Handarbeit gefertigten Za¨hlrohre individuell voneinander unterscheiden, ist
zu erwarten, dass sich auch die totale Nachweiswahrscheinlichkeit von Za¨hlrohr zu Za¨hlrohr
unterscheidet. Deshalb muss jedes benutzte Za¨hlrohr kalibriert werden. Das ist bisher noch
nicht geschehen. Der verwendete 85Kr-Eichstandard wies bereits eine Ungenauigkeit von 5 %
auf, der sich durch die weiter oben beschriebene Verdu¨nnung auf 6,3 % erho¨hte. Es zeigte sich,
dass die Abweichungen zwischen den beiden kalibrierten Za¨hlrohren weitaus kleiner sind, als
6,3 %. Deswegen wurde der Mittelwert der beiden Messungen als totale Nachweiseffizienz
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Za¨hlrohr # 43 # 130
eingefu¨llte Aktivita¨t [mBq] 762 ± 49 748 ± 49
Messdauer [Tage] 2,6 2,1
Ereignisse (total) 88480 73707
Ereignisse (E > 590 eV) 80067 64113
Nachweiseffizienz [%] 47,8 ± 3,1 48,5 ± 3,2
mittlere Nachweiseffizienz [%] 48,2 ± 3,2
Tabelle 4.4: Die Ergebnisse der Kalibrierung der beiden Proportionalza¨hlrohre # 43 und
# 130.
fu¨r alle verwendeten Za¨hlrohre benutzt. Die Untersuchung des Untegrundes ergab, dass eine
untere Energieschwelle von 590 eV angelegt werden muss (siehe Abschnitt 4.5.3). Tabelle 4.4
zeigt die erhaltenen Ergebnisse.
4.5.3 Untergrund
Radon
Die hohe Ionisationsdichte von α-Teilchen erlaubt es beim Nachweis von 222Rn eine ho-
he Energieschwelle anzulegen ohne merkliche Einbußen an der Nachweiseffizienz hinnehmen
zu mu¨ssen. In der Vergangenheit wurde gezeigt, dass Myonen sowie β-und γ-Strahler nicht
mehr als 50 keV Energie in den kleinen Proportionalza¨hlrohren deponieren ko¨nnen [Rau 99].
Dementsprechend tragen zu dem Untergrund oberhalb von 50 keV fast nur noch α-Strahler
bei. Diese werden im Laufe der Messungen in Form des langlebigen 222Rn-Nachfolgers 210Pb
in das Za¨hlrohr eingetragen, so dass sich dessen Untergrund, insbesondere wenn hohe Akti-
vita¨ten gemessen wurden, erho¨ht. Aus diesem Grund muss der Untergrund jedes benutzten
Za¨hlrohres von Zeit zu Zeit neu bestimmt werden. Typischerweise liegt die Untergrundrate
oberhalb von 50 keV fu¨r ein sauberes Za¨hlrohr bei etwa einem halben Zerfall pro Tag und
steigt im Verlauf vieler Messungen auf einige Zerfa¨lle pro Tag an.
Krypton
Fu¨r den Nachweis von β-Strahlern sind die Anforderungen an den Untergrund strenger, da ein
großer Anteil aller Ereignisse im niederenergetischen Bereich liegt. Um Messungen in der Na¨he
der Erdoberfla¨che, wo der Myonenfluss noch sehr hoch ist, durchfu¨hren zu ko¨nnen, ist eine
gute Abschirmung und ein Myonvetosystem unerla¨ßlich. Der Aufbau im Heidelberger Low-
Level-Labor wurde bereits in Kapitel 3.2 vorgestellt. Abbildung 4.13 zeigt ein typisches Unter-
grundspektrum nach etwa fu¨nf Tagen Messzeit. Deutlich erkennbar ist ein steiler Anstieg des
Untergrundes unterhalb von 500 eV. Dieser ist gro¨ßtenteils keinen echten physikalischen Ereig-
nisse, sondern elektronischem Rauschen zuzuordnen. Daher wurde dieser niederenergetischste
Teil des Spektrums mittels einer unteren Energieschwelle von etwa 590 eV weggeschnitten. In
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Abbildung 4.13: Ein typisches Untergrundspektrum nach etwa fu¨nf Tagen Messzeit. Die Ka-
nalnummer 1600 entspricht der Energie der 55Fe-Eichquelle (5,9 keV). Es ist zu erkennen,
dass der Untergrund unter etwa 500 eV stark ansteigt. Fu¨r die Messungen wurde daher die
untere Energieschwelle auf Kanal 160 entsprechend etwa 590 eV gesetzt.
Za¨hlrohr Messzeit Ereignisse Untergrundrate
[Tage] (E > 590 eV) [Zerfa¨lle pro Tag]
# 156 in HD-Messsystem 2,9 4 1,4 ± 0,7
# 156 in GNO-Messsystem 28,9 13 0,5 ± 0,1
# 130 59,2 228 3,9 ± 0,3
# 43 48,6 255 5,3 ± 0,3
# 43 (nach Kontamination) 10,4 727 69,8 ± 2,6
Tabelle 4.5: Gemessene Untergrundraten der fu¨r die 85Kr-Messungen verwendeten Za¨hlrohre.
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dem daru¨berliegenden Energiebereich sind nur vereinzelte Ereignisse, die u¨berwiegend durch
von außen eindringende Neutronen und Gammastrahlung der Komponenten des Messsystems
verursacht werden. Natu¨rlich ist auch fu¨r 85Kr-Messungen 222Rn und seine Nachfolger eine
potenzielle Untergrundquelle, so lange keine obere Schwelle angelegt wird. In Abbildung 4.12
erkennt man, dass ein großer Teil aller 85Kr-Ereignisse im Overflow-Kanal liegt. Das Weg-
schneiden dieses Overflow-Kanals zur Diskriminierung von α-Ereignisse wa¨re somit mit einem
merklichen Verlust an Nachweiseffizienz verbunden. Darum und weil die 222Rn-Za¨hlrate meist
weniger als ein Ereignis pro Tag ist, habe ich mich entschieden, keine obere Grenze zu setzen.
In Tabelle 4.5 sind die gemessenen Untergrundraten oberhalb von 590 eV fu¨r die ver-
wendeten Za¨hlrohre zusammengestellt. Das Za¨hlrohr # 156 wurde nur kurz im Heidelberger
Za¨hlsystem gemessen. Statt dessen wurde es lange in dem GNO-System gemessen. Der Un-
tergrund ist mit nur einem halben Zerfall pro Tag sehr niedrig. Za¨hlrohr # 130 wurde direkt
nach dem Neubau genutzt, trotzdem ist der Untergrund ho¨her als bei # 156. Dagegen la¨sst
sich der erho¨hte Untergrund von Za¨hlrohr # 43 erkla¨ren. Dieses Za¨hlrohr wurde zuvor re-
gelma¨ßig fu¨r 222Rn-Messungen verwendet, so dass 210Pb-Ablagerungen dafu¨r verantwortlich
sind. Unverstanden ist dagegen der sprunghafte Anstieg des Untergrundes dieses Za¨hlrohrs.
Eine mo¨gliche Erkla¨rung ist, dass ein Teil der 55Fe-Quelle an das Za¨hlrohr gelangt ist, denn
es scheint, dass sich die Untergrundereignisse bei einer Energie um 6 keV akkumulieren. Dies
wird in Zukunft weiter untersucht werden.
4.5.4 Nachweisgrenze
Aus den gemessenen Untergrundraten und Nachweiseffizienzen lassen sich die Nachweisgren-
zen ermitteln. Dabei ist zu beachten, dass neben dem Untergrund des Za¨hlrohres auch noch
die Blankaktivita¨t der Edelgasapparatur hinzu kommt, da die Probe vor der Messung die wei-
ter oben beschriebenen Reinigungsprozeduren durchla¨uft. Blankbeitra¨ge haben zwei Quellen:
Zum einen stammen sie aus Resten der Atmospha¨renluft, weil das Ausheizen und Abpumpen
nicht zu 100 % effektiv ist. Zum anderen ko¨nnen die Materialien der Apparatur selbst die
ungewu¨nschten Nuklide emanieren. Das ist vor allem eine Quelle fu¨r 222Rn, da dieses durch
den Zerfall des natu¨rlich aus der 238U-Zerfallsreihe vorhandenen 226Ra sta¨ndig neu produziert
wird. Auch die erste Quelle ist fu¨r 222Rn sta¨rker als fu¨r 85Kr, weil 222Rn eine grob zehnmal
ho¨here Konzentration in der Luft hat, als 85Kr und zudem als das unedlere der beiden Gase
schwieriger aus der Apparatur zu entfernen ist. Die Blankaktivita¨t kann gemessen werden, in-
dem die gesamte Reinigungsprozedur ohne Probe durchlaufen wird. Fu¨r 222Rn ergab sich eine
Blankaktivita¨t von (25 ± 13) µBq, ein Wert der vergleichbar mit den Blankaktivita¨ten der
a¨lteren Anlagen zur 222Rn-Messung ((9 ± 6) µBq beziehungsweise (24 ± 8) µBq) ist. Damit
liegen die Blankaktivita¨ten in einem Bereich, der vergleichbar mit dem Za¨hlrohruntergrund
ist. Die sich ergebende absolute Nachweisgrenze liegt fu¨r 222Rn bei etwa 50 µBq.
Die Blankaktivita¨t fu¨r 85Kr wurde bisher noch nicht explizit bestimmt. In Abschnitt 5.3.3
werde ich aber zeigen, dass sie niedrig ist. Aus den gerade diskutierten Quellen der Blankakti-
vita¨t geht hervor, dass sie niedriger sein sollte als fu¨r 222Rn. Zudem ist der Za¨hlrohruntergrund
fu¨r 85Kr im Schnitt ho¨her als fu¨r 222Rn, so dass der Blankbeitrag weniger stark ins Gewicht
fa¨llt. Diesen Argumente zeigen, dass es erlaubt ist, die Blankaktivita¨t fu¨r die Bestimmung der
Nachweisgrenze außer acht zu lassen. Durch die etwa dreimal geringere Nachweiswahrschein-
4.5. NACHWEIS IM ZA¨HLROHR 81
lichkeit fu¨r 85Kr im Vergleich zu 222Rn sollte die Nachweisgrenze etwa dreimal schlechter
sein. Demgegenu¨ber steht aber die Tatsache, dass 85Kr aufgrund seiner langen Halbwertszeit
praktisch beliebig lange gemessen werden kann, wa¨hrend 222Rn schnell zerfa¨llt. Die dadurch
bedingte ho¨here Statistik erlaubt es mit dem Heidelberger System etwa eine Aktivita¨t von
100 µBq nachzuweisen. Mit der Benutzung des GNO-Za¨hlsystems wird sich diese Nachweis-
grenze nochmals reduzieren.
Kapitel 5
Untersuchungen von Adsorbenzien
Die in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse sind eine Zusammenfassung umfangreicher
theoretischer und experimenteller Arbeiten, die zum Ziel hatten, ein Adsorbens zu finden,
das in der Lage ist, Argon und Krypton mit hinreichender Effizienz aus gasfo¨rmigem oder
flu¨ssigem Stickstoff zu entfernen. Dieses Adsorbens kann im Rahmen des Borexino-Experi-
mentes sowohl fu¨r die Reinigung des als Spu¨lgas verwendeten Stickstoffs als auch als Medium
fu¨r die Aufkonzentrierung zur nachfolgenden Aktivita¨tsbestimmung genutzt werden (verglei-
che Kapitel 1.2 und 4). Es stellte sich schnell heraus, dass die Entfernung von Argon aus
Stickstoff durch Adsortpion nicht mo¨glich ist. Darum und weil inzwischen ein Hersteller ge-
funden wurde, der Stickstoff bereits mit der geforderten Argonreinheit liefern kann, habe ich
mich bei den Untersuchungen u¨berwiegend auf Krypton konzentriert. Kommerziell erha¨ltlich
sind Adsorbenzien verschiedenster Art in einer unbegrenzt erscheinenden Vielfalt von Mate-
rialien, Verarbeitungsformen und Strukturen. Da das Entfernen von Edelgasen in industriellen
Prozessen nur selten von Bedeutung ist, ist dieser Prozess auch nur wenig untersucht (Eine
Ausnahme stellen Anwendungen in der Kerntechnik dar, in denen das Freisetzen von radio-
aktiven Edelgasen verhindert werden soll.). Deswegen ist eine systematische Untersuchung
der zugrunde liegenden Adsorptionsprozesse und ihrer Abha¨ngigkeit von der Struktur des
verwendeten Adsorbens notwendig.
Basierend auf theoretischen Betrachtungen wird zuna¨chst die Struktur eines hypotheti-
schen, idealen Adsorbens fu¨r die Adsorption von Argon und Krypton aus Stickstoff erschlos-
sen. Dabei wird auch die vorweggenommene Aussage besta¨tigt werden, dass eine Entfernung
von Argon aus Stickstoff mittels Adsorption wenig Aussicht auf Erfolg bietet. Nachfolgend
werde ich die Ergebnisse einer intensiven Marktstudie pra¨sentieren, das heißt ich werde auf-
zeigen, welche Adsorbenzien zur Zeit herstellbar sind und in wie weit sie dem hypothetisch
optimalen Adsorbens entsprechen. In dem sich anschließenden experimentellen Teil dieses
Kapitels werde ich eine U¨bersicht u¨ber die zur Verfu¨gung stehenden experimentellen Daten
geben. Neben eigenen Messungen werde ich dazu auch in der Literatur verfu¨gbare Messwerte
sowie Resultate, die seit Sommer 2002 von Grzegorz Zuzel am Max-Planck-Institut fu¨r Kern-
physik gewonnen wurden, heranziehen. Das Ende des Kapitels bildet eine Zusammenfassung
der erreichten Ru¨ckhaltepotenziale fu¨r Krypton sowie eine Interpretation der Ergebnisse fu¨r
die Anwendung im Rahmen von Borexino.
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5.1 Anforderungen an geeignete Adsorbenzien
Da Edelgase praktisch keine chemische Bindungen eingehen, beruhen die Kra¨fte, die fu¨r die
Adsorption verantwortlich sind, ausschließlich auf der schwachen van-der-Waals Wechselwir-
kung. Dies ist anders fu¨r Adsorptiva, die auch chemische Bindungen mit dem Adsorbens ein-
gehen ko¨nnen. Bei ihnen kann das effektive Adsorptionspotential durch zusa¨tzliche Beitra¨ge
unter Umsta¨nden erheblich sta¨rker sein, als fu¨r reine van-der-Waals Bindungen. Da die Auf-
gabe bei Borexino in der Abtrennung von Argon und Krypton aus Stickstoff besteht, muss
ein potenzielles Adsorbens nicht nur bezu¨glich seiner Adsorptionseigenschaften gegenu¨ber
Edelgasen, sondern auch gegenu¨ber Stickstoff untersucht werden. Insbesondere mu¨ssen Ad-
sorbenzien vermieden werden, an denen Stickstoff außer den van-der-Waals Bindungen noch
weitere Bindungsformen zur Verfu¨gung stehen. In diesem Fall wu¨rde die Adsorption von
Stickstoff gegenu¨ber der Adsorption der Edelgase bevorzugt werden, denn letzteren stu¨nden
die zusa¨tzlichen Bindungen nicht zur Verfu¨gung. Daraus folgt, dass die in Frage kommen-
den Adsorbenzien keine (oder ho¨chstens eine geringe) innere Polarita¨t aufweisen du¨rfen. An
polaren Stellen des Adsorbens ko¨nnen sich na¨mlich polare, das heißt starke, chemische Bin-
dungen ausbilden, sofern das Adsorptiv (in diesem Fall also Stickstoff) nicht vo¨llig unpolar ist.
Eine weitere Anforderung an das Adsorbens ist eine geeignete Porosita¨t. Es ist einsich-
tig, dass poro¨se Adsorbenzien gegenu¨ber unporo¨sen den Vorteil einer gro¨ßeren spezifischen
Oberfla¨che haben. Dies alleine genu¨gt aber noch nicht, um eine hohe Adsorptionseffizienz
fu¨r Edelgase zu erreichen, da die van-der-Waals-Bindung so schwach ist. Ein starker Anstieg
des Adsorptionspotentials kann erreicht werden, wenn das zu adsorbierende Teilchen fu¨r sei-
ne Gro¨ßen geeignete Poren vorfindet, in denen es von mehreren Seiten gehalten wird. Diese
Hypothese kann mit Hilfe des 10-4-3-Potenzials von Steele (Gleichung (2.34)) untermauert
werden. Neben den Angaben aus Tabelle 2.1 sind dazu noch die Lennard-Jones-Parameter
der interessierenden Gase notwendig, aus denen dann mit den Formeln (2.29) und (2.30) die
Parameter εi,Gr und σi,Gr berechnet werden ko¨nnen. Die Lennard-Jones Parameter wurden
aus [Hir 49] entnommen und sind in Tabelle 5.1 zusammengestellt.
Das gesamte Potenzial φ innerhalb einer Pore ergibt sich aus dem 10-4-3-Potenzial zu
φ(z) + φ(b − z), wenn b der Abstand der als parallel angenommenen Porenwa¨nde ist (sie-
he Abschnitt 2.1.5). Es sei daran erinnert, dass die Pore hierbei als schlitzfo¨rmiger Raum
zwischen zwei parallelen Graphitebenen angenommen wird. Abbildung 5.1 zeigt den Verlauf
des so ermittelten Potenzials fu¨r Krypton fu¨r verschiedene Porengro¨ßen b. Der Wert von b
steht jeweils direkt an der Kurve (in Angstroem). Die mit eine Wand bezeichnete Kurve
gibt den Verlauf fu¨r b → ∞ an, das heißt fu¨r ein nicht-poro¨ses Medium. Man erkennt, dass
sich ein Kryptonatom an einer einzelnen Graphitwand etwa 3,5 A˚ von der Ebene entfernt
anlagern wird. Das ist gerade der Abstand, an dem sich die Kohlenstoff- und Kryptonatome
”
beru¨hren“. Eine weitere Anna¨herung ist wegen des mit der 10-ten Potenz ansteigenden ab-
stoßenden Terms in dem 10-4-3-Potenzial nicht mo¨glich. Dies a¨ndert sich auch nicht, wenn
der Einfluss der zweiten Wand bemerkbar ist. Bei einer Porenweite von etwa 15 Angstroem
ist das Adsorptionspotenzial am Minimum nur unwesentlich tiefer, als fu¨r den Fall mit einer
Wand. Dennoch wird sich die kleine Absenkung des Potenzials bereits im Henry-Koeffizienten
bemerkbar machen, denn nach Gleichung (2.27) geht das Potenzial exponentiell in die Be-
rechnung des Henry-Koeffizienten ein.
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Gas σ [A˚] ε [10−22 J]
Helium 2,56 1,41
Neon 2,75 4,92
Wasserstoff 2,93 5,11
Argon 3,41 16,5
Sauerstoff 3,58 16,2
Krypton 3,60 23,6
Stickstoff 3,70 13,1
Methan 3,82 20,5
Xenon 4,10 30,5
Kohlendioxid 4,49 26,1
Tabelle 5.1: Zusammenstellung der Lennard-Jones Parameter fu¨r einige ausgewa¨hlte Gase
geordnet nach ansteigendem σ (aus [Hir 49]).
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Abbildung 5.1: Der Verlauf des Adsorptionspotenzials fu¨r Krypton in schlitzfo¨rmigen Koh-
lenstoffporen nach der Steeleschen Potenzialtheorie (10-4-3-Potenzial). Die acht Kurven zei-
gen den Potenzialverlauf jeweils fu¨r verschiedene Porenweiten b beziehungsweise fu¨r den Fall
b→∞ (eine Wand).
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Wie zu erwarten durchla¨uft das Potenzial fu¨r relativ große Porenweiten b zwei Minima –
entsprechend einer Adsorption an je einer der beiden Wa¨nden. Fu¨r kleinere Wandabsta¨nde
kann nur noch eine Wand je Adsorptionsstelle besetzt werden, da das dort sitzende Adsorbat-
atom so viel Platz einnimmt, dass direkt gegenu¨ber kein Platz fu¨r ein weiteres Adsorbatatom
ist. Dies muss bei der Berechnung der Henry-Konstanten beru¨cksichtigt werden, die in diesem
Fall noch durch 2 geteilt werden muss. Das absolute Minimum des Potenzials liegt bei einer
Porenweite von ungefa¨hr 7 A˚. In diesem Fall gibt es nur einen ra¨umlich eng begrenzten Ort
zwischen den Wa¨nden, an dem das Kryptonatom adsorbiert wird. Bildlich gesprochen passt
es genau in die Pore und spu¨rt daher die maximale Anziehung von beiden Wa¨nden. Bereits
unwesentlich kleinere Poren fu¨hren zu einer deutlich kleineren Adsorptionsenergie. Ab etwa
6 A˚ passt das Kryptonatom u¨berhaupt nicht mehr in die Pore: Das Potenzial wird abstoßend.
Wie bereits erwa¨hnt geht das Potenzial exponentiell in die Berechnung der Henry-Kons-
tanten ein, das heißt auch relativ kleine A¨nderungen von φ(z) fu¨hren zu großen Vera¨nderungen
von H. Um diesen Effekt na¨her zu quantifizieren, wurde Gleichung (2.27) fu¨r einige Porenwei-
ten b numerisch gelo¨st. Dabei wurde eine Temperatur von 77 K angenommen, denn bisher fin-
det die Adsorption bei Borexino bei Flu¨ssigstickstoff-Temperatur statt. Abbildung 5.2 zeigt
die sich ergebenden Werte der Henry-Konstanten, wobei die Bereiche zwischen den berechne-
ten Punkten interpoliert wurden. Neben den Werten fu¨r Krypton wurden auch die Ergebnisse
der entsprechenden Berechnungen fu¨r Argon und Stickstoff aufgetragen. Die Henry-Konstante
ist im Bereich um 7 Angstroem fu¨r alle drei Gase um viele Gro¨ßenordnungen gegenu¨ber den
Werten bei gro¨ßeren (und kleineren) Poren gesteigert. Dieser Befund zeigt den großen Einfluß,
den die Porosita¨t auf die Adsorption hat. Fu¨r die Trennung zweier Gase ist der Absolutwert
von H nicht die relevante Gro¨ße. Aussagekra¨ftiger ist die sogenannte Selektivita¨t S21, ein Maß
fu¨r die Fa¨higkeit eines Adsorbens zwei Komponenten 1 und 2 voneinander zu separieren. S21
wird nach [Jia 94] fu¨r die Adsorption in poro¨sen Medien und fu¨r den hier interessierenden Fall
einer sehr starken Verdu¨nnung der Komponente 2 gegenu¨ber dem Tra¨gergas (Komponente 1)
wie folgt definiert:
S21 =
(x2/x1)ads
(x2/x1)gas
(5.1)
wobei xi = ni/(n1+n2) (i=1,2) der Molenbruch der Komponente i darstellt und die Indi-
zes ads und gas fu¨r die adsorbierte und die Gasphase stehen. Mit der Relation (x2/x1)gas =
(n2/n1)gas = (p2/p1)gas und nach dem Henryschen Gesetz (Gleichung (2.24)) la¨sst sich Glei-
chung (5.1) umschreiben zu:
S21 =
(n2/n1)ads
(n2/n1)gas
=
H2
H1
· (p2/p1)gas
(n2/n1)gas
=
H2
H1
(5.2)
Die Selektivita¨t ist also gerade durch das Verha¨ltnis der Henry-Konstanten gegeben. Es
sei jedoch darauf hingewiesen, dass dies nur bei nicht zu hohen Konzentrationen der beiden
Komponenten gilt, da das Henry-Gesetz bei ho¨heren Konzentrationen nicht mehr gu¨ltig ist.
Abbildung 5.2 zeigt, dass bei einer Porengro¨ße von etwa 7 Angstroem die Henry-Konstante
fu¨r Krypton nicht nur ein absolutes Maximum hat, sondern dass auch die Selektivita¨t und
damit die Trennbarkeit von Krypton und Stickstoff dort maximal wird. Fu¨r das System
Stickstoff/Argon liegen die Verha¨ltnisse anders. Die Henry-Konstante fu¨r die Adsorption an
poro¨sem Kohlenstoff ist u¨ber den gesamten Porenbereich praktisch identisch. Argon bevor-
zugt zwar etwas kleinere Poren als Stickstoff, doch der Unterschied ist gering. Zudem sto¨ßt
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Abbildung 5.2: Die Henry-Konstante fu¨r die Adsorption von Krypton, Argon und Stickstoff in
Poren zwischen zwei parallelen Kohlenstoffwa¨nden im Abstand b. Die Berechnungen wurden
fu¨r eine Temperatur von 77 Kelvin mit dem Steeleschen 10-4-3-Potenzial durchgefu¨hrt. Man
beachte, dass die y-Achse einen Bereich von 11 Gro¨ßenordnungen u¨berspannt.
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Gas Lennard-Jones Durchmesser [A˚] Optimale Porengro¨ße [A˚]
Helium 2,56 5,96
Neon 2,75 6,15
Wasserstoff 2,93 6,33
Argon 3,41 6,81
Sauerstoff 3,58 6,98
Krypton 3,60 7,0
Stickstoff 3,70 7,1
Methan 3,82 7,22
Xenon 4,10 7,50
Kohlendioxid 4,49 7,89
Tabelle 5.2: Die aufgrund von geometrischen U¨berlegungen gewonnenen optimalen Poren-
gro¨ßen fu¨r die Adsorption verschiedener Gase an Kohlenstoffadsorbenzien.
das Modell hier an seine Grenzen, da Stickstoff kein kugelfo¨rmiges Moleku¨l ist und deshalb in
der geeigneten Orientierung auch in etwas kleinere Poren eindringen kann. Die Konsequenz
daraus ist, dass es kein geeignetes Adsorbens fu¨r die effektive Entfernung von Argon aus
Stickstoff gibt. Diese Feststellung wird durch die empirische Formel (2.45) fu¨r die Adsorption
an Aktivkohle, das heißt einem Medium mit einer weiten Porengro¨ßenverteilung, untermau-
ert. Mit den Daten aus Tabelle 5.1 erkennt man sofort, dass sich die Henry-Konstanten fu¨r
beide Gase fast nicht voneinander unterscheiden. Es sei angemerkt, dass eine Trennung von
Stickstoff und Argon mittels Adsorption dennoch denkbar ist, sofern der umgekehrte Fall,
die Entfernung von Stickstoff aus Argon, angestrebt wird. Dann fu¨hrt na¨mlich die Benut-
zung eines polaren Adsorbens zu einer merklich gesteigerten Bindungsenergie von Stickstoff,
wohingegen die Bindung von Argon nicht beeinflußt wird. Bei den Chromatographiemessun-
gen mit dem polaren Molekularsieb MS 5A˚ zeigte sich beispielsweise, dass Stickstoff la¨nger
zuru¨ckgehalten wurde als Argon (siehe Tabelle A.4).
Das hier vorgestellte Modell geht von sehr einfachen Annahmen aus und kann daher nur
qualitative Vorhersagen machen. Jedoch wird das Modell die Position des Maximums recht
genau vorhersagen ko¨nnen, da die Unsicherheiten in viel sta¨rkerem Maße die Absolutwerte
von H betreffen, als deren Abha¨ngigkeit von der Porengro¨ße. Das liegt daran, dass die ideale
Porengro¨ße nur durch die Entfernung gegeben ist, die die Mittelpunkte zweier Atome (oder
Moleku¨le) voneinander haben, wenn sie sich gerade
”
beru¨hren“. Sie ist damit durch die Summe
der Lennard-Jones-Durchmesser gegeben:
boptimal = σGr,Gr + σi,i (5.3)
Tabelle 5.2 fasst die so ermittelten optimalen Porengro¨ßen von Kohlenstoffadsorbenzien
fu¨r verschiedene Gase zusammen.
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5.2 U¨bersicht u¨ber kommerziell erha¨ltliche Adsorbenzien
In diesem Abschnitt gebe ich einen U¨berblick u¨ber die Materialien und Strukturen kommerziell
verfu¨gbarer Adsorbenzien. Aufgrund der Fu¨lle von Produkten erhebe ich keinen Anspruch auf
Vollsta¨ndigkeit. Vielmehr ist mein Ziel, eine Klassifizierung der Adsorbenzien im Hinblick auf
ihre Anwendbarkeit fu¨r konkrete Adsorptionsprobleme, insbesondere die Krypton-Stickstoff-
Trennung, zu geben. Damit wird es mo¨glich vorab eine Vorstellung zu entwickeln, welche
Adsorbenzien einen zeitaufwendigen experimentellen Test lohnen und welche keine Aussicht
auf Erfolg bieten.
5.2.1 Kohlenstoffadsorbenzien
Nicht aus allen Materialien lassen sich poro¨se Strukturen herstellen. Kohlenstoff und Silizium
sind dafu¨r aufgrund ihrer Eigenschaft, relativ große zusammenha¨ngende molekulare Struktu-
ren zu bilden, besonders geeignet. In diesem Abschnitt werde ich zuna¨chst die Kohlenstof-
fadsorbenzien diskutieren. Da sie aus reinem Kohlenstoff bestehen, weisen sie keine innere
Polarita¨t auf und erfu¨llen damit die erste der Voraussetzung aus Kapitel 5.1, um erfolgreich
zur Krypton-Stickstoff-Trennung eingesetzt werden zu ko¨nnen.
Aktivkohle
In Abschnitt 2.1.5 habe ich bereits kurz erla¨utert, was Aktivkohle ist und angedeutet, wie sie
hergestellt wird. Charakteristisch ist ihre schlitzfo¨rmige Porenstruktur, die dadurch bedingt
ist, dass sich Fragmente von Graphitebenen nahezu parallel gegenu¨berliegen, sowie ihre weite
Porengro¨ßenverteilung. Diese reicht von Mikroporen mit typischen Ausdehnungen von weni-
gen Angstroem bis hin zu Poren im Mikrometerbereich. Diese weite Porengro¨ßenverteilung
fu¨hrt dazu, dass jedes Atom oder Moleku¨l eine kleine Fraktion von Poren ideal passender
Gro¨ße findet. Zudem findet u¨ber die gro¨ßeren Poren ein Transport des Adsorptivs zu den
Mikroporen statt, so dass die zur Verfu¨gung stehende Fraktion der geeigneten Poren auch
optimal besetzt wird. Daraus begru¨ndet sich die universelle Einsetzbarkeit von Aktivkohlen
als Adsorbenzien fu¨r die verschiedensten Adsorptionsprobleme.
Da Aktivkohlen durch einen u¨berwiegend ungeordneten Aktivierungsprozess hergestellt
werden, besteht wenig Mo¨glichkeit die Porenstruktur massiv zu a¨ndern. Dennoch kann je
nach Ausgangsstoff und Art der Verarbeitung zumindest das Verha¨ltnis zwischen dem Anteil
an Mikro-, Meso- und Makroporen in einer Aktivkohle in einem gewissen Rahmen verscho-
ben werden. Abbildung 5.3 zeigt schematisch den Verlauf der Porengro¨ßenverteilungsfunktion
einer typischen Aktivkohle und einer Aktivkohle, die zur Entfernung von Lo¨sungsmitteln op-
timiert wurde. Es ist zu erkennen, dass die beiden Verteilungsfunktionen einen a¨hnlichen Ver-
lauf haben, sich aber im Detail unterscheiden. Bei der fu¨r die Lo¨sungsmittelru¨ckgewinnung
optimierten Aktivkohle wurde der Anteil der gro¨ßeren Poren zu Gunsten der Mikroporen re-
duziert. In Tabelle 5.3 ist die Verteilung des Porenvolumens von zwei Aktivkohlen der Firma
CarboTech angegeben [Bon 03]. Wa¨hrend es sich bei der einen um eine typische Porenver-
teilung einer Standard-Aktivkohle handelt, wurde bei der zweiten vor allem der Anteil der
Mesoporen zu Gunsten der Mikroporen reduziert.
5.2. U¨BERSICHT U¨BER KOMMERZIELL ERHA¨LTLICHE ADSORBENZIEN 89
Radiusder Poren [nm]
A
n
te
il
a
m
G
e
sa
m
tp
o
re
n
v
o
lu
m
e
n
0,1 1 10 100 1000 10000
Abbildung 5.3: Die Porengro¨ßenverteilung zweier kommerziell erwerbbarer Aktivkoh-
len (durchgezogene Linie: Standard-Aktivkohle, gepunktete Linie: zur Lo¨sungsmittelru¨ck-
gewinnung optimierte Aktivkohle).
Schlussfolgernd la¨sst sich feststellen, dass Aktivkohle ein Allrounder unter den Adsorben-
zien ist und daher auch fu¨r die Krypton-Stickstoff-Trennung geeignet sein sollte, insbesondere
wenn sie einen relativ hohen Anteil an Poren im Bereich von 7 Angstroem hat. Andererseits ist
sie kein fu¨r das vorliegende Trennproblem spezialisiertes Adsorbens, so dass die Mo¨glichkeit
besteht, dass andere Adsorbenzien bessere Trenneigenschaften aufweisen. Bei vielen kom-
merziell erha¨ltlichen Aktivkohlen ist der Verlauf der Porenverteilungsfunktion nicht bekannt.
Daher kann ihre Selektivita¨t nur im Experiment bestimmt werden.
Kohlenstoff-Molekularsiebe
Eine weitere Gruppe der Kohlenstoff-Adsorbenzien sind die Kohlenstoff-Molekularsiebe. Der
Molekularsieb-Effekt tritt dann auf, wenn zwei verschieden große Typen von Moleku¨len vor-
liegen, von denen der kleinere in die Poren eines vorliegenden Adsorbens passt, wa¨hrend der
gro¨ßere zu groß ist. Als Folge davon wird der kleinere Typ sta¨rker adsorbiert und aus dem
Gemisch
”
herausgesiebt“. Oftmals wird das Adsorbens, das aufgrund seiner poro¨sen Struktur
die Mo¨glichkeit zu einer solchen Trennung bietet selbst als Molekularsieb bezeichnet. Aus
dem Gesagten geht hervor, dass Aktivkohle normalerweise kein Molekularsieb sein kann, da
sie aufgrund ihrer weiten Porenverteilung allen Moleku¨len Adsorptionspla¨tze zur Verfu¨gung
stellt und damit eine Trennung aufgrund von Gro¨ße verhindert. Umgekehrt folgt daraus, das
ein Molekularsieb eine enge Porenverteilung haben muss.
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Standard-Aktivkohle hochaktivierte Aktivkohle
Gesamtporenvolumen 0,94 cm3/g 0,70 cm3/g
Volumen in Mikroporen 0,40 cm3/g 0,46 cm3/g
(< 2A˚) (42 %) (66 %)
Volumen in Mesoporen 0,26 cm3/g 0,01 cm3/g
(2A˚ bis 50A˚) (28 %) (1 %)
Volumen in Makroporen 0,28 cm3/g 0,23 cm3/g
(> 50A˚) (30 %) (33 %)
Tabelle 5.3: Verteilung des Porenvolumens einer Standard-Aktivkohle und einer hochaktivier-
ten Aktivkohle auf die Mikro-, Meso- und Makroporen (Quelle: [Bon 03]).
Kohlenstoff-Molekularsiebe a¨hneln in ihrer Porenstruktur Aktivkohlen, denen der Anteil
an Meso- und Makroporen fehlt. Durch geeignete Prozesse ist es mo¨glich große Poren mit
Kohlenstoffatomen aufzufu¨llen und dadurch aus einer großen Pore viele kleinere zu machen.
In der Bilanz verschwinden die großen Poren und nur die kleinen bleiben u¨brig. Dabei ist zu
beachten, dass die vorher vorhandene Porengro¨ßenverteilung im Mikroporenbereich nur wenig
vera¨ndert wird, das heißt wenn bereits vorher ein Maximum im Bereich von 3-4 Angstroem
vorlag, wird es nicht mo¨glich sein, dieses zum Beispiel nach 7 Angstroem zu verschieben. Sol-
che Kohlenstoff-Molekularsiebe sind folglich fu¨r die Adsorption von Krypton nicht geeignet,
da die verfu¨gbaren Poren zu klein sind. Inzwischen ist es aber auch mo¨glich Kohlenstoff-
Molekularsiebe herzustellen, die eine relativ enge Porengro¨ßenverteilung haben und deren
Maximum bei gro¨ßeren Poren liegt. Bei meiner Recherche bin ich auf das Produkt Carbo-
sieve S111 der Firma Supelco gestoßen, das Poren zwischen 15 und 40 Angstro¨m hat.
Nach Abbildung 5.1 sollte das Potenzial in diesem Fall nur unwesentlich tiefer sein, als im
Falle der Adsorption an einer Wand. Aufgrund der exponentiellen Abha¨ngigkeit der Henry-
Konstanten von diesem Potenzial ist aber auch ein kleiner Unterschied in seiner Wirkung
nicht zu unterscha¨tzen. Das Produkt wird erst nach dem Fertigstellen dieser Arbeit getestet
werden ko¨nnen.
Nanostrukturen aus Kohlenstoff
Die Entwicklung der Nanotechnologie in den letzten Jahren hat es mo¨glich gemacht, viele klei-
ne Strukturen gezielt herzustellen und zu manipulieren. Auf dem Gebiet des Kohlenstoffs sind
hier die Nanoro¨hrchen zu nennen. Diese schlauchartigen Gebilde ko¨nnen in variablen Durch-
messern und Wandsta¨rken hergestellt werden. Gewo¨hnlich sind sie an den Enden geschlossen
und sehen wie ein weit in die La¨nge gezerrtes Fulleren-Moleku¨l aus. Es existieren aber Ver-
fahren, um die
”
Endkappen“ zu entfernen. Die Nanoro¨hrchen haben dann das Aussehen von
Zylinderma¨nteln und ko¨nnten zur Adsorption von Krypton genutzt werden. Allerdings ist auch
bei offenen Nanoro¨hrchen nicht klar, ob Krypton effektiv in diese hineingelangen kann. Hin-
zu kommt, dass an eine Anwendung als Sa¨ulenadsorbens wegen des teueren und aufwendigen
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Produktionsverfahrens noch nicht zu denken ist. Dennoch ist es fu¨r zuku¨nftige Entwicklungen
von Interesse solche Adsorptionstests durchzufu¨hren und ihr Potenzial zu erforschen.
Neben den Nanoro¨hrchen gibt es auch andere Versuche, nanostrukturierte Formen reinen
Kohlenstoffs herzustellen, die in ihrem Aufbau nicht die hohe Symmetrie und Ordnung der
Nanoro¨hrchen besitzen, dafu¨r aber billiger und in gro¨ßeren Mengen herstellbar sind. Ein sol-
ches Produkt mit dem Namen Skeleton C bietet die Firma Skeleton Technologies an.
A¨hnlich wie Aktivkohle liegt es in kleinen Partikeln mit einer großen inneren Oberfla¨che vor.
Durch einen intelligenten Verarbeitungsprozess gelingt es dem Hersteller eine fast deltafo¨rmige
Porengro¨ßenverteilung zu erzeugen. Daru¨ber hinaus ist die Lage des Maximums dieser Ver-
teilung gezielt von etwa 7 bis 30 Angstroem variierbar [Ske 03]. Anders als Nanoro¨hrchen
ist Skeleton C auch in großen Mengen (Kilogramm und mehr) verfu¨gbar. Damit scheint
das Produkt alle Voraussetzungen zu erfu¨llen, die an ein optimales Adsorbens fu¨r Krypton
gestellt werden. Auch hier werden die ersten Messungen erst nach Beendigung dieser Arbeit
vorliegen.
5.2.2 Andere Adsorbenzien
Die bedeutendsten Adsorbenzien, die nicht aus reinem Kohlenstoff bestehen, sind die Zeoli-
the. Dabei handelt es sich um Mineralien, das heißt im chemischen Sinne Salze. Wohingegen
die Kationen wie gewo¨hnlich einzelne Ionen sind (zum Beispiel Ca2+), sind die zugeho¨rigen
Anionen bei Zeolithen weit ausgedehnte gitterartige Strukturen aus Silizium, Aluminium und
Sauerstoff. Dieses Gitter bildet tunnelfo¨rmige Porenkana¨le aus, die aufgrund des kristalli-
nen Charakters einer exakten Bildungsvorschrift gehorchen und damit eine fest definierte
Gro¨ße haben. Die Kationen sitzen in den Poreno¨ffnungen dieser großen Anionen, wo sie ei-
ne gewisse Bewegungsfreiheit haben. Es gibt verschiedene Gitterstrukturen (und damit auch
Kanalgro¨ßen) bei Zeolithen, wobei aber nicht jede Struktur mit allen erlaubten Kombinatio-
nen von Silizium, Aluminium und Sauerstoff erzeugt werden kann. Die Zeolithstrukturen sind
nach dem sogenannten
”
Zeolite Framework Type Code“, kurz (FTC), klassifiziert [IZA 03].
Fu¨r die Anwendung zur Edelgasadsorption spielt neben der Gro¨ße der Kana¨le vor allem
der Aluminiumgehalt oder genauer gesagt das Verha¨ltnis von Silizium zu Aluminium eine
Rolle.
”
Normale“ Zeolithe enthalten etwa so viel Silizium wie Aluminium. Da Aluminium
polare Bindungen ausbildet, erho¨ht sich die negative Ladungskonzentration in den Poren-
kana¨len. Dadurch werden nicht nur die Kationen sta¨rker darin gebunden, sondern polare
Moleku¨le (zum Beispiel Wasser) werden auch bevorzugt adsorbiert. Zeolithe mit einem Si/Al-
Verha¨ltnis von ungefa¨hr eins heißen daher auch hydrophil. Bei ihnen wird die Adsorption von
Krypton gegenu¨ber Stickstoff verschlechtert. In der Technik existieren Verfahren mit denen
der Aluminiumgehalt von Zeolithen reduziert werden kann. Die entstehenden hydrophoben
Zeolithe haben Si/Al-Verha¨ltnisse von bis zu 200 – in Ausnahmefa¨llen sogar mehr. Entspre-
chend haben diese Zeolithe eine geringe innere Polarita¨t, ko¨nnen nur wenig Wasser aufnehmen
und sind fu¨r die Adsorption von Krypton aus Stickstoff potenziell geeignet. In der Praxis tritt
folgendes Problem auf: Die Erzeugung von Kana¨len mit relativ großem Durchmesser erfordert
stabile chemische Bindungen, die als Stu¨tzpfeiler wirken und die Kanalstruktur stabilisieren.
Diese Rolle u¨bernimmt in hydrophilen Zeolithen das Aluminium. Folglich ko¨nnen hydrophile
Zeolithe auch mit großen Kana¨len erzeugt werden. Eine zu starke Abreicherung des Alumi-
niums bei hydrophoben Zeolithen fu¨hrt dazu, dass die großen Kana¨le nicht mehr stabil sind.
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Daher besitzen hydrophobe Zeolithe, besonders bei sehr hohem Si/Al-Verha¨ltnis, nur relativ
kleine Kana¨le. Fu¨r die Anwendung zur Kryptonadsorption bedeutet dies, dass ein Kompro-
miss zwischen der Polarita¨t und der Kanalgro¨ße gefunden werden muss. Sollte ein nicht zu
polares Zeolith mit geeigneter Kanalgro¨ße existieren, dann wa¨re dieses aufgrund seiner klar
definierten Porenstruktur ein vielversprechender Kandidat fu¨r ein gutes Adsorbens.
Weitere Vertreter sind zum Beispiel kohlenwasserstoffbasierte Adsorbenzien wie das fu¨r
die Chromatographiemessungen verwendete Chromosorb, die aber keine große Bedeutung
besitzen und daher nicht weiter diskutiert werden.
5.3 Experimentelle Resultate zur Krypton-Adsorption
Dieses Kapitel fasst die experimentellen Resultate zusammen, die im Rahmen der Suche nach
einem geeigneten Adsorbens fu¨r die Krypton-Stickstoff-Trennung am Max-Planck-Institut fu¨r
Kernphysik gewonnen wurden. Daru¨berhinaus verwende ich auch in der Literatur verfu¨gbare
Daten, um ein mo¨glichst vollsta¨ndiges Bild von den Eigenschaften der getesteten Adsorben-
zien zu erhalten. Die Ergebnisse wurden mit Za¨hlrohren, mit dem Massenspektrometer und
u¨ber die Bestimmung der Wa¨rmeleitfa¨higkeit (bei der Chromatographie) gewonnen. Dabei ist
zu beachten, dass niemals die Einzelkomponentenadsorption eines Gases betrachtet wurde,
sondern stets ein Tra¨gergas (Helium oder Stickstoff) vorhanden war.
5.3.1 Henry-Konstante fu¨r Stickstoff und Krypton an Aktivkohle
Das Messverfahren fu¨r die Bestimmung der Henry-Konstanten an Aktivkohle wurde schon in
Abschnitt 4.2.1 ausfu¨hrlich beschrieben. Nach Gleichung (2.23) ist die Henry-Konstante H
bei der Temperatur T gegeben durch
H(T ) = H0 · exp
−q0st
RT
(5.4)
Die Ergebnisse der Messung sind in Tabelle 4.2 zusammengestellt. Hier soll nur der Fall
T = 77 K untersucht werden, da die Henry-Konstanten bei niedrigen Temperaturen gene-
rell ho¨her sind und die Temperatur flu¨ssigen Stickstoffs experimentell einfach zuga¨nglich ist.
Die Henry-Konstante fu¨r die Adsorption von Krypton und Stickstoff an der Aktivkohle Car-
boAct (mit Tra¨gergas Helium) kann damit berechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass
die Messungen aus experimentellen Gru¨nden bei wesentlich ho¨heren Temperaturen als 77 K
durchgefu¨hrt wurden. Der eingeschra¨nkte Temperaturbereich, der experimentell zuga¨nglich
ist, bedingt den relativ großen Fehler in der isosteren Adsorptionswa¨rme q0st. Dieser wird
durch die Extrapolation auf 77 K nochmals vergro¨ßert, so dass die Ergebnisse einen großen
Fehler aufweisen. Tabelle 5.4 zeigt die Zusammenstellung der erhaltenen Resultate.
Um die experimentellen Resultate mit dem theoretischen Modell vergleichen zu ko¨nnen,
mu¨ßte die Porenverteilung von CarboAct bekannt sein. Dann ko¨nnte man durch Integration
u¨ber die Kurve aus Abbildung 5.2 die Henry-Konstante ermitteln. Die Porenverteilungsfunk-
tion ist fu¨r CarboAct allerdings nicht bekannt. Aufgrund der in Abschnitt 5.2.1 beschriebenen
a¨hnlichen Struktur von Aktivohlen ist eine individuelle Beschreibung nicht notwendig. Viel-
mehr mache ich mir hier die von [Mau 00] gefundene empirische Formel (2.45) zunutze, mit
der die Adsorption an den meisten gewo¨hnlichen Aktivkohlen mit hinreichender Genauigkeit
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H(77 K) fu¨r Stickstoff H(77 K) fu¨r Krypton Quelle
[mol/(kg·Pa)] [mol/(kg·Pa)]
14,2 ± 7,2 (1,3 ± 0,8)·104 Diese Arbeit
63 4,7·104 [Mau 00]
Tabelle 5.4: Zusammenstellung von experimentell und theoretisch bestimmten Henry-
Konstanten fu¨r die Adsorption von Stickstoff und Krypton an der Aktivkohle CarboAct bei
einer Temperatur von 77 K (flu¨ssiger Stickstoff).
beschrieben werden kann. Mit den kritischen Parametern aus Tabelle 2.2 ergeben sich die
Werte, die ebenfalls in Tabelle 5.4 aufgefu¨hrt sind.
Die theoretsichen Werte geben sowohl fu¨r Stickstoff als auch fu¨r Krypton die gefundene
Gro¨ßenordnung korrekt wieder. Dabei liegen sie in jedem Fall um etwa einen Faktor vier
u¨ber den experimentellen Ergebnissen. Diese systematische Diskrepanz la¨sst sich damit er-
kla¨ren, dass die Messungen nicht die Einzelkomponenten-Adsorption betrachten, sondern die
Adsorption des bina¨ren Systems Helium/Stickstoff beziehungsweise Helium/Krypton. Da He-
lium einige der verfu¨gbaren Adsorptionspla¨tze einnimmt, stehen diese dem jeweils anderen
Adsorptiv nicht zur Verfu¨gung. Folglich reduziert sich die Henry-Konstante. Dass die experi-
mentellen Werte dennoch die Gro¨ßenordnung der experimentellen Werte korrekt wiedergeben,
liegt daran, dass Helium ein sehr viel kleineres TC/
√
pC-Verha¨ltnis aufweist als Stickstoff
und Krypton (siehe Tabelle 2.2) und damit schlechter adsorbiert wird. Deswegen ist der
Einfluss von Helium gering und die experimentellen Resultate liegen nahe an denen fu¨r die
Einkomponenten-Adsorption.
5.3.2 Messungen mit dem Massenspektrometer
Bei den Messungen mit dem Massenspektrometer wurde eine andere Technik zur Bestim-
mung der Henry-Konstanten benutzt, als bei den Chromatographiemessungen. Wa¨hrend
bei letzteren der Durchbruch eines Spikes des interessierenden Gases u¨ber die Messung der
Wa¨rmekapazita¨t online beobachtet werden konnte, ko¨nnen mit dem Massenspektrometer nur
Stichproben genommen werden, die dann auf die ha¨ufigsten Kryptonisotope mit der Massen-
zahl 82, 83, 84 und 86 untersucht werden. Das Verfahren bietet dafu¨r bedeutende Vorteile:
Zum einen bietet die hohe Empfindlichkeit des Spektrometers (Nachweisgrenze fu¨r Krypton
ungefa¨hr 10−13 cm3) die Mo¨glichkeit Messungen bei realistisch niedrigen Konzentrationen
durchzufu¨hren. Dadurch entfa¨llt die Notwendigkeit einer Extrapolation der erhaltenen Er-
gebnisse u¨ber viele Gro¨ßenordnungen hinweg. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Messun-
gen unter realistischen Bedingungen, das heißt mit Stickstoff als Tra¨gergas und bei −196 ◦C
durchfu¨hren lassen. Dadurch kann die Funktion einer Reinigungssa¨ule
”
in situ“ getestet wer-
den. Außerdem lassen sich mehrere Stichproben hintereinander nehmen, so dass es mo¨glich
wird, das Profil einer Durchbruchskurve (mit beschra¨nkter Auflo¨sung) abzutasten. Schließlich
kann ohne zusa¨tzlichen Aufwand auch der Argongehalt des Stickstoffs gemessen werden, da
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die Aufbereitungsprozedur fu¨r Argon sich nicht von der fu¨r Krypton unterscheidet (vergleiche
Kapitel 3.3).
Routinema¨ßige Messungen mit dem Massenspektrometer mit reproduzierbaren Ergebnis-
sen gelangen erst nach einer langen Phase von Optimierungen an der Probennahmeprozedur.
Insbesondere die Beka¨mfung der Blankkonzentration in den Probencontainern bedurfte einer
schrittweisen Verbesserung. Die optimierte Probenahme erfolgt nun wie folgt: Ein Vorrats-
gefa¨ß mit dem reinsten verfu¨gbaren Stickstoff wird mit einer kleinen Menge Krypton dotiert.
Der aus diesem Gefa¨ß im Laufe der Zeit verdampfende Stickstoff wird durch eine Ku¨hlfalle
(Innendurchmesser: 3,5 cm, La¨nge: 30 cm), die mit dem zu untersuchenden Adsorbens gefu¨llt
ist, und dann weiter an vier Pipetten mit etwa einem Kubikzentimeter Volumen vorbeigelei-
tet. Die gesamte Leitung inklusive Adsorbens wird auf diese Art mehrere Tage lang beheizt
und mit dem Stickstoff gespu¨lt. Dann wird das Adsorbens in ein Bad aus flu¨ssigem Stickstoff
gestellt. Der Konzentrationsverlauf des Kryptons im Stickstoff nach der Ku¨hlfalle entspricht
ab dann dem theoretischen Verlauf von Gleichung (2.65) (beziehungsweise (2.68) falls N groß
ist.). Nach frei wa¨hlbaren Zeiten kann dann jeweils eine Probe in einer der vier Pipetten ge-
nommen und der Reduktionsfaktor der Kryptonkonzentration zu dieser Zeit gemessen werden.
Dadurch la¨sst sich der Verlauf der Durchbruchskurve (vergleiche Abbildung 2.6) an verschie-
denen Punkten u¨berpru¨fen. Durch Anpassen der beiden Parameter H und N la¨sst sich so die
Theoriekurve finden, die die experimentellen Daten optimal beschreibt. Abbildung 5.4 zeigt
eine Skizze des Versuchsaufbaus.
Die Vorzu¨ge der beschriebenen Prozedur liegen darin, dass eine Messung wiederholt wer-
den kann ohne den Aufbau zu vera¨ndern. Die zuerst getestete Alternative war, die Probe
außerhalb des Labors zu nehmen und dann die Pipette an das Massenspektrometer anzu-
schließen. Dabei konnten mikroskopische Undichtigkeiten an den Ventilen und den Flanschen
auftreten, die erst nach der Messung bemerkt wurden. Dennoch wurde dieses Verfahren an-
gewendet, wenn keine Mo¨glichkeit bestand, einen gro¨ßeren Beha¨lter des zu untersuchenden
Stickstoffs ins Labor zu bringen (zum Beispiel wenn die Funktion der im Gran Sasso-Labor
fest installierten Reinigungssa¨ule getestet werden sollte.).
Es wurden verschiedene Adsorbenzien getestet: Neben der Aktivkohle CarboAct, die be-
reits im Rahmen von Borexino fu¨r die Entfernung von Radon aus Stickstoff eingesetzt wird
[Heu 00], wurde auch eine Aktivkohle der Firma Merck getestet. Weiterhin wurden ver-
schiedene zeolithische Molekularsiebe untersucht. Neben den beiden hydrophilen Zeolithen
MS 5A˚ und MS 10A˚, die aufgrund ihres Si/Al-Verha¨ltnisses von eins und wegen ihrer dar-
aus resultierenden inneren Polarita¨t von vorneherein wenig Hoffnung boten, waren das zwei
eigens ausgewa¨hlte hydrophobe Zeolithe. Wie in Abschnitt 5.2.2 bereits ausgefu¨hrt, muss bei
Zeolithen ein Kompromiss zwischen Polarita¨t und Kanalgro¨ße eingegangen werden. Eines der
beiden Zeolithe hatte deswegen ein sehr großes Si/Al-Verha¨ltnis, wohingegen das andere bei
moderatem Si/Al-Verha¨ltnis relativ große Poren hatte. In Tabelle 5.5 sind die getesteten Ad-
sorbenzien mit ihren fu¨r die Adsorption wichtigsten Eigenschaften zusammengestellt.
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Abbildung 5.4: Skizze des Versuchsaufbaus zum Test der Krypton-Adsorption verschiedener
Adsorbenzien mit dem Massenspektrometer.
Adsorbens Material Poren Polarita¨t
CarboAct Kohlenstoff weit verteilt keine
Merck Aktivkohle Kohlenstoff weit verteilt keine
Chromosorb 102 Kohlenwasserstoff uniform gering
Molekularsieb MS 5A˚ hydrophiles Zeolith ∼5A˚ hoch (Si/Al=1)
Molekularsieb MS 10A˚ hydrophiles Zeolith ∼10A˚ hoch (Si/Al=1)
Zeocat PZ-2/400 (Zeochem) hydrophobes Zeolith 5,3A˚ x 5,6A˚ keine (Si/Al=200)
H-BEA 150 (Su¨dchemie) hydrophobes Zeolith 6,6A˚ x 6,7A˚ gering (Si/Al=75)
Tabelle 5.5: Zusammenstellung einiger Eigenschaften der auf ihr Kryptonadsorptionsvermo¨gen
getesteten Adsorbenzien. Bei den Kana¨len der Zeolithe wurden – sofern bekannt – die beiden
kleinsten aufeinander senkrecht stehenden Durchmesser des gro¨ßten Porenkanals angegeben.
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Adsorbens Masse Probennahme Reduktions- H N
[Gramm] nach faktor [mol/(kg·Pa)]
CarboAct 58 250 Liter 3,0 ∼ 3 · 10−2 ∼1
840 Liter 1,9
1550 Liter 1,5
Merck 108 400 Liter 7,5 ∼ 3 · 10−2 ∼1
Aktivkohle 720 Liter 3,9
Molekularsieb 52 bei mehreren Messungen
MS 5A˚ kein Reinigungseffekt erkennbar
Molekularsieb 3700 ∼500 Liter 5,6 > 2 · 10−4 ∼2-3
MS 10A˚
Zeocat PZ-2/400 221 70 Liter 8,6 ∼ 3 · 10−3 ∼1
(Zeochem) 500 Liter 4,6
930 Liter 1,1
1360 Liter 1,0
1900 Liter 1,0
H-BEA 150 76,5 80 Liter 3,3 ∼ 4 · 10−3 ∼1
(Su¨dchemie) 495 Liter 1,2
950 Liter 1,0
Tabelle 5.6: Ergebnisse der massenspektrometrischen Tests des Adsorptionsvermo¨gens ver-
schiedener getesteter Adsorbenzien fu¨r Krypton. Es wurde der Reduktionsfaktor bei 77 K als
Funktion des durchgeflossenen Tra¨gergases ermittelt und u¨ber einen Vergleich mit Gleichung
(2.65) die Henry-Konstante H sowie die Zahl N der theoretischen Bo¨den bestimmt.
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Messergebnisse
Der Krypton-dotierte Stickstoff fu¨r die Messungen wurde von der Firma Westfalen AG
zur Verfu¨gung gestellt. Ohne Dotierung weist er einen Kryptongehalt von etwa 5 ppt und
einen Argongehalt von etwa 5 ppb auf. Je nach Dotierung wurde der Kryptongehalt auf eini-
ge 100 ppt erho¨ht. Da fu¨r typische Probenmengen von einem Kubikzentimeter Stickstoff die
Nachweisgrenze des Massenspektrometers bei 0,1 ppt liegt, ko¨nnen Reduktionsfaktoren bis
1000 nachgewiesen werden. Die Ergebnisse der durchgefu¨hrten Tests sind in Tabelle 5.6 zu-
sammengefasst. Die statistischen Fehler waren bei den durchgefu¨hrten Messungen sehr klein
(wenige Prozent) und gegenu¨ber den systematischen Fehlern vernachla¨ssigbar. Letztere sind
vor allem durch Schwankungen in der Krypton-Konzentration im ungereinigten Stickstoff,
der in die Ku¨hlfalle geleitet wird, und durch Flussschwankungen wa¨hrend der Messung gege-
ben. Mo¨glicherweise besteht zwischen den beiden Effekten auch ein Zusammenhang der Art,
dass die Krypton-Konzentration von der Verdampfungsrate und damit vom Fluss abha¨ngt.
Die Flussschwankungen bedingen, dass die Menge an Stickstoff, die zum Zeitpunkt der Pro-
bennahme durch die Falle geleitet wurde, nicht genau bestimmt werden konnte. Versucht
man diese Effekte zu quantifizieren, so la¨sst sich die Messungenauigkeit auf einen Faktor 2-3
abscha¨tzen.
Die Ergebnisse zeigen, dass zwischen den Adsorptionseigenschaften der beiden geteste-
ten Aktivkohlen bei 77 K kein merklicher Unterschied besteht. Da es sich bei den beiden
Aktivkohlen um Standardtypen handelt, die wahrscheinlich a¨hnliche Porengro¨ßenverteilung
haben, ist dies kein u¨berraschendes Ergebnis. Auch in [Mau 00] wird darauf hingewiesen,
dass es nur geringe Unterschiede im Adsorptionsverhalten verschiedener Aktivkohlen gibt.
Bei dem Molekularsieb MS 5A˚ war kein Reinigungseffekt feststellbar. Dieser negative Befund
war ebenfalls nicht u¨berraschend, denn es handelt sich bei dem Adsorbens um ein hydrophi-
les Zeolith mit zu kleinen Poren, so dass zwei Gru¨nde gegen eine effektive Anlagerung von
Krypton sprechen. Dagegen war bei dem Molekularsieb MS 10A˚ eine Reduktion des Kryp-
tongehaltes sichtbar. Dies ist der Tatsache zuzuschreiben, dass sich die Zahl der fu¨r Krypton
verfu¨gbaren Adsorptionspla¨tze sprunghaft vergro¨ßert, wenn die Porenkana¨le genu¨gend groß
sind, um dem Kryptonatom das Eindringen zu ermo¨glichen. In diesem Fall wird die durch
die Polarita¨t verminderte Adsorption teilweise durch die große Zahl der verfu¨gbaren Pla¨tze
kompensiert, so dass eine Reduktion beobachtet werden kann. Die Henry-Konstante kann fu¨r
das Molekularsieb MS 10A˚ nicht angegeben werden, da nur ein Messwert vorliegt. Es kann
aber eine Untergrenze angegeben werden, da die Reduktion an der Stelle des Messpunktes
noch groß ist und der Durchbruch noch nicht stattgefunden hat. Unabha¨ngig davon wo (ober-
halb der gefundenen Schwelle) die Henry-Konstante fu¨r dieses hydrophile Zeolith tatsa¨chlich
liegt, zeigen diese Resultate, dass die Porengro¨ße einen starken Einfluss auf die Adsorption
hat. Es sei hier noch bemerkt, dass die Messung des Molekularsiebes MS 10A˚ die erste durch-
gefu¨hrte Messung war und dass damals noch eine sehr viel gro¨ßere Ku¨hlfalle benutzt wurde
(Innendurchmesser: 10 cm, La¨nge: 65 cm), die sich aber als unpraktisch und nicht notwendig
herausstellte.
Die gemessenen Henry-Konstanten der beiden hydrophoben Zeolithe sind trotz unter-
schiedlicher Kanalgro¨ße und unterschiedlicher Polarita¨t vergleichbar. Um zu Erkla¨rungsan-
sa¨tzen zu gelangen, muss man sich u¨berlegen, welchen Einfluss die Polarita¨t und welchen
Einfluss die Porosita¨t hat. Sicher ist, dass die Kana¨le des Zeocat PZ-2/400 zu klein fu¨r Kryp-
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tonatome sind. Die Adsorption kann bei diesem Produkt nur an der Außenseite der Ko¨rner
stattgefunden haben. Dass die Henry-Konstante dennoch relativ groß ist, kann nur an der
nicht vorhandenen Polarita¨t liegen. Damit ist gezeigt, dass auch die Polarita¨t das Adsorpti-
onsvermo¨gen stark mitbestimmt. Fu¨r das Ergebnis des hydrophoben Zeolithes H-BEA 150
sind zwei Interpretationen denkbar. Einerseits ko¨nnte das Si/Al-Verha¨ltnis nicht hoch genug
sein, um eine genu¨gend unpolare Gitterstruktur zu schaffen. In diesem Fall wu¨rde sich die
Henry-Konstante trotz der gro¨ßeren Kana¨le nicht gegenu¨ber dem Wert von Zeocat PZ-2/400
verbessern, da sich beide Effekte gerade kompensieren. Eine andere Interpretation ist, dass
die Kana¨le auch bei H-BEA 150 noch zu klein fu¨r Kryptonatome sind. Dann wa¨ren auch
die zur Verfu¨gung stehenden Adsorptionspla¨tze bei den beiden Adsorbenzien ungefa¨hr gleich
(na¨mlich nur diejenigen auf der Oberfla¨che der Ko¨rner). Wa¨re das der Fall, dann hieße das,
dass das Si/Al-Verha¨ltnis von 75 die Polarita¨t bereits hinreichend reduziert, um die Krypto-
nadsorption gegenu¨ber der Stickstoffadsorption nicht merklich zu vermindern.
Betrachtet man nochmals den Potenzialverlauf in einer schlitzfo¨rmigen Kohlenstoffpore
(Abbildung 5.1), so stellt man fest, dass eine Porenweite von 6,6 Angstroem kleiner als der
Idealwert ist und die Bindungsenergie bei noch kleineren Wandabsta¨nden schnell geringer
wird. Im Vergleich zum Kohlenstoff liegen die Verha¨ltnisse bei den Zeolithen aus folgen-
den Gru¨nden ungu¨nstiger: Erstens sind die Siliziumatome in den Kanalwa¨nden gro¨ßer als die
Kohlenstoffatome und beno¨tigen deshalb mehr Platz. Zweitens liegen hier zylindrische Kana¨le
vor, das heißt das adsorbierte Teilchen
”
spu¨rt“ die abstossenden Kra¨fte, die den minimalen
Abstand zur Wand vorgeben, nicht nur von zwei Seiten, sondern aus allen Richtungen. Deswe-
gen ergibt sich der optimale Potenzialverlauf bei einer etwas weiteren Porengro¨ße, als bei den
schlitzfo¨rmigen Kohlenstoffporen. Diese Argumentation unterstu¨tzt die zweite Interpretation.
Der Beweis kann aber nur erbracht werden, indem ein H-BEA-Zeolith mit einem geringeren
Si/AL-Verha¨ltnis getestet wird. Ein solches Zeolith (H-BEA 50 mit einem Si/Al-Verha¨ltnis
von 25) ist verfu¨gbar, die Messung wurde aber noch nicht durchgefu¨hrt.
Neben den Henry-Konstanten wurden bei der Anpassung der Messwerte an die Theo-
riekurve (2.65) auch die Zahl der theoretischen Bo¨den ermittelt. Die Ergebnisse lagen mit
Ausnahme der großen Sa¨ule, auf die ich gleich zu sprechen kommen werden, alle im Bereich
von eins. Bedingt durch die wenigen Messpunkte ist es nicht mo¨glich N sehr pra¨zise zu bestim-
men. Es la¨sst sich aber bei allen Messungen (außer derjenigen fu¨r das Molekularsieb MS 10A˚,
siehe unten) ausschließen, dass mehr als 3 theoretische Bo¨den vorlagen. Dagegen la¨sst sich bei
manchen Messungen nicht ausschließen, dass die Aufenthaltszeit des Kryptons in der Sa¨ule zu
kurz war, um einen theoretischen Gleichgewichtszustand zu durchlaufen. Nach Abschnitt 2.2.3
sollte das Quotient aus HETP und der Gasgeschwindigkeit u in der Falle konstant sein. Die
Gasgeschwindigkeit war bei einem typischen Fluss von 250 Litern pro Stunde in der Falle etwa
7 cm/sec. Bei den Chromatographiemessungen mit Aktivkohle lag HETP im Durchschnitt bei
etwa 2,5 cm und die Gasgeschwindigkeit lag bei etwa 60 cm/sec. Der Vergleich zeigt, dass
der Quotient aus HETP und u in beiden Fa¨llen vollkommen unterschiedlich ist. Mo¨gliche
Ursache dafu¨r ist die Verflu¨ssigung des Stickstoffs, aus dem das Krypton entfernt werden soll,
in der Ku¨hlfalle, die mit flu¨ssigem Stickstoff geku¨hlt ist. In der flu¨ssigen Phase a¨ndern sich
die Diffusions- und Stro¨mungseigenschaften stark und ein Vergleich mit den Messungen, in
denen Helium als Tra¨gergas benutzt wurde, welches bei 77 K nicht verflu¨ssigt werden kann, ist
nicht mehr mo¨glich. Ein kleines N ist im Hinblick auf die Anwendung des Adsorbens in einer
Reinigungssa¨ule unvorteilhaft, denn selbst bei großer Henry-Konstante beginnt der Durch-
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bruch des Kryptons quasi unverzo¨gert. Das bedingt, dass große Reduktionsfaktoren immer
nur fu¨r kurze Zeitspannen am Anfang erreicht werden ko¨nnen (vergleiche Abbildung 2.6).
Sollte die Verflu¨ssigung des Stickstoffs in der Falle tatsa¨chlich die Ursache sein, so wu¨rde eine
etwas ho¨here (experimentell jedoch schwieriger zuga¨ngliche) Ku¨hltemperatur Abhilfe schaffen.
Das N fu¨r die große Ku¨hlfalle, die fu¨r die Molekularsieb MS 10A˚ verwendet wurde, wur-
de aus dem N der anderen Sa¨ulen abgescha¨tzt. Da die Gasgeschwindigkeit in der gleichen
Gro¨ßenordnung lag, die Sa¨ule aber etwas mehr als doppelt so lang war, wurde N grob auf
den Wert 2-3 abgescha¨tzt. Schließlich sei erwa¨hnt, dass bei all diesen Messungen auch der
Argongehalt vor und nach den Ku¨hlfallen getestet wurde. Wie zu erwarten war, wurde keine
Reduktion beobachtet, da Argon nicht sta¨rker adsorbiert wird als Stickstoff.
Zum Abschluss soll noch eine weitere Messung erwa¨hnt werden. In Abschnitt 1.2.4 wurde
bereits der Low Temperature Adsorber (LTA), die Reinigungssa¨ule, die in Borexino genutzt
wird, um den Stickstoff von Radon zu befreien, beschrieben. Diese Aktivkohlesa¨ule (gefu¨llt
mit etwa 2 Kilogramm CarboAct) wird bei −196 ◦C betrieben. Auch hier wurde eine Probe
des Stickstoffs vor und nach der Sa¨ule genommen und auf seinen Kryptongehalt u¨berpru¨ft. Die
Menge des Stickstoffs, die zum Zeitpunkt der Probenahme bereits durch die Reinigungssa¨ule
gestro¨mt war, konnte nicht genau bestimmt, sondern nur grob auf einige zehn Kubikmeter
abgescha¨tzt werden. Die Kryptonaktivita¨t war vor und nach der Sa¨ule gleich, das heißt es
konnte im Rahmen der Messgenauigkeit kein Reinigungseffekt festgestellt werden. Mit der fu¨r
CarboAct gemessenen Henry-Konstanten fu¨r die Krypton-Adsorption, 3 · 10−2 mol/(kg·Pa),
kann dieses Resultat verstanden werden: Gema¨ß Gleichung (2.70) folgt fu¨r eine 2 kg Sa¨ule
damit ein Retentionsvolumen von 38 m2. Dieser Wert legt die Vermutung nahe, dass die
Probe zu einem Zeitpunkt genommen wurde, zu dem bereits mehr als 38 m2 durch die Rei-
nigungssa¨ule geflossen sind. Folglich ist auch diese Ergebniss in U¨bereinstimmung mit den
Messwerten aus Tabelle 5.6.
Vergleich mit Theorie- und Literaturwerten
Im Vergleich aller Adsorbenzien haben die Aktivkohlen die gro¨ßten Henry-Konstanten fu¨r
die Adsorption von Krypton in Stickstoff bei 77 Kelvin. Zu a¨hnlichen Schlussfolgerungen
kommen [Mun 00] und [Ian 02], die fu¨r ihre Anwendungen an kohlenstofffreien Adsorbenzien
interessiert sind. Verglichen mit den Henry-Konstanten, die bei den Messungen mit Helium
als Tra¨gergas erhalten wurden, sind aber auch die erhaltenen Werte fu¨r die Aktivkohlen ver-
schwindend klein. Quantitativer ausgedru¨ckt werden sie durch die Pra¨senz von Stickstoff um
etwa sechs Gro¨ßenordnungen im Vergleich zu den Heliumwerten reduziert. Fu¨r diesen starken
Abfall verantwortlich ist die Tatsache, dass die optimale Porengro¨ße fu¨r Stickstoff fast exakt
der optimalen Porengro¨ße fu¨r Krypton entspricht (siehe Abbildung 5.2). Daher findet ein
Verdra¨ngungseffekt statt: Der um viele Gro¨ßenordnungen ha¨ufigere Stickstoff besetzt beinahe
alle Poren, so dass diese den wenigen Kryptonatomen nicht mehr zur Verfu¨gung stehen. Diese
Beobachtung besta¨tigt die in [Mun 99] gea¨ußerte Vermutung. In der Arbeit haben die Auto-
ren allerdings nur relativ hohe Temperaturen untersucht (≥ 195 K). Der Effekt ist bei diesen
Temperaturen wesentlich schwa¨cher ausgepra¨gt und fu¨hrt zu einer Reduktion um ho¨chstens
zwei Gro¨ßenordnungen, wenn statt Helium Stickstoff als Tra¨gergas benutzt wird.
Um das Verhalten von Krypton bei Anwesenheit von Stickstoff theoretisch zu erfassen,
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Parameter Krypton Stickstoff
ns,∞i [mol/kg] 12 11
H0,i [mol/(kg·Pa)] 3, 0 · 10−9 2, 3 · 10−9
q0st,i [J/mol] 2, 2 · 104 1, 9 · 104
V Li /V
L
3 1,6 2,5
(λi3 − λii) [J/mol] -730 -1700
(λ3i − λ33) [J/mol] 1400 1000
Tabelle 5.7: Parameter des Leerstellen-Lo¨sungsmodells fu¨r die Adsorption von Krypton
und Stickstoff an Aktivkohle. Die Werte wurden von [Mun 99] aus Einzelkomponenten-
Adsorptionsisothermen gewonnen. Zur Definition der Gro¨ßen siehe Tabelle 2.3.
werde ich nun das in Abschnitt 2.1.6 vorgestellte Leerstellen-Lo¨sungsmodell fu¨r mehrkompo-
nentige Systeme verwenden, das auch in [Mun 99] zur Beschreibung der Daten angewendet
wird. Wie im theoretischen Teil gezeigt wurde, basiert die Vorhersage fu¨r mehrkomponentige
Systeme ausschließlich auf Parametern, die aus einkomponentigen Gleichgewichtsisothermen
extrahierbar sind. Die in dieser Arbeit vorgestellten Messwerte sind nicht ausreichend, um
durch Anpassen der theoretischen Kurven (Gleichungen (2.51) bis (2.55)) an die experimentel-
len Daten die beno¨tigten Parameter zu bestimmen. Diese Parameter wurden aber in [Mun 99]
fu¨r die (Einzelkomponenten-)Adsorption von Krypton und Stickstoff an Aktivkohle mit deren
experimentellen Daten bestimmt und werden von mir hier verwendet. Sie sind in Tabelle 5.7
zusammengestellt.
Die Gleichungen (2.51) bis (2.55) geben einen Zusammenhang zwischen den Partialdru¨cken
der beiden Komponenten in der mobilen Phase und der Zahl der Mole, die von jeder der Kom-
ponenten adsorbiert werden, an. Dabei sind die Gleichungen fu¨r die beiden Komponenten nicht
unabha¨ngig und ko¨nnen daher nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Zudem bedingt
deren Komplexita¨t, dass sie nicht so umgewandelt werden ko¨nnen, dass sich bei vorgegebenem
Partialdru¨cken die Zahl der adsorbierten Mole berechnen la¨sst. Genau das ist aber der hier
interessierende Fall. Die Lo¨sung muss deshalb numerisch bestimmt werden. Tabelle 5.8 zeigt
die Ergebnisse der Rechnung fu¨r einige Kombinationen von Partialdru¨cken und Temperatu-
ren, die fu¨r den vorliegenden Fall von Interesse sind.
Es fa¨llt auf, dass nsN2 bei niedrigen Temperaturen sehr nahe an der maximal mo¨glichen
Zahl von adsorbierten Molen ns,∞N2 ist. Die Sa¨ule ist also praktisch vollsta¨ndig mit Stickstoff
bedeckt. Dies a¨ndert sich erst bei deutlich ho¨heren Temperaturen. Die Adsorption von Kryp-
ton verbessert sich durch die geringere Stickstoffbesetzung und die damit verbundene gro¨ßere
Zahl an freien Pla¨tzen bei ho¨heren Temperaturen nicht. Das liegt daran, dass Krypton bei
ho¨heren Temperaturen viel weniger stark adsorbiert wird, ein Effekt der offensichtlich den Ge-
winn an freien Pla¨tzen u¨berkompensiert. Auch eine Abha¨ngigkeit vom Druck ist feststellbar:
Je ho¨her der Druck in der Sa¨ule, desto schlechter ist die Krypton-Adsorption, eine Feststel-
lung, die auch [Jia 94] mit einem anderen Modell in diesem Druckbereich gemacht haben. Die
letzte Spalte in Tabelle 5.8 entha¨lt den Quotienten aus dem Partialdruck von Krypton und
der Zahl der adsorbierten Mole, also eine Art effektive Henry-Konstante fu¨r die Kryptonad-
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Nr. Temperatur PN2 PKr n
s
N2
nsKr H
eff
Kr = n
s
Kr/PKr
[◦C] [bar] [10−12 bar] [mol/kg] [10−6 mol/kg] [10−3 mol/(kg·Pa)]
1 −196 2 20 10,999993 0,39 196,4
2 −196 9 90 10,999998 0,45 50,0
3 −196 20 200 10,999999 0,49 24,2
2 −196 9 90 10,999998 0,45 50,0
4 −158 9 90 10,999010 0,029 3,3
5 −78 9 90 9,992000 0,003 0,3
6 −43 9 90 7,462000 0,001 0,1
2 −196 9 90 10,999998 0,45 50,0
7 −196 9 9000 10,999958 45,0 50,0
8 −196 9 900000 10,995908 4500 50,0
Tabelle 5.8: Vorhersagen des zweikomponentigen Leerstellen-Lo¨sungsmodells fu¨r die Adsorp-
tion eines stark verdu¨nnten Kr/N2-Gemisches auf einer Aktivkohle bei verschiedenen Dru¨cken
(Block 1), Temperaturen (Block 2) und Kr/N2-Verha¨ltnissen (Block 3). Berechnung Nummer
2 wurde zur besseren Vegleichbarkeit in jeden Block mit aufgenommen.
sorption in Stickstoff. Wie sich zeigt ist diese effektive Henry-Konstante fu¨r niedrige Krypton-
Konzentrationen unabha¨ngig von dem Kryptongehalt im Stickstoff, so dass sich in der Tat
eine dem Henry-Gesetz enstsprechende linearer Beziehung zwischen PKr und n
s
Kr ergibt. Die
effektive Herny-Konstante ha¨ngt in diesem Fall aber auch von der Menge des adsorbierten
Stickstoffs oder anders ausgedru¨ckt von der Zahl der noch unbesetzten Pla¨tze ab. Mit Hil-
fe einiger Na¨herungen kann ein analytischer Ausdruck fu¨r HeffKr aus den Gleichungen (2.51)
bis (2.55) hergeleitet werden: Da die Konzentration von Krypton um viele Gro¨ßenordnungen
kleiner ist, als die von Stickstoff, folgt aus Gleichung (2.51), dass γ2Kr ≈ γ2N2 ≈ 1. Nur γs3,
welches den Leerstellen zugeordnet ist, weicht deutlich von eins ab, kann aber mit der glei-
chen Begru¨ndung angena¨hert werden durch γs3 = exp(1− ln Λ3,N2 − ΛN2,3). Weiterhin kann
xs3 ersetzt werden durch (1 − nsN2/n
s,∞
N2
) und es gilt nsm ≈ ns,∞m ≈ ns,∞N2 . Damit ergibt sich
fu¨r den Zusammenhang zwischen dem Partialdruck von Krypton PKr in der mobilen Phase
und der Zahl der adsorbierten Mole nsKr folgender dem Henryschen Gesetz entsprechender
Zusammenhang:
PKr = H
eff
Kr · nsKr (5.5)
HeffKr =
ns,∞Kr
ns,∞N2
· ΛKr,3 · exp(Λ3,Kr − 1)
H0,Kr · exp
(−q0
st,Kr
RT
) ·
[
e(1−ln Λ3,N2−ΛN2,3) ·
(
1− n
s
N2
ns,∞N2
)](ns,∞
Kr
/ns,∞
N2
−2)
Der Term (1 − nsN2/n
s,∞
N2
) in dem Ausdruck fu¨r HeffKr gibt die Zahl der fu¨r Krypton
verfu¨gbaren Pla¨tze an. Falls nsN2 gegen n
s,∞
N2
strebt, geht der Term und damit der gesam-
te Ausdruck gegen Null: Alle verfu¨gbaren Pla¨tze werden vom Stickstoff eingenommen und es
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wird kein Krypton mehr adsorbiert.
Die Ergebnisse dieser Rechnung stimmen verha¨ltnisma¨ßig gut mit den Messwerten in Ta-
belle 5.6 u¨berein, wobei noch anzumerken ist, dass der Druck wa¨hrend den Messungen bei etwa
2 bis 5 bar lag. Dennoch sollte das vorliegende theoretische Modell in seiner Leistungsfa¨higkeit
nicht u¨berscha¨tzt werden, da es wesentliche Vereinfachungen macht, die insbesondere bei tie-
fen Temperaturen stark ins Gewicht fallen ko¨nnen. So werden die Effekte, die sich durch die
Verflu¨ssigung der Gase ergeben, nicht beru¨cksichtigt. Dabei stellt sich die Frage, ob das Kon-
zept des Partialdrucks noch sinnvoll ist, wenn Krypton bereits verflu¨ssigt ist, insbesondere
wenn auch das Tra¨gergas Stickstoff in verflu¨ssigter Form vorliegt. Trotz dieser Vereinfachun-
gen gibt das Modell wesentliche Aspekte der Zwei-Komponenten-Adsorption korrekt wieder
und ist hilfreich fu¨r die Interpretation der Messungen.
5.3.3 85Kr-Aktivta¨tsmessungen mit Proportionalza¨hlrohren
In Kapitel 4 habe ich dargelegt wie die Messung von 85Kr mit Proportionalza¨hlrohren funktio-
niert. Der notwendige Schritt des Aufkonzentrierens aus Stickstoff bereitet bei den Krypton-
messungen die gro¨ßten Probleme, da die effektive Henry-Konstante aller bisher gefundenen
Adsorbenzien klein ist. Aus diesem Grunde konnte das entwickelte Messverfahren noch nicht
zur Bestimmung des 85Kr-Gehaltes in Stickstoff angewendet werden. Andererseits wu¨rde es
eine pra¨zise Messung der effektiven Henry-Konstanten des verwendeten Adsorbens erlauben
vorherzusagen, welcher Anteil des Kryptons in einer Ku¨hlfalle zuru¨ckbleibt. Dadurch wird
eine Bestimmung des Kryptongehaltes in Stickstoff auch ohne ein Adsorbens, dass das Kryp-
ton vollsta¨ndig zuru¨ckha¨lt, mo¨glich. Deswegen wurden auch die Za¨hlrohrmessungen dem Ziel
gewidmet, mehr Informationen u¨ber die Adsorptionseigenschaften der Aktivkohle CarboAct
zu erlangen. Ich werde hier u¨ber die drei ersten Messungen berichten, die nach vollendeter
Entwicklung des Porbenaufbereitungs- und Messsytems durchgefu¨hrt wurden. Es handelt sich
zum einen um die Messung von 85Kr in 1,4 Liter Umgebungsluft und zum zweiten um eine
Doppelmessung des 85Kr-Gehaltes in dem Stickstoff, der fu¨r das Borexino-Experiment ver-
wendet wird. Tabelle 5.9 fasst die Dimensionen der verwendeten Fallen zusammen und gibt die
Retentionsvolumina fu¨r Krypton in Stickstoff an, die sich aus der experimentell ermittelten
effektiven Henry-Konstanten (H = 3 · 10−2 mol/(kg·Pa)) ergeben.
Messung von 85Kr in Luft
In Abschnitt 4.4.2 habe ich im Rahmen der Tests der fu¨r Krypton entwickelten Messproze-
duren festgestellt, dass es mit der 6 Gramm Aktivkohlefalle der Edelgasapparatur (
”
große
Aktivkohle“ in Tabelle 5.9) nicht mo¨glich ist, 2 cm3 Krypton verlustfrei aus etwa einem Liter
Luft herauszufiltern. Ursache dafu¨r ist der Stickstoff und der Sauerstoff, die sich bezu¨glich
ihrer Adsorption sehr a¨hnlich verhalten. Mit den Ergebnissen der vorherigen Abschnitte kann
dieser Effekt genauer quantifiziert werden. Bezu¨glich des Retentionsvolumens (siehe Tabelle
5.9) sollte es mo¨glich sein, etwa 1,4 Liter Luft u¨ber die Ku¨hlfalle zu pumpen ohne Krypton zu
verlieren. Jedoch zeigen die Messungen, dass das HETP im Falle des Tra¨gergases Stickstoff
sehr groß ist und die kleine Falle mit hoher Wahrscheinlichkeit ku¨rzer als ein theoretischer
Boden ist. Demnach beginnt der Durchbruch unverzo¨gert und es wird von Beginn an ein
sta¨ndig ansteigender Teil des Kryptons verloren gehen. Die nach dem in Abschnitt 4.3.5 be-
schriebenen Verfahren gemessene Aktivita¨t betra¨gt (720±60) mBq/m3 (Probe: 1,4 Liter Luft
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Name der Falle
”
große“ MoRExino- MoREx- Low Temp.
Aktivkohle∗) Falle Falle Adsorber
La¨nge [cm] 7,7 22 25 120
Innendurchmesser [cm] 0,9 5,5 8,0 11
Aktivkohlemasse [g] 6 60,9 156 ∼2000
Retentionsvolumen fu¨r
H = 3 · 10−2 mol/(kg·Pa) [m3] 0,01 1,2 3,0 38
∗) Die Namensgebung wurde aus Tabelle 3.1 bzw. Abbildung 3.1 u¨bernommen.
Tabelle 5.9: Zusammenstellung einiger Daten von vier Aktivkohlefallen, die im Rahmen des
Borexino-Experimentes zur Reinigung des Stickstoffs und zur Messung seiner Edelgasver-
unreinigungen zum Einsatz kamen.
aus dem Gran Sasso-Labor in Italien). Der Vergleich mit Abbildung 4.1 zeigt, dass dies etwa
der Ha¨lfte der Aktivita¨t entspricht, die zur Zeit in Freiburg als Grundkonzentration außer-
halb der Aktivita¨tsspitzen gemessen wird. Dies besta¨tigt die Vermutung, dass ein Teil des
Kryptons verlorengegangen ist. Demnach entha¨lt die Ku¨hlfalle zwar genug Adsorbens, hat
aber ungeeignete Dimensionen, da sie nicht lange genug ist. Das Abpumpen der Luft u¨ber
die Aktvikohlefalle fu¨hrt zu einer Reduktion der Partialdru¨cke. Damit wird auch die Zahl
der Teilchen, die adsorbiert werden ko¨nnen, vermindert: Es kann weniger Krypton in der
Falle festgehalten werden. Um diesen Effekt zu vermeiden, wurde bei den Messungen, die
im na¨chsten Abschnitt beschrieben werden, nicht bis zu einem niedrigen Enddruck gepumpt,
sondern ein starker Getter eingesetzt, um den Stickstoff zu entfernen.
Messung von 85Kr im Stickstoff
Versuchsaufbau und -durchfu¨hrung Zur Messung von Radon in dem Stickstoff, der
fu¨r das Borexino-Experiment verwendet wird, wurde eine mobile Extraktionseinheit kon-
struiert, die im wesentlichen aus zwei Aktivkohlefallen besteht und den Namen MoREx (fu¨r
Mobile Radon Extraktionseinheit) tra¨gt [Heu 00]. Zusa¨tzlich wurde eine kleinere, ebenfalls
mobile Aktivkohlefalle, die in Anlehnung an MoREx den Namen MoRExino tra¨gt, konstru-
iert, die so ausgelegt ist, dass sie auch direkt mit flu¨ssigem Stickstoff betrieben werden kann.
Einige relevante Daten zu den Fallen sind in Tabelle 5.9 zusammengestellt. Fu¨r die 85Kr-
Messungen wurde mit diesem Equipment der in Abbildung 5.5 dargestellte Versuchsaufbau
realisiert:
Flu¨ssiger Stickstoff wird zur Verwendung im Borexino-Experiment im Low Tempera-
ture Adsorber (LTA) vor allem von Radon gereinigt (vergleiche Abschnitt 1.2.4). Der da-
bei permanent produzierte hochreine Stickstoff entha¨lt noch ausreichend Krypton fu¨r Ak-
tivita¨tsmessungen. Er wird zuna¨chst in flu¨ssiger Phase durch die MoRExino-Falle geleitet,
danach verdampft und durch eine der MoREx-Falle geleitet. Beide Fallen werden wa¨hrend
dieser Prozedur in einem Ka¨ltebad von flu¨ssigem Stickstoff gehalten. Wa¨hrend die Temperatur
in der ersten Falle −196 ◦C war, lag sie in der zweiten Falle durch das sta¨ndige Einstro¨men des
warmen, gasfo¨rmigen Stickstoffs mit hohem Fluss (∼ 20 m3/h (STP)) nur bei etwa −160 ◦C.
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Low Temperature
Adsorber(LTA)
Vorratstank mit
flüssigem Stickstoff
Heizverdampfer
MoRExino-Falle
(Adsorption in
Flüssigphase)
MoREx-Falle
(Adsorption in
Gasphase)
Radon-freier Stickstoff
für BOREXINO
Gasanalyse-Teil
Abbildung 5.5: Versuchsaufbau zur 85Kr-Aktvita¨tsmessung im Stickstoff des Borexino-
Experimentes (Erla¨uterungen siehe Text).
Daher konnte der Stickstoff in dieser Falle nicht verflu¨ssigen und die Adsorption des Kryp-
tons fand ausschließlich aus der Gasphase statt. In der anderen Falle wurde dagegen mit
verflu¨ssigtem Stickstoff gearbeitet, dass heißt die Adsorption fand aus der Flu¨ssigphase statt.
Diese Unterschiede sind fu¨r die Interpretation der Messungen von Bedeutung. Nachdem etwa
150 m3 Stickstoff (STP) durch die beiden Fallen geleitet wurden, wurde eine Referenzprobe
genommen, die spa¨ter mit dem Massenspektrometer auf Krypton untersucht wurde. Die Ex-
traktion wurde nach 200 m3 gestoppt. Bevor ich zu den Ergebnissen komme, soll noch auf die
Entfernung des Stickstoffs nach beendeter Extraktion und auf den Transfer der Probe in eine
transportable weitere Falle, die direkt an die Edelgasapparatur angeschlossen werden kann,
eingegangen werden.
Nach der Extraktion sind die beiden Fallen vollsta¨ndig mit Stickstoff gesa¨ttigt. Wu¨rde
man sie in dieser Situation aufwa¨rmen, dann wu¨rde sich ein sehr hoher Druck aufbauen. Da-
her muss zuerst der Großteil des Stickstoffs bei −196 ◦C weggepumpt werden. Wie bei der
Luftmessung diskutiert, sollte zu langes Abpumpen vermieden werden, weil dann die Gefahr
besteht, dass auch Teile des Kryptons verloren gehen. Daher wird das Abpumpen bei etwa
einem Millibar Restdruck gestoppt und die Falle aufgewa¨rmt. Die Probe wird daraufhin mit
einer großen Getterpumpe in Kontakt gebracht, die in der Lage ist, die verbleibende Menge
Stickstoff zu verarbeiten. Dieser Prozess dauert ein bis zwei Stunden. Danach kann davon
ausgegangen werden, dass nur noch Edelgase in der Probe zuru¨ckbleiben. Diese werden dann
tra¨gergasfrei in eine kleinere Falle, die erwa¨hnte Transportfalle, zuru¨ckgefroren. Eine grobe
Abscha¨tzung ergibt, dass bei einer typischen Kryptonkonzentration von 50 ppt in dem unge-
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Probe aus MoRExino-Falle Probe aus MoREx-Falle
Za¨hlrohr # 156 # 43
Messzeit 48,9 Tage 22,6 Tage
Ereignisse 38 4104
Aktivita¨t (8 ± 4) µBq (4,3 ± 0,3) mBq
Tabelle 5.10: Ergebnisu¨bersicht u¨ber die 85Kr-Aktivita¨tsmessungen des Gran Sasso-
Stickstoffs.
reinigten Stickstoff des Gran Sasso-Labors bei einer 200 m3-Probe nicht mehr als 0,01 cm3
Krypton in der Probe sein ko¨nnen. Mit den Erkenntnissen aus Abschnitt 4.4.2 kann da-
von ausgegangen werden, dass die gesamte Menge Krypton auf die Transportfalle u¨berfroren
werden kann. Nachdem dieser Prozess fu¨r beide Fallen durchgefu¨hrt worden ist, werden die
Transportfallen demontiert und an die Edelgasapparatur angeschlossen, wo der in Abschnitt
4.3 beschriebene Aufbereitungsprozess stattfindet.
Ergebnisse und Interpretation Bei der Aufbereitung der Proben sah man in dem Chro-
matogramm zu Beginn zwei kleine Peaks, die Stickstoff und Argon zugeordnet werden ko¨nnen.
Der Argongehalt in dem Gran Sasso-Stickstoff wurde mit dem Massenspektrometer auf un-
gefa¨hr 10 ppm bestimmt. Deshalb genu¨gt schon eine kleine Aufkonzentrierung, wie sie selbst
im Falle von Argon stattfinden sollte, um den kleinen Peak zu erkla¨ren. Wegen der geringen
Gasmengen erfolgt die Abtrennung der beiden Komponenten problemlos. Die Ergebnisse der
Messungen sind in Tabelle 5.10 zusammengestellt.
Wie bereits erwa¨hnt wurden 200 m3 Stickstoff (STP) u¨ber die beiden Fallen laufen gelassen
bevor die Probe genommen wurde. Tabelle 5.9 zeigt, dass dies etwa 2 Gro¨ßenordnungen mehr
ist, als die Fallen aufnehmen ko¨nnen. Dementsprechend sind beide Fallen zum Zeitpunkt der
Probenahme mit Krypton gesa¨ttigt. Durch die Referenzmessung mit dem Massenspektrome-
ter ist bekannt, dass die Kryptonkonzentration in dem untersuchten Stickstoff 30 ppt betrug.
Da der Stickstoff des Gran Sasso-Labors in Italien produziert wird, wo es in der Na¨he weder
Wiederaufbereitungsanlagen noch Kernreaktoren gibt, kann davon ausgegangen werden, dass
die spezifische Konzentration von 85Kr in atmospha¨rischem Krypton keine ausgepra¨gten Spit-
zen aufweist, sondern konstant bei etwa 1,4 MBq 85Kr pro Kubikmeter Krypton liegt. Mit
dieser Information la¨sst sich aus der Messung der gesamten Aktivita¨t, die am Ende der Ex-
traktion auf der jeweiligen Falle akkumuliert ist, die Henry-Konstante auf eine unabha¨ngige
Art bestimmen und mit den Massenspektrometrie-Messungen vergleichen.
Die fu¨r die MoREx-Fallen gemessenen 4,3 mBq entsprechen damit etwa 1,9·10−7 mol
Krypton. Um zur effektiven Henry-Konstanten zu gelangen, muss die mit der Massenspek-
trometrie gemessene Kryptonkonzentration von 30 ppt in einen Partialdruck umgewandelt
werden, wobei die Temperatur wie erwa¨hnt etwa bei −160 ◦C lag und der Druck etwa 6 bar
war. Es ergibt sich ein Krypton-Partialdruck von 1,8·10−5 Pa. Damit kann die effektive Henry-
Konstante berechnet werden. Sie hat den Wert 7 · 10−2 mol/(kg·Pa). Dieses Ergebnis ist mit
106 KAPITEL 5. UNTERSUCHUNGEN VON ADSORBENZIEN
einigen systematischen Unsicherheiten verknu¨pft, die gegenu¨ber dem statistischen Fehler von
7 % dominant sind. Zum einen ist nicht garantiert, dass die Kryptonkonzentration im Stick-
stoff wa¨hrend der Messzeit konstant blieb. Desweiteren schwankten sowohl die Temperatur
wie auch der Druck in der Falle wa¨hrend der Messung und beeinflussten damit die Ad-
sorptionseigenschaften. Ohne weitere Messungen ist es nicht mo¨glich diese Effekte genauer
zu quantifizieren. Ein Vergleich mit den Massenspektrometriemessungen (Tabelle 5.6) und
den Ergebnissen des Leerstellen-Lo¨sungsmodells (Tabelle 5.8) zeigt, dass der u¨ber die Ak-
tivita¨tsmessungen erhaltene Wert fu¨r die effektive Henry-Konstante der gro¨ßte ist. Das ist
insbesondere u¨berraschend, wenn man bedenkt, dass die Temperatur nur −160 ◦C war. Ob-
wohl nicht erwiesen ist, ob die Abweichung signifikant ist, sei nochmals darauf hingewiesen,
dass dies die einzige der hier vorgestellten Messungen ist, bei der keine Verflu¨ssigung des
Stickstoffs in der Falle eintreten konnte. Ich werde nach der Diskussion der zweiten Probe
nochmals darauf zuru¨ckkommen.
Fu¨r die Probe, die mit der MoRExino-Falle genommen wurde, ergab sich ein Wert von
(8 ± 4) µBq (aufgenommen mit dem GNO-Za¨hlsystem). Dieser niedrige Wert stellt gleich-
zeitig eine Obergrenze fu¨r die nicht gemessene 85Kr-Blankaktivita¨t der Edelgasapparatur dar
und besta¨tigt damit die in Abschnitt 4.5.4 gemachte Annahme, dass die Nachweisgrenze durch
den Za¨hlrohruntergrund und nicht durch die Blankaktivita¨t bestimmt ist. Da die Masse der
MoRExino-Aktivkohle etwa halb so groß wie die Masse der Aktivkohle der MoREx-Falle ist,
bedeutet das Ergebnis, dass der Messwert fu¨r die effektive Henry-Konstante etwa 250 mal
kleiner ist, als der bei der MoREx-Falle erhaltene Messwert. Es liegen auch keine Hinweise
vor, die darauf hindeuten wu¨rden, dass ein Verlust aufgetreten wa¨re, denn die Prozedur, mit
der die Probe genommen wurde, war bei beiden Proben identisch. Der Widerspruch kann
aufgekla¨rt werden, wenn man das unterschiedliche Adsorptionsverhalten den unterschiedli-
chen Phasen zuschreibt. Es ist denkbar, dass der Stickstoff als Flu¨ssigkeit die Adsorption des
Kryptons sta¨rker behindert, als es in der Gasphase der Fall ist. Unter diesem Gesichtspunkt
wa¨re auch der relativ hohe Wert zu verstehen, der sich bei der MoREx-Messung im Verha¨ltnis
zu den Massenspektrometrie-Messungen ergab. Da bei den Massenspektrometrie-Messungen
nur mit einem sehr geringen Fluss gearbeitet wurde, konnte auch in diesem Fall teilweise
Verflu¨ssigung eintreten und dadurch eine Reduktion der Henry-Konstanten bewirkt werden.
Nur bei der MoREx-Messung war die Temperatur besta¨ndig ho¨her als −196 ◦C, so dass der
Stickstoff dauerhaft gasfo¨rmig vorlag.
5.4 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
Die Kombination der erhaltenen Resultate ergibt folgendes konsistentes Bild: Die Einzel-
komponenten-Adsorption von Argon und schwereren Edelgasen ist bei −196 ◦C an poro¨sen
unpolaren Adsorbenzien ein effektiver Prozess. Auch die Gegenwart von Helium a¨ndert daran
nichts, selbst wenn die entsprechenden Henry-Konstanten etwas reduziert werden. Die Situa-
tion a¨ndert sich fu¨r Argon und Krypton, wenn Stickstoff vorhanden ist, insbesondere wenn
kleine Mengen an Edelgasen aus großen Mengen Stickstoff entfernt werden sollen. Dies liegt
daran, dass Stickstoff a¨hnliche Adsorptionseigenschaften wie Argon und Krypton hat und da-
her die meisten der verfu¨gbaren Adsorptionspla¨tze besetzt. Diese stehen dann den Edelgasen
nicht mehr zur Verfu¨gung und die Selektivita¨t wird vermindert. Um diesem Effekt entgegen-
zusteuern, muss ein optimiertes Adsorbens gefunden werden. Fu¨r Edelgase bedeutet dies, dass
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das Adsorbens unpolar sein und eine geeignete Porengro¨ße haben muss. In solch einem hypo-
thetischen Adsorbens ist die Bindungsenergie fu¨r das entsprechende Edelgas im Verha¨ltnis zur
Bindungsenergie von Sticktsoff am gro¨ßten. Im Falle des bina¨ren Systems Argon/Stickstoff
sind selbst die theoretisch erreichbaren Unterschiede so klein, dass eine effektive Trennung
durch Adsorption in der Praxis ausgeschlossen ist.
Von den untersuchten Adsorbenzien lieferte Aktivkohle die besten Resultate fu¨r die Kryp-
ton/Stickstoff-Trennung. Hydrophobe Zeolithe wa¨ren gut geeignet, sofern sie mit niedriger
Polarita¨t und genu¨gend großen Poren hergestellt werden ko¨nnten. Gerade diese beiden Eigen-
schaften lassen sich aber nicht unabha¨ngig voneinander optimieren. Daher liefert die Aktiv-
kohle als Universal-Adsorbens bisher die besten Resultate. Die gemessenen Henry-Konstanten
sind jedoch zu klein, um den Stickstoff fu¨r das Borexino-Experiment hinreichend effizient
zu reinigen. Dazu wa¨re eine 1 bis 2 Gro¨ßenordnungen ho¨here Henry-Konstante notwendig
(vergleiche Abschnitt 1.2.4). Hoffnung auf Verbesserung bieten spezialisierte Kohlenstoff-
Adsorbenzien, die auf Basis der theoretischen Erkenntnisse dieser Arbeit ausgewa¨hlt wurden
und in naher Zukunft getestet werden.
Die in dieser Arbeit entwickelten Aktivita¨tsmessungen von 85Kr mit Proportionalza¨hlroh-
ren haben es gestattet, die Unterschiede zwischen der Adorption von Krypton in gasfo¨rmigen
und flu¨ssigem Stickstoff im direkten Vergleich zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigen, dass die
Krypton-Adsorption in der Flu¨ssigphase deutlich schlechter funktioniert, als in der Gasphase.
Unter diesem Gesichtspunkt kann auch die ungewo¨hnlich geringe Anzahl an theoretischen
Bo¨den, die bei den Massenspektrometrie-Messungen ermittelt wurde, anders interpretiert
werden. Dass die beste Anpassung der Durchbruchskurve an die Messwerte immer fu¨r einen
theoretischen Boden gelang, lag daran, dass der erste Messpunkt einer Messreihe meist eine
relativ große Unterdru¨ckung ergab, wa¨hrend die spa¨teren Messpunkte nur noch eine geringe
oder keine Unterdru¨ckung lieferten. Unter Beru¨cksichtigung der Zeitabsta¨nde der einzelnen
Messungen ergibt dies gerade einen sich exponentiell dem Maximalwert anna¨hernden Kur-
venverlauf, also einen Kurvenverlauf fu¨r genau einen theoretischen Boden. Eine alternative
Interpretation wa¨re nun, dass der Stickstoff in der Sa¨ule zu Beginn einer Messung, also kurz
nachdem die zuvor heiße Falle geku¨hlt wurde, noch nicht verflu¨ssigt ist. Nach den Resultaten
der Aktivita¨tsmessungen bedeutet dies, dass die Henry-Konstante, also auch der messbare Re-
duktionsfaktor, relativ groß ist. Folglich wird bei der ersten Messung einer Messreihe eine große
Unterdru¨ckung gemessen. Bei der zweiten Messung ist die gesamte Falle bereits mit flu¨ssigem
Stcikstoff gefu¨llt, was man auch an der geringeren Verdampfungsrate des Ku¨lstickstoffs fest-
stellen kann. Das wu¨rde bedeuten, dass die Adsorption deutlich schlechter ist und die messba-
re Unterdru¨ckung kleiner. Unter diesen Gegebenheiten ha¨tte die scheinbar niedrige Zahl der
Bo¨den ihre Ursache nur in der Phase des Tra¨gergases. Die gemessenen Henry-Konstanten
wa¨ren dann ein Zwischenwert zwischen den Henry-Konstanten fu¨r die Flu¨ssig- und fu¨r die
Gasphase.
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass diese Interpretation zur Zeit nur eine Hypothese
ist, die durch weitere Messungen besta¨tigt oder widerlegt werden muss.
Kapitel 6
226Ra in Wasser
In diesem Kapitel werden Ergebnisse von 222Rn- und 226Ra-Messungen in Wasser pra¨sentiert.
Dabei geschieht die Messung auch im Falle von 226Ra u¨ber einen Nachweis von 222Rn. Im
Gleichgewicht, nachdem prima¨r vorhandenes 222Rn zerfallen ist (t1/2(
222Rn)=3,82 Tage) oder
entfernt wurde, ist die 222Rn-Aktivita¨t in einer Wasserprobe gleich der 226Ra-Aktivita¨t, die
als konstant angenommen werden kann (t1/2(
226Ra)=1600 Jahre). Somit kann letztere durch
eine 222Rn-Messung bestimmt werden. Das Verfahren zum Nachweis von 222Rn in Wasser
ist ausfu¨hrlich in [Sim 00] und [Sim 03] beschrieben. Die Probenaufbereitung und der Nach-
weis im Za¨hlrohr fand nach der in Kapitel 4 beschriebenen Methode statt. Ziel der Untersu-
chungen war ein besseres Versta¨ndnis des Verhaltens von 226Ra in Wasser, insbesondere der
Wechselwirkung mit den Oberfla¨chen der Edelstahlbeha¨lter. Daneben wurden im Rahmen des
Borexino-Experimentes routinema¨ßige Tests des Abschirmwasser der CTF durchgefu¨hrt, die
zur Abscha¨tzung des externen Untergrundes dienen. Schließlich habe ich eine Reihe von Un-
tersuchungen gemacht, deren Ziel die Entwicklung eines empfindlicheren Messverfahrens fu¨r
226Ra war.
6.1 Radiumablagerungen auf Stahloberfla¨chen
Wird 226Ra-haltige Wasser in einen Beha¨lter gefu¨llt, so kann sich ein Teil des Radiums an
dessen Wa¨nde absetzen. Dadurch erho¨ht sich die 222Rn-Blankaktivita¨t des Beha¨lters. Wird
dieser Beha¨lter als Teil eines Systems zum Nachweis von 222Rn eingesetzt, so vermindert
das die Sensitivita¨t dieses Messsystems. In dieser Arbeit wurde die Radiumablagerung an
zwei Edelstahlbeha¨ltern beobachtet. Es handelt sich zum einen um die gro¨ßere der beiden in
[Rau 00] beschriebenen Kammern fu¨r Emanationsmessungen (Volumen ∼ 80 Liter, Oberfla¨che
∼ 1 m2). Der andere Beha¨lter ist der 480 Liter Tank (Oberfla¨che: ∼ 3,5 m2) des
”
Systems zur
Radountersuchung von Wasser“ (engl.: System for The Radon Assay of Water, kurz Straw),
der zur U¨berpru¨fung der Wasserqualita¨t in Borexino eingesetzt wird [Sim 00, Sim 03].
6.1.1 Großer Emanationskessel
Die 222Rn-Blankaktivita¨t des großen Emanationskessels war vor diesen Tests (255 ± 30) µBq
in Sa¨ttigung. Dabei ist jedoch zu beachten, dass dieser Wert mit einer Bodenplatte aus Edel-
stahl in dem Beha¨lter gemessen wurde, die bei den hier beschriebenen Messungen nicht ver-
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wendet wurde. Der letzte ohne Bodenplatte gemessene Wert von etwa 160 µBq liegt schon
etwa vier Jahre zuru¨ck. Daher ist es nicht klar, ob die Bodenplatte alleine die Erho¨hung der
Blankaktivita¨t bewirkt hat, oder ob es sich um eine Verschlechterung im Laufe der Zeit han-
delt.
Fu¨r diese Messungen wurden etwa 55 Liter Wasser mit einem 226Ra-Standard mit einer
Aktivita¨t von (20,0 ± 0,7) mBq dotiert und in den Kessel gefu¨llt. Nach 8 Wochen wurde der
Kessel geleert, gru¨ndlich ausgespu¨lt und mit reinem Helium fu¨r Blankmessungen pra¨pariert.
Der Mittelwert von drei konsistenten Messungen war (435 ± 32) µBq. Das bedeutet, dass sich
200 µBq bis 250 µBq 226Ra also etwa 1 % der gesamten Aktivita¨t, an der Wand abgesetzt
haben. Da 226Ra im Wasser als Ra2+-Ion vorliegt, la¨sst sich das Reaktionsgleichgewicht durch
eine Erniedrigung des pH-Wertes von der Wand in die flu¨ssige Phase verschieben. Dadurch
wird es mo¨glich den Beha¨lter mit einer Sa¨urebehandlung wieder von dem 226Ra zu befreien.
Zu diesem Zweck wurden in den Kessel 60 Liter einer 1,8 %igen Salpetersa¨ure gegeben und
u¨ber Nacht stehen gelassen. Nach gru¨ndlichem Ausspu¨len mit destilliertem Wasser wurde er
wiederum fu¨r Blankmessungen vorbereitet. Das Resultat war positiv, denn die Blankaktivita¨t
konnte durch die Sa¨urebehandlung wieder auf den urspru¨nglichenWert zuru¨ckgefu¨hrt werden.
6.1.2 Straw
Die Entfernbarkeit von 226Ra-Ionen von Edelstahlbeha¨ltern durch eine Sa¨urebehandlung konn-
te auch mit dem Straw demonstriert werden. Fu¨r den Straw liegt eine durchgehende Serie
von Blankmessungen seit der Herstellung des Tanks vor. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.1 und
in Abbildung 6.1 zusammengestellt. Dabei sind verschiedene Phasen in der zeitlichen Entwick-
lung der Blankaktivita¨t zu erkennen. Zu Beginn hatte der neu hergestellte und elektropolierte
Tank eine Blankaktivita¨t von 1,5 mBq. Nimmt man an, dass die Blankaktivita¨t mit der Ober-
fla¨che skaliert, so erscheint dieser Wert im Vergleich zur Blankaktivita¨t des Emanationskessels
relativ hoch. In den folgenden zwei Jahren wurde der Straw intensiv fu¨r Messungen im Rah-
men von Borexino eingesetzt (siehe na¨chstes Kapitel). Als daraufhin im Sommer 2001 einige
weitere Messungen durchgefu¨hrt wurden, waren die Ergebnisse nicht konsistent. Es deutete
sich aber bereits an, dass der Blank angestiegen war. Bei einer weiteren Serie von Messungen
im Fru¨hjahr 2002 zeigte sich klar, dass die Blankaktivita¨t auf u¨ber 2 mBq angestiegen war.
Dies kann entweder durch eine schrittweise ansteigende 226Ra-Ablagerung infolge der vielen
gemessenen Proben oder durch eine nicht ausreichende Abdichtung begru¨ndet sein. Zuna¨chst
wurden deshalb die Dichtungen des großen Hauptflansches gegen ein neues verbessertes Sy-
stem aus vier Dichtungen ausgetauscht. Das Resultat war eine kleine, jedoch statistisch nicht
signifikante Verbesserung. Daraufhin wurde eine analoge Sa¨urereinigung wie fu¨r den Emanati-
onskessel durchgefu¨hrt. Dadurch konnte die Blankaktivita¨t des Straw auf (0,91 ± 0,06) mBq
reduziert werden – ein Wert der sogar unter dem Wert nach dem Bau liegt.
6.2 CTF-Wassermessungen
Im CTF-Detektor (siehe Abschnitt 1.2.3) wird der Szintillator in der inneren Nylonblase di-
rekt von hochreinem Wasser umgeben. Nachdem dieses Wasser im Jahre 2000 direkt nach
der Produktion sowie spa¨ter an einigen Stellen innerhalb des Detektors mit dem Straw auf
seinen 222Rn- und 226Ra-Gehalt u¨berpru¨ft wurde [Sim 03], trat eine Messpause der CTF ein,
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Datum 222Rn-Blankaktivita¨t
in Sa¨ttigung [mBq]
28.10.99 1,2 ± 0,2
01.11.99 1,5 ± 0,3
05.11.99 2,0 ± 0,4
18.11.99 1,4 ± 0,1
04.10.00 1,9 ± 0,1
19.03.01 1,3 ± 0,1
16.05.01 2,5 ± 0,3
24.05.01 1,4 ± 0,2
23.07.01 2,4 ± 0,2
01.08.01 2,0 ± 0,3
22.01.02 2,1 ± 0,2
19.03.02 2,7 ± 0,2
22.03.02 2,4 ± 0,4
18.04.02 2,3 ± 0,3
Austausch der Dichtung des großen Flansches
25.04.02 1,9 ± 0,2
02.05.02 1,9 ± 0,1
Reinigung mit Salpetersa¨ure
18.07.02 1,0 ± 0,1
15.09.02 0,8 ± 0,1
19.09.02 1,0 ± 0,2
24.09.02 0,9 ± 0,1
Tabelle 6.1: Die zeitliche Entwicklung der Straw-Blankaktivita¨t.
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Abbildung 6.1: Die zeitliche Entwicklung der Straw-Blankaktivita¨t.
bei der der Detektor geleert wurde. In dieser Zeit wurden weitere Probenahmestellen instal-
liert, die es erlauben, Proben aus verschiedenen Ho¨hen sowie verschiedenen Absta¨nden von
der Tankwand zu entnehmen. Daneben gab es noch zwei weitere Mo¨glichkeiten eine Probe zu
nehmen: A¨hnlich wie im Design des Borexino-Detektors (vergleiche Abschnitt 1.2.2) besitzt
auch der CTF-Detektor ein System aus zwei Nylonblasen, eine, die den Szintillator entha¨lt
und eine, die weiter außen als Diffusionsbarriere gegen Radon wirkt. Es war mo¨glich aus die-
sem a¨ußeren Ballon im Bereich des Su¨dpols, das heißt am unteren Ende, Proben zu nehmen.
Vor der Fu¨llung der inneren Nylonblase mit Szintillator war auch diese fu¨r einige Wochen mit
Wasser gefu¨llt. Als dieses Wasser aus dem Detektor enfernt wurde, wurde auch davon eine
Probe gemessen.
Alle erhaltenen Ergebnisse sind in Tabelle 6.2 zusammengestellt. Nach der Wiederbefu¨l-
lung der CTF, das heißt ab August 2001, muss davon ausgegangen werden, dass die Blankak-
tivita¨t des Straw bereits oberhalb von 2 mBq lag. Dadurch verschlechtert sich die Nachweis-
grenze fu¨r 226Ra in Wasser von 1 mBq/m3 auf etwa 2 mBq/m3. Die neueren Werte fu¨r 226Ra
sind ausnahmslos Obergrenzen. Dies beweist, dass der 226Ra-Gehalt im Abschirmwasser der
CTF die Erfordernisse von ungefa¨hr 1 mBq/m3 erfu¨llt.
Die Interpretation der Ergebnisse der 222Rn-Messungen ist komplizierter. Dazu muss
zuna¨chst bemerkt werden, dass der CTF-Tank innen mit Permatex, einem Epoxydharz, das
als Korrosionsschutz dient, bestrichen ist. Es ist bekannt, dass Permatex 222Rn emaniert
[Rau 99]. Daher ist zu erwarten, dass die 222Rn-Konzentration in der Na¨he der Wand gro¨ßer
ist, als im Innern des Detektors. Diese Tendenz ist auch bei den Messwerten zu erkennen. Die
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Datum Ho¨he Abstand von 222Rn-Konzentration 226Ra-Konzentration
[m] Tankwand [m] [mBq/m3] [mBq/m3]
06.07.2000 1,6 0 29,3 ± 1,3 < 30 (90% C.L.)
09.07.2000 Su¨dpol des Rn-Schutzballons 5,2 ± 0,9 2,7 ± 0,9
13.07.2000 3 0,4 16,1 ± 1,1 1,7 ± 0,5
16.07.2000 0,4 0 26,8 ± 1,0 < 1 (90% C.L.)
03.08.2001 4 1,3 5,5 ± 0,5 < 2 (90% C.L.)
06.08.2001 4 2,4 4,9 ± 0,5 —
07.08.2001 7 2,8 23,3 ± 1,6 —
08.08.2001 7 1,3 65,9 ± 2,8 —
08.08.2001 7 2,8 23,8 ± 1,4 —
09.08.2001 7 0 27,8 ± 0,7 < 2 (90% C.L.)
12.10.2001 7 2,8 6,6 ± 0,8 < 2 (90% C.L.)
19.10.2001 3 0,4 5,3 ± 0,4 —
19.10.2001 7 0 16,8 ± 0,9 —
20.10.2001 7 1,3 7,6 ± 0,5 —
14.12.2001 Innerer Nylonballon — < 2 (90% C.L.)
27.02.2002 Su¨dpol des Rn-Schutzballons 4,9 ± 0,4 < 2 (90% C.L.)
Tabelle 6.2: 222Rn- und 226Ra-Konzentration im Abschirmwasser der CTF.
hohen Aktivita¨ten, die bei den Proben am 07.08.01 und 08.08.01 in 7 Metern Ho¨he gemes-
sen wurden, haben eine andere Erkla¨rung. Sie traten bei spa¨teren Messungen (19.10.01 und
20.10.01) nicht mehr auf. Es handelte sich dabei also nur um eine tempora¨re Kontmination.
Spa¨ter stellte sich heraus, dass kurz vor den Messungen, bei denen die hohe Aktivita¨t auf-
trat, 222Rn aus der Luft in das Blanket, also die Gasschicht oberhalb des Abschirmwassers,
eingetreten war. Damit la¨sst sich auch erkla¨ren, warum die erho¨hte Aktivita¨t nur in 7 Metern
Ho¨he, also weit oben im Detektor, bemerkbar war. Auffallend ist, dass bei keiner Wasser-
probe ein 222Rn-Gehalt kleiner als etwa 5 mBq/m3 festgestellt wurde. Ein Vergleich mit der
gemessenen Obergrenze fu¨r 226Ra zeigt, dass kein Gleichgewicht vorliegt. Es muss also weitere
222Rn-Quellen im Detektor geben. Neben dem Permatex kommen dafu¨r zum Beispiel die Pho-
tomultiplier und die Kabel in Frage. Auch der 222Rn-Gehalt innerhalb der Diffusionsbarriere
ist nicht mit dem 226Ra in Gleichgewicht. Hierzu muss jedoch bemerkt werden, dass der Ny-
lonballon in der Su¨dpolregion nicht dicht ist, da die Halteleinen fu¨r die innere Nylonblase dort
durchgefu¨hrt werden. Daher besteht die Mo¨glichkeit, dass Wasser aus dem inneren Bereich
mit Wasser aus dem a¨ußeren Bereich vermischt wird. Aufgrund technischer Schwierigkeiten
war es nicht mo¨glich eine Probe aus der dichten Nordpolregion des Nylonballons zu nehmen.
Indirekte Abscha¨tzungen anhand der Ereignisrate im Szintillator deuten jedoch darauf hin,
dass das 222Rn dort im Gleichgewicht mit dem 226Ra ist.
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6.3 Neues Messverfahren fu¨r 226Ra in Wasser
Im Hinblick auf zuku¨nftige Anwendungen wurde in dieser Arbeit auch versucht ein Verfahren
zu entwickeln, das eine ho¨here Sensitivita¨t besitzt, als das Messverfahren mit dem Straw,
das auch mit dem neuen niedrigeren Blank nur eine Nachweisgrenze von etwa 1 mBq/m3
hat. Dazu sollte das Radium zuna¨chst aus einer gro¨ßeren Menge Wasser aufkonzentriert wer-
den. Gelingt es die Probenmenge zu verzehnfachen, so sollte die Nachweisgrenze auch um
eine Gro¨ßenordnung verbessert werden ko¨nnen. Dazu ist ein Adsorbens notwendig, das in
Wasser gelo¨stes Radium effizient aufnimmt. Es ist bekannt, dass Braunstein (MnO2) auf-
grund seiner schneller Adsorptionskinetik ein geeignetes Material zum effizienten Aufnehmen
von Radium ist [Kou 95]. Braunstein liegt gewo¨hnlich in Form eines dichten feinen Pulvers
vor, durch das nur schwer eine große Menge Wasser fließen kann. Daher konzentrierte sich
die Suche zuna¨chst auf einen Tra¨ger, auf den das Manganoxid stabil aufgetragen werden.
MnO2 wurde schon erfolgreich auf Polyamidscheibchen aufgetragen [Eik 01] und zur
226Ra-
Messung in Wasser angewendet. Durch die kleine Oberfla¨che sind aber Expositionszeiten von
vielen Stunden notwendig, um einen großen Anteil des Radiums festzuhalten. Auch in dem
kanadischen Sonnenneutrinoexperiment SNO wird eine auf der Adsorption von Radium in
Manganoxid basierende Messmethode verwendet [SNO 03]. Die dabei erreichte Sensitivita¨t
von etwa 50 µBq/m3 beweist, dass das Verfahren auch fu¨r den Low-Level-Bereich geeignet
ist. Allerdings ist das Verfahren zum Beschichten der dort verwendeten Acrylkugeln schwierig
und nur mit viel Erfahrung durchfu¨hrbar. In dieser Arbeit wurde daher versucht eine einfache
und effiziente Methode fu¨r die Verwendung von Manganoxid zur Radiummessung in Wasser
zu finden.
6.3.1 Test verschiedener MnOX-basierter
226Ra-Adsorbenzien
Die Beschichtung eines Tra¨germaterials mit Manganoxid wurde jeweils wie folgt vorgenom-
men: Das zu beschichtende Material wurde in eine wa¨ssrige Kaliumpermanganatlo¨sung gege-
ben, die dann bis fast zum Siedepunkt erhitzt wurde. Dabei bildet sich auf dem Tra¨ger eine
Manganoxidschicht. Je nach Tra¨germaterial dauerte dieser Reduktionsprozess von wenigen
Sekunden bis einige Stunden. In manchen Fa¨llen wurde zu der Lo¨sung noch etwa 1 % Schwe-
felsa¨ure hinzugegeben, um die Reduktion zu beschleunigen. Da die exakte Sto¨chiometrie des
Manganoxides nicht bestimmt wurde, halte ich mich hier an die in [SNO 03] eingefu¨hrte No-
menklatur und bezeichne die Beschichtung als MnOX. Der wichtigste Parameter, der bei den
einzelnen Proben vera¨ndert wurde, war die KMnO4-Konzentration in der Lo¨sung.
Nach der Impra¨gnierung wurde mit den abgespu¨lten und getrockneten Proben eine klei-
ne Adsorptionssa¨ule (Masse des Adsorbens im Grammbereich) pra¨pariert. Zum Test der
Ru¨ckhalteeffizienz wurden 100 ml einer 226Ra-Lo¨sung pra¨pariert. Die Aktivita¨tsbestimmung
fand mit einem Germanium-Spektrometer u¨ber die 186 keV Linie von 226Ra statt. Typische
verwendete Aktivita¨ten lagen im Bereich von 3 Bq pro 100 ml Lo¨sung. Diese Lo¨sung wurde
dann u¨ber die Adsorptionssa¨ule gegeben und unten wieder aufgefangen. Sie wurde daraufhin
erneut mit dem Germanium-Spektrometer untersucht. Eine konservative Abscha¨tzung der
Empfindlichkeit dieser Messungen ergibt, dass fu¨r den Fall, dass kein Signal mehr sichtbar
ist, mehr als 95 % des Radiums auf der Sa¨ule ha¨ngengeblieben sind. Die Ergebnisse der Mes-
sungen sind in Tabelle 6.3 zusammengestellt.
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Nr. Tra¨ger- KMnO4- H2SO4-
226Ra auf Bemerkungen
material Konz. Konz. MnOX
1 Aktivkohle CarboAct 2 % — > 95 % MnOX haftet nicht
2 Aktivkohle CarboAct 2 % — > 95 % MnOX haftet nicht
hoch-aktiviert
3 Aktivkohle Merck 2 % — > 95 %
2 %ige KMnO4-Lsg.
4 Aktivkohle Gallex ∼ 4 % — > 95 % sofort reduziert, daher
nochmals KMnO4 dazu
5 Nylon Pellets (1-2 mm) 0,75 % ∼ 1 % ∼ 27 % nicht effizient
6 Nylon Fasern 2 % — > 95 % Faser wird zersto¨rt
7 Nylon Fasern 0,5 % — ∼ 85 % Faser bru¨chig
8 Nylon Fasern 0,1 % — ∼ 46 % nicht effizient
9 Polypropylen Fasern 2 % ∼ 0,8 % > 95 %
Tabelle 6.3: Die Ergebnisse der Tests verschiedener mit MnOX-beschichteter
226Ra-
Adsorbenzien.
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Zuna¨chst wurde die auch fu¨r die Gasadsorptionsmessungen verwendete Aktivkohle Car-
boAct getestet. Die Beschichtung gelang problemlos, doch als nach dem Trocknen die 226Ra-
Lo¨sung auf die Aktivkohle gegeben wurde, wurde die MnOX-Schicht abgewaschen. Die
226Ra-
Lo¨sung wurde vor der erneuten Messung mit dem Germanium-Spektrometer gefiltert. Es
stellte sich heraus, dass das gesamte Radium auf der Sa¨ule oder in dem Filter, nicht jedoch
in der Lo¨sung war. Auch die Verwendung einer ho¨her aktivierten Aktivkohle vom gleichen
Typ a¨nderte an dem Ergebnis nichts. Die Aktivkohle CarboAct unterscheidet sich a¨ußerlich
deutlich von gewo¨hnlichen Aktivkohlen. Sie hat eine glatte Oberfla¨che mit einem hohen Re-
flexionsvermo¨gen. Um zu u¨berpru¨fen, ob die Beschichtung einer Aktivkohle mit Manganoxid
nur bei der CarboAct oder generell nicht funktioniert, wurden zwei weitere Aktivkohlen be-
schichtet, die jedoch aufgrund ihres relativ hohen intrinsischen 226Ra-Gehaltes nicht fu¨r emp-
findliche 226Ra-Messungen in Frage kommen. Neben einer Aktivkohle der Firma Merck war
dies eine Kohle, die fru¨her in dem Gallex-Experiment eingesetzt wurde. Beide Aktivkohlen
ließen sich mit einer stabilen MnOX-Schicht versehen, die auch von der
226Ra-Lo¨sung nicht
abgewaschen wurde. Die Gallex-Aktivkohle ist sogar so stark reduzierend, dass eine 2 %ige
KMnO4-Lo¨sung zur vollsta¨ndigen Impra¨gnierung nicht ausreichte und noch mehr KMnO4
hinzugegeben werden musste. Auch die 226Ra-Adsorption funktionierte bei beiden beschich-
teten Kohlen gut.
Damit war gezeigt, dass eine Beschichtung von Aktivkohlen im Prinzip mo¨glich ist. Da
aber keine weiteren 226Ra-freien Aktivkohlen außer CarboAct bekannt sind, scheidete Ak-
tivkohle als Tra¨germaterial zuna¨chst aus. Aus dem Borexino-Experiment ist bekannt, dass
Nylon sehr wenig 226Ra enthalten kann [Zuz 03] und damit als Tra¨germaterial in Frage kommt.
Daher wurden 1-2 mm große Pellets aus Nylon auf ihre Impra¨gnierbarkeit untersucht. Das
Ergebnis war, dass die Beschichtung zwar mo¨glich ist, dass jedoch nur wenig Radium von den
Pellets zuru¨ckgehalten wird. Die Ursache dafu¨r ist wahrscheinlich die kleine Oberfa¨che. Der
na¨chste Schritt war deshalb die Verwendung von du¨nnen Nylonfasern (Dicke einer Einzelfaser
etwa 20 µm). Hier zeigte sich, dass die Nylonpolymere offensichtlich durch die KMnO4-Lo¨sung
angegriffen und zersto¨rt werden, denn die Fasern zerfielen nach der Behandlung in staubfeine
Bruchstu¨cke. Dieser Effekt wurde bei den Pellets aufgrund ihrer Gro¨ße nicht bemerkt. Trotz
der zerbrochenen Fasern wurde ein Adsorptionstest durchgefu¨hrt, der ein positives Resultat
lieferte: Wie bei den Aktivkohlen blieb mehr als 95 % des Radiums in der Sa¨ule zuru¨ck. Um die
Struktur der Fasern zu erhalten, wurden daraufhin Tests mit niedrig konzentrierterer KMnO4-
Lo¨sung gemacht (Proben 7 und 8). Wie erwartet ging die Bru¨chigkeit in den Nylonfasern mit
abnehmender KMnO4-Konzentration zuru¨ck. Gleichzeitg verschlechterte sich aber auch das
Ru¨ckhaltevermo¨gen fu¨r Radium. Die letzte getestete Probe waren Fasern aus Polypropylen.
Polypropylen ist anders als Nylon ein reiner Kohlenwasserstoff. Wie sich zeigte lassen sich
Polypropylen-Fasern problemlos impra¨gnieren ohne bru¨chig zu werden. Daru¨berhinaus hal-
ten sie auch im Rahmen der Messgrenze das gesamte Radium zuru¨ck und sind somit die beste
Wahl als Adsorbens fu¨r einen hochempfindlichen Nachweis von 226Ra.
6.3.2 Emanationsmessungen
Ein noch nicht diskutiertes Problem ist die Kontamination des KMnO4. Durch eine zu star-
ke 222Rn-Emanation des Adsorbens wird die Messempfindlichket vermindert. Daher wurden
einige Messungen zur 222Rn-Emanation von KMnO4 gemacht, die in der oberen Ha¨lfte von
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Probe Masse Temp. 222Rn-Emanation in Sa¨ttigung
[Gramm] [◦C] [mBq] [mBq/kg]
KMnO4-Kristalle 707 ∼ 25 2,8 ± 0,3 4,0 ± 0,4
∼ 25 2,8 ± 0,2 4,0 ± 0,3
∼ 25 3,0 ± 0,2 4,3 ± 0,3
Mittelwert: 2,9 ± 0,1 4,1 ± 0,2
4 %ige KMnO4-Lo¨sung 50 ∼ 25 0,27 ± 0,10 134 ± 47
∼ 25 0,16 ± 0,09 77 ± 43
4,5 %ige KMnO4-Lo¨sung gereinigt 600 ∼ 25 0,41 ± 0,06 22,8 ± 3,1
mit MnOX-beschichteter Aktivkohle ∼ 25 0,26 ± 0,05 14,2 ± 0,6
Gallex Aktivkohle (unbeschichtet) 207 ∼ 25 63,9 ± 3,4 300 ± 16
mit MnOX-Beschichtung 35,8 ∼ 25 6,3 ± 0,5 176 ± 15
∼ 230 143 ± 7 3990 ± 200
mit MnOX und
226Ra 13,6 ∼ 25 182 ± 9 —
∼ 240 800 ± 16 —
befeuchtete Nylon-Fasern mit ∼ 25 1360 ± 40 —
MnOX und
226Ra ∼ 25 1090 ± 30 —
Polypropylen-Fasern ∼ 25 747 ± 10 —
mit MnOX und
226Ra
Tabelle 6.4: Ergebnisse verschiedener Emanationsmessungen zur 226Ra-Messung mit MnOX-
beschichteten Adsorbenzien.
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Tabelle 6.4 aufgelistet sind. Fu¨r diese Messungen wurde die Probe in einem geeigneten Gefa¨ß
direkt an die in Kapitel 3.1 beschriebene Apparatur angeschlossen und nach dem in Abschnitt
4.3.4 beschriebenen Verfahren aufbereitet.
Das Rohmaterial, die KMnO4-Kristalle, haben eine Emanationsrate von etwa 4 mBq/kg.
Diese Zahl ha¨ngt aber von der Form des Kristalls, insbesondere von dem Verha¨ltnis von Vo-
lumen zu Oberfla¨che ab, denn aufgrund der kleinen Diffusionsfa¨higkeit von Radon in einem
kristallinen Festko¨rper wird nur der Anteil emaniert, der durch den Zerfall eines nahe an der
Oberfla¨che sitzenden 226Ra-Atoms entsteht. Daher wurde auch die Emanation einer KMnO4-
Lo¨sung gemessen, bei der das gesamte entstehende 222Rn und damit der 226Ra-Gehalt messbar
ist. Das Ergebnis ist eine etwa 25 mal ho¨here 222Rn-Emanation, als im Falle der Kristalle,
also etwa 100 mBq/kg. Die Masse bezieht sich dabei auf das reine KMnO4, nicht auf die
Lo¨sung. Nimmt man an, dass fu¨r die Beschichtung einer fu¨r empfindliche Messungen hinrei-
chend großen Menge Tra¨germaterial (Polypropylen) 500 ml einer 2 %igen KMnO4-Lo¨sung
beno¨tigt wu¨rden, so bedeutet das, dass bis zu 10 Gramm des KMnO4 auf das Tra¨germaterial
u¨bertagen werden ko¨nnte – entsprechend einer 222Rn-Emanationsrate von 1 mBq. Dies etwa
eine Gro¨ßenordnung zu viel. Zur Reinigung der KMnO4-Lo¨sung wurde folgendes Verfahren
getestet. Da die Gallex Aktivkohle sich gut impra¨gnieren ließ und auch Radium gut fest-
hielt (siehe Tabelle 6.3), wurde die KMnO4-Lo¨sung u¨ber eine Sa¨ule mit dieser impra¨gnierten
Aktivkohle gegeben. Das Ergebnis war eine Reduktion der 226Ra-Aktivita¨t um einen Faktor
4 bis 5, also ein geringerer Wert als der, der bei den Tests mit den 226Ra-Lo¨sungen gemessen
wurde. Eine wiederholte Anwendung der Prozedur sollte dennoch die erforderliche Reinheit
liefern.
Die Messung des adsorbierten Radiums soll u¨ber die 222Rn-Emanation erfolgen. Die Effi-
zienz dieses Re-Emanationsprozesses wurde ebenfalls getestet (untere Ha¨lfte von Tabelle 6.4).
Zuerst wurde die Gallex-Aktivkohle getestet: Wie erwartet weist sie unbeschichtet eine hohe
222Rn-Emanationsrate von 300 mBq/kg auf. Dieser Wert wurde durch die Beschichtung auf
etwa die Ha¨lfte reduziert. Dies zeigt, dass die MnOX-Schicht in gewissem Maße eine Barrie-
re fu¨r Radon darstellt. Bei erho¨hter Temperatur (230 ◦C) zeigt sich dagegen eine erho¨hte
Emanationsrate. Nachdem der Sa¨ulentest mit dieser Aktivkohle durchgefu¨hrt wurde, bei dem
praktisch die gesamte 226Ra-Aktivita¨t von ∼3 Bq auf der beschichteten Aktivkohle zuru¨ck
blieb (siehe Tabelle 6.3), wurde die Emanation nochmals gemessen. Bei Zimmertemperatur
wurde unter Beru¨cksichtigung der Blankaktivita¨t nur eine 222Rn-Emanationsrate von ungefa¨hr
175 mBq gemessen, das heißt etwa 6 % der erwarteten Aktivita¨t. Dieser Wert konnte auch
durch Erhitzen auf nur knapp u¨ber 20 % gesteigert werden. Die Ergebnisse deuten darauf
hin, dass das Radium so tief in die MnOX-Schicht eingebaut wird, dass ein großer Teil des
beim Zerfall entstehende Radons nicht emaniert werden kann.
A¨hnliche Messungen wie fu¨r die Gallex-Aktivkohle wurden auch fu¨r die (zerbrochenen)
Nylon-Fasern sowie fu¨r die Polypropylen-Fasern durchgefu¨hrt. Dabei wurde auf die Bestim-
mung der Blankaktivita¨t verzichtet, denn gegenu¨ber den 3 Bq des 226Ra-Standards ist diese
sicher vernachla¨ßigbar. Da die Fasern nicht hitzebesta¨ndig sind, scheidet eine Temperatur-
erho¨hung zur Verbesserung der Radonemanation aus. In [Wo´j 00] wurde jedoch gezeigt, dass
sich das Diffusionsvermo¨gen und damit auch die Emanationsrate in feuchtem Nylon erho¨ht.
Daher wurden die MnOX-beschichteten Nylonfasern mit dem daran adsorbierten Radium in
feuchtem Zustand gemessen. Die erste Messung ergab eine Emanationsrate von etwa 45 %,
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wa¨hrend sie im zweiten Fall bei etwa 30 % lag. Der niedrigere Wert bei der zweiten Mes-
sung wurde durch die teilweise Trocknung der Fasern wa¨hrend der ersten Messung (durch
das Durchspu¨len mit dem Tra¨gergas Helium) bewirkt. Dies besta¨tigt die Erwartung, dass
Feuchtigkeit die Radonemanation verbessert. Bei den beschichteten Polypropylen-Fasern, die
in trockenem Zustand gemessen wurden, liegt die Emanationsrate nur bei 15 %. Nimmt man
an, dass das Diffusionsvermo¨gen von Radon in Nylon und in Polypropylen a¨hnlich ist, so kann
auch dieses Ergebnis mit dem Einfluß der Feuchtigkeit erkla¨rt werden.
Es bleibt festzuhalten, dass es in keinem Fall gelungen ist, eine Emanationsrate von mehr
als 50 % zu erreichen. Am aussichtsreichsten sind derzeit sowohl fu¨r die Adsorption als auch
fu¨r die Re-Emanation befeuchtete Polypropylen-Fasern. Dabei muss sich zeigen, ob die Bedin-
gungen (Feuchtigkeit, Temperatur, Tra¨gergasfluss) derart stabilisiert werden ko¨nnen, dass die
Re-Emanationsrate einen reproduzierbaren, festen Wert annimmt. Nur in diesem Fall kann
das Messverfahren auch bei Emanationsraten, die kleiner als 100 % sind, zuverla¨ssig ange-
wendet werden. Desweiteren besteht die Mo¨glichkeit, MnOX-beschichtetes Polypropylen zur
selektiven Entfernung von Radium aus gereinigtem Wasser zu verwenden. Zu diesem Zweck
ko¨nnten statt Fasern ein Polypropylen-Filter impra¨gniert werden, der dann in die Leitung,
durch die das gereinigte Wasser fließt, eingebaut werden ko¨nnte. Da fu¨r solche Anwendun-
gen eine Re-Kontamination des Wassers verhindert werden muss, kommt KMnO4 wegen des
gefa¨hrlichen 40K nicht als Ausgangsmaterial in Frage. Die Verwendung von NaMnO4 statt
KMnO4 u¨berwindet dieses Problem und wurde bereits erfolgreich von [SNO 03] getestet.
Kapitel 7
Messung von Uran mit AMS
In diesem Kapitel werden erste Schritte zur Entwicklung eines neuen Messverfahren fu¨r den
empfindlichen Nachweis von Uran, insbesondere fu¨r die Bestimmung des Urangehaltes in
Ytterbium, vorgestellt. Dieses Messverfahren war fu¨r das Lens-Projekt von Bedeutung (ver-
gleiche Kapitel 1.3). Die Idee fu¨r den Nachweis war die direkte Messung mittels Beschleu-
nigermassenspektrometrie (englisch: Accelerator Mass Spectrometry, kurz: AMS). Daneben
wurden noch Vorarbeiten zu einem Verfahren geleistet, das auf dem Nachweis des 235U-
Spaltproduktes 133Xe basiert.
7.1 Messprinzip
Bei der Beschleunigermassenspektrometrie werden zuna¨chst in einer Ionenquelle negative Io-
nen aus dem Probenmaterial erzeugt. Diese werden in einen Beschleuniger eingespeist, der
sie auf hohe Energien beschleunigt. Die Massentrennung findet in einem Analysiermagneten
statt. An der Technischen Universita¨t Mu¨nchen steht eine AMS-Anlage zur Verfu¨gung, die
auch in der Lage ist, schwere Massen zu trennen. Sie wurde bereits zur Untersuchung von
Plutonium- und Curiumisotopen eingesetzt [Wal 00a]. Fu¨r Plutonium lag die totale Nach-
weiseffizienz der Anlage bei etwa 10−4, das heisst man muss in der Ionenquelle ungefa¨hr
10.000 Atome des betreffenden Isotopes zur Verfu¨gung stellen, um ein Ereignis zu erhalten.
Die eigentliche Herausforderung besteht in der Probenaufbereitung. Die Ionenquelle bietet
nur Platz fu¨r eine sehr kleine Probe (maximal erlaubter Durchmesser 6 mm), das heisst es
sind chemische Aufbereitungs- und Pra¨parationsschritte no¨tig, um die Probe auf einem ge-
eigneten Substrat zu plazieren, das daraufhin in die Ionenquelle eingebracht werden kann.
Bei all diesen Prozeduren ist Reinheit die vordringlichste Anforderung, denn primordiales
Uran ist praktisch in allen Materialien vorhanden. Das Substrat muss aus einem hochreinen
Material bestehen, das selbst eine Urankontamination von weniger als 10−16 g/g besitzt. In
dieser Arbeit wurde Silizium verwendet, denn Neutronenaktivierungsanalysen zeigten, dass
Siliziumeinkristalle weniger als 10−17 g/g Uran enthalten ko¨nnen [Ang 98]. Leider la¨sst sich
kristallines Silizium augrund seiner Spro¨digkeit nur sehr schlecht mechanisch bearbeiten. Ins-
besondere ist es nicht mo¨glich in ein kleines zylindrisches Siliziumsubstrat ein Gewinde einzu-
schneiden. Dieses wird aber beno¨tigt, um es auf den Probenhalter aufzuschrauben, der dann
in die Ionenquelle eingefu¨hrt wird. Aus diesem Grund wurde ein zylindrisches Siliziumsubstrat
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Abbildung 7.1: Die Proben fu¨r die Beschleunigermassenspektrometrie. Die linke Abbildung
zeigt das urspru¨ngliche Design. Bei der zweiten Messreihe wurde das rechte, einfachere De-
sign verwendet. Die Maße beziehen sich auf den Zustand vor dem A¨tzen. Beim A¨tzen wird
nochmals ein merklicher Teil der Oberfla¨che abgetragen, was eine individuelle Anpassung der
Hu¨lsen notwendig macht.
hergestellt, das dann in eine Hu¨lse mit Gewinde eingesteckt werden kann. Das Hu¨lsenmaterial
braucht wesentlich geringere Reinheitsanforderungen zu erfu¨llen, als das eigentliche Substrat.
Daher kommen verschiedene Materialien in Frage. In die Vorderseite der Siliziumsubstrate
wurde mit einem speziell geformten Ultraschallbohrer ein Loch eingestanzt. In diese Bohrung
kann dann die Probe einpipettiert werden. Abbildung 7.1 zeigt einen Querschnitt durch die
Probenhalter. Das Ytterbium lag in unserem Fall als Ytterbiumnitrat in einer salpetersauren
Lo¨sung vor. Nachdem es in die Bohrungen der Substrate gegeben wurde, wurde es bei einigen
hundert Grad Celsius zu Yb2O3 oxidiert. In diesem Zustand wurde es dann in die Ionenquelle
eingefu¨hrt.
Legt man die in [Wal 00a] angegebene totale Nachweiseffizienz von 10−4 zu Grunde, so
wu¨rde man 45 mg Yb2O3 beno¨tigen, um bei einer Konzentration von 10
−16 g/g Uran in
Ytterbium ein Ereignis mit dem Beschleunigermassenspektrometer zu erhalten. Das ist min-
destens eine Gro¨ßenordnung mehr Material, als man auf den kleinen Substraten unterbringen
kann. Dabei wurde die Messung zudem als untergrundfrei angenommen. Da mit der Anlage
in Mu¨nchen gewo¨hnlich nur Isotope untersucht wurden, die nicht stabil oder noch primordial
vorhanden sind, war es in der Vergangenheit nicht notwendig diesbezu¨glich auf Reinheit zu
achten. Somit sind Spuren das allgegenwa¨rtigen Urans in der Anlage zu erwarten und von
einer untergrundfreien Messung kann nicht ausgegangen werden. Die U¨berlegungen zeigen,
dass mit dieser Methode ho¨chstens eine Messgrenze von einigen 10−15 g/g erreicht werden
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kann. Fu¨r die U¨berpru¨fung des Ytterbiums, das spa¨ter einmal zur Herstellung des Szintilla-
tors eingesetzt werden soll, wird die Methode offensichtlich nicht ausreichend sein. Mit der
erreichbaren Sensitivita¨t lassen sich aber verschiedene Reinigungsverfahren untersuchen, die
spa¨ter zum Einsatz kommen ko¨nnten. Um die Empfindlichkeit weiter zu steigern, kann ei-
ne Aufkonzentrierung des Urans aus einer gro¨ßeren Menge Ytterbium in Betracht gezogen
werden.
7.2 Die AMS-Anlage an der TU Mu¨nchen
Die Anlage ist im Detail in [Kni 96] und [Wal 00a] beschrieben. Hier sollen kurz die wichtigsten
Elemente vorgestellt werden.
7.2.1 Ionenquelle
Es handelt sich um eine weiterentwickelte Sputterionenquelle vom Middleton-Typ [Mid83]
[Kor 88], bei der Ca¨siumionen auf das Sputtertarget, das die Probe entha¨lt, geschossen wer-
den. Dabei werden beim Auftreffen molekulare sowie atomare Partikel aus der Probe heraus-
gelo¨st, die meist neutral oder positiv geladen sind. Ca¨sium belegt aber auch die Oberfla¨che
der Probe und kann aufgrund der geringen 1. Ionisationsenergie (375,7 kJ/mol [Win 03]) ne-
gative Ladung an die gesputterten Teilchen abgeben.
Abbildung 7.2 zeigt eine Skizze der verwendeten Quelle. Das weiter oben beschriebene
Siliziumsubstrat mit der Hu¨lse bildet das Sputtertarget. Er wird außerhalb der Ionenquel-
le auf den Probenhalter aufgeschraubt und und dann durch die Isolierung durchgeschoben.
Die Abdichtung findet u¨ber einen O-Ring statt, der um den Probenhalter gelegt ist. Die
Partikel, die beim Sputtern eine negative Ladung erhalten, werden dann u¨ber die geerdete
Extraktionselektrode in den Beschleuniger extrahiert.
7.2.2 Vor- und Hauptbeschleuniger
An die Ionenquelle schließt sich der 90◦ Injektormagnet an, der eine erste Massenslektion
bewirkt, sowie ein 18◦ elektrischer Ablenker zur Energieselektion. Nach Durchlaufen einer
Vorbeschleunigungsspannung werden die Ionen dann in den Hauptbeschleuniger, einen Tan-
dem Van-der-Graaf Beschleuniger, eingespeist. Hier wird eine Beschleunigungsspannung von
bis zu ∼14 MV zweimal durchlaufen. In der ersten Ha¨lfte erfahren die Ionen eine Beschleu-
nigung auf das positiv geladene Zentrum des Beschleunigers hin. Dort befindet sich eine sehr
du¨nne Kohlenstofffolie mit einer Oberfla¨chendichte von nur 4 µg/cm2. Die Teilchen, die mit
mehr als 10 MeV Energie durch diese Folie hindurchfliegen, verlieren dabei einige ihrer Elek-
tronen. Zudem wird die Molekularbindung bei nicht-atomaren Teilchen aufgebrochen, so dass
nach der Stripperfolie nur noch positiv geladene Atomionen vorhanden sind. Da die Teilchen
zu diesem Zeitpunkt aber bereits auf der anderen Seite der Folie sind, werden sie durch die
gleiche Spannung erneut beschleunigt. Die Beschleunigung ist dabei aufgrund der mehrfach
positiven Ladung der Ionen sta¨rker als in der ersten Ha¨lfte des Beschleunigers. Auf diese Art
lassen sich Energien von mehr als 150 MeV erreichen. Abbildung 7.3 zeigt schematisch den
Aufbau der Anlage. Die große radiale Ausdehnung des Hauptbeschleunigers ist notwendig,
um eine effektive Isolierung der Hochspannung zu gewa¨hrleisten.
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Abbildung 7.2: Die bei den Uran-AMS-Messungen eingesetzte Ca¨siumsputterquelle. Bei den
in dieser Arbeit durchgefu¨hrten Messungen wurden im Gegensatz zur Abbildung leicht ab-
weichende Hochspannungen angelegt.
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Abbildung 7.3: Der Aufbau der AMS-Anlage im Mu¨nchner Beschleunigerlabor
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Abbildung 7.4: Die Gasionisationskammer, die als Detektor bei den AMS-Messungen benutzt
wurde.
7.2.3 Analyseinstrumente und Detektor
Die beschleunigten Ionen durchlaufen dann einen Wienfilter, also ein senkrecht zueinander
stehendes homogenes elektrisches Feld E und magnetisches Feld B. Dadurch findet eine Ge-
schwindigkeitsselektion statt, denn nur Teilchen mit der Geschwindigkeit v = E/B ko¨nnen
den Wienfilter unabgelenkt passieren. Die Massenselektion findet in einem großen 90◦ Dipol-
magenten statt. Als letzte Komponente folgt noch ein Schaltmagnet, der den Strahl weiter zum
Detektor, einer Gasionisationskammer, die mit einem Oberfla¨chen-Sperrschichtza¨hler kombi-
niert ist, geleitet (siehe Abbildung 7.4). Daneben steht als weitere Information die Flugzeit
der Ionen zur Verfu¨gung, die u¨ber eine 4 Meter lange Flugzeitstrecke gemessen wird. Eine
detailliertere Beschreibung des Detektors befindet sich in Referenz [Wal 00b].
7.3 Aufbereitung der Proben
In Abschnitt 7.1 wurde bereits kurz beschrieben, welche Anforderungen an die Proben-
pra¨paration gestellt werden: Nach der Fertigung der Siliziumsubstrate mu¨ssen diese zuna¨chst
von allen Oberfla¨chenkontaminationen gereinigt werden. Dann muss die zu untersuchende
Probe in die kleinen Vertiefungen der Substrate eingebracht und dort fixiert werden. All diese
Arbeitsschritte mu¨ssen so gut wie mo¨glich kontaminationsfrei durchgefu¨hrt werden.
Die erste Schwierigkeit besteht darin, dass eine einfache Oberfla¨chenreinigung nach der
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(schmutzigen) mechanischen Bearbeitung der Siliziumsubstrate fu¨r die geforderte Ultrarein-
heit nicht ausreichend ist. Daher muss eine hinreichend dicke Schicht der Oberfla¨che abge-
tragen werden. Zu diesem Zweck wurden die Siliziumsubstrate in einer A¨tzlo¨sung aus zwei
Teilen Salpetersa¨ure und einem Teil Flusssa¨ure gea¨tzt. Um eine effektive und gleichma¨ssige
Abtragung der Oberfla¨che zu erhalten, fand das A¨tzen in einem Ultraschallbad statt. Bei
einer A¨tzdauer von 90 bis 120 Sekunden wurden dabei etwa 100 µm der Oberfla¨che abgetra-
gen. Danach wurden die Substrate dreimal in quartzdestilliertem Wasser im Ultraschallbad
gereingt und trocknen gelassen. Die gesamte Prozedur fand in einem Reinraum statt. Die
fertigen, hochreinen Substrate mu¨ssen dann in die Metallhu¨lsen eingesteckt werden. Bei den
ersten Proben wurden die Hu¨lsen aus Kupfer hergestellt. Da durch das A¨tzen die Gro¨ße der
Siliziumsubstrate vera¨ndert wird, ko¨nnen die Hu¨lsen erst danach fu¨r jedes Substrat individu-
ell angefertigt werden. Der Durchmesser der Substrate wurden dazu nach dem A¨tzen genau
vermessen und die entsprechende Kupferhu¨lse wurde mit einem Bruchteil eines Millimeters
kleineren Durchmessers angefertigt. Zusa¨tzlich wurde ein kleiner Schlitz in den Hu¨lse ein-
gesa¨gt, der beim Eindru¨cken der Substrate ein Aufweiten des Hu¨lsenmantels erlaubt. Die
fertigen Pra¨parate wurden in einem evakuierten Exsikkator aufbewahrt, dem zur Vermeidung
neuerlicher Kontamination aber kein Trocknungsmittel beigefu¨gt wurde.
Das zu messende Ytterbium wurde in Form einer Ytterbiumnitratlo¨sung in die Bohrungen
der Substrate eingetropft. Dann wurde die Lo¨sung unter einer Infrarotlampe oder in einem
Trockenschrank eingetrocknet. Die Substrate wurden daraufhin bis etwa 500 ◦C erhitzt, wo-
bei sich Ytterbiumtrioxid (Yb2O3) bildet. Wie in Abschnitt 7.1 erwa¨hnt wurde, ist eine große
Probenmenge in den Substraten notwendig, um eine hohe Empfindlichkeit zu erreichen. Pi-
pettiert man in einem Arbeitsschritt einen großen Tropfen Ytterbiumnitratlo¨sung in das Loch
in dem Substrat, so fa¨ngt die Lo¨sung beim Erhitzen an zu sieden, ehe die Oxidation eintritt.
Dabei spritzt ein Teil der Lo¨sung wieder aus dem Loch heraus und es bilden sich abstehende
Kristalle. Daher wurde in bis zu 6 Arbeitsschritten jeweils nur ein kleiner Tropfen Ytterbi-
umlo¨sung (einige Mikroliter) in die Lo¨cher hineinpipettiert und oxidiert, bevor ein weiterer
Tropfen hinzukam. Die Oxidation gelang auf diese Weise problemlos und es konnten einige
Milligramm Yb2O3 gleichma¨ßig in die Lo¨cher der Substrate gebracht werden.
Fu¨r die ersten pra¨parierten Proben wurde noch ein normaler Tiegelofen verwendet. Spa¨ter
wurde aus Gru¨nden der Kontaminationsgefahr, die bei einer heißen und daher abdampfenden
Oberfla¨che in einem Ofen besonders groß ist, ein reiner Ofen entwickelt. Abbildung 7.5 zeigt
den Aufbau dieses Ofens. Von der einen Seite wird nur der Schieber mit den Proben in den
beheizten Kupferzylinder geschoben. Der Schieber selbst sowie das Rohr, das in dem Kupfer-
block steckt, sind aus hochreinen synthetischen Quartz (
”
Suprasil“) gefertigt. Alle potenziell
schmutzigen Komponenten, wie die Heizungen, die Verkabelung und der Temperatursensor,
befinden sich auf der gegenu¨berliegenden Seite.
7.4 Durchfu¨hrung der Messungen
7.4.1 Betrieb des Beschleunigers
Nach dem Einstellen der Strahlfu¨hrung zu Beginn einer Messung werden nur noch zwei Para-
meter in der Anlage vera¨ndert: Das Magnetfeld des 90 ◦ Injektormagneten und die Hochspan-
nung des Beschleunigers. Alle anderen Parameter, insbesondere das Magnetfeld des großen
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Abbildung 7.5: Skizze des sauberen Ofens, der zur Pra¨paration der Ytterbium-Sputtertargets
gebaut wurde.
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Analysiermagneten auf der Hochenergieseite, bleiben fu¨r den Rest der Messung unvera¨ndert.
Aus der Ionenquelle wird Uran u¨berwiegend als UO−-Ion extrahiert [Mid 03], welches in der
Kohlenstofffolie im Beschleuniger zu einem mehrfach positiv geladenen Uranion wird. Der
Ladungszustand, der fu¨r die Messung ausgewa¨hlt wird, ist zuna¨chst beliebig und wird von
der Ausbeute fu¨r den jeweiligen Ladungszustand sowie mo¨glichen Interferenzen mit anderen
Ionen bestimmt. Bei den ersten Messungen wurde der Zustand U11+ ausgewa¨hlt. Wegen der
Gefahr der Interferenz mit dem achtfach positiv geladenen Zustand des Ytterbiumnuklids
173Yb, das ein sehr a¨hnliches e/m-Verha¨ltnis aufweist, wurde die Mehrheit der Messungen an
dem besser geeigneten Zustand U10+ durchgefu¨hrt.
7.4.2 Kalibrierung
Die Messmethode wu¨rde man idealerweise mit einen Tracer, das heißt einem anderen Iso-
top des selben Elements, das man der Probe in bekannter Konzentration beigeben wu¨rde,
kalibrieren. Der Vergleich der Ereignisrate des Referenzisotopes mit dem interessierenden Iso-
top erga¨be dann dessen Absolutkonzentration. Damit wu¨rden auch Absolutschwankungen der
Strahlintensita¨t, die nicht vermeidbar sind, das Messergebnis nicht verfa¨lschen, da nur das
Verha¨ltnis relevant wa¨re. Diese Methode la¨sst sich im Fall von Uran nicht anwenden, da
es nicht mo¨glich ist, Standards anderer Urannuklide herzustellen, die kein 238U enthalten.
Deshalb ist man bei den hier beschriebenen Messungen auf separate Eichungen angewie-
sen, deren Ergebnis dann auf die eigentlichen Proben u¨bertragen werden kann. An der TU
Mu¨nchen stand ein 233U-Eichstandard zur Verfu¨gung. Bei der Pra¨paration der Proben wur-
de eine Ytterbiumprobe mit diesem Standard vermischt und dann nach dem in Abschnitt
7.3 beschriebenen Verfahren auf die Substrate pipettiert und dort oxidiert. Misst man die
so pra¨parierten Eichstandards, so kann man die Rate der Uranereignisse im Detektor mit
dem Strom der YbO−-Ionen im Niederenergiebereich vergleichen und erha¨lt damit einen Ka-
librierungsfaktor, der nur noch von der Gro¨ße des YbO−-Stroms abha¨ngt. Letzterer bleibt
im Verlauf einer Messung nicht konstant und muss zwischen der YbO−-Stromsta¨rke vor und
nach der jeweiligen Messung interpoliert werden.
7.4.3 Untergrunddiskriminierung
Trotz der sehr guten Massentrennung bei der Beschleunigermassenspektrometrie erreichen
auch andere Teilchen außer Uran den Detektor, wenn sie ein a¨hnliches Verha¨ltnis e/m auf-
weisen. Zur Diskriminierung stehen dann die Flugzeitmessung und die Energiemessung im
Oberfla¨chensperrschichtza¨hler des Detektors zur Verfu¨gung (vergleiche Abschnitt 7.2.3). Es
zeigte sich, dass die Ionisationssignale kein weiteres Diskriminierungspotenzial hatten. Mehr
Details zur Auflo¨sung, zur Trennfa¨higkeit und zur Bestimmung von Untergrundbeitra¨gen
ko¨nnen in [Wal 00b] gefunden werden. Kontaminationen mit Uran sind natu¨rlich nicht dis-
kriminierbar. Auch bei perfekt sauberer Herstellung der Sputtertargets gibt es noch 2 weitere
Hauptquellen von Uran. Zum einen kann die Ionenquelle selbst durch Staubpartikel oder
a¨hnliches verschmutzt sein. Dagegen hilft in gewissen Maße eine vorhergehende Reinigung.
Zum zweiten ko¨nnen die hochreinen Sputtertargets beim Einfu¨hren in die Ionenquelle ver-
schmutzt werden. Um das zu vermeiden, wurde das O¨ffnen des Exsikkators mit den Targets,
das Aufschrauben auf den Targethalter und das Einfu¨hren des Targethalters in die Quelle
in einem Glovebag unter Stickstoffatmospha¨re durchgefu¨hrt. Bei dem Einfu¨hren des Tar-
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gethalters muss dieser allerdings durch das enge Geha¨use der Ionenquelle geschoben werden.
Dabei schabt er unvermeindlich an der Wand entlang und lo¨st unter Umsta¨nden dort sitzende
Schmutzpartikel ab. Diese Kontaminationsquelle konnte mit der existierenden Konfiguration
nicht vermieden werden. Hierzu wa¨re eine Modifikation der Ionenquelle fu¨r Uranmessungen
notwendig.
7.4.4 Auswahl der Proben und Verhalten in der Ionenquelle
Fu¨r die erste Messperiode wurden sechs Proben pra¨pariert, fu¨nf mit Yb2O3 und eine fu¨r
Blankmessungen. Die Form der Siliziumsubstrate wurde analog zu der in Referenz [Wal 00b]
beschriebenen Form gewa¨hlt (linke Seite von Abbildung 7.1) und als Hu¨lsenmaterial wurde
zuna¨chst durchgehend Kupfer verwendet. Die fu¨nf Ytterbiumproben enthielten jeweils etwa
1 mg Yb2O3. Sie unterschieden sich in der Vorbehandlung der Ytterbiumnitratlo¨sung vor der
Oxidation. Wa¨hrend zu einer Probe zusa¨tzlich der oben erwa¨hnte 233U-Eichstandard zugege-
ben wurde, wurden an drei der u¨brigen fu¨nf Proben erste Reinigungsverfahren getestet. Dazu
wurden verschiedene Ionentauscherharze mit der Ytterbiumlo¨sung vermischt, einige Minuten
verru¨hrt und wieder getrennt. Es handelte sich dabei um das Standard-Ionentauscherharz
Dowex sowie zwei Spezialharze der Firma Eichrom (RE-Harz und TRU-Harz), die laut
Herstellerangaben besonders geeignet fu¨r die Entfernung von Actiniden sein sollen [Eic 03].
Ziel der zweiten Strahlzeit war die Bestimmung der Blankaktivita¨t der Silziumsubstrate.
Es zeigte sich aber, dass die Anlage aus ungekla¨rter Ursache kontaminiert war, so dass keine
Ergebnisse gewonnen werden konnten. Dennoch war die Strahlzeit nu¨tzlich, denn es konnten
zwei technische Vera¨nderungen an den Proben erfolgreich getestet werden. Erstens wurde die
Form (siehe Abbildung 7.1) der Substrate gea¨ndert. Die in der ersten Messperiode verwende-
te Form war daraufhin optimiert durch eine mo¨glichst hohe Sputtereffizienz mo¨glichst wenig
Probenmaterial zu verlieren. Im Falle der Ytterbiummessungen ist die zur Verfu¨gung stehende
Probenmenge dagegen praktisch unbegrenzt. Daher war eine optimierte Form der Bohrung
nicht notwendig und die Vertiefung in dem Substrat konnte maximal vergro¨ßert werden, um
viel Yb2O3 darin platzieren zu ko¨nnen. Die zweite Vera¨nderung betraf das Hu¨lsenmaterial.
Kupfer stellte sich wa¨hrend der ersten Strahlzeit als etwas zu weich heraus, so dass die Si-
liziumsubstrate nicht fest genug in den Hu¨lsen saßen und manchmal herausfielen. Bei der
Suche nach einem Kompromiss zwischen Stabilita¨t, guten Vakuumeigenschaften, Sauberkeit
und leichter Verarbeitbarkeit fiel die Wahl auf 3 Materialien, die alle getestet wurden: Eine
Gold-Titan-Legierung, eine Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung und reines Titan. Alle
drei Matrialien erwiesen sich als fu¨r das Hu¨lsenmaterial gut geeignet.
7.5 Messungen und Interpretation der Resultate
Tabelle 7.1 zeigt die Messdaten, die wa¨hrend der ersten Strahlzeit erhalten wurden. Dabei
wurde der Referenzstrom durch Interpolation aus den Messwerten vor und nach der Uran-
messung bestimmt, sofern beide vorlagen. Ansonsten wurde er abgescha¨tzt. Mit der Kenntnis
dieser Werte wurde die spezifische Ereignisrate pro Referenzstromsta¨rke im Uranfenster er-
mittelt. Die Kalibrierung der wurde wie in Abschnitt 7.4 beschrieben mit Hilfe von Probe
6b durchgefu¨hrt. Es ergab sich ein Kalibrierungsfaktor von 3, 2 · 10−9 nA·gUHz·gY b , wobei hier die
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Probe Hu¨lse Messzeit Ereignisse im YbO−-Referenz-
Nr. Beschreibung aus [Sek.] 238U-Fenster strom [nA]
1 Blank Kupfer Anlage noch nicht messbereit
2 Yb2O3, unbehandelt Kupfer 206 457 ? bis 3,7
3a Yb2O3, RE gereinigt Kupfer 696 6 0,98 bis 0,42
3b Yb2O3, RE gereinigt Kupfer 992 5 0,42 bis 0,37
4a Yb2O3, TRU gereinigt Kupfer 355 143 5,4 bis 1,46
4b Yb2O3, TRU gereinigt Kupfer 256 86 ? bis 5,7
5 Yb2O3, Dowex gereinigt Kupfer 929 29 1,8 bis 0,7
6a Yb2O3 mit
233U Kupfer 60 3521 9 bis ?
6b (1, 51 · 10−7 g233UgY b ) Kupfer 142 34300*) ? bis 3,8
*) 233U-Einstellungen
Tabelle 7.1: U¨bersicht u¨ber die bei der Uran-Beschleunigermassenspektrometrie erhaltenen
Messwerte. Bei einigen Proben wurden zwei Messungen durchgefu¨hrt. Der 233U-Eichstandard
wurde sowohl auf 238U (6a) als auch auf 233U (6b) hin untersucht.
Probe Hu¨lse Referenz- spez. Rate Konzentra-
Nr. Beschreibung aus strom [nA] [10−2Hz/nA] tion [gU/g]
2 Yb2O3, unbehandelt Kupfer 4,0 55,5 1, 7 · 10−9
3a Yb2O3, RE gereinigt Kupfer 0,7 1,23 3, 8 · 10−11
3b Yb2O3, RE gereinigt Kupfer 0,5 1,01 3, 2 · 10−11
4a Yb2O3, TRU gereinigt Kupfer 3,4 11,8 3, 7 · 10−10
4b Yb2O3, TRU gereinigt Kupfer 3,5 9,60 3, 0 · 10−10
5 Yb2O3, Dowex gereinigt Kupfer 1,3 2,40 7, 5 · 10−11
6a Yb2O3 mit
233U Kupfer 7,5 782 2, 5 · 10−8
6b (1, 51 · 10−7 g233UgY b ) Kupfer 5 4830*) 1, 51 · 10−7∗)
*) 233U-Einstellungen
Tabelle 7.2: Die Ergebnisse der Uranmessungen. Aus den in Tabelle 7.1 aufgelisteten Messwer-
ten wurde hier die Uran-Konzentration ermittelt. Der Referenzstrom wurde aus den Werten
vor und nach der Messung extrapoliert oder gescha¨tzt. Messung 6b dient als Eichung fu¨r die
Messungen 2 bis 6a. Weitere Erla¨uterungen im Text.
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Germaniummessung Beschleuniger-
mit GeMPI massenspektrometrie
Probe Yb(NO3)3-Lo¨sung Yb2O3
Masse 1,28 kg einige Milligramm
untersuchte Isotope 214Pb,214Bi 238U
Aktivita¨t im 238U-Reihe: —
Reihenmittel [mBq] 10,4 ± 1,4 —
spezifische Aktivita¨t im Reihenmittel 238U-Reihe: —
bezogen auf Yb(NO3)3-Lo¨sung [
mBq
kg ] 8,1 ± 1,1 —
spezifische Uran-Konzentration 3,8 ± 0,5 1, 7+1,7−0,9
bezogen auf Yb-Masse [10−9 g
natU
gY b ]
Tabelle 7.3: Vergleich der mittels Germaniumspektrometrie und AMS gewonnenen Resultate
fu¨r den Urangehalt in Ytterbium.
Annahme eingeht, dass die Transmission von 233U und 238U durch den Beschleuniger gleich
ist. Die Ergebnisse dieser Auswertung sind in Tabelle 7.2 aufgefu¨hrt.
7.5.1 Fehlerbehandlung
Aus der Diskussion der Kalibrierung in Abschnitt 7.4 wurde bereits ersichtlich, dass das
Messverfahren zwangsla¨ufig mit einigen systematischen Unsicherheiten behaftet ist. Die gro¨ßte
Unsicherheit resultiert aus den Schwankungen des YbO−-Stroms direkt nach der Quelle. Aus
Tabelle 7.1 entnimmt man, dass wa¨hrend einer Messung meistens Schwankungen bis zu ei-
nem Faktor zwei, manchmal auch mehr, auftreten ko¨nnen. Eine weitere Unsicherheit steckt in
der Annahme, dass die Transmission fu¨r 233U und fu¨r 238U durch das Strahlfu¨hrungssystem
gleich ist. Eine Quantifizierung dieser Unsicherheit ist schwierig, doch du¨rfte der Einfluss
der Isotopie auf die Transmission gering gegenu¨ber dem Fehler im YbO−-Strom sein. Bei
der Kalibrierung kann ein weiterer systematischer Fehler in der Pra¨paration der 233U-Probe
stecken. Zusa¨tzlich kommen noch die statistischen Schwankungen hinzu, die bei Messung drei
maximal sind und 44 % betragen. Unter Beru¨cksichtigung all dieser Punkte ist es realistisch
anzunehmen, dass die erhaltenen Ergebnisse etwa einen Faktor zwei Ungenauigkeit nach oben
und unten aufweisen.
7.5.2 Interpretation der Ergebnisse
Bei der ersten Messung waren die Parameter der Anlage noch nicht korrekt eingestellt. Daher
konnte keine Aussage u¨ber den Blankbeitrag des Siliziums gewonnen werden. Ab Messung 2
lief die Anlage problemlos und die weiteren Proben konnten der Reihe nach gemessen werden.
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Damit war die Machbarkeit des Verfahrens, insbesondere die Mo¨glichkeit Sputtertargets aus
Reinstsilizium in der Ionenquelle zu verwenden, gezeigt. Trotz der beschra¨nkten Genauigkeit
der Messergebnisse ist eine Dekontamination der gereinigten Proben gegenu¨ber der unbehan-
delten Probe sichtbar, die im Falle des RE-Harzes am gro¨ßten ist. Das Ergebnis der unbehan-
delten Probe kann mit einer Messung verglichen werden, die mittels Germaniumspektrometrie
erhalten wurde. Dabei wurden 1,284 kg einer Yb(NO3)3-Lo¨sung des gleichen Herstellers, von
dem auch die Proben fu¨r die AMS-Messungen stammten, mit dem GeMPI-Detektor, einem
der empfindlichsten Germaniumdetektoren der Welt [Ned 00] im Gran Sasso-Untergundlabor
in Italien, gemessen. Die Ergebnisse der beiden Messmethoden sind in Tabelle 7.3 einander
gegenu¨bergestellt. Sie stimmen im Rahmen der Messgenauigkeit miteinander u¨berein. Die
letzte Probe, die bei der ersten Strahlzeit gemessen wurde, war der 233U-Eichstandard (Probe
6). Dabei wurden sowohl die 233U- als auch die 238U-Ereignisse aufgezeichnet, denn bei hin-
reichend geringer 238U-Konzentration ko¨nnte es mo¨glich sein diesen Standard als Tracer zu
verwenden. Aus dem Ergebnis wird klar, dass die Kontamination mit 238U etwa 10 % betra¨gt
und damit in einem Bereich liegt, der die Anwendung als Tracer ausschließt.
Zur Abscha¨tzung der mit der hier pra¨sentierten Methode erreichbaren Sensitivita¨t fu¨r den
Urannachweis in Ytterbium ist die Blankaktivita¨t der Siliziumsubstrate die wichtigste noch
nicht gemessene Gro¨ße. Trotz der hohen intrinsischen Reinheit von Siliziumeinkristallen und
der großen Sorgfalt bei der Herstellung der Targets, muss davon ausgegangen werden, dass
unvermeidliche Oberfla¨chenkontaminationen vorhanden sind. Die entscheidende Frage ist, ob
es gelingen kann den dadurch bedingten Untergrund hinreichend niedrig zu halten. Diese
Frage kann nur durch weitere Messungen beantwortet werden.
7.6 Schlussfolgerungen
Die durchgefu¨hrten Messungen haben gezeigt, dass eine direkte Messung von 238U in Yb2O3
mittels Beschleunigermassenspektrometrie unter Benutzung von Siliziumsubstraten mo¨glich
ist. Die wichtigste noch fehlende Information ist der Blankbeitrag der Siliziumsubstrats. Aus
den Messungen ist ersichtlich, dass eine Konzentration von etwa 10−11 g/g auf Anhieb ge-
messen werden konnte. Dabei gab es noch keine Hinweise darauf mit dem Verfahren bereits
die maximale Empfindlichkeit erreicht zu haben. Obwohl noch unklar ist, welche Empfind-
lichkeit schließlich erreicht werden kann, ist es damit bereits eine nu¨tzliche Methode fu¨r die
Entwicklungsphase, vor allem zum Test von Ytterbium-Reinigungsverfahren. Dagegen wird
es schwierig sein, die Sensitivita¨t der Methode bis auf die fu¨r Lens beno¨tigten 10−16 g/g zu
steigern. Aus diesem Grund habe ich begonnen an einer alternativen Methode zu arbeiten,
die ich im folgenden Abschnitt kurz beschreiben werde.
7.7 Urannachweis u¨ber das Spaltprodukt 133Xe
Die Idee der Methode ist im Wesentlichen die Folgende: Eine Probe wird in einem Reaktor
mit hohem Neutronenfluss bestrahlt. Das durch die Spaltung von 235U produzierte 133Xe kann
daraufhin aus der Probe extrahiert und in einem Low-Level Proportionalza¨hlrohr gemessen
werden. Damit la¨sst sich die 235U-Konzentration in der Probe bestimmen. Zur Umsetzung die-
ser Messmethode sind folgende experimentelle Schwierigkeiten zu u¨berwinden: Zuna¨chst muss
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Abbildung 7.6: Das Zerfallsschema von 133Xe.
die Probe in eine fu¨r die Bestrahlung geeignete Form u¨berfu¨hrt werden. Ytterbium hat einen
hohen Einfangsquerschnitt fu¨r Neutronen und erzeugt daher bei der Bestrahlung eine hohe
Aktivita¨t. Deshalb mu¨ssen Verfahren entwickelt werden, um das Uran mo¨glichst vollsta¨ndig
von dem Ytterbium abzutrennen oder die Aufbereitung der Probe nach der Bestrahlung muss
in einer heißen Zelle stattfinden. Zudem muss die Aufbereitung schnell geschehen, denn 133Xe
hat nur eine Halbwertszeit von 5,25 Tagen. Der Nachweis des 133Xe-Zerfalls kann mit einem
sehr niedrigen Untergrund stattfinden, wenn das Aktivvolumen des Za¨hlrohrs von einem Szin-
tillationsdetektor umgeben wird, der das emittierte γ-Quant in Koinzidenz mit dem β-Zerfall
im Za¨hlrohr mißt. Ein solcher Aufbau, der zusa¨tzlich noch ein Myon-Vetosystem besitzt, ist
in Heidelberg bereits vorhanden [Kae 03].
Mein Beitrag zur Entwicklung dieser Messmethode umfasst die Aufbereitung der Probe.
Die entwickelte Reinigungsprozedur einer Xenonprobe von anderen Gasen wurde bereits de-
tailliert in Kapitel 4 beschrieben. Als Za¨hlgas bietet sich 90 % Xenon mit 10 % CH4 an.
Dabei ist es mo¨glich der Probe schon vor der Chromatographiesa¨ule das spa¨ter im Za¨hlrohr
beno¨tigte nicht-aktive Xenon hinzuzufu¨gen. Der Xenonpeak wird dann im Chromatogramm
sichtbar, was die angewendete Prozedur u¨berpru¨fbar macht. Der gesamte Reinigungs- und
Fu¨llprozess kann in einem Tag geschehen. Damit ist der Aufbereitungsteil fu¨r Xenon erar-
beitet. Ich habe an der Methode nicht mehr weiter gearbeitet, weil die Lens-Kollaboration
seit Herbst 2001 176Yb nicht mehr als aussichtsreichsten Kandidaten fu¨r das Neutrinotarget
ansieht. Statt dessen wird zur Zeit an der Realisierbarkeit eines auf 115In basierten Detektors
geforscht, der einen einfacheren Nachweis ermo¨glicht, wenn der Untergrund durch die intrin-
sische Radioaktivita¨t von 115In hinreichend stark diskriminiert werden kann. Diesen Wechsel
machte eine weitere Arbeit an dem Nachweis von Uran in Ytterbium fu¨r Lens nicht mehr
notwendig. Trotzdem will ich fu¨r zuku¨nftige Anwendungen kurz aufzeigen, welche Sensitivita¨t
mit einem auf dem Nachweis von 133Xe basierten Verfahren erreicht werden kann.
Mit den in dieser Arbeit gesammelten Erfahrungen zum Nachweis von β-strahlenden Iso-
topen mit Low-Level-Proportionalza¨hlrohren sollte auch fu¨r den Nachweis von 133Xe eine
Untergrundrate von wenigen Zerfa¨llen pro Tag mo¨glich sein. Durch den koinzidenten Nach-
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weis des γ-Quants sollte sie sogar unter der fu¨r 85Kr erreichten Untegrrundrate liegen. Fu¨r
die folgenden Betrachtungen soll angenommen werden, dass zu Beginn der Messung etwa 20
Atome im Za¨hlrohr vorliegen mu¨ssen, damit gerade noch ein Signal sichtbar wird. Nimmt
man weiterhin an, dass vom Ende der Bestrahlung bis zum Start der Messung ho¨chstens eine
Woche Zeit vergeht, so mu¨ssen am Ende der Bestrahlung etwa 50 Atome 133Xe vorliegen. Der
Wirkungsquerschnitt fu¨r die Spaltung von 235U durch thermische Neutronen (E=0,025 eV)
ist 5,9·10−22 cm2 [Gla 73]. In 6,6 % aller Fa¨lle werden dabei Isobaren mit der Masse 133
produziert, die β-instabil sind und zu 133Xe zerfallen. Da 133I mit einer Halbwertszeit von
ungefa¨hr 21 Stunden die Zerfallsreihe etwas abschirmt, liegen bei konstanter Produktionsrate
im Gleichgewicht etwa 17 % weniger 133Xe-Atome vor als ohne Abschirmung. Daraus folgt,
dass in einem Reaktor mit einem thermischen Neutronenfluss von φ = 1014 s−1·cm−2 bei
hinreichend langer Bestrahlung (mehrere 133Xe-Halbwertszeiten) etwa 4 · 104 Teilchen 235U
vorliegen mu¨ssten, um eine messbare 133Xe-Aktivita¨t zu erzeugen. Dies entspricht einer Masse
von etwa 10−15 g natu¨rlichem Uran. Gelingt es, das Uran aus einer 10 g Ytterbiumprobe in
eine bestrahlungsfa¨hige From zu u¨berfu¨hren, so ko¨nnte mit diesem Verfahren die geforderte
Nachweisgrenze von 10−16 g/g Uran in Ytterbium erreicht werden.
Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurden Beitra¨ge zur Entwicklung hochempfindlicher Mess- und effizienter
Reinigungsverfahren fu¨r natu¨rliche Radionuklide geleistet. Dabei lag ein besonderes Gewicht
auf radioaktiven Edelgasnukliden. Um gasfo¨rmige Proben zu bearbeiten, wurde eine Glas-
Vakuumapparatur aufgebaut und getestet, die jetzt fu¨r verschiedene Anwendungen einsetzbar
ist.
Aufbauend auf den Erfahrungen, die an a¨hnlichen Apparaturen gewonnen wurden, konn-
te die Anlage von Beginn an routinema¨ßig fu¨r 222Rn-Messungen eingesetzt werden. Dabei
zeigte sich, dass die Verwendung von Chromosorb 102 statt Aktivkohle als Adsorbens die
U¨bertragungseffizienz von Radon durch die Anlage verbesserte. Die Anlage wurde in dieser
Arbeit aber nicht nur fu¨r Radonmessungen eingesetzt, sondern es wurden systematisch Auf-
bereitungsprozeduren fu¨r Argon, Krypton und Xenon erarbeitet. Es ist nun mo¨glich jedes
dieser Gase verlustfrei von anderen Komponenten zu trennen und weiter zu bearbeiten. Ins-
besondere bietet die Anlage aufgrund ihres vielseitigen Designs auch die Mo¨glichkeit bis zu
drei der oben genannten Edelgase gleichzeitig aus einer einzigen Probe zu separieren, was vor
allem bei schwer wiederzugewinnenden Proben von Vorteil ist.
Das Interesse an den untersuchten Edelgasen begru¨ndet sich vor allem aus den Untergrund-
problemen der Low-Level-Experimente, an denen ich beteiligt bin. Insbesondere die Entfer-
nung von 85Kr aus dem in Borexino verwendeten Stickstoff ist ein nicht-triviales Problem
und bedurfte einer intensiven Untersuchung. Deshalb wurde die erarbeitete Aufbereitungspro-
zedur fu¨r Krypton zu einer Messprozedur fu¨r 85Kr erweitert. Zu diesem Zweck wurden Blank-
und Kalibrierungsmessungen mit Low-Level-Proportionalza¨hlrohren durchgefu¨hrt. Die Emp-
findlichkeit des entwickelten Messverfahrens erreicht nicht ganz die Empfindlichkeit, die mit
spezieller Edelgasmassenspektrometrie erreicht werden kann. Dafu¨r ist es aber direkt auf das
interessierende Nuklid 85Kr sensitiv, eine Tatsache, die insbesondere aufgrund der in der At-
mospha¨re nicht konstanten 85Kr-Konzentration von Bedeutung ist.
Die Empfindlichkeit des Messverfahrens fu¨r 85Kr kann gesteigert werden, indem es gelingt,
das Krypton aus gro¨ßeren Proben, das heißt in diesem Fall aus gro¨ßeren Mengen Stickstoff,
aufzukonzentrieren. Dazu werden gute Adsorbenzien beno¨tigt. Gleiches gilt fu¨r die Reini-
gung des Stickstoffs von Krypton. Aus diesem Grund habe ich im Rahmen dieser Arbeit
eine intensive theoretische und experimentelle Untersuchung von Adsorbenzien durchgefu¨hrt.
Es zeigte sich, dass die Adsorptionsfa¨higkeit von Krypton durch die Anwesenheit von Stick-
stoff um Gro¨ßenordnungen verschlechtert wird. Ein geeignetes Adsorbens kann diesen Effekt
zwar nicht verhindern aber abschwa¨chen. Aus theoretischen U¨berlegungen konnten die Ei-
genschaften eines idealen Adsorbens gewonnen werden. Von den in dieser Arbeit getesteten
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Adsorbenzien kommt Aktivkohle diesem idealen Adsorbens am na¨chsten. Es existieren aber
spezielle Kohlenstoff-Adsorbenzien, die ein gro¨ßeres Ru¨ckhaltepotenzial erwarten lassen. Das
Adsorptionsvermo¨gen fu¨r Krypton in Stickstoff kann unter Umsta¨nden weiter gesteigert wer-
den, wenn die Adsorption zwar bei mo¨glichst tiefen Temperaturen stattfindet, wenn aber
dafu¨r gesorgt wird, dass sich der Stickstoff nicht verflu¨ssigen kann.
Die 222Rn-Messungen wurden u¨berwiegend dazu verwendet, Aussagen u¨ber 226Ra zu ge-
winnen. Dabei wurde auch an der Entwicklung eines empfindlicheren Messverfahrens fu¨r 226Ra
gearbeitet. Dieses Verfahren beruht auf der Aufkonzentrierung von Radium an Manganoxid-
beschichteten Tra¨germaterialien. Aktivkohle und Polyprpopylen wurden als geeignete Tra¨ger-
materialien erkannt. Wegen der hohen intrinsischen Radiumkonzentrationen der meisten Ak-
tivkohlen, erscheint vor allem Polypropylen aussichtsreich. In Form von du¨nnen Fasern bietet
auch Polypropylen eine genu¨gend große Oberfla¨che, um Radium effektiv aus Wasser zu ad-
sorbieren. Es zeigte sich, dass nur ein Teil des adsorbierten 226Ra das bei seinem Zerfall
entstehende und zum Nachweis verwendete 222Rn emaniert. Der Rest kann nicht aus der
MnOX-Schicht entkommen und zerfa¨llt darin. Durch Erwa¨rmen oder Befeuchten der Probe
la¨ßt sich dieser Anteil erho¨hen. Die optimalen Paramter mu¨ssen dabei noch bestimmt werden.
Neben den Edelgasmessungen habe ich im Rahmen des Lens-Projektes auch erste Schritte
zu einem Nachweisverfahren fu¨r Uran in Ytterbium mittels Beschleunigermassenspektrome-
trie entwickelt. Dabei wurde eine Methode erarbeitet, um ein Sputtertarget aus Reinstsilizi-
um herzustellen und eine Yb2O3-Probe darauf zu plazieren. Bei den ersten Messungen an der
AMS-Anlage wurden Sensitivita¨ten von 10−11 g/g erreicht, die noch weiter gesteigert werden
ko¨nnen. Da bald nach diesen Messungen Ytterbium nicht mehr als das erfolgversprechendste
Target fu¨r Lens angesehen wurde, wurden die Messungen nicht fortgesetzt.
Anhang A
Tabellen
Adsorptiv Nr. T [°C] T [K] 1/T [1/K]
Ar 1 -125 148 2,76 +- 0,28 0,0067 0,0186 +- 0,0186
Ar 2 -120 153 0,71 +- 0,12 0,0065 0,0046 +- 0,0008
Ar 3 -120 153 1,34 +- 0,21 0,0065 0,0088 +- 0,0014
Ar 4 -118 155 0,79 +- 0,16 0,0064 0,0051 +- 0,0010
Ar 5 -105 168 0,45 +- 0,09 0,0059 0,0027 +- 0,0005
Ar 6 -100 173 0,46 +- 0,09 0,0058 0,0026 +- 0,0005
Ar 7 -90 183 0,23 +- 0,03 0,0054 0,0012 +- 0,0002
N2 1 -120 153 0,32 +- 0,06 0,0065 0,00208 +- 0,00042
N2 2 -120 153 1,01 +- 0,16 0,0065 0,00657 +- 0,00103
N2 3 -120 153 3,23 +- 0,32 0,0065 0,02112 +- 0,00211
N2 4 -118 155 0,56 +- 0,11 0,0064 0,00362 +- 0,00073
N2 5 -105 168 0,29 +- 0,06 0,0059 0,00173 +- 0,00035
N2 6 -100 173 0,10 +- 0,02 0,0058 0,00056 +- 0,00011
N2 7 -100 173 0,32 +- 0,06 0,0058 0,00183 +- 0,00037
N2 8 -100 173 0,07 +- 0,01 0,0058 0,00043 +- 0,00009
N2 9 -100 173 0,10 +- 0,02 0,0058 0,00060 +- 0,00012
N2 10 -90 183 0,18 +- 0,02 0,0054 0,00098 +- 0,00013
N2 11 -85 188 0,14 +- 0,03 0,0053 0,00076 +- 0,00016
N2 12 -51 222 0,15 +- 0,03 0,0045 0,00068 +- 0,00014
N2 13 -32 241 0,07 +- 0,01 0,0041 0,00030 +- 0,00003
N2 14 -30 243 0,06 +- 0,01 0,0041 0,00025 +- 0,00005
N2 15 -25 248 0,04 +- 0,01 0,0040 0,00017 +- 0,00003
N2 16 -25 248 0,05 +- 0,01 0,0040 0,00018 +- 0,00004
N2 17 -25 248 0,07 +- 0,01 0,0040 0,00028 +- 0,00004
N2 18 -20 253 0,05 +- 0,01 0,0039 0,00018 +- 0,00004
N2 19 -20 253 0,05 +- 0,01 0,0039 0,00018 +- 0,00004
N2 20 -20 253 0,08 +- 0,01 0,0039 0,00030 +- 0,00003
N2 21 -19 254 0,07 +- 0,01 0,0039 0,00026 +- 0,00003
VRet/T [Liter/K]VRet [Liter]
Tabelle A.1: Zusammenstellung der Messwerte, die zur Bestimmung der Retentionsvolumina
fu¨r Stickstoff und Argon an Chromosorb 102 herangezogen wurden. In den letzten beiden
Spalten sind die Messwerte in dieser und den beiden nachfolgenden Tabellen in der Form
aufgetragen, in der sie in Abschnitt 4.2 verwendet wurden.
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Adsorptiv Nr. T [°C] T [K] 1/T [1/K]
CO2 1 -40 233 1,14 +- 0,12 0,0043 0,0049 +- 0,00049
CO2 2 -30 243 0,60 +- 0,12 0,0041 0,0025 +- 0,00049
CO2 3 -25 248 0,44 +- 0,09 0,0040 0,0018 +- 0,00035
CO2 4 -25 248 0,39 +- 0,08 0,0040 0,0016 +- 0,00032
CO2 5 -25 248 0,51 +- 0,07 0,0040 0,0020 +- 0,00030
CO2 6 -20 253 0,30 +- 0,06 0,0039 0,0012 +- 0,00023
CO2 7 -20 253 0,24 +- 0,05 0,0039 0,0009 +- 0,00019
CO2 8 -20 253 0,32 +- 0,03 0,0039 0,0013 +- 0,00013
CO2 9 -20 253 0,30 +- 0,03 0,0039 0,0012 +- 0,00012
CO2 10 -19 254 0,26 +- 0,05 0,0039 0,0010 +- 0,00021
CO2 11 0 273 0,11 +- 0,02 0,0037 0,00040 +- 0,00008
CO2 12 0 273 0,11 +- 0,02 0,0037 0,00039 +- 0,00008
CO2 13 0 273 0,08 +- 0,02 0,0037 0,00030 +- 0,00006
CO2 14 0 273 0,13 +- 0,03 0,0037 0,00047 +- 0,00009
CO2 15 0 273 0,13 +- 0,02 0,0037 0,00047 +- 0,00007
CO2 16 0 273 0,15 +- 0,02 0,0037 0,00054 +- 0,00007
CO2 17 25 298 0,12 +- 0,02 0,0034 0,00039 +- 0,00008
Kr 1 -85 188 1,38 +- 0,28 0,0053 0,0073 +- 0,00147
Kr 2 -85 188 2,28 +- 0,24 0,0053 0,0121 +- 0,00128
Kr 3 -58 215 0,43 +- 0,07 0,0046 0,0020 +- 0,00031
Kr 4 -57 216 0,34 +- 0,07 0,0046 0,0016 +- 0,00032
Kr 5 -57 216 0,34 +- 0,07 0,0046 0,0016 +- 0,00032
Kr 6 -54 219 0,43 +- 0,09 0,0046 0,0020 +- 0,00039
Kr 7 -53 220 0,24 +- 0,03 0,0045 0,0011 +- 0,00015
Kr 8 -30 243 0,16 +- 0,03 0,0041 0,00066 +- 0,00013
Kr 9 -25 248 0,12 +- 0,02 0,0040 0,00049 +- 0,00010
Kr 10 -25 248 0,11 +- 0,02 0,0040 0,00046 +- 0,00009
Kr 11 -25 248 0,15 +- 0,02 0,0040 0,00060 +- 0,00009
Kr 12 -20 253 0,11 +- 0,02 0,0039 0,00042 +- 0,00008
Kr 13 -20 253 0,09 +- 0,02 0,0039 0,00035 +- 0,00007
Kr 14 -20 253 0,13 +- 0,01 0,0039 0,00049 +- 0,00005
Kr 15 -19 254 0,09 +- 0,02 0,0039 0,00037 +- 0,00007
Xe 1 -32 241 0,82 +- 0,08 0,0041 0,0034 +- 0,00035
Xe 2 -30 243 1,15 +- 0,23 0,0041 0,0047 +- 0,00095
Xe 3 -25 248 0,74 +- 0,15 0,0040 0,0030 +- 0,00060
Xe 4 -25 248 0,68 +- 0,14 0,0040 0,0028 +- 0,00055
Xe 5 -25 248 1,08 +- 0,16 0,0040 0,0043 +- 0,00063
Xe 6 -20 253 0,68 +- 0,14 0,0039 0,0027 +- 0,00054
Xe 7 -20 253 0,40 +- 0,08 0,0039 0,0016 +- 0,00032
Xe 8 -20 253 0,55 +- 0,06 0,0039 0,0022 +- 0,00022
Xe 9 -20 253 0,47 +- 0,05 0,0039 0,0019 +- 0,00019
Xe 10 -19 254 0,46 +- 0,09 0,0039 0,0018 +- 0,00036
Xe 11 -19 254 0,49 +- 0,05 0,0039 0,0019 +- 0,00020
Xe 12 0 273 0,19 +- 0,04 0,0037 0,00068 +- 0,00014
VRet/T [Liter/K]VRet [Liter]
Tabelle A.2: Zusammenstellung der Messwerte, die zur Bestimmung der Retentionsvolumina
fu¨r Krypton, Kohlendioxid und Xenon an Chromosorb 102 herangezogen wurden.
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Adsorptiv Nr. T [°C] T [K] 1/T [1/K]
CO2 1 -21 252 2,00 +- 0,13 0,0040 0,0079 +- 0,0005
CO2 2 -5 268 1,18 +- 0,10 0,0037 0,0044 +- 0,0004
CO2 3 -4 269 1,23 +- 0,18 0,0037 0,0046 +- 0,0007
Kr 1 -73 200 5,86 +- 1,54 0,0050 0,0293 +- 0,0077
Kr 2 -57,5 216 2,79 +- 0,36 0,0046 0,0130 +- 0,0017
Kr 3 -39,5 234 1,41 +- 0,12 0,0043 0,0061 +- 0,0005
Kr 4 -25 248 0,88 +- 0,08 0,0040 0,0035 +- 0,0003
Kr 5 -24 249 0,41 +- 0,04 0,0040 0,0016 +- 0,0002
Kr 6 -9,5 264 0,57 +- 0,07 0,0038 0,0022 +- 0,0003
Kr 7 -5 268 0,52 +- 0,09 0,0037 0,0019 +- 0,0003
Kr 8 7 280 0,45 +- 0,03 0,0036 0,0016 +- 0,0001
Kr 9 22 295 0,33 +- 0,03 0,0034 0,0011 +- 0,0001
Xe 1 -28 245 7,00 +- 1,22 0,0041 0,0286 +- 0,0050
Xe 2 -24 249 5,54 +- 1,37 0,0040 0,0222 +- 0,0055
Xe 3 -20 253 4,01 +- 1,25 0,0040 0,0158 +- 0,0049
Xe 4 -4 269 3,20 +- 0,52 0,0037 0,0119 +- 0,0019
Xe 5 -4 269 2,87 +- 0,28 0,0037 0,0107 +- 0,0011
Xe 6 22 295 2,69 +- 0,29 0,0034 0,0091 +- 0,0010
N2 1 -1 272 0,29 +- 0,13 0,0037 0,0011 +- 0,0005
N2 2 -1 272 0,29 +- 0,13 0,0037 0,0011 +- 0,0005
N2 3 -12 261 0,33 +- 0,25 0,0038 0,0013 +- 0,0010
N2 4 -12 261 0,33 +- 0,25 0,0038 0,0013 +- 0,0010
N2 5 -12 261 0,21 +- 0,17 0,0038 0,0008 +- 0,0006
N2 6 -12 261 0,21 +- 0,17 0,0038 0,0008 +- 0,0006
N2 7 -21 252 0,24 +- 0,08 0,0040 0,0010 +- 0,0003
N2 8 -21 252 0,22 +- 0,08 0,0040 0,0009 +- 0,0003
N2 9 -40 233 0,28 +- 0,10 0,0043 0,0012 +- 0,0004
N2 10 -40 233 0,30 +- 0,08 0,0043 0,0013 +- 0,0004
N2 11 -39 234 0,29 +- 0,08 0,0043 0,0012 +- 0,0004
N2 12 -63 210 0,44 +- 0,13 0,0048 0,0021 +- 0,0006
N2 31 -62 211 0,46 +- 0,13 0,0047 0,0022 +- 0,0006
N2 14 -80 193 0,79 +- 0,25 0,0052 0,0041 +- 0,0013
N2 15 -78 195 0,75 +- 0,19 0,0051 0,0038 +- 0,0010
N2 16 -90 183 1,21 +- 0,27 0,0055 0,0066 +- 0,0015
N2 17 -90 183 1,13 +- 0,25 0,0055 0,0061 +- 0,0014
VRet [Liter] VRet/T [Liter/K]
Tabelle A.3: Zusammenstellung der Messwerte, die zur Bestimmung der Retentionsvolumina
fu¨r Stickstoff, Krypton, Kohlendioxid und Xenon an Chromosorb 102 herangezogen wurden.
Die Resultate fu¨r Stickstoff stammen aus [Fre 03].
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Adsorptiv Nr. T [°C] T [K] 1/T [1/K]
Ar 1 -120 153 0,41 +- 0,09 0,0065 0,0027 +- 0,0006
Ar 2 -120 153 0,46 +- 0,15 0,0065 0,0030 +- 0,0010
Ar 3 -110 163 0,29 +- 0,04 0,0061 0,0018 +- 0,0003
Ar 4 -90 183 0,20 +- 0,03 0,0055 0,0011 +- 0,0001
Ar 5 -85 188 0,23 +- 0,03 0,0053 0,0012 +- 0,0002
Ar 6 -60 213 0,20 +- 0,03 0,0047 0,0009 +- 0,0001
Kr 1 -120 153 0,0065
Kr 2 -120 153 0,0065
Kr 3 -110 163 0,0061
Kr 4 -90 183 0,0055
Kr 5 -85 188 0,0053
Kr 6 -60 213 0,0047
N2 1 -120 153 0,0065
N2 2 -120 153 0,0065
N2 3 -85 188 0,0053
N2 4 -60 213 0,0047
< 0,023
< 0,007
< 4,4
< 1,5
> 0,014
> 0,080
> 0,262
< 0,012
< 0,023
< 0,017
> 0,014
> 0,014
< 4,4
< 3,7
> 2,1
> 2,1
> 2,1
> 12,3
> 42,8
< 2,2
VRet/T [Liter/K]VRet [Liter]
Tabelle A.4: Zusammenstellung der Messwerte, die zur Bestimmung der Retentionsvolumina
fu¨r Stickstoff, Argon und Krypton an dem Molekularsieb MS 5A˚ herangezogen wurden.
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T
[K]
Aktivkohle Kr 1,010 +- 0,051 200 4,54 +- 1,30 3,13 +- 0,34 635,90 +- 62,51
Aktivkohle Kr 1,010 +- 0,051 216 3,71 +- 0,70 2,92 +- 0,54 127,19 +- 21,30
Aktivkohle Kr 1,010 +- 0,051 234 2,63 +- 0,32 2,71 +- 0,26 23,42 +- 1,27
Aktivkohle Kr 1,010 +- 0,051 248 2,45 +- 0,31 2,33 +- 0,13 8,00 +- 0,25
Aktivkohle Kr 0,126 +- 0,013 249 2,30 +- 0,24 2,50 +- 0,16 10,51 +- 0,38
Aktivkohle Kr 1,010 +- 0,051 264 2,50 +- 0,81 2,33 +- 0,26 3,53 +- 0,22
Aktivkohle Kr 0,820 +- 0,041 268 2,13 +- 1,04 2,17 +- 0,55 7,54 +- 1,05
Aktivkohle Kr 1,010 +- 0,051 280 2,20 +- 0,34 2,11 +- 0,15 1,60 +- 0,06
Aktivkohle Kr 1,010 +- 0,051 295 2,23 +- 0,36 2,15 +- 0,11 0,81 +- 0,02
Chromosorb Kr 0,045 +- 0,009 188 1,45 +- 0,28 2,59 +- 0,89 236,59 +- 45,00
Chromosorb Kr 0,490 +- 0,049 188 2,67 +- 1,02 1,41 +- 1,05 215,79 +- 82,26
Chromosorb Kr 0,058 +- 0,009 215 1,66 +- 0,10 3,50 +- 0,35 6,43 +- 0,37
Chromosorb Kr 0,029 +- 0,006 216 1,43 +- 0,09 1,59 +- 0,20 32,61 +- 2,08
Chromosorb Kr 0,031 +- 0,006 216 1,41 +- 0,13 1,62 +- 0,28 13,99 +- 1,27
Chromosorb Kr 0,029 +- 0,006 219 1,43 +- 0,16 1,94 +- 0,40 22,71 +- 2,46
Chromosorb Kr 0,067 +- 0,009 220 1,77 +- 0,16 1,80 +- 0,31 5,76 +- 0,53
Chromosorb Kr 0,041 +- 0,008 243 0,94 +- 0,10 1,00 +- 0,21 11,76 +- 1,24
Chromosorb Kr 0,029 +- 0,006 248 1,06 +- 0,06 1,00 +- 0,12 8,47 +- 0,51
Chromosorb Kr 0,041 +- 0,008 248 0,81 +- 0,12 1,00 +- 0,28 3,33 +- 0,48
Chromosorb Kr 0,063 +- 0,009 248 0,95 +- 0,08 1,00 +- 0,17 6,17 +- 0,54
Chromosorb Kr 0,041 +- 0,008 253 1,05 +- 0,09 1,00 +- 0,17 7,32 +- 0,64
Chromosorb Kr 0,041 +- 0,008 253 0,85 +- 0,05 1,00 +- 0,11 3,25 +- 0,19
Chromosorb Kr 0,096 +- 0,010 253 1,05 +- 0,06 1,25 +- 0,15 0,85 +- 0,05
Chromosorb Kr 0,041 +- 0,008 254 1,14 +- 0,05 1,83 +- 0,15 3,33 +- 0,15
Asymmetrie A
Breite/Höhe
[Liter/Minute] [cm] [Minute/Volt]
Adsorbens Adsorptiv
Trägergasfluss HETP
Tabelle A.5: Zusammenstellung der Messwerte, die zur Bestimmung von HETP, Breite und
Asymmetrie von Krypton an Chromosorb 102 herangezogen wurden.
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